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1.1. 
Johdanto
Vesipolitiikan puitedirektiivi on Suomessa pan-
tu toimeen lailla vesienhoidon järjestämisestä 
(1299/2004) ja siihen liittyvillä asetuksilla vesien-
hoitoalueista (1303/2004, muutettu 1823/2009), 
vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) ja ym-
päristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 
(1022/2006). Lisäksi on soveltuvin osin muutettu 
ympäristönsuojelulakia ja vesilakia. 
Vesienhoidon tavoitteena koko EU:n alueella on 
vesien hyvän tilan turvaaminen. Vesienhoitotyö-
hön kuuluva biologista näkökulmaa painottava 
vesien tilan arviointi, tilan seuranta, tilatavoittei-
den asettaminen ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarpeelliset toimenpiteet kootaan vesienhoitosuun-
nitelmaksi, joka tehdään jokaiselle vesienhoitoalu-
eelle. Toimenpiteistä laaditaan erilliset alueelliset 
toimenpideohjelmat, joiden yhteenveto liitetään 
osaksi vesienhoitosuunnitelmaa. Vesienhoitosuun-
nitelmat menevät valtioneuvoston hyväksyttäviksi 
joulukuun 2009 aikana. Toimenpideohjelmat ja ve-
sienhoitosuunnitelmat päivitetään jatkossa kuusi-
vuotisjaksojen aikana.  
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti ve-




 vuoteen 2015 mennessä vähintään hyvä
•		Pohjavesien	kemiallinen	ja	määrällinen	tila	on		
 vuoteen 2015 mennessä vähintään hyvä
•	 Keinotekoisten	 ja	 voimakkaasti	 muutettujen 
 vesien ekologinen tila on vuoteen 2015 menne-s 
 sä vähintään niin hyvä kuin näiden vesien muut- 
 tunut tila mahdollistaa (ns. ”hyvä saavutettavis 
 sa oleva tila”)
1 Yleistä
•	 Pilaavien	sekä	muiden	haitallisten	ja	vaarallis- 
 ten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan
•		Tulvien	ja	kuivuuden	haitallisia	vaikutuksia	vä- 
 hennetään 
Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma sisäl-
tää neljä päävesistöaluetta ja näihin rajoittuvia pie-
nempiä rannikon valuma-alueita sekä Raumalta 
Merikarvialle saakka ulottuva eteläisen Selkämeren 
rannikkovesialueen. Nämä vesistöt kuuluvat pää-
asiassa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) toimialueeseen, 
mutta pienet osat Karvianjoen vesistöalueesta ulot-
tuvat Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-kes-
kusten alueille. Kokemäenjoen alaosan- Loimijo-
en vesistöalueet ulottuvat Pirkanmaan ja Hämeen 
ELY-keskusten alueille. Toimenpideohjelma-alue 
kuuluu kokonaisuudessaan Kokemäenjoen-Saaris-
tomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen. 
Osa-aluejaon perusteena on se, että jokaisen 
osa-alueen sisällä luonnonolot sekä vesistöihin 
kohdistuva kuormitus ja paineet sekä vesien-
suojelulliset ongelmat ovat hyvin samankaltai-
sia. Lisäksi kyseistä osa-aluejakoa (poikkeuksena 
Loimijoen valuma-alue) käytettiin tarkasteltaes-
sa vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä kesäkuun 
2007 kuulutusta varten. Saman osa-aluejaon mu-
kaisesti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella 
on myös toiminut SATAVESI-ohjelman puitteissa 
loppuvuodesta 2006 lähtien neljä pienempää ve-
sistöalueryhmää, joiden toiminta tukee osaltaan 
tehtävää toimenpideohjelmatyötä. Toimenpide-
ohjelmassa osa-alueittain tarkasteltavien vesien 
valinnasta keskusteltiin eri asiantuntijoiden kes-
ken Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa (nyk. 
Varsinais-Suomen ELY-keskus) alkukesällä 2007. 
Satakunnan vesienhoidon yhteistyöryhmä puolsi 
esitettyä osa-aluejakoa syksyllä 2007 ja asiaa käsi-
teltiin myös vesienhoitoalueella. Tuolloin sovittiin, 
että Satakunnan pintavesien toimenpideohjelman 
Kokemäenjoen alaosan – Loimijoen osa-alueeseen 
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kuuluu koko Loimijoen valuma-alue, kuten kes-
keisten kysymysten kuulemisessakin.
Hämeen ympäristökeskus (nyk. Hämeen ELY-
keskus) laati vuosina 2007 - 2008 toimialueelleen 
oman pintavesien toimenpideohjelman, johon 
kuuluu myös Loimijoen valuma-alueen latvaosat. 
Niinpä toimenpideohjelmien tarkistustyön aika-
na vuonna 2009 Satakunnan pintavesien toimen-
pideohjelmasta rajattiin Hämeen ELY-keskuksen 
alueella sijaitsevat Loimijoen valuma-alueen 
latvaosat pois. Nämä vesimuodostumat on käsi-
telty Hämeen ympäristökeskuksen pintavesien 
toimenpideohjelmassa.  Satakunnan pintavesien 
toimenpideohjelma-alueen tarkennettu aluerajaus 
on esitetty kuvassa 1.
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Eurajoen-Lapinjoen 
osa-alue
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Kuva 1.  Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-alueen aluerajaus (sinertävät alueet).
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Eurajoen-Lapinjoen osa-alue:
Joet: Järvet:
Lapinjoen alue (Lapinjoki, Hinnerjoki)







Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alue:
Joet: Järvet:
Kokemäenjoen pääuoma (Kokemäenjoen alaosa
Kokemäenjoen keskiosa (Kokemäenjoen yläosa)
Harjunpäänjoen alue (Harjunpäänjoki/Kaasmarkunjoki/Kul-
laanjoki ja Joutsijoki)
Kauvatsanjoen alue (Ala-Kauvatsanjoki, Kauvatsanjoki
Jaaranjoki/Piilijoki, Mouhijoki, Kourajoki/Leppijoki ja Sävijoki)
Sammunjoen alue (Sammaljoki/Sammunjoki)
Loimijoen alue (Loimijoen alaosa, Punkalaitumenjoen alaosa, 











Karvianjoen pääuoman alue (Kynäsjoki, Karvianjoen alaosa 
ja Karvianjoen yläosa, Nummijoki)
Merikarvianjoen alue (Merikarvianjoki, Noormarkunjoki/
Oravajoki, Eteläjoki, Poh-jajoki ja Pomarkunjoki)
Otamonjoen alue (Otamonjoki/Siikaisjoki)







Selkämeren sisemmät rannikkovedet (18 kpl)
Selkämeren ulommat rannikkovedet (3 kpl)
1.2 
Tarkasteltavat vedet
Tässä toimenpideohjelmassa vesimuodostumia 
käsitellään neljän osa-alueen kesken. Satakunnan 
alue on jaettu vesimuodostumiin niin, että tarkas-
teluun on otettu kaikki joet, joiden valuma-alue on 
yli 200 km2, yli 5 km2:n kokoiset järvet ja rannik-
kovedet kokonaisuudessaan. Lisäksi tarkasteluun 
on otettu mukaan vesimuodostumat, joille sijoittuu 
vesipuitedirektiivin mukainen suojelualue (ns. eri-
tyisalue). Tällaisia ovat suojelualuerekisteriin va-
litut Natu-ra 2000 –alueet, vedenhankintavesistöt 
ja EU-uimarannat. Näillä perusteilla Satakunnan 
pintavesien toimenpideohjelma-alueella on 38 
jokimuodostumaa ja 17 järvimuodostumaa sekä 
21 rannikkovesimuodostumaa (kuva 2), jotka on 
esitelty jokimuodostumien osalta ryhmiteltyinä 
(suluissa ryhmään kuuluvat vesimuodostumat tai 
niiden lukumäärä):
Erityisalueet (Natura 2000-alueet, vedenottopaikat ja uimavedet) käsitellään tarkemmin luvussa 4.2 
Erityisalueet.
Vesimuodostuminen ryhmittelyssä on pyritty alueellisesti tunnettuihin vesistökokonaisuuksiin, joiden 
keskeiset kysymykset ovat melko samantyyppisiä. Alueiden perustietoja on esitetty taulukoissa 1- 2.
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Taulukko 1. Perustietoja Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-alueen suurimmista jokivesistöistä.







Aliv. (m3/s) Keskiv. 
(m3/s)
Yliv. (m3/s)
Lapinjoen va Lapinjoki1 462 - 4 0,01 3,4 27
Eurajoen va Eurajoki2 1336 52 13 0 8,2 56
Kokemäenjoen va Kokemäenjoki3 27046 121 11 32 218 755
Loimijoen va Loimijoki4 3138 114 3 0,7 22 247
Karvianjoen va Karvianjoki5 3438 110 5 0 10,7 68
Virtaamatiedot ovat vuosilta 1997-2006. 1) Ylinenkoski 2) Pappilankoski 3) Harjavalta 4) Maurialankoski 5) Vatajankoski
Taulukko 2. Perustietoja Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-alueen suurimmista järvistä.
Osa-alue Järvi Pinta-ala (ha) Tilavuus (milj. m3) Maksimisyvyys (m) Keskisyvyys (m)
Eurajoki-Lapinjoki Koskeljärvi-Suo-
menperänjärvi
658+122 7,4 +0,01 3,2 + 1,1
Köyliönjärvi 1242 32,6 12,8 2,6





1038+140 22,5 +0,01 6,5 2,2
Palusjärvi 512 6,2 3,2 1,2
Sääksjärvi 3319 123,5 9,1 3,7
Karvianjoki Isojärvi 3882 113,9 10,2 2,9
Karhijärvi 3335 71,7 7,3 2,2
Karvianjärvi 921 13,2 8,1 1,4
Jämijärven valuma-alueen vesimuodostumat 
käsitellään Pirkanmaan ympäristökeskuksen 
pintavesien toimenpideohjelmassa ja Hämeen 
ELY-keskuksen alueella sijaitsevat Loimijoen ve-
sistöalueen latvaosan vesimuodostumat Hämeen 
ympäristökeskuksen pintavesien toimenpideoh-
jelmassa.
Tässä toimenpideohjelmassa otetaan huomioon 
alueen pohjavesialueet siltä osin kuin ne vaikutta-
vat pintavesiin. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
pohjavesialueista on laadittu erillinen toimenpi-
deohjelma (Lounais-Suomen pohjavesien toimen-
pideohjelma vuoteen 2015).






















































joet alle 200 km2
Kokemäen alaosa-
Loimijoki







joet alle 200 km2
järvet alle 5 km2
Selkämeren sisemmät rannikkovedet, (18)
Selkämeren ulommat rannikkovedet, (3)







joet alle 200 km2
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Toimenpideohjelman laatiminen (kuva 3) on aloi-
tettu vesien tilaongelmien määrittämisestä. Tätä 
varten on kerätty vesien tilaa ja siihen vaikuttavia 
toimia koskevia tietoja. Vesien alustavan luoki-
tuksen ja asiantuntija-arvioinnin avulla on asetet-
tu tilatavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi on 
ongelmakohteissa tarkasteltu erilaisia toimenpi-
devaihtoehtoja ja tehty toimenpide-ehdotukset. 
Keskeisimmät sidosryhmät ovat osallistuneet 
suunnitteluun. Vesien tilan tärkeimmät ongelmat 
on esitetty kesä-joulukuussa 2007 kuulutetussa 
keskeisten kysymysten asiakirjassa. Satakunnan 
alueen vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä pinta-
vesien osalta tarkasteltiin neljällä vesistöalueko-
konaisuudella: Eurajoki-Lapinjoki, Kokemäenjo-
en alaosa-Loimijoki ja Karvianjoki sekä Eteläisen 
Selkämeren merialue. Kyseiset alueet kattavat ko-
konaisuudessaan Satakunnan toimenpideohjelma-
alueen. Keskeiset kysymykset vaihtelivat hieman 
eri alueiden välillä, mutta yleisimpinä esille nousi-
vat hajakuormitus, tulvat, säännöstely ja rakenteel-
liset muutokset sekä järvien osalta myös sisäinen 
kuormitus. Vesienhoidon keskeiset kysymykset 
osa-alueittain näkyvät kuvassa 4.
Tunnistetaan ja luokitellaan alustavasti tarkasteltavat vedet.
EI TARVITA
TARVITAAN
Tilanne todetaan. Suunnitellaan toimenpiteitä.
Riittävätkö nykykäytännön mukaiset toimenpiteet?
Esitetään nykykäytännön mukaisia toimia.
RIITTÄVÄT EIVÄT RIITÄ
SAAVUTETAAN EI SAAVUTETA
Esitetään kustannuksien ja vaikutuksien 
kannalta parasta vaihtoehtoa
Onko tilatavoitteen saavuttaminen mahdollista v. 2021 tai 2027?
ON EI
Esitetään tavoitteen myöhentämistä. Selvitetään vähemmän vaativien tavoitteiden asettamista.
Muodostetaan toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Arvioidaan, saavutetaaanko niillä tilatavoite vuonna 2015 ?
Tarvitaanko toimenpiteitä tilatavoitteen saavuttamiseksi?
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Keskeisten kysymysten kuulemisen, samoin 
kuin työohjelman ja aikataulun kuulemisen kautta 
saatu palaute on otettu huomioon tämän toimenpi-
deohjelman ensimmäisen luonnoksen laadinnassa 
vuosina 2007 - 2008. Lisäksi vesienhoitosuunnitel-
maehdotusten kuulemisesta (2008 - 2009) saatu 
palaute on otettu huomioon toimenpideohjelman 
viimeistelyssä vuonna 2009.
Vesien tilan parantamiseen soveltuvia toimen-
piteitä on etsitty portaittain etenevänä prosessina, 
jossa on tarkasteltu nykykäytännön mukaisia toi-
menpiteitä ja niiden lisäksi mahdollisesti tarvitta-
via ns. lisätoimenpiteitä. Toimenpidetarvetta on 
tarkasteltu kuormituksen ja muuttavan toiminnan 
eri sektoreilla sekä vertailtu mm. toimenpiteiden 
kustannuksia, vaikutuksia vesien tilaan ja toteutet-
tavuutta. Tarkastelun kautta on pyritty löytämään 
kustannuksiltaan kohtuullisimmat ja vaikutuksil-
taan parhaimmat toimenpideyhdistelmät.
Kun toimenpidetarkastelun kautta ei ole kaikilta 
osin löydetty soveltuvia toimenpiteitä hyvän tilan 
saavuttamiseen vuonna 2015, on seuraavaksi tar-
kasteltu voidaanko hyvä tila saavuttaa seuraavien 
6 vuoden jaksojen aikana vuoteen 2021 tai 2027 
mennessä. Jos tavoitteita ei arvioida saavutetta-
van jatkoajankaan avulla, on vesimuodostumalle 
mahdollista asettaa vähemmän vaativia tavoittei-
ta. Lievempiä tilatavoitteita ei kuitenkaan ole tällä 
suunnittelukierroksella lähdetty asettamaan yh-
dellekään vesimuodostumalle. Vaiheittainen ete-
neminen on päätynyt yhteenvetoon valuma-alu-
eille ehdotettavista tavoitteista ja toimenpiteistä.
Satakunnan toimenpideohjelmassa on otettu 
huomioon SATAVESI-ohjelman neljän vesistöalue-
ryhmän laatimat vesistöaluekohtaiset kehittämis-
suunnitelmat ja niissä esitetyt toimenpidetarpeet 
ja – ehdotukset. Tämän lisäksi on hyödynnetty 
Karvianjoki-ohjelmassa tuotettuja vesiensuojelun 
toimintamalleja. Karjatalouden toimenpiteiden 
suunnitteluun liittyvät lantalaskelmat on laskettu 
yhteistyössä TEHO-hankkeen kanssa (ks. Kappale 
2.4).
Toimenpideohjelman laatimista on ohjannut 
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren ve-
sienhoitoalueen ohjausryhmä ja Satakunnan ve-
sienhoidon yhteistyöryhmä. Vesienhoitoalueen oh-
jausryhmä koostuu alueen ympäristökeskusten ja 
kalatalousviranomaisten edustajista. Satakunnan 
vesienhoidon yhteistyöryhmään kuuluu runsaat 
20 alueen eri viranomaisen, kuntien, elinkeinojen 
ja järjestöjen edustajaa. Toimenpideohjelman laa-
timisen vaiheita on esitelty yhteistyöryhmän ko-
kouksissa ja yhteistyöryhmä on myös osallistunut 
kommentointimenettelyllä toimenpideohjelman 
laatimiseen.




Suomen vesiensuojelua ja -hoitoa ohjaavat useat 
kansainväliset sopimukset sekä valtakunnallisella 
että alueellisella tasolla laaditut ohjelmat ja suun-
nitelmat. Kansainvälisesti sovittuihin tavoitteisiin 
pyritään toteuttamalla kansallisia ja alueellisia oh-
jelmia ja suunnitelmia.
Vesiensuojelun valtakunnalliset tavoitteet on 
määritetty ja tavoiteohjelmia on laadittu jo 1960-lu-
vulta lähtien. Vesiensuojelun tavoiteohjelma vuo-
teen 2005, jonka valtioneuvosto hyväksyi vuonna 
1998, painottui rehevöitymisen torjuntaan. Ve-
siensuojelun periaatepäätös sisälsi yleisiä ja kuor-
mittajakohtaisia tavoitteita vesien rehevöitymistä 
aiheuttavien ravinnepäästöjen vähentämiseksi ja 
pohjavesien suojelun tehostamiseksi. Tavoitteena 
oli vähentää esimerkiksi maa- ja metsätalouden 
ja asutuksen fosforikuormitusta 1990-luvun alun 
tilanteesta vuoteen 2005 mennessä seuraavasti:
2 Vesienhoitoon liittyvät ohjelmat ja     
 suunnitelmat
Tavoiteohjelman mukaiset tavoitteet toteutuivat 
vain yhdyskuntien ja kalankasvatuksen osalta. 
Muiden kuormitustekijöiden osalta tavoitteesta 
jäätiin selvästi. 
Vuonna 2002 valtioneuvosto hyväksyi Suomen 
Itämeren suojeluohjelman. Ohjelman päätavoit-
teet ovat:
	 •	 Rehevöitymisen	torjunta




	 •	 Luonnon	monimuotoisuuden	säilyttämi- 
 nen ja lisääminen
	 •		 Ympäristötietoisuuden	lisääminen
	 •		 Tutkimus	ja	seuranta
Itämeren suojeluohjelman toteutumisen edistämi-
seksi ympäristöministeriö hyväksyi vuonna 2005 
Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjel-
man. 
Vesiensuojelun tavoitteita vuoteen 2005, Suo-
men Itämeren suojeluohjelmaa sekä näitä koske-
vien toimenpideohjelmien toimia toteutetaan edel-
leen siltä osin, kuin tavoitteita ei ole saavutettu.
Vuonna 2006 valtioneuvostossa hyväksytty ve-
siensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 jatkaa 
aiempaa vesiensuojelupolitiikkaa ja painopistee-
nä on edelleen vesistöjen ravinnekuormituksen 
vähentäminen. Vesiensuojelun suuntaviivoilla 
määritellään vesiensuojelun tarpeet ja tavoitteet 
valtakunnallisella tasolla. Vesiensuojelun suunta-
viivat tukevat alueellista vesienhoidon suunnitte-
lua. Vesiensuojelun suuntaviivoissa on tarkasteltu 
eri toimenpidevaihtoehtojen vaikutuksia suhteessa 








- maatalous 3 000 1 500 50
- metsätalous 340 170 50
- turvetuotanto 50 35 30
- yhdyskunnat 270 170 35







- maatalous 30 000 15 000 50
- metsätalous 3 330 1 670 50
- turvetuotanto 1 100 750 30
-yhdyskunnat 14 500 12 500 15
Tavoiteohjelmassa oli tavoitteita myös valtakunnalliselle 
typpikuormituksen vähentämiselle:
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Vesiensuojelun suuntaviivojen mukaan keskeisiä 
vesiensuojeluun ja –hoitoon liittyviä toimia vuo-
teen 2015 mennessä ovat mm.
	 •	 Rehevöittävän	kuormituksen	vähentämi- 
 nen





	 •	 Vesiluonnon	suojelu	ja	vesien	monimuo- 
 toisuuden turvaaminen
Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstra-
tegia määrittää ilmastonmuutoksen tulevia vaiku-
tuksia Suomessa. Strategian tavoitteena on paran-
taa sopeutumisvalmiutta ilmastonmuutoksen tuo-
miin muutoksiin. Strategiassa on kuvattu ilmasto-
muutoksen vaikutusta ja määritelty toimenpiteitä 
eri toimialueille: maatalous- ja elintarviketuotanto, 
metsätalous, kalatalous, porotalous, riistatalous, 
vesivarat, luonnon monimuotoisuus, teollisuus, 
energia, liikenne, alueidenkäyttö ja yhdyskunnat, 
rakentaminen, terveys, matkailu ja luonnon virkis-
tyskäyttö ja vakuutustoiminta. Toimialakohtaisten 
toimenpide-ehdotusten lisäksi esitetään tutkimus-
ohjelman käynnistämistä. 
Itämeren suojelukomission toimintaohjelma 
vuoteen 2021 tavoitteena on palauttaa Itämeri hy-
vään ekologiseen tilaan vuoteen 2021 mennessä. 
Ohjelma kattaa Itämeren pahimmat ympäristöon-
gelmat: rehevöitymisen, meriympäristön kemialli-
sen saastumisen, biodiversiteetin ja luonnonsuoje-
lun sekä merenkulusta aiheutuvat uhat. Toiminta-
ohjelma on sopimus, joka asettaa meriympäristön 
tilalle yhteiset tavoitteet ja määritellyt toimet ta-
voitteisiin pääsemiseksi. Toimintaohjelmassa mää-
ritetään mereen joutuvalle ravinnekuormitukselle 
enimmäisraja eli katto. Kuormituskatto on lasken-
nallinen vuosittainen maksimikuormitus, jonka 
Itämeri sietää siten, että tulevaisuudessa hyvä ym-
päristön tila on saavutettavissa. Kuormituskatto 
on arvioitu kullekin Itämeren altaalle erikseen ja 
summattu koko Itämerelle. Ohjelman vuosittainen 
kuormituskatto on fosforille 21 060 tonnia ja typelle 
601 720 tonnia. Mallin antamia tuloksia tarkenne-
taan vielä alueellisilla malleilla. 
Maatalouden ympäristötuki on osa Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 - 2013. Oh-
jelman yksi painopistealue on maa- ja metsätalo-
uden harjoittaminen taloudellisesti ja ekologisesti 
kestävällä sekä eettisesti hyväksyttävällä tavalla 
koko Suomessa. Uudella ohjelmakaudella ympä-
ristötuki jakautuu perustoimenpiteisiin, lisätoi-
menpiteisiin ja erityistukisopimuksiin. Ohjelman 
toimintalinjan 2 ensisijainen vesistöihin vaikutta-
va tavoite on vähentää maataloudesta maaperään, 
pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan kohdistuvaa ym-
päristökuormitusta ympäristöystävällisten tuotan-
tomenetelmien käyttöä edistämällä. 
Maatalouden ympäristötukijärjestelmässä ko-
rostetaan pinta- ja pohjavesiin kohdistuvien pääs-
töjen vähentämistä. 
Vesiensuojelun kannalta keskeisiä toimenpiteitä 
ovat mm.:
	 •	 Peltokasvien	lannoitus	(perustoimenpi- 
 de)
	 •	 Pientareet	ja	suojakaistat	(perustoimenpi- 
 de)
	 •	 Kasvipeitteinen	kesanto	(perustoimenpi- 
 de)
	 •	 Vähennetty	lannoitus	(lisätoimenpide)		
	 •	 Typpilannoituksen	tarkentaminen	pelto- 
 kasveilla (lisätoimenpide)
	 •	 Lannan	levitys	kasvukaudella	(lisätoi- 
 menpide)
	 •	 Ravinnetaseet	(lisätoimenpide)
	 •	 Peltojen	talviaikainen	kasvipeitteisyys 
 lisätoimenpide)
	 •	 Suojavyöhykkeiden	perustaminen	ja		  
 hoito (erityistuki)
	 •	 Monivaikutteisen	kosteikon	hoito	(eri 
 tyistuki)
	 •	 Säätösalaojitus,	säätökastelu	ja	kuivatus- 
 vesien kierrätys (erityistuki)
Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut myös 
vesivarastrategian ja luonnonvarastrategian. Ve-
sivarastrategiassa linjataan vesivarojen käytön, 
vesihuoltopalveluiden ja vesistörakentamisen pe-
riaatteita. Yksi visioista on, että vesivarojen käyttö 
on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologises-
ti kestävää. Tulvasuojelun merkittävyyttä painote-
taan mm. turvallisuussyistä. Luonnonvarastrategi-
an perusperiaate on uusiutuvien luonnonvarojen 
kestävä käyttö ja tavoitteena ihmisen ja luonnon 
hyvinvointi. Kalatalouden osalta on laadittu sekä 
elinkeinokalatalouden että vapaa-ajankalastuk-
sen strategiat. Molempien strategioiden tavoite on 
kalavarojen hyödyntäminen kestävän kehityksen 
periaatteen mukaisesti.
Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun 
ja kestävän käytön strategia 2006 - 2016 perustuu 
biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleis-
sopimuksen asiakokonaisuuksiin ja niiden pohjal-
ta tehtyihin kansallisiin toimenpide-ehdotuksiin, 
jotka esitetään erillisessä toimintaohjelmassa. Ta-
voitteena on Suomen luonnon monimuotoisuuden 
ja luonnonvarojen ekologisesti, taloudellisesti ja 
sosiaalisesti kestävä käyttö ja kehitys, joka turvaa 
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paitsi luonnon monimuotoisuuden säilymisen 
myös tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet ja 
luonnonvaroihin perustuvat elinkeinot. 
Kansallinen metsäohjelma 2015 sisältää metsä-
politiikan keskeiset linjaukset. Ohjelman tavoittee-
na on turvata metsiin pohjautuva työ ja toimeen-
tulo, metsien monimuotoisuus ja elinvoimaisuus 
sekä metsien kaikille kansalaisille antama virkis-
tys. Ohjelma on valmisteltu avoimessa prosessis-
sa metsiin liittyvien ja metsistä kiinnostuneiden 
tahojen yhteistyönä. Yhteistyö jatkuu ohjelman 





Lounais-Suomen ympäristöstrategia sisältää kes-
keiset tavoitteet ja toiminnalliset painopisteet vuo-
teen 2020 ympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi 
ja jo heikentyneen ympäristön parantamiseksi. 
Strategian tavoitteista (10 kpl) merkittävimmäksi 
nousee esiin tavoite pintavesien hyvästä tilasta, 
jonka saavuttamiseksi pitäisi kohdentaa eniten re-
sursseja tulevina vuosina. 
Lounais-Suomen ympäristöohjelma sisältää ne 
välittömät toimet, joita Lounais-Suomen ympäris-
töstrategian tavoitteiden saavuttamiseksi pidetään 
tarpeellisina vuosina 2007 - 2012. Vesien tilan pa-
rantamiseen ja vesien hoitoon liittyvät keskeisim-
mät toimet ohjelman eri osa-alueissa ovat otsikko-
tasolla esitettynä seuraavat:




tetaan annetun asetuksen edellyttämälle 
tasolle
•	 Pohjavesien	suojelua	parannetaan	ja	pohja-
vesialueita uhkaavat riskit tunnistetaan ja 





ja vesistörakenteiden toimintavarmuutta 
parannetaan





louden ravinnekuormitusta vähennetään 
kokonaisvaltaisesti
•	 Maataloudesta	peräisin	olevaa	ravinnekuor-
mitusta vähennetään (fosforikuormitusta 15 
% ja typpikuormitusta 20 % vuosien 2001-
2005 keskimääräisestä tasosta)
•	 Kalankasvatuksen	ravinnekuormituksen	
vaikutuksia vähennetään erityisesti Saaris-
tomeren alueella
•	 Turvetuotannosta	peräisin	olevaa	kuormi-




Satakuntaa koskevia muita vesiensuojeluun ja 
–hoitoon liittyviä alueellisia ohjelmia ovat maa-
kuntasuunnitelmat ja –ohjelmat, EAKR –osarahoit-
teiset kilpailukyky- ja työllisyystoimenpideohjel-
mat, alueellinen maaseutuohjelma ja Interreg IV 
A Central Baltic –ohjelma sekä Lounais-Suomen 
metsäohjelma.
Satakunnan maakuntaohjelman (2007 – 2010) 
painopisteissä (Luonto ja kulttuuriympäristö) kä-
sitellään myös vesiensuojeluasioita. EAKR-osa-
rahoitteisten ohjelmien kautta on mahdollisuus 
rahoittaa vesiensuojeluun liittyviä hankkeita. 
Lounais-Suomen metsäohjelmassa on tavoitteena 
metsätalouden toimenpiteiden vesistö- ja pohjave-
sivaikutusten vähentäminen.
Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisstra-
tegiassa (2002) esitetään suuntaviivat vesihuollon 
kehittämiselle vuoteen 2020 asti ja toimenpideoh-
jelma vuoteen 2006 loppuun asti. Strategian tar-
kistaminen toimenpideohjelman osalta valmistui 
keväällä 2008. Uusi toimenpideohjelma ulottuu 
vuoden 2012 loppuun.
Alueelliset vesihuollon yleis- ja kehittämis-
suunnitelmat kattavat käytännössä koko Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksen (myös Satakunta) 
toiminta-alueen. Näissä suunnitelmissa esitetään 
toimintamallit ja hankkeet, joiden avulla paranne-
taan mm. alueellisen vedenhankinnan varmuutta 
ja jätevedenkäsittelyn tehokkuutta.
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2.4 
Erillisiin hankkeisiin liittyvät 
ohjelmat ja suunnitelmat
Satakunnan vesistöohjelman, SATAVESI-ohjel-
man puitteissa laadittiin vuonna 2007 vesistöaluei-






Kehittämisohjelmiin on koottu kansalaisten osal-
listuvan toiminnan kautta aluekohtaisesti vesien-
suojeluun ja vesien käyttöön liittyviä toimenpiteitä 
ottaen huomioon vesistöaluekohtaiset painopisteet 
sekä intressipiirien tarpeet ja toiveet. 
Karvianjoen vesistöalue muodostaa hyvin haas-
tavan kokonaisuuden, jossa EU:n vesipolitiikan 
puitedirektiivin tavoitteiden mukaisen vesien hy-
vän tilan saavuttaminen sekä erilaisten käyttömuo-
tojen edistäminen edellyttävät laajaa yhteistyötä 
sekä mittavia suunnittelu- ja hoitotoimenpiteitä. 
Lounais-Suomen ympäristökeskus on käynnis-
tänyt Karvianjoen kunnostusohjelman vuosille 
2007 - 2015. Kunnostusohjelma edistää ja koordinoi 
vesistöalueen monitavoitteisen käytön ja hoidon 
toimenpiteitä.
Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa on toiminut 
vuodet 2005 – 2015 kattava Luonnon monimuo-
toisuus ja maaseudun kehittäminen (Lumomaa) 
-ohjelmasopimus. Ohjelmasopimuksen mukaisilla 
hankkeilla pyritään purkamaan luonnon suojelun 
ja taloudellisen hyödyntämisen raja-aitoja. Tavoit-
teena on vaalia luonnon monimuotoisuutta niin, 
että luonnonhoito ja kestävä alkutuotanto tuovat 
uutta työtä ja asiantuntijuutta maaseudulle.
Pyhäjärven suojeluohjelma 2007 - 2013 on Py-
häjärven suojelurahaston kolmas toimikausi, jonka 
rahoituksesta vastaavat Pyhäjärviseudun kunnat, 
teollisuus ja järjestöt. Pyhäjärven suojeluohjelman 
toiminnasta vastaa Pyhäjärvi-instituutti. Kolman-
nen toimikauden tavoitteena on ylläpitää ja turvata 
Pyhäjärven hyvä tila vuosina 2007 - 2013.  
Vuosina 2008 - 2010 toteutettavan TEHO-hank-
keen (Tehoa maatalouden vesiensuojeluun) toi-
minta-alueena on Aurajoen ja Eurajoen valuma-
alueet sekä Kaakkois-Satakunta ja Vakka-Suomi. 
TEHO-hanke on maa- ja metsätalousministeriön 
ja ympäristöministeriön rahoittama Varsinais-Suo-
men ELY-keskuksen, MTK-Satakunnan ja MTK-
Varsinais-Suomen yhdessä maatalousyrittäjien 
kanssa toteuttama maatalouden vesiensuojelu-
toimenpiteiden kehittämis- ja toteuttamishanke. 
Vesistöjen tilan parantamiseksi vesiensuojelutoi-
menpiteiden jatkuvuus, tehokkuus ja monipuoli-






Satakunnassa on toteutettu menneiden vuosikym-
menten aikana useita vesistöihin liittyviä järjeste-
lyjä, joihin on lähes poikkeuksetta liittynyt tulva-
suojelullisia tavoitteita. Tulvasuojelutöitä on tehty 
laajasti sekä Eurajoen-Lapinjoen, Kokemäenjoen-
Loimijoen että Karvianjoen vesistöissä. Hankkei-
den tavoitteena menneinä vuosikymmeninä on ol-
lut pääasiassa maatalouden tulvasuojelu. Toisaalta 
Satakunnassa sijaitsee yhdyskuntasektorilta koko 
Suomen merkittävin tulvariskikohde, Porin kau-
punki. Porin kaupungin suojaamiseksi tulvien va-
ralta on Kokemäenjoen alaosaa kunnostettu useaan 
otteeseen ja edellisen merkittävän ruoppaushank-
keen viimeisiä kaivutöitä tehtiin vielä 1990-luvun 
alussa. Porin kaupungin 1900-luvulla rakennetut 
tulvasuojelupenkereet ovat paikoitellen niin huo-
nossa kunnossa, että kaupungin suojaamiseksi on 
käynnistetty äskettäin laaja tulvasuojeluhanke.
Seuraavassa on esitetty Satakunnan merkittävim-
mät tulvasuojeluun liittyvät, parhaillaan vireillä 
olevat hankkeet:
Porin kaupungin tulvasuojeluhanke, johon si-
sältyy tulvasuojelupenkereiden rakentamista ja 
korottamista n. 25 kilometrin matkalla sekä joen 
alaosan ruoppauksia. Tavoitteena on Porin keskus-
ta-alueen suojaaminen kerran 100 - 200 vuodessa 
sattuvan tulvan varalta. Tulvasuojeluhankkeessa 
on menossa YVA-prosessi, joka valmistuu näillä 
näkymin vuosien 2010-2011 aikana. Hankkeen lu-
pahakemus laitetaan tämän jälkeen vireille. 
Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan 
tulvasuojeluhanke, johon sisältyy Kokemäenjoel-
la Säpilänniemen oikaisu-uoman rakentaminen ja 
merkittävimpien tulva-alueiden pengertäminen. 
Loimijoen alaosalla tulvasuojeluun sisältyy Mom-
molankosken kunnostus, Sallilankosken yläpuo-
linen perkaus ja Kukonharjan sillan uusiminen. 
Hankkeen hyödyt koostuvat maa- ja metsätalou-
den tulvasuojeluhyödystä, yhdyskuntahyödyistä 
ja voimataloushyödystä. Hankkeen lupakäsittely 
on kesken.
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Eurajoen yläosan kunnossapitoperkaushanketta 
ollaan parhaillaan käynnistämässä. Hanke koh-
distuu Kiukaisten Eurakosken ja Euran taajaman 
väliselle, n. 10 km pituiselle jokiosuudelle. Sen 
tavoitteena on uoman virtausvälityskyvyn pa-
rantaminen ja samalla Pyhäjärven säännöstelyn 
helpottaminen sekä toisaalta virkistyskäyttömah-
dollisuuksien parantaminen.
Vuonna 2007 voimaan tulleen EU:n tulvadirektii-
vin mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on v. 2015 
mennessä laadittava tulvariskien hallintasuunni-
telmat alustavan tulvariskien arvioinnin (v. 2011 
mennessä) perusteella valituille merkittäville tul-
variskialueille. Lisäksi tulvariskien hallintasuunni-
telmat on sovitettava yhteen vesienhoidon suun-
nittelun kanssa vuonna 2015 ja siitä eteenpäin. 
Kokemäenjoen laaja vesistöalue on valittu val-
takunnalliseksi pilottikohteeksi tulvariskien hallin-
tasuunnitelman laadinnassa. Kokemäenjoen tulva-
riskien hallintasuunnitelman laatiminen toteute-
taan vuosien 2008 - 2010 aikana Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen johdolla yhteistyössä vesistöalueen 
sidosryhmätahojen kanssa.
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3.1 
Maatalouden muutos
Satakunnassa maatilojen keskikoko kasvaa edel-
leen vuoteen 2015. Kotieläintilojen määrä vähenee, 
mutta niiden koko kasvaa ja tuotanto keskittyy. 
Elintarviketeollisuus erikoistuu ja keskittyy. Maati-
lojen lukumäärä vähenee Satakunnassa ajanjakson 
aikana noin 15 prosentilla, mutta tilojen keskikoko 
kasvaa. Myös kotieläintuotanto keskittyy yksiköi-
den määrän vähetessä ja koon kasvaessa. Näillä 
alueilla lantaa syntyy yli lannoitustarpeen, mikä 
kasvattaa kuormitusriskiä, ellei kehitetä mene-
telmiä lannan hyötykäytön lisäämiseksi. Kaiken 
kaikkiaan peltojen lannoitus tulee kuitenkin tar-
kentumaan ajanjaksona jo taloudellisista syistä, 
mikä vähentää ravinteiden huuhtoutumisriskiä. 
Samalla kuitenkin lannan kuljetusmatkat pitenevät 
ja lannan käsittelytarve lisääntyy, mikä lisää ener-
giankulutusta ja levityksen kustannuksia. Korkean 
fosforiluvun riskipelloille kehitetään menetelmiä 
peltomaan ravinteisuuden pienentämiseksi. 
Tilakoon kasvaessa kasvaa myös maatalousko-
neiden koko. Se heikentää maan rakennetta ja lisää 
tiivistymisriskiä. Toisaalta joillakin alueilla kevyet 
muokkausmenetelmät lisääntyvät vähentäen ajo-
kertojen määrää pellolla ja vaikuttaen maan raken-
teeseen positiivisesti. Suorakylvön lisääntyminen 
tarkasteltavana ajanjaksona vähentää eroosiota ja 
parantaa maan rakennetta mutta toisaalta kasvat-
taa torjunta-aineiden käyttöä. Suojavyöhykkeiden 
ja kosteikkojen toteutuminen suunnitelluille koh-
teille vähentää peltokuormitusta omalta osaltaan. 
Tilakohtainen ympäristönsuojelukeinojen suun-
nittelu tehostaa vesiensuojelua. Toisaalta talvien 
leudontuminen ja talviaikaisten sateiden lisäänty-
minen sekä muut sään ääri-ilmiöt lisäävät talviai-
kaista ravinnehuuhtoumaa ja aiheuttavat ravinne-
huuhtoumapiikkejä myös muina vuodenaikoina.
3 Vesiensuojeluun liittyvät toimintaympäristön  
 muutokset ja vaikutukset vuoteen 2015
3.2
Metsätalouden muutos
Energiapuun ja hakkuutähteiden korjuumäärät 
kasvavat ja lisäävät maaperän käsiteltyä pinta-alaa 
vuoteen 2015. Kunnostusojitukset lisääntyvät jon-
kin verran kannattavimmissa kohteissa. Lannoitus 
ei merkittävästi lisäänny. Metsätalouden ravinne-
kuormitus ei kokonaisuudessaan merkittävästi 




Satakunta on yksi maamme teollistuneimmista ja 
vientivetoisimmista maakunnista, ja maakunta pro-
filoituu energian-, metalli- ja elintarviketuottajana. 
Satakunnan teollisuuden toimialarakenne perus-
tunee lähitulevaisuudessakin metalli(teknologia-)
teollisuuden ja kemiallisen metsäteollisuuden va-
raan sekä vahvaan ja kehittyvään elintarviketeol-
lisuuteen. Elintarviketeollisuus keskittyy Etelä- ja 
Kaakkois-Satakuntaan. Näiden yhteinen tuotan-
to tulee edustamaan vuoteen 2010 mennessä yli 
puolta Satakunnan teollisuuden arvosta. Muita 
kasvualoja ovat mm. automaatio ja elektroniikka 
sekä sähköntuotanto ja jakelu. Bioenergian tuot-
tamiseen kohdistuu maakunnassa voimakkaita 
odotuksia. Korkeaan teknologiaan perustuvalla 
metalli-, kone- ja metsäteollisuuden tuotannolla 
on erittäin hyvät kehittymisedellytykset. Sähkö-
tekninen teollisuus on vahvin kasvuala. 
Energiantuotannolla on pysyvästi vankka asema 
Satakunnan elinkeinorakenteessa. Tuulivoiman ra-
kentamiseen sekä käytön edistämiseen panoste-
taan ja myös muita uusiutuvia energianlähteitä 
kehitetään (mm. bioenergiatekniikka). Tulevaisuu-
dessa energian tehokkaan käytön ja energiansääs-
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tön edistämiseen kohdistuvat painotukset lisään-
tyvät. Energiankäytön kannalta jakeluverkostojen 
luotettavuus on olennaista. Perusvoiman tuotantoa 
on Eurajoen Olkiluodossa (ydinvoima) ja Porin 
Tahkoluodossa(hiili). Olkiluodossa on valmiudet 
lisäydinvoiman rakentamiseen. Voimakas energi-




Vuoteen 2015 ilmastonmuutoksen vaikutukset ei-
vät vielä tule olemaan merkityksellisiä. Jaksolla 
2010- 2030 ilmaston muutokset näkyvät lämpö-
tilojen ja sademäärien lisäyksinä, mutta vaihtelu 
pysyy nykyisten luontaisten muutosten kaltaisena. 
Jaksolla 2030 - 2100 muutokset tulevat selvemmiksi 
ja varsinkin talvilämpötilat ja talven sademäärät 
nousevat. Sen sijaan kesän sademäärät voivat jopa 
vähentyä.
Ääriolojen toistuvuus ja yllätyksellisyys voi 
heikentää herkkien vesiluontotyyppien, kuten 
pienvesien, ekologista tilaa. Lumi voi sulaa monta 
kertaa talven aikana ja talvitulvia esiintyy nykyistä 
useammin. Jäätilanteen heikkeneminen voi heiken-
tää joittenkin lajien menestymistä ja esiintymistä. 
Ravinteiden, happamuuden ja metallien huuh-
toutuminen sekä eroosio lisääntyvät. Haihdunta 
kasvaa kesäkaudella ja se voi johtaa kasteluveden 
käytön lisääntymiseen ja siten virtaamien vähen-
tymiseen. Merenpinnan nousu pienentää maanko-
hoamisen vaikutuksia.
Tulvien hyvinkin yllätyksellinen leviäminen 
laajemmalle alueelle voi aiheuttaa riskitilanteita. 
Riskikohteita voivat olla esim. veden- ja jäteveden-
käsittelylaitokset, kaatopaikat ja kemianteollisuus. 
Laajenevat tulvavaara-alueet ja muut lisääntyvät 
ääri-ilmiöt asettavat erityisvaatimuksia alueiden-
käytön suunnitteluun, eri toimintojen sijainninoh-
jaukseen ja ennen kaikkea riskienhallintaan. Ääri-
ilmiöt vaikuttavat myös pohjavesiin. Vaihtelevuus 
vedenpinnan korkeuteen voi aiheuttaa ongelmia 
sekä vedensaatavuudessa että laadussa.
Ilmastonmuutoksen ja suurentuvien sademääri-
en oletetaan aiheuttavan Satakunnan vesistöalueil-
le ongelmia säännösteltävyyden suhteen. Satakun-




Vesienhoitolain 23 § antaa mahdollisuuden poike-
ta hyvän ekologisen tilan tavoitteista merkittävän, 
vesistön fyysistä tilaa muuttavan hankkeen vuoksi 
tietyin edellytyksin. Seuraavassa on kuvattu Sata-
kunnan pintavesien toimenpideohjelma-alueella 
vireillä olevia, suunnittelukauteen 2010 - 2015 ajoit-




Porin tulvasuojeluhankkeen tavoitteena on estää 
vaikean jää- ja hyydepatotulvan aiheuttamat va-
hingot Porin keskustan alueella. Hankkeessa toteu-
tetaan ruoppauksia ja penkereiden rakentamista ja 
korottamista. Hanke on parhaillaan YVA-menet-
telyssä ja käytännön työt alkavat näillä näkymin 
vuonna 2011.
Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan 
tulvasuojeluhanke
Tulvasuojeluhankkeen tarkoituksena on estää 
kerran 20 vuodessa tai sitä useammin esiintyvien 
tulvien aiheuttamat vahingot maa- ja metsätalou-
delle ja alueen rakennuksille. Hankkeeseen sisältyy 
Kokemäenjoen keskiosalla Säpilänniemen vajaan 
2 km:n mittaisen oikaisu-uoman rakentaminen ja 
merkittävimpien tulva-alueiden pengertäminen. 
Loimijoen alaosan merkittävin työ on Sallilankos-
ken yläpuolinen perkaus n. 5 km:n matkalla.
Karvianjoen vesistön säännöstelyn kehittämis-
hanke
Pääosin välttävässä tilassa olevan Karvianjoen ve-
sistön vuosina 2008-2010 toteutettavan säännöste-
lyn kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa 
vesistön käytettävyyttä ja sen tilaa sekä selkiin-
nyttää vallitsevaa säännöstelyjen lupatilannetta. 
Lisäksi ilmastonmuutos ja sen vaikutukset hyd-
rologiaan sekä vesistön käyttöön ja tilaan liittyvät 
haasteet edellyttävät voimassa olevien säännöste-
lylupien läpikäymistä ja tarvittaessa tarkistamista. 
Vuodesta 2011 alkavan toimenpidevaiheen aikana 




Karvianjoen vesistöalueella on toteutettu viimei-
sen kymmenen vuoden aikana virtavesien kalata-
loudellisia kunnostuksia useassa kohteessa. Varsi-
nais-Suomen ELY–keskuksen suunnitelmissa on 
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jatkaa kalataloudellisia kunnostuksia Karvianjoella 
ja parhaillaan on lupakäsittelyssä tai suunnittelun 
loppuvaiheessa seuraavat kohteet: Karvianjoen 
alaosa Vatajankoskelta Kynäsjärveen, Kynäsjoki, 
Pomarkunjoki ja Etelä- ja Noormarkunjoki. Työt 
sisältävät sekä koskialueiden ennallistamistöitä 
että kalateiden rakentamista. 
Eurajoen yläosan kunnostushanke
Eurajoen yläosalla ollaan aloittamassa suunnit-
telua hankkeelle, jonka tavoitteena on parantaa 
Kiukaisten Eurakosken ja Euran taajaman välisen 
jokiosuuden virtausvälityskyvyn parantaminen ja 
samalla Pyhäjärven säännöstelyn helpottaminen 
sekä toisaalta virkistyskäyttömahdollisuuksien 
parantaminen.
Puurijärven kunnostushanke
Hankkeen tavoitteena on estää valtakunnallisesti 
arvokkaan lintujärven umpeenkasvu, lisätä jär-
ven vesitilavuutta ja turvata arvokkaan linnuston 
ja muun kosteikkoluonnon monimuotoisuuden 
säilyminen. Kunnostushankkeeseen sisältyy ve-
dennosto patorakenteella ja penkereellä, uoma-
verkoston ja allikoiden kaivamista ja kasvillisuu-
den poistoa. Lisäksi rakennetaan pengerrysalueita 
pumppaamoineen viljelysalueiden kuivatushait-
tojen kompensoimiseksi. Hankkeeseen kuuluvan 
vedennoston vaikutuksena saadaan n. 30 ha uutta 
avovesialuetta. Alimmat vedenkorkeudet nouse-
vat järven eteläosassa noin yhdellä metrillä ja poh-
joispäässä noin 20 cm.







eella jokivesistöjen fosfori- ja typpipitoisuudet 
ovat korkeita savimaiden jokityyppeihin kuulu-
vissa joissa Eurajoen ja Loimijoen vesistö-alueilla. 
Kangasmaiden jokiin kuuluvissa Kokemäenjoen ja 
Lapinjoen vesistöissä ja turvemaiden jokiin kuulu-
vassa Karvianjoen vesistössä ravinnepitoisuudet 
ovat selvästi alempia. Vuosien väliset vaihtelut 
valumaoloissa ja ravinnepitoisuuksissa ovat kui-
tenkin huomattavia, ja ne näkyvät vuosittaisissa 
ainevirtaamissa.
Satakunnan vesistöihin kohdistuvasta kuormi-
tuksesta hajakuormituksen, erityisesti peltovilje-
lystä peräisin olevien ravinteiden, vaikutus on il-
meisen merkittävä kaikilla vesistöalueilla. Voimak-
kaimmin viljellyt pellot sijoittuvatkin useimmiten 
huuhtoutumisherkille savikkomaille ja vesistöjen 
äärelle. Pistemäisten kuormittajien vaikutus vesien 
tilaan on enemmän paikallinen. Eurajoen ja Koke-
mäenjoen varsilla sijaitsevilla puhdistamoilla on 
kuitenkin vaikutusta jokivesistön tilaan. Erityises-
ti puhdistamoprosessien toimintahäiriöt ja äkillis-
ten rankkasateiden aiheuttama vesimäärien kasvu 
ovat hetkellisesti saattaneet aiheuttaa ravinnepitoi-
suuksien ja muiden haitta-aineiden määrän kasvua 
vesistöissä sekä heikentää veden hygieenistä tilaa. 
Karvianjoen ja Eurajoen vesistöjen latvavesissä 
turvetuotanto aiheuttaa paikallisia vesistöhaittoja. 
Selkämeren rannikkovesiin kohdistuva kuor-
mitus on pääsääntöisesti peräisin jokivesistöistä, 
erityisesti Kokemäenjoen kautta tulevan kuormi-
tuksen osuus Selkämeren eteläosan kokonaiskuor-
mituksesta on noin 70 %. Rannikon välialueiden 
kuormitus vastaa suunnilleen Lapinjoen tuomaa 
4 Vesienhoidon nykytila
kuormitusmäärää. Rannikkovesiin kohdistuva 
kuormitus on pääosin peräisin hajakuormitukses-
ta, mutta rannikon pistekuormituksen osuus koko-
naiskuormituksesta on paikoin merkittävä.
Vesistöihin päätyvään kuormitukseen vaikut-
taa myös valuma-alueen järvisyys. Satakunnan 
toimenpideohjelma-alueella järvisyys vaihtelee 
jonkin verran vesistöalueittain, mutta alue on 
kokonaisuudessaan vähäjärvistä. Toimenpideoh-
jelma-alueen vesistöalueilla suurin osa valuma-
alueelta tulevasta ravinnekuormituksesta pääsee 
kulkeutumaan nopeasti jokiin ja niiden kautta ran-
nikkovesiin, koska ravinteet eivät sedimentoidu 
järvialtaisiin. Valuma-alueella sijaitsevat järvet 
hidastavat ja tasaavat veden virtaamia. Eurajoen 
ja Kokemäenjoen alaosassa valuma-alueiden jär-
visyys on selvästi muuta Satakuntaa korkeampi.  
 Taulukossa 3 on esitetty Satakunnan toimen-
pideohjelmassa tarkasteltujen suurimpien vesistö-
alueiden maankäyttötiedot.  Taulukoissa 4-12 on 
kuvattu tarkemmin Satakunnan jokiin, järviin ja 
rannikkovesiin kohdistuvan kuormituksen tai/ja 
ainevirtaaman jakaantumista eri kuormitustekijöi-
den osalta. 
Taulukoissa 4-8 esitetyt jokien ainevirtaamien 
kokonaismäärät on laskettu suurimmille jokivesis-
töille vuosien 2000 - 2005 virtaama- ja ravinnetieto-
jen perusteella. Laskettu ainevirtaama on muutettu 
VEPS - arviointijärjestelmän antamiin suhteellisiin 
kuormitusosuuksiin eri kuormittajasektoreille vuo-
sien 1998 - 2002 perusteella. Pistekuormitustiedot 
on saatu Ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä 
(VAHTI- rekisteri) kaikkien muiden kuormittajien 
paitsi turvetuotannon osalta. Pistekuormittajien 
tiedot ovat vuosilta 2000 - 2006.
Pienempien jokien osalta, joissa vedenlaadun-
seuranta ja virtaamamittaukset ovat puutteellisia, 
on käytetty VEPS -arviointijärjestelmää ja VAHTI 
-rekisteriä. VEPS on staattinen malli, joka tuottaa 
kyseisen vesistöalueen potentiaalisen kuormitus-
riskin, ei tarkkoja kuormitusarvoja. Laskennassa 
ei oteta huomioon erilaisten hydrologisten vuosi-
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en aiheuttamaa kuormituksen vaihtelua. VEPS:ssä 
pistekuormituksen ja laskeuman osalta tulokset 
perustuvat mittauksiin, joten ainoastaan nämä 
kuormittajat muuttuvat ajallisesti. Maatalouden 
osalta kuormitusluku edustaa ainoastaan 10 vuo-
den keskimääräistä kuormitusta. Metsätalouden 
toimenpiteiden määrä pohjautuu Metsätilastolli-
seen vuosikirjaan. Ravinnekuormitusta laskiessa 
VEPS:llä on pyritty huomioimaan yläpuolisten 
järvialtaisiin sedimentoituva ravinnemäärä käyt-
tämällä seuraavaa kaavaa (Bilaletdin ym. 1991): 
(1+valuma-alueen järvi%)-0,1.
Taulukossa 4 on esitetty Eurajoen-Lapinjoen 
osa-alueen ainevirtaamia ja kuormitustietoja. La-
pinjoen ainevirtaamatiedot kuvaavat koko vesistö-
alueelta tulevaa ainemäärää. Eurajoen vesistöalu-
een kokonaisainevirtaama on 18 tonnia fosforia ja 
572 tonnia typpeä vuodessa, jonka jakautuminen 
on esitetty taulukossa 4. Taulukkoa lukiessa on 
huomioitavaa, että suurin osa Pyhäjärveen tule-
vasta kuormituksesta jää Pyhäjärveen. Pyhäjär-
vestä poistuu vuosittain Kauttuan kosken kautta 
keskimäärin noin 2,4 tonnia fosforia ja 65,6 tonnia 
typpeä. Taulukossa 9 on esitelty Pyhäjärveen tule-
vaa kuormitusta. Yläneenjoen kuormitus vaikuttaa 
Pyhäjärven tilaan merkittävästi, sillä sen osuus jär-
ven kokonaiskuormituksesta on yli puolet.
Taulukko 3. Satakunnan toimenpideohjelma-alueen suurimpien vesistöalueiden maankäyttö.
Vesistöalue Valuma-alue 
(km2)
Vesistöt (%) Maatalousmaat 
(%)
Metsämaat (%) Rakennettu alue 
(%)
Lapinjoen va 462 4 21 72 4
Eurajoen va 1336 13 25 56 4
Kokemäenjoen va 27046 11 16 67 4
Harjunpäänjoen va 506 5 14 78 3
Kauvatsanjoen va 805 8 16 74 2
Sammunjoen va 303 1 28 68 3
Loimijoen va 3138 3 37 55 4
Punkalaitumenjoen va 425 < 1 40 55 3
Kourajoen va 228 < 0,1 40 56 4
Kojonjoen va 465 < 0,5 44 52 4
Niinijoen va 224 < 0,1 58 39 4
Karvianjoen va 3438 5 12 79 4
Merikarvianjoen va 753 5 8 80 4
Lassilanjoen va 548 8 13 77 2
Otamonjoen va 413 3 9 86 2
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Taulukko 4. Eurajoen-Lapinjoen jokivesistöihin kohdistuvan kokonaisfosforin (P) ja kokonaistypen (N) ainevirtaaman 





Lapinjoki1 Eurajoki 1 Yläneenjoki 1 Köyliönjoki 1
P N P N P N P N
Hajakuormitus:
Maatalous 62 56 52 43 68 63 62 67
Metsätalous 4 3 3 2 3 2 2 1
Haja-asutus 12 4 12 12 8 3 11 3
Luonnonhuuht. 21 31 18 20 20 30 17 21
Laskeuma 1 5 7 17 0 0,2 1 4
Hulevesi 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2
Pistekuormitus:
Yhdyskunnat 0,2 0,4 7 12 - - 11 3
Teollisuus - - 1 3 - - 0,3 0,1
Turvetuotanto 0,3 0,6 0,6 1 1 1 - -
Kalankasvatus - - - - - - 1 0,3
Yhteensä (t/a) 4 177 8 339 7 150 7 167
Kuormitus laskettu 1) vedenlaatu- ja virtaamatiedoilla, 2) VEPS:n antamilla arvoilla. 
Taulukko 5. Kokemäenjoen alaosan jokivesistöihin kohdistuvan kokonaisfosforin (P) ja kokonaistypen (N) ainevirtaaman jakautu-




Kokemäenjoki1 Harjunpäänjoki2 Kauvatsanjoki2 Sammunjoki2
P N P N P N P N
Hajakuormitus:
Maatalous 52 40 50 48 58 43 69 63
Metsätalous 2 1 6 3 4 3 3 2
Haja-asutus 14 4 11 3 8 3 7 2
Luonnonhuuht. 13 15 30 37 25 37 20 31
Laskeuma 1 2 3 8 4 12 1 2
Hulevesi 0,2 0,5 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2
Pistekuormitus:
Yhdyskunnat 16 35 - - 0,3 1 - -
Teollisuus 3 3 - - - - - -
Turvetuotanto 0,1 0,1 - - 0 0 ? ?
Kalankasvatus - - - - - - 0,3 0,2
Yhteensä (t/a): 72 2462 7 169 12 250 8 153
Kuormitus laskettu 1) vedenlaatu- ja virtaamatiedoilla, 2) VEPS:n antamilla arvoilla
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Koko Kokemäenjoen vesistöalueen keskimää-
räinen ainevirtaama fosforille on noin 337 t/vuosi 
ja typelle 9630 t/vuosi. Kokemäenjoen alaosan ja 
Loimijoen osuus fosforin kokonaiskuormituksesta 
on noin 65 % ja typpikuormituksesta noin 54 %. 
Taulukossa 5 esitetty Kokemäenjoen kuormitusar-
vio on pääuoman lähivaluma-alueilta ja Tattaran-
joen valuma-alueilta tuleva kuormitus. Sammun-
joen valuma-alueelle on perustettu turvetuotantoa, 
jonka kuormitusta ei ole huomioitu kuormitustar-
kastelussa. Muiden jokivesistöjen osalta ainevirtaa-
mat kuvaavat kyseistä vesistöaluekokonaisuutta. 
Loimijoen kokonaisainevirtaama on keskimää-
rin noin 126 tonnia fosforia ja 2468 tonnia typpeä 
vuodessa. Taulukossa 6 esitetyt kuormitusluvut 
ovat Loimijoen alaosan kuormitusta. Muiden jo-
kivesistöjen osalta ainevirtaamat kuvaavat kyseistä 
vesistöaluekokonaisuutta. 
Karvianjoen kokonaisainevirtaama on fosfo-
rikuormituksen osalta noin 54 t vuodessa ja typ-
pikuormituksen osalta 1171 t vuodessa. Taulukossa 
7 on esitetty Karvianjoen laskujokiin kohdistuva ai-
nemäärä yläpuolisilta valuma-alueilta ja sen pois-
tuminen merialueelle. Kyseisten laskujokien oman 
lähivaluma-alueelta tuleva ainemäärä on huomat-
tavasti vähäisempi. Taulukosta 8 on nähtävissä 
ainemäärän jakautuminen suurempana ryhmitte-
lynä. Suurin osa ainevirtaamasta tulee Isojärven ja 
Inhottujärven yläpuolisilta valuma-alueilta.
Taulukko 6. Loimijoen vesistöalueen jokivesistöihin kohdistuvan kokonaisfosfori- (P) ja kokonaistyppikuormituksen (N) 







P N P N P N P N P N
Hajakuormitus:
Maatalous 70 67 75 67 75 71 76 69 81 75
Metsätalous 0,02 0,01 2 1 2 1 2 1 1 1
Haja-asutus 8 3 7 3 6 2 7 2 5 2
Luonnonhuuht. 16 22 15 26 16 24 15 24 13 21
Laskeuma 0 0,01 0,2 1 0 0 0,2 1 0 0,1
Hulevesi 0 0 0,1 0,3 0 0,1 0,1 0,2 0 0,2
Pistekuormi-
tus:
Yhdyskunnat 0,04 0,05 0,4 2 - - 0,6 2 - -
Teollisuus - - - - - - 0 0,2 - -
Turvetuotanto 0,01 0,01 0 0 1 3 0,2 0,4 0,5 1
Kalankasvatus - - - - - - - - - -
Yhteensä (t/a): 16 358 16 271 8 151 17 321 10 174
Kuormitus laskettu 1) vedenlaatu- ja virtaamatiedoilla, 2) VEPS:n antamilla arvoilla
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Taulukko 7. Karvianjoen vesistöalueen jokivesistöihin kohdistuvan kokonaisfosfori- (P) ja kokonaistyppikuormituksen (N) jakautu-




Karvianjoen va1 Merikarvianjoki1 Pohjajoki1 Eteläjoki1
P N P N P N P N
Hajakuormitus:
Maatalous 48 34 48 34 48 34 50 34
Metsätalous 6 4 6 4 6 4 5 4
Haja-asutus 9 8 9 3 9 3 9 3
Luonnonhuuht. 29 39 28 38 28 38 26 36
Laskeuma 3 8 3 8 3 9 3 8
Hulevesi 0,1 0,3 0,1 0,3 0 0 0 0
Pistekuormitus:
Yhdyskunnat 2 8 3 8 3 8 4 11
Teollisuus 0 0 0 0 0 0 0 0
Turvetuotanto 2 4 3 4 3 5 3 5
Kalankasvatus 0,2 0,1 0,4 0,1 0 0 0 0
Yhteensä (t/a): 54 20 482 6 135 27 554
Kuormitus laskettu 1) vedenlaatu- ja virtaamatiedoilla, 2) VEPS:n antamilla arvoilla
Taulukko 8. Karvianjoen vesistöalueen jokivesistöihin kohdistuvan kokonaisfosfori- (P) ja kokonaistyppikuormituksen (N) jakau-




Merikarvianjoen va2 Karvianjoki-Kynäsjoki2 Otamonjoki2 Lassilanjoki2
P N P N P N P N
Hajakuormitus:
Maatalous 39 29 52 36 40 31 52 39
Metsätalous 7 5 5 3 9 6 6 4
Haja-asutus 13 3 9 3 8 2 9 3
Luonnonhuuht. 35 46 24 33 38 50 29 40
Laskeuma 4 12 1 4 2 6 4 13
Hulevesi 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3
Pistekuormitus:
Yhdyskunnat 1 3 4 13 1 2 1 2
Teollisuus 0 0 0 0 - - - -
Turvetuotanto 0 0 4 8 2 3 - -
Kalankasvatus 0 0 0,1 0 - - 0,1 0,3
Yhteensä (t/a): 11 224 23 776 4 87 6 132
Kuormitus laskettu 1) vedenlaatu- ja virtaamatiedoilla, 2) VEPS:n antamilla arvoilla
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Taulukoissa 9-11 on esitelty Satakunnan toimenpideohjelma-alueen suurimpien järvien kuormitus ja sen 
jakautuminen eri kuormitussektoreille.
Taulukko 9. Eurajoen-Lapinjoen ja Kokemäenjoen-Loimijoen osa-alueiden suurimpiin järviin kohdistuvan kokonaisfosfori- (P) 
ja kokonaistyppikuormituksen (N) jakautuminen (%).  Hajakuormitusta ja turvetuotantoa koskevat tiedot vuosilta 1998 - 2002 ja 





P N P N P N
Hajakuormitus:
Maatalous 45 43 64 68 49 41
Metsätalous 6 4 2 1 3 2
Haja-asutus 11 2 12 3 10 2
Luonnonhuuhtouma 31 35 16 19 19 22
Laskeuma 7 16 3 7 11 27
Pistekuormitus:
Yhdyskunnat + teollisuus 0 0 2 2 9 5
Turvetuotanto 0 0 0 0 0 0
Kalankasvatus 0 0 0 0 0 0
Yhteensä (t/a): 1,1 29,2 3,9 97,8 12,6 322
Taulukko 10. Kokemäenjoen-Loimijoen osa-alueiden suurimpiin järviin kohdistuvan kokonaisfosfori- (P) ja kokonaistyppikuormi-
tuksen (N) jakautuminen (%).  Hajakuormitusta ja turvetuotantoa koskevat tiedot vuosilta 1998 - 2002 ja muut pistekuormitustie-




Joutsijärvi Mouhijärvi Palusjärvi Sääksjärvi
P N P N P N P N
Hajakuormitus:
Maatalous 21 16 57 41 40 31 58 41
Metsätalous 12 6 5 4 7 4 4 3
Haja-asutus 4 1 6 2 12 3 8 2
Luonnonhuuhtouma 52 52 28 42 35 43 25 38




0 0 0 1 0 0 0 0
Turvetuotanto 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalankasvatus 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä (t/a): 0,9 25,9 6,0 116 1,4 33,2 12,8 248
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Taulukko 11. Karvianjoen osa-alueen suurimpiin järviin kohdistuvan kokonaisfosfori- (P) ja kokonaistyppikuormituksen (N) jakau-
tuminen (%).  Hajakuormitusta ja turvetuotantoa koskevat tiedot vuosilta 1998 - 2002 ja muut pistekuormitustiedot vuosilta 2000-





P N P N P N
Hajakuormitus:
Maatalous 47 34 51 39 51 35
Metsätalous 6 4 6 4 5 4
Haja-asutus 9 0 9 3 9 3
Luonnonhuuhtouma 28 40 29 40 23 33




3 7 1 0 0 0
Turvetuotanto 2 4 0 0 7 14
Kalankasvatus 0 0 0 0 0 0
Yhteensä (t/a): 28,1 612 8,0 169 2,6 52,9
Selkämeren eteläosan kokonaiskuormitus on laskettu jokivesistöistä ja rannikon välialueilta tulevan 
kokonaiskuormituksen sekä merialueelle kohdistuvan ilmalaskeuman summana (taulukko 12). Koke-
mäenjoen osuus Selkämeren eteläosan kokonaiskuormituksesta on runsas 70 %. Rannikon välialueiden 
kuormitus vastaa suunnilleen Eurajoen-Lapinjoen osa-alueelta tulevaa kuormitusta.
Taulukko 12. Satakunnan rannikkovesiin kohdistuvan kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuormituksen jakautuminen (%) 
sekä kuormituksen kokonaismäärät. Luvuissa on huomioitu sekä mantereen valuma-alueelta tuleva että merialueelta 
peräisin oleva kuormitus. (Lähteet: VEPS, VAHTI ja Lounais-Suomen ympäristökeskus).
Kuormittaja/Kuormitustyyppi Rannikkovedet













Yhteensä: (t/a) 452 12 880




Varsinais-Suomen ELY-keskuksen valvonnassa on 
lähes 100 ympäristöluvanvaraista yhdyskuntien 
jätevedenpuhdistamoa, joista vajaa puolet sijaitsee 
Satakunnassa. Puhdistamojen lukumäärä vähenee 
kun käsittelyä keskitetään suuremmille puhdista-
moille, joiden toimintavarmuus on parempi ja pur-
kupaikkakin usein edullisempi kuin pienemmillä 
laitoksilla.
Satakunnassa yhdyskuntien jätevesien käsittely 
tullaan vuoden 2010 aikana keskittämään suurelta 
osin Porin Veden Luotsinmäen jätevedenpuhdista-
moon, jota ollaan parhaillaan laajentamassa ja te-
hostamassa (Porin, Porin Pihlavan alueen, Luvian, 
Ulvilan, Nakkilan, Harjavallan ja Euran Kiukaisten 
alueen yhdyskuntien jätevedet).
Rauman kaupungin viemärilaitoksen jätevedet, 
Eurajoen yhdyskuntajätevedet mukaan lukien, 
käsitellään Rauman metsäteollisuuden jäteveden-
puhdistamossa. Euran yhdyskuntajätevedet kä-
sitellään JVP-Eura Oy:n puhdistamossa yhdessä 
teollisuusjätevesien kanssa. Säkylän kunnan te-
hostettuun (typenpoisto) jätevedenpuhdistamoon 
tullaan lähiaikoina johtamaan myös Köyliön yh-
dyskuntajätevedet. Huittisten kaupungin jäteve-
denpuhdistamo tehostetaan tai laajennetaan ja te-
hostetaan seudulliseksi puhdistamoksi (Huittinen, 
Sastamala ja Punkalaidun) lähivuosina. Kokemäen 
jätevedenpuhdistamoa ollaan parhaillaan tehos-
tamassa (typenpoisto), Kankaanpään kaupungin 
jätevedenpuhdistamo on tehostettu (typenpoisto) 
vuonna 2009 ja Merikarvian jätevedenpuhdistamo 
on laajennettu ja tehostettu (typenpoisto) ja sinne 
on johdettu Siikaisten yhdyskuntajätevedet vuon-
na 2009.
Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamo tul-
laan tehostamaan lähivuosina ja puhdistamoon on 
tarkoitus johtaa nykyisten jätevesien lisäksi Ypäjän 
ja Alastaron yhdyskuntajätevedet.
Satakunnan yhdyskuntien jätevesien käsittely-
tehon voi arvioida vuonna 2011 olevan orgaanisen 
kuorman (BHK7) osalta 97 %, fosforikuorman osal-
ta 97 % ja typpikuorman osalta 75 %.
Toiminnassa olevien jätevedenpuhdistamojen 
ympäristölupahakemukset on pääosin käsitelty 
puhdistamon koosta riippuen joko ympäristökes-




Lounais-Suomen alueen teollisuus on hyvin mo-
nipuolista. Raskas teollisuus on keskittynyt pää-
osin Satakunnan alueelle. Satakunnassa on noin 90 
sellaista ympäristöluvanvaraista teollisuuslaitosta, 
jonka valvontaviranomainen on Varsinais-Suomen 
ELY-keskus. Lisäksi alueella on paljon sellaista teol-
lisuutta, jota valvoo sijaintikunnan ympäristönsuo-
jeluviranomainen.
Satakunnan teollisuus on liittynyt yhdyskuntien 
puhdistamoille lukuun ottamatta sellaisia suuria 
laitoksia, joiden jäteveden määrä tai laatu on sellai-
nen, ettei yhteiskäsittely ole ollut mahdollista. Täl-
laisia ovat Harjavallan suurteollisuusalueen laitok-
set, Porin Metallikylän teollisuusalue, Sachtleben 
Pigments Oy:n ja Suomen Kuitulevy Oy:n alueet 
Meri-Porissa, Rauman metsäteollisuus (jonka puh-
distamolle johdetaan myös Rauman kaupungin ja 
eräiden lähikuntien jätevedet), Lännen Tehtaiden 
alue Säkylässä ja Finnamyl Oy:n tärkkelystehdas 
Kokemäellä. Haja-asutusalueella sijaitsevilla lai-
toksilla on yleensä oma puhdistamo, pienimmillä 
laitoksilla ei monissa tapauksissa ole kuitenkaan 
riittävää jäteveden käsittelyä.
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Taulukko 13. Satakunnan toimenpideohjelma-alueen kuntien merkittävien asutusjätevedenpuhdistamoiden ja teollisuu-
den pistekuormittajien kuormitus vuodelta 2007. Kuormitusluvut vaihtelevat vuosittain. (VAHTI-rekisteri, 2009)
Kuormittaja TOTN (kg) TOTP (kg) BOD 7 ATU (kg)
Corenso United Oy Ltd, Porin kartonki-
tehdas
2 000 80 28 870
Finnamyl Oy, Kokemäki 280 30 515
Fortum Power and Heat Oy, Meri-Porin 
voimalaitos
1 745 200
Harjavalta 28 130 210 10 560
Honkajoki oy 47 530 350 13 545
Huittinen 12 325 590 14 480
JVP-Eura Oy 15 180 340 40 280
Kankaanpää 25 630 400 5 300
Karvia 2 870 30 840
Kiikoinen 1 640 20 290
Kokemäki 9 820 140 3 800
Köyliö, Kepola 2 530 110 4 650
Loimaa 39 810 520 9 910
Luvia 5 830 200 2 840
Lännen tehtaat Oyj, Säkylä 10 190 250 5 485
Merikarvia 4 870 44 1 170
Nakkila 12 990 110 3 140
Norilsk nickel Harjavalta Oy 43 000
Pomarkku 3 285 135 2 120
Pori energia oy, Aittaluodon voimalaitos     2 420
Porin kaupunki, Kyläsaaren vanhainkoti, 
(jvp)
150 20 340
Porin vesi, Luotsinmäen puhdistamo 169 000 5 730 208 770
Porin vesi, Pihlavan jätevedenpuhdistamo 34 480 840 19 860
Porin vesi, Reposaari 4 560 90 910
PVO Lämpövoima Oy, Tahkoluodon voi-
malaitos
4 350 30
Sachtleben pigments Oy 60 810 2 050
Satakunnan vankila, (jvp), Huittinen 1 240 10 260
Siikainen 1 930 60 910
Suomen kuitulevy Oy, Pihlavan tehdas 1 670 170 149 000
Suominen kuitukankaat Oy 1 180 90 21 700
Säkylä 12 210 180 2 680
Teollisuuden Voima Oyj, Olkiluodon voi-
malaitos
4 380 16 1 200
Ulvila 49 290 710 21 420
UPM-Kymmene Oyj Rauman paperitehdas 132 640 11 760 401 200
Yara Suomi Oy, Harjavallan tehtaat 1 682 310
TOTN = kokonaistyppi, TOTP = kokonaisfosfori, BOD 7 ATU = biologinen hapenkulutus, JVP = jätevedenpuhdistamo
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Merenkulku ja satamat
Satakunnan merkittävimmät merenkulun satamat 
ovat Porin Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamat 
sekä Rauman satama. Mäntyluodon satama on 
pohjoismaiden suurin sahatavarasatama. Lisäksi 
satama on erikoistunut kontti- ja rikasteliikentee-
seen sekä raskasnostoprojekteihin. Tahkoluodon 
syväsataman tavaraliikenne koostuu erilaisista öl-
jytuotteista ja kemikaaleista. Porin satamien vuo-
sittainen tavaraliikenne koostuu seuraavanlaisesti: 
sahatavaraliikenne 430 000 m3, hiiltä 1,8 milj. t, mal-
mi- ja rikasteliikenne 0,9 milj. t, kemikaaliliikenne 
0,4 milj. t ja öljytuotteet 0,5 milj. t. Rauman sataman 
tavaraliikenne koostuu pääosin paperi- ja karton-
kitavarasta (3,5 milj. t) ja raakapuusta (0,9 milj. t). 
Satakunnan satamien liikenne on pääsääntöisesti 
ulkomaan liikennettä. Kokonaistavaraliikenteen 
määrä vuonna 2007 oli noin 12 milj. tonnia. Rau-
man satamassa laivakäyntejä vuonna 2007 oli 1 586 
kpl.
Merenkulkulaitos huolehtii pääosaltaan Suo-
men vesitieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä. 
Merenkulkulaitoksen ylläpitämiä rannikkoväyliä 
on yhteensä noin 8 300 km. Selkämerellä yli 8 met-
rin väyliä on arviolta noin 61, 4 km2. Merkittävim-
mät väylät sijoittuvat Porin ja Rauman edustoille. 
Merenkulun ja satamatoimintojen lisäksi vapaa-
ajan vesiliikenne avovesiaikana on merkittävä me-
rialueen käyttömuoto. Satakunnassa on septitank-
kien tyhjennyspaikkoja tällä hetkellä 6 kpl.
Turvetuotanto
Turvetuotanto on pääosin ympäristönsuojelulailla 
ja -asetuksella säädeltyä ja luvanvaraista toimintaa. 
Turvetuotannosta ja siihen liittyvästä ojituksesta 
on tehtävä lupahakemus aluehallintovirastoon, 
jos tuotantoalue on yli 10 hehtaaria. Alle 10 heh-
taarin alueista tulisi tehdä ilmoitus alueelliselle 
ELY-keskukselle tai kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle, joka arvioi luvan tarpeen toiminnan 
vaikutusten perusteella. Satakunnan alueelle on 
haettu vuosina 2005 - 2006 34 lupaa turvetuotantoa 
varten. Luvista on tällä hetkellä myönnetty 22 ja 
kuulutettuja käsittelyssä olevia lupia on 12. Use-
at Satakunnan turvetuotantoalueista on aloitettu 
jo ennen ympäristönsuojelulakia ja niiden osalta 
ympäristölupaa haetaan isoille tuotantoalueille so-
vitun aikataulun mukaisesti ja lupaehtoja tarkistet-
taessa. Pientä tai ennen ympäristölupamenettelyä 
aloitettua turvetuotantoa on noin 50 alueella, joi-
den yhteisala on hieman yli 500 ha. Alueiden koko 
vaihtelee alle hehtaarista 85 hehtaariin ja pääosa 
niistä on alle 6 ha.
Satakunnassa harjoitetaan turvetuotantoa erityi-
sesti Pohjois-Satakunnassa Karvianjoen yläjuok-
sulla sekä Ala-Satakunnassa etenkin Pyhäjärven ja 
Kokemäenjoen välisellä alueella. Satakunnan tur-
vetuotannon kokonaispinta-ala on noin 5000 heh-
taaria. Turvetuotantoon soveltuvaa maa-aluetta 
Satakunnassa on arvioitu olevan noin 40 000 heh-
taaria (koko Suomessa yhteensä noin 1,2 miljoonaa 
hehtaaria).
Turvetuotantoalueilla vesienkäsittelymenetel-
mänä on käytetty jo vuosikymmenien ajan laskeu-
tusaltaita. Lupakäsittelyn yhteydessä edellytetään 
toiminnalta nykyisin tehokkaampia menetelmiä. 
Yleensä lupapäätöksessä vaaditaan valumavedet 
johdettavaksi pintavalutuskentän tasoisen käsit-
telyn kautta. Satakunnan turvetuotantoalueiden 
valumavesistä noin puolet käsitellään nykyisin uu-
sien vaatimusten mukaisesti. Tosin pintavalutus-
kenttien kautta johdettujen valumavesien kiintoai-
ne-, ravinne- humuspitoisuudet eivät 2000-luvun 
kuormitustarkkailutulosten perusteella ole merkit-
tävästi poikenneet yksinomaan laskeutusaltaiden 
käyttöön perustuvilta tuotantoalueilta poistuvan 
veden laadusta.
Turvetuotannon aiheuttama fosforikuormitus 
vesistöihin on Satakunnassa noin 1 500 kg fosforia 
ja noin 40 000 kg typpeä vuodessa. Paikallisesti 
kuormituksella saattaa olla merkitystä vesistön 
muiden käyttömuotojen kannalta, vaikka tuotan-
toalueilta tulevat vedet ovat ravinteiden suhteen 
laimeampia kuin peltoviljelyyn käytettäviltä alu-
eilta tulevat valumavedet. Orgaanisen aineen – lä-
hinnä humuksen – pitoisuus turvetuotantoalueil-
ta lähtevissä vesissä on toisaalta erittäin korkea; 
kemiallinen hapenkulutus (CODMn) on keski-
määrin 50 - 60 mg/l. Sen sijaan biologisena ha-
penkulutuksena (BOD7) määritettynä pitoisuudet 
ovat vesien luonteen vuoksi alhaisemmat. Lisäksi 
kiintoaine-pitoisuudet ovat suhteellisen alhaisia 
(10 - 20 mg/l).
32  Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 7 | 2010
Taulukko 14. Ympäristöluvan saaneet turvetuotantoalueet sijaintikunnittain Satakunnan alueella vuoden 2007 alussa 
(VAHTI-rekisteri 2009).
Kunta Tuotantoalue/tuottaja Pinta-ala (ha)
Eura Joutsuo, Vapo Oy 82
Kirvessuo, Vapo Oy 109
Eurajoki Lammisuo, Välisuo, Kahalansuo, Vapo Oy (Kekkilä Oy) 605
Honkajoki Kotokeitaan turvetuotanto, yksityinen
Huidankeidas, Vapo Oy 173
Kotkankeidas, Vapo Oy 203
Kurkikeidas, Vapo Oy 392
Marjakeidas, Vapo Oy 106
Satamakeidas, Vapo Oy 892
Huittinen Heposuo,  Bio-Humus Oy Biolan 50
Nanhiansuo ja Vittassuo, Vapo Oy 179
Jämijärvi Mustakeidas – Saarikeidas, Vapo Oy 92
Kankaanpää Hirvikeidas, Vapo Oy 119
Viheräperä, Vapo Oy 137
Karvia Alkkia, Vapo Oy 658
Jouppilankeidas, Vapo Oy 62
Loukaskeidas, Vapo Oy 127
Loukaskeidas/Haitikeidas, Vapo Oy 200
Mustakeidas, Vapo Oy 395
Suomikeidas, Vapo Oy 86
Köyliö
Lammisuo, Vapo Oy 264
Matkussuo, Vapo Oy 252
Merikarvia Iso-Rydistönkeidas, Vapo Oy 209
Kirinneva, Vapo Oy 135
Kotoneva, Vapo Oy 213
Nakkila Kurkelansuo, Vapo  Oy (Kekkilä Oy)
Kalankasvatus 
Lounais-Suomessa on ollut toiminnassa vuosittain 
noin 90 kalankasvatuslaitosta, jotka ovat tuotta-
neet noin 4 000 t kalaa. Kalankasvatuksen vesis-
tökuormitus on (v. 2007) ollut 18,6 t fosforia ja 145 
t typpeä. Lounais-Suomessa kalankasvatus on 
sijoittunut lähes kokonaan merialueelle. Saaristo-
merellä ja Selkämeren rannikolla on toiminut v. 
2007 yhteensä 85 verkkoallaslaitosta ruokakalan 
kasvatuksessa ja sisävesialueella yksi maalaitos 
poikaskasvatuksessa. 
Satakunnan alueella on ollut v. 2007 toiminnas-
sa 9 merilaitosta ja kolme poikaslaitosta sisävesi-
alueella. Selkämeren kasvatusmäärä on ollut noin 
141 t ja se on kuormittanut merialuetta noin 1,5 
tonnilla fosforia ja 12,0 tonnilla typpeä. Sisävesi-
laitosten tuotantomäärä oli 58,9 t ja sitä vastaava 
ravinnekuormitus vesistöön oli noin 0,2 t fosforia 
ja 1,3 t typpeä.  Satakunnassa eniten kalankasva-
tusta on ollut Luvialla (6 laitosta ja tuotanto 143 
t). Eurajoella ja Raumalla on toiminut 2 laitosta 
(tuotanto yhteensä 95 t). Merikarvialla toimi yksi 
laitos, jonka tuotanto oli noin 32 t. Sisävesialueen 
poikaslaitokset ovat toimineet Köyliön, Kankaan-
pään, Honkajoen ja Karvian kunnissa.
 
Kaatopaikat ja pilaantuneet maa-alueet
Kaatopaikan toiminta on ympäristönsuojelulain ja 
-asetuksen nojalla ympäristöluvanvaraista.  Varsi-
nais-Suomen ELY-keskuksen alueella arvioidaan 
olevan toiminnassa yhteensä 45 kaatopaikkaa, 
näistä Satakunnassa 19. Kaatopaikan pohjaraken-
teille asetettujen vaatimusten kiristyttyä suuri osa 
vanhoista kaatopaikoista lopetti toimintansa vuo-
den 2007 lopulla. Kaikki nykyisin käytössä olevat 
kaatopaikat täyttävät uudet vaatimukset. Satakun-
nan kaatopaikoista 4 on yhdyskuntajätteen ja 11 te-
ollisuusjätteen kaatopaikkoja. Lisäksi toiminnassa 
on 3 maankaatopaikkaa.
33Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja  7 | 2010
Kaatopaikoilla saattaa olla vaikutuksia vesis-
töön ja erityisesti pohjaveteen. Valtioneuvoston 
kaatopaikka-asetuksen mukaan rakennetuilla 
kaatopaikoilla näitä vaikutuksia ehkäistään tiiviillä 
pohja- ja pintarakenteilla sekä kaatopaikkavesien 
keräilyllä ja käsittelyllä. Suurimman riskin vesien-
suojelulle, erityisesti pohjavesille, muodostavat en-
nen vuotta 1997 lopetetut kaatopaikat, jotka ovat 
toimineet ilman erityisiä rakenne- ja vesienkäsit-
telyvaatimuksia. Näitä kaatopaikkoja arvioidaan 
olevan Satakunnassa 30-50. Pohjavesialueilla sijait-
sevia vanhoja kaatopaikkoja on pyritty kunnosta-
maan mm. valtion jätehuoltotöinä.
Mahdollisia pilaantuneita maa-alueita Sata-
kunnassa on noin 1190 kpl. Pääosa pilaantuneista 
kohteista on vanhoja polttoaineen jakeluasemia, 
jätteenkäsittelyalueita, autokorjaamoja ja teolli-
suuskohteita (taulukko 15).













Eura 17 9 12 21
Eura (ent. Kiukainen) 2 5 1 11
Eurajoki 7 3 0 5
Harjavalta 10 17 5 16
Honkajoki 11 3 0 2
Huittinen 15 1 2 16
Huittinen (ent. Vampula) 4 2 8 11
Kankaanpää 14 11 1 7
Karvia 14 3 0 2
Kiikoinen 4 2 0 1
Kokemäki 16 7 3 29
Köyliö 7 4 0 8
Lavia 6 4 0 2
Luvia 6 8 9 20
Merikarvia 6 2 0 2
Nakkila 8 5 16 31
Pomarkku 2 2 0 2
Pori 48 22 116 47
Pori (ent. Noormarkku) 7 6 16 12
Rauma 25 18 49 95
Rauma (ent. Lappi) 5 4 2 23
Siikainen 2 1 0 0
Säkylä 11 10 5 9
Ulvila 5 8 7 28
Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-alueella sijaitsevat pistekuormittajat (vuoden 2006 tilanne) 
on esitetty kuvassa 5.


























































© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/10
© Varsinais-Suomen ELY-keskus 
0 2010 km
Kuva 5.  Satakunnan toimenpideohjelma-alueen pistekuormittajat (2006). 
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Hajakuormitus
Peltoviljely
Satakunnassa on maatalousmaata yhteensä noin 
145 300 ha (v. 2007). Alueella on noin 4500 maatilaa, 
ja niiden keskipeltoala on noin 33 ha. Päätuotanto-
suunta yli puolella alueen tiloista on viljanviljely; 
alue on erityisesti rehuviljan viljelyaluetta. Lähes 
neljännes (voi olla muuttunut) Suomen sokeri-
juurikkaan viljelyalasta sijaitsee Satakunnassa (v. 
2006). Erikoiskasvituotantoa päätuotantosuunta-
naan harjoittaa noin 12 % maatiloista, ja se on kes-
kittynyt Etelä-Satakuntaan. Sen sijaan puutarhata-
lous on päätuotantosuuntana vajaalla 3 % tiloista. 
Satakunnassa pellot ovat keskittyneet vesistöjen 
ja asutusalueiden läheisyyteen Kokemäenjokilaak-
soon sekä Eurajoen ja Loimijoen valuma-alueille. 
Peltojen maaperä laajimmilla peltoalueilla Huitti-
sissa ja Kokemäellä on savea ja hiesua. Harjaval-
lassa on runsaasti hieta- ja hiekkamaita, kun taas 
Nakkilassa ja Porin alueella liejusavi on yleisempi. 
Säkylän, Köyliön ja Vampulan seuduilla on karkei-
ta hietamaita.  
Maatalousvaltaisten alueiden pellot ovat melko 
tasaisia; keskikaltevuus eri valuma-alueilla on pää-
osin 0,5-1,5 prosentin välillä. Kaltevia rantapeltoja 
on lähinnä Pohjois-Satakunnassa sekä Eurajoen ve-
sistön yläosissa. Rantapeltojen tulva- ja vettymis-
herkkyys on vesiensuojelun kannalta useimmilla 
alueilla suurempi ongelma kuin kaltevuus/jyrk-
kyys ja siihen yhdistynyt pintavalunta. Pitkäaikai-
sen viljelyn tuottama korkea fosforitila sekä pelto-
jen saviset ja eroosioherkät (hiesu ja hieta) maalajit 
ovat myös vesiensuojelun kannalta potentiaalisia 
uhkatekijöitä samoin kuin talviaikainen kasvipeit-
teettömyys varsinkin erikoiskasvien viljelyaloilla. 
Lannoitus tulee entisestään tarkentumaan kai-
killa viljelykasveilla. Monilla alueilla ongelmana 
kuitenkin säilyvät korkean fosforiluvun pellot 
(erikoiskasviviljely- ja kotieläintalouden keskit-
tymäalueet), joiden riskialttius ravinteiden huuh-
toutumiselle säilyy ilman erityistoimenpiteitä. 
Erikoiskasvinviljelyn ja energiakasvien tuotannon 
kehitysnäkymiä on vaikea arvioida. Esimerkik-
si sokerijuurikkaan vähenevä tuotanto keskittyy 
kuitenkin todennäköisesti Satakuntaan Säkylän 
tehtaan läheisyyteen.
Kesantovelvoitteen poistuminen vähentää ke-
santoaloja ja lisännee intensiivisen viljelyn aloja 
samassa suhteessa. Syysviljan peltoala saattaa pie-
nentyä entisestään. Viljan hinnan kohotessa paino-
piste on todennäköisesti kevätviljoissa. Toisaalta 
syysviljojen viljelyalat voivat kasvaakin, jos pois-
tuvat kesanto- ja nurmialat otetaan viljatuotantoon 
ja uusia syyslajikkeita tulee markkinoille. 
Viime vuosien vähälumiset ja leudot talvet ve-
sisateineen ovat kasvattaneet talviaikaisen kuor-
mituksen määrää erityisesti syksyllä muokatuilta 
pelloilta. Tämä suuntaus tulee todennäköisesti 
jatkumaan. Eroosion torjunnan kannalta olisi tär-
keää pitää pellot kasvukauden ulkopuolellakin 
kasvipeitteisinä. Tämä toteutuukin monilla alueilla 
suorakylvön suosion kasvaessa. Energiakasveista 
esim. ruokohelpin (ja energiapajun) viljely lisää 
kasvipeitteisyyttä, mutta muiden energiakasvien 
osalta tilanne ei välttämättä ole sama.
Kotieläintalous 
Kotieläintalous on alueellisesti keskittynyttä ja eri-
koistunutta. Vuonna 2006 Satakunnassa oli koko 
Suomen broilereista noin 31 % ja sioista lähes 11 
%, mutta lypsylehmistä vain 3 %. Sikatalous on 
keskittynyt voimakkaasti Kaakkois-Satakuntaan, 
Huittisiin ja Vampulaan. Siipikarjataloutta har-
joitetaan erityisesti Ala-Satakunnassa Eurajoen 
valuma-alueella. Lypsykarjaa on lähinnä Pohjois-
Satakunnassa. Lihanautojen kasvatusta harjoite-
taan rannikkoalueella, missä myös on laajoja lai-
dunalueita.
Tilakokojen kasvu ja tuotannon keskittyminen 
lisäävät kotieläintalouden aiheuttamaa paikallista 
kuormitusta Satakunnan keski- ja eteläosassa. Vaik-
ka suorat valumat lantaloista on saatu pääsääntöi-
sesti loppumaan, karjanlannan käyttö lannoitteena 
on lisännyt erityisesti typpikuormitusta. Lannan 
syyslevitys on uhkatekijä varsinkin leutoina tal-
vina. Ympäristötuen ehtojen mukainenkin lannan 
levitys korkean fosforiluvun pelloille kasvattaa 
osaltaan ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Lisäksi 
tuotannon keskittyminen suuriin yksiköihin pi-
dentää kuljetusmatkoja. Toisaalta keskittyminen 
voi mahdollistaa tehokkaampien vesiensuojelume-
netelmien ja uusien lannankäsittelytekniikoiden 
hyödyntämisen. 
Satakunnan pohjoisosissa vesistökuormitus voi 
vähentyä lypsylehmätilojen määrän alentuessa. 
Maidontuotannon väheneminen pienentää myös 
nurmialan tarvetta, mikä puolestaan vaikuttaa pel-
tojen kasvipeitteisyyteen. Siipikarjatuotannon on 
arvioitu kasvavan Satakunnassa. 
Haja- ja loma-asutus
Satakunnassa yhteistä viemäriverkkoa on raken-
nettu lähinnä kuntien keskustaajamiin. Vesijohto-
verkko on sitä vastoin levinnyt laajemmalle haja-
asutusalueelle. Satakunnassa on yhteensä 124 000 
rakennusta, joista 61 000 on vakinaiseen ja 15 000 
loma-asumiseen käytettävää asuinrakennusta (tau-
lukko 16). Viemäriverkkojen ulkopuolella sijaitsee 
22 000 vakinaisessa asumiskäytössä olevaa raken-
nusta. Loma-asumiskäytössä olevia verkon ulko-
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puolisia rakennuksia on myös 14 200 kappaletta eli 
95 % kaikista loma-asunnoista. Vesistökuormituk-
sen kannalta on merkille pantavaa, että loma-asun-
noista 9 000 rakennusta sijaitsee vesistön rannalla. 
Toisaalta ainakin vielä tällä hetkellä vain harvaan 
kesämökkiin tulee paineellinen vesi, jolloin jätevet-
täkään ei muodostu suuria määriä. Suuntaus on 
kuitenkin mökkien varustelutason parantamiseen.
Yhdyskuntarakenne vaikuttaa viemäröinnin 
laajentumiseen. Harjavallan, Porin, Rauman ja Ul-
vilan kaupungeissa asuinrakennukset ovat prosen-
tuaalisesti eniten liittyneet keskitettyyn viemäröin-
tiin. Niissä viemäröintiaste on yli 60 %. Liittymis-
aste on keskimäärin alhainen Pohjois-Satakunnan 
harvaan asutuissa kunnissa, joissa liittymisaste on 
30 % tai alle. Määrällisesti eniten asuinrakennuk-
sia viemäriverkon ulkopuolella on kuitenkin Porin 
kaupungissa.
Asetus talousjäteveden puhdistamisesta vie-
märiverkkojen ulkopuolisilla alueilla tulee vähen-
tämään haja-asutuksesta peräisin olevaa kuormi-
tusta. Asetuksen myötä kiinnostus viemäröinnin 
laajentamiseen on kasvanut. Satakunnassa on to-
teutettu ja käynnissä paljon viemäröintihankkeita 
varsinkin eteläisessä Satakunnassa. Viemäröinti on 
kustannusten puolesta kannattavaa rakentaa alu-
eille, jotka sijaitsevat kohtuullisen matkan päässä 
nykyisistä viemäriverkoista, asutustiheys on riit-
tävä ja maaperän laatu ei aiheuta kohtuuttomia 
rakennuskustannuksia. Toisaalta viemäröinti on 
kannatettava ratkaisu herkillä alueilla, joille on 
määrätty tiukennetut puhdistusvaatimukset, ku-
ten pohjavesialueet. Lounais-Suomen ympäristö-
keskuksen (Ryynänen 2006) tekemän selvityksen 
mukaan 4 800 – 7 500 haja-asutuksen asuinraken-
nusta olisi taloudellisesti järkevää saattaa viemä-
röinnin piiriin. Tällöin vähintään 14 000 asuin-
rakennusta jäisi kiinteistökohtaisen järjestelmän 
varaan. Loma-asunnoista vain korkeintaan 600 
rakennusta olisi yhdistettävissä viemäriverkkoon. 
Taulukko 16. Viemäröidyllä alueella olevat rakennukset ja viemäröimättömät rakennukset (Ryynänen 2006).
Kunta Kaikki rakennukset (kpl)  Viemäröity alue (kpl) Viemäröimättömät 
rakennukset (kpl)
Eura 6 743 3 938 2 805
Eura (ent. Kiukainen) 2 461 840 1 621
Eurajoki 5 244 1 261 3 983
Harjavalta 3 382 2 893 489
Honkajoki 1 458 352 1 106
Huittinen 4 634 2 162 2 472
Huittinen (ent. Vampula) 1 475 265 1 210
Kankaanpää 5 701 2 613 3 088
Karvia 2 050 363 1 687
Kiikoinen 1 028 144 884
Kokemäki 6 722 1 979 4 743
Köyliö 2 561 608 1 953
Lavia 2 345 496 1 849
Luvia 3 809 807 3 002
Merikarvia 1 592 180 1 412
Nakkila 3 286 1 369 1 917
Pomarkku 2 908 653 2 255
Pori 28 078 17 450 10 628
Pori (ent. Noormarkku) 3 586 2 173 1 413
Rauma 15 227 10 361 4 866
Siikainen 2 530 267 2 263
Säkylä 3 554 1 800 1 754
Ulvila 6 675 4 263 2 412
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Ilmastonmuutoksen myötä rankkasateiden 
on ennustettu muuttuvan yleisemmiksi. Haja-
asutusalueilla sade- ja kuivatusvesiä ei ohjeitten 
mukaisesti tulisi johtaa viemäriin tai jätevesijärjes-
telmään. Paikoin haja-asutusaluilla saatetaan joh-
taa sadevesiä sakokaivoihin, jolloin kiinteistökoh-
taisten jätevesien käsittely heikentyy. Lisääntyvät 
kuivat kaudet taas aiheuttavat ongelmia haja-asu-
tuksen vedenhankinnalle, mutta eivät jätevesien 
käsittelylle.  
Metsätalous
Satakunnassa on metsämaata 520 200 ha ja met-
sätalouden maata, johon sisältyy metsämaan li-
säksi kitu- ja joutomaa, 572 400 ha. Soiden osuus 
metsämaasta on lähes kolmasosa. Puuston määrä 
on keskimäärin 142 m3/ha, josta tukkipuuta on 
35 %. Metsäpuista 44 % on mäntyä, 40 % kuusta ja 
16 % lehtipuuta. Satakunnassa on uudistettu met-
siä runsaasti viime vuosina ja uudistuskypsien 
metsien osuus on laskenut metsäohjelman tavoit-
teen mukaiseksi.
Alueellinen metsäohjelma kattaa sekä Varsinais-
Suomen (lukuun ottamatta saaristoa) että Satakun-
nan, johon metsätalouden toimenpiteet painottu-
vat. Koko Lounais-Suomessa kunnostusojituksia 
on 2000-luvulla tehty suunniteltua vähemmän, 
3 960 ha/v eli noin 2/3 metsäohjelman 2001 - 2005 
tavoitteesta. Myös uudistushakkuista on toteutunut 
noin 2/3 metsäohjelman tavoitteista. Avohakkuun 
osuus uudistushakkuista, 68 %, on ollut odotettua 
suurempi. Metsien lannoitus on ollut 2000-luvun 
alkupuolella vähäistä, lannoitusala Lounais-Suo-
men ojitusalueilla oli runsaat 200 ha/v (tavoite 
1 000 ha/v).
Metsätalouden merkittävimmät haittavaikutuk-
set vesistöissä aiheutuvat ojituksista, avohakkuista 
ja maan muokkauksesta, jotka myös kytkeytyvät 
toisiinsa. Lounais-Suomessa tehtävät metsäojituk-
set ovat käytännössä vanhojen ojien kunnostusta, 
uudisojituksia ei juurikaan tehdä. Myös lannoite-
tut pinta-alat ovat olleet pieniä, jolloin vaikutukset 
ovat olleet vähäisiä ja paikallisia. 
 Lounais-Suomessa puun käyttö on suurempaa 
kuin nykyinen hakkuumäärä. Uudessa metsäohjel-
massa hakkuita pyritään lisäämään 12 % verrattu-
na v. 2000 - 2004 toteutuneisiin hakkuisiin. Koko-
naishakkuumäärä on 5 miljoonaa m3. Myös kun-
nostusojitusta tullaan lisäämään kolmannes viime 
vuosiin verrattuna, yhteensä 5500 ha/v. Osasyynä 
on suometsien käyttöasteen nostaminen. Lisäksi 
metsälain uudistuksen myötä suometsien hakkuut 
lisääntynevät, kun metsän uudistusikä laski. Nämä 
muutokset tulevat lisäämään kuormitusta erityi-
sesti Karvianjoen vesistöalueella.
Lounais-Suomen metsäohjelmassa 2006 – 2010 
on arvioitu, että ohjelman toteutus lisää ojitusta 
37 %, uudistushakkuita 17 % ja maanmuokkausta 
28 %. Näiden on arvioitu lisäävän keskimääräistä 
metsätalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta 
25 %, mikäli huuhtoutumien vähentämiseksi ei 
tehtäisi mitään.
Ilmastonmuutos johtaa sateiden ja rankkasa-
teiden lisääntymiseen, mikä lisää eroosiota ja ra-
vinteiden huuhtoutumista erityisesti avohakkuu-
alueilta ja muokkausalueilta. Sateet voimistavat ja 
äärevöittävät virtausta uomissa, jolloin tulvariskit 
kasvavat myös muulloin kuin keväällä. 
4.1.2 
Haitalliset aineet 
Satakunnassa on monia laitoksia, joilla on tai on 
hiljattain ollut käytössään valtioneuvoston vesi-
ympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 
annetun asetuksessa (1022/2006) mainittuja aineita 
tai yhdisteitä. Erityisesti alueella sijaitsevalta me-
talli- ja kemianteollisuudelta on tullut merkittäviä 
metallipäästöjä. Näistä on Sachtleben Pigments 
Oy:n jätevedet käsitellään nykyisin tehokkaasti, ja 
päästöt ovat nykyisin pienet. Harjavallan ja Porin 
kuparia ja nikkeliä tuottavien tehtaiden metalli-
päästöt ovat kyllä vähentyneet menneiden vuosien 
tasosta, mutta ovat edelleen suurimpia Suomessa 
monen metallin suhteen. Listalla esiintyviä torjun-
ta-aineita käyttävät toiminnat eivät itsessään ole 
ympäristöluvanvaraisia, joten tarkkaa tietoa käyt-
tömääristä tai -kohteista ei ole olemassa. Listan po-
lykloorattujen liuottimien käyttö on aiemmin ollut 
hyvinkin yleistä, mutta ainakin Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen valvonnassa olevilla laitoksilla 
teollinen käyttö on lähes loppunut. 
Satakunnan jokiin joutuu huuhtouman ja teolli-
sen toiminnan seurauksena raskasmetalleja ja mui-
ta metalleja. Satakunnan jokien metallipitoisuuksia 
ja ainekulkeutumia on mitattu Eurajoessa, Koke-
mäenjoessa ja Karvianjoen vesistöön kuuluvissa 
Merikarvianjoessa ja Eteläjoessa, ja niitä on esitelty 
taulukossa 17. Karvianjoen metallikuormitus ovat 
laskettu Merikarvianjoen ja Eteläjoen kokonaiskes-
kiarvoina, mutta pitoisuudet on esitetty jokikoh-
taisina keskiarvoina. EU:n prioriteettiainedirektii-
viluonnoksen mukaiset laatunormit ovat esitetty 
ainoastaan liukoisille ainepitoisuuksille. Taulu-
kossa esitetyt lukemat ovat sen sijaan kokonaisai-
nepitoisuuksia, joten suoraa arviota laatunormien 
ylitykselle ei voi tehdä.
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Taulukko 17. Satakunnan jokien kokonaismetallipitoisuudet (µg/l) ja arviot metallien ainekulkeumasta vuosina 2001-2006 (kg/vuosi), sekä 
EU:n prioriteettiainedirektiiviluonnoksen mukainen laatunormi eräille metalleille. Laatunormin mahdolliset ylitykset on merkitty oranssilla 
värillä.
Joki Keskimääräinen metallipitoisuus (µg/l)/metallikuormitus (kg/vuosi)
2001 2002 2003 2004 2005 2006
µg/l kg/a µg/l kg/ai µg/l kg/a µg/l kg/a µg/l kg/a µg/l kg/a
Eurajoki
Elohopea (Hg)* - - - - - - - - - - - -
Kadmium 
(Cd)**
0,21 24 0,03 5 0,09 11 0,13 30 0,10 37 0,18 66
Lyijy (Pb)*** 0,88 232 0,46 102 0,32 35 0,31 53 0,57 200 0,59 222
Kromi (Cr) 5,12 1090 2,17 583 1,99 193 0,89 197 1,30 469 1,62 604
Kupari (Cu) 4,4 1250 2,62 494 3,55 350 7,02 679 4,07 1410 4,25 1570
Nikkeli (Ni)**** 9,96 3020 4,45 920 12,25 1420 16,73 4190 12,96 4500 9,44 4610
Sinkki (Zn) 23,35 7050 9,25 1710 28,99 3160 38,06 9540 31,84 11900 103,5 14500
Alumiini (Al) 1768 - 661 - 999 - 1447 - 1827 - 1519 -
Kokemäenjoki
Elohopea (Hg)* 0,062 493 0,006 34 0,011 33 0,002 17 0,003 21 0,003 27
Kadmium 
(Cd)**
0,11 534 0,07 351 0,09 284 0,07 504 0,058 377 0,25 1320
Lyijy (Pb)*** 0,98 86600 0,52 33800 0,42 16600 0,35 25500 1,3 36900 0,85 101000
Kromi (Cr) 1,77 15000 1,49 8970 1,80 6670 1,45 10300 1,58 11000 1,68 13800
Kupari (Cu) 3,62 31000 2,75 17000 3,17 11700 2,73 20000 4,74 35600 3,18 21900
Nikkeli (Ni)**** 3,88 32000 5,18 27800 5,55 18900 4,53 32400 3,95 27700 4,89 33700
Sinkki (Zn) 7,33 64400 6,4 38200 6,58 24500 14,64 114000 17,48 122000 25,53 177000
Alumiini (Al) 1365 - 610 - 669 - 974 - 844 - 1011 -
Karvianjoen va
Elohopea (Hg)* - - - - - - - - - - - -
Kadmium 
(Cd)**
- 40 - 10 - - - - - - - 18
Lyijy (Pb)*** - 1120 - 395 - - - - - - - 689
Kromi (Cr) - 1360 - 840 - - - - - - - 1630
Kupari (Cu) - 2800 - 1430 - - - - - - - 3320
Nikkeli (Ni)**** - 4450 - 2920 - - - - - - - 7000
Sinkki (Zn) - 11200 - 4100 - - - - - - - 44100
Alumiini (Al) - - - - - - - - - - - -
Merikarvianjoki
Elohopea (Hg)* - - - - - - - - - - - -
Kadmium 
(Cd)**
0,04 - 0,02 - 0,03 - 0,03 - 0,04 - 0,14 -
Lyijy (Pb)*** 0,99 - 0,47 - 0,45 - 0,43 - 0,43 - 0,46 -
Kromi (Cr) 1,24 - 1,11 - 1,17 - 1,00 - 0,96 - 1,02 -
Kupari (Cu) 2,24 - 1,79 - 1,88 - 2,49 - 2,07 - 2,13 -
Nikkeli (Ni)**** 2,47 - 2,02 - 2,20 - 2,84 - 2,80 - 2,42 -
Sinkki (Zn) 6,29 - 3,81 - 5,78 - 12,47 - 11,48 - 227,19 -
Alumiini (Al) - - - - - - - - - - - -
Eteläjoki
Elohopea (Hg)* - - - - - - - - - - - -
Kadmium 
(Cd)**
0,08 - 0,02 - 0,03 - 0,03 - 0,04 - 0,19 -
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Lyijy (Pb)*** 1,13 - 0,49 - 0,44 - 0,32 - 0,42 - 0,56 -
Kromi (Cr) 2,17 - 1,21 - 1,62 - 0,94 - 1,62 - 1,35 -
Kupari (Cu) 2,67 - 1,81 - 1,96 - 1,96 - 2,09 - 2,60 -
Nikkeli (Ni)**** 5,35 - 6,30 - 5,44 - 4,83 - 5,23 - 8,02 -
Sinkki (Zn) 12,05 - 5,67 - 7,25 - 16,05 - 11,88 - 103,78 -
Alumiini (Al) - - - - - - - - - - - -
*  Prioriteettiainedirektiiviluonnoksen laatunormi 0,05 µg/l (liukoinen pitoisuus)
**   Prioriteettiainedirektiiviluonnoksen laatunormi 0,08 µg/l (liukoinen pitoisuus)
***  Prioriteettiainedirektiiviluonnoksen laatunormi 7,2 µg/l (liukoinen pitoisuus)
****  Prioriteettiainedirektiiviluonnoksen laatunormi 20 µg/l (liukoinen pitoisuus)
Joki Keskimääräinen metallipitoisuus (µg/l)/metallikuormitus (kg/vuosi)
2001 2002 2003 2004 2005 2006
µg/l kg/a µg/l kg/ai µg/l kg/a µg/l kg/a µg/l kg/a µg/l kg/a
Sedimenteissä ja eliöstössä tavattavat haitta-
aineet
Vesiin elohopea voi joutua teollisuuden ilma- ja 
jätevesipäästöistä, torjunta-aineista, fossiilisten 
polttoaineiden käytöstä, kaivostoiminnasta ja 
kaatopaikoilta. Metyylielohopea on sen vaaralli-
sin muoto.
Vesistöissä epäorgaaninen elohopea muuttuu 
bakteeritoiminnan seurauksena nopeasti metyylie-
lohopeaksi. Vaikka metyylielohopean pitoisuuden 
mittaaminen vedestä on mittauslaitteiden puuttei-
den takia vaikeaa, Kokemäenjoen kaloista mitatut 
pitoisuudet osoittavat vedessä olevan metyylielo-
hopeaa.
Kokemäenjoen pohjasta, Äetsän ja Huittisten 
väliltä on mitattu elohopeapitoisuuksia, jotka ylit-
tävät japanilaisen kunnostuskriteerin (Minamata-
lahti) jopa kymmenkertaisesti. Vuonna 2007 Tu-
run Seudun Vesi mittasi maksimiarvoksi 100 mg/
kg. Kokemäenjoen elohopea on pääosin Finnish 
Chemicals Oy:n kloorialkalitehtaan peruja. Yhteen-
vetona näistä tiedoista erilaiset tutkimukset ovat 
päätyneet siihen, että ”Kokemäenjoen pohjasedi-
menttien voidaan sanoa olevan pääosin puhtaita, 
osin lievästi nuhraantuneita erilaisen ihmistoimin-
nan tuloksena”. 
Norjalaisen sedimenttien laatuluokittelun mu-
kaan Kokemäenjoen sedimenttinäytteistä puolet 
menisi kaikkein saastuneimpaan kategoriaan ja 
ruotsalaisen luokittelun mukaan suurin osa. Suo-
messa ei vastaavaa laatuluokittelua ole, on vain 
raja-arvoja saastuneelle maaperälle sekä ruoppaus- 
ja läjitysmassoille.
Talousveden elohopeapitoisuudelle on asetuk-
sella säädetty raja-arvoksi 1 μg/kg. EU:n uusien 
vesidirektiivien myötä Suomenkin raja-arvot tul-
levat kiristymään. Sedimentin korkeista elohopea-
pitoisuuksista huolimatta Kokemäenjoen vedessä 
suurin havaittu pitoisuus on ollut 0,27 μg/kg. Ko-
kemäenjoen tutkimustuloksia on kertynyt Turun 
seudun vesihankkeen yhteydessä.
Rannikkovesien haitallisimmat raskasmetallit 
ovat elohopea ja kadmium. Kokemäenjoen eloho-
pea on pääosin Finnish Chemicals Oy:n kloorialka-
litehtaan peruja. Elohopeaa on jokivesien mukana 
kulkeutunut Pihlavanlahdelle ja jossain määrin 
Porin edustan merialueella.
Suomessa kadmiumia pääsee kahdesta suures-
ta pistekuormittajasta: Outokummun Kokkolan ja 
Harjavallan tehtailta. Tämän lisäksi kadmiumia 
pääsee luontoon poltettaessa jätettä, joka sisältää 
kadmiumilla värjättyä muovia tai kadmiumpitoi-
sia akkuja.
Rauman edustan sedimenttitutkimuksessa on 
selvitetty haitta-aineiden, erityisesti kuparin ja tri-
butyylitinan levinneisyyttä ja taustapitoisuuksia 
Rauman merialueella. Sedimenttitutkimus tehtiin 
yhteensä 22 näytepisteestä.
Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje (2004) 
määrittelee sedimenttien pilaantuneisuuden. Jos 
normalisoitu pitoisuus alittaa tason 1, massa on 
haitatonta. Jos taso 2 ylittyy, massa on pilaantu-
nutta. Kuparille nämä raja-arvot ovat 50 ja 90 mg/
kg ja tributyylitinalle vastaavasti 3 ja 200 μg/kg. 
Tasojen perusteella päätetään muun muassa saako 
massaa läjittää mereen. Jos pitoisuus jää tasojen 1 
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ja 2 välille, läjityskelpoisuutta tulee harkita tapaus-
kohtaisesti. 
Rauman edustalta tutkittujen sedimenttien ku-
paripitoisuudet vaihtelivat välillä 16-610 mg/kg 
keskiarvon ollessa 93 mg/kg. Taso 2 ylittyi viidellä 
ja lisäksi taso 1 kymmenellä asemalla. Kuparipitoi-
suuden perusteella ruoppausmassoina pilaantu-
neiksi luokiteltavia sedimenttejä esiintyy etenkin 
sataman ja telakan lähialueella sekä Syvärauman-
lahdella ja Kompinlahdessa. TBT-pitoisuudet vaih-
telivat välillä 21-1447 μg/kg keskiarvon ollessa 265 
μg/kg. Taso 2 ylittyi kahdeksalla ja taso 1 muilla 
asemilla. Sataman läheisyydessä sedimentit ovat 
mereen läjityskelvottomalla tasolla. Pilaantuneiksi 
luokitellaan myös Syväraumanlahdesta ja Kom-
pinlahdesta otettujen asemien sedimentit. Jopa 
uloimmilla näytepisteillä Valkeakarin, Kuuskajas-
karin, Rounakarin ja Tankkarien lähellä pitoisuu-
det ovat vielä ns. harmaalla alueella.
Porin edustalla ja Porin sataman alueella on 
ruoppausten ja väylätöiden yhteydessä määritetty 




Satakunnassa yleiset vesihuoltolaitokset pumppa-
sivat käyttöönsä vuosina 2000-2006 keskimäärin 
vettä 53 000 m3 päivässä. Pintaveden osuus oli tästä 
noin 17,5 % ja tekopohjaveden osuus noin 37 %. 
Loput oli pohjavettä.  
Satakunnassa suurin vedenottaja on Porin Ve-
si, joka tuottaa tekopohjavettä Harjakankankaan 
tekopohjavesilaitoksella 18 000 m3 päivässä. Sata-
kunnan ainoa pintavesilaitos on Rauman  Vedellä, 
joka tuottaa noin 9 000 m3/d vettä, joka otetaan 
pääosin Eurajoesta. Suurin pohjavedenottaja on 
Kankaanpään vesihuoltolaitos, joka ottaa Hämeen-
kankaan-Niinisalon pohjavesialueelta noin 2 800 
m3/d.
Vedenkulutus on Lounais-Suomessa noussut 70 
-luvulta vain vajaa 40 %, vaikka samaan aikaan liit-
tyjämäärä on noussut 80 %. Toisaalta vanhenevien 
vesijohtojen vuotaminen aiheuttaa suuremmissa 
kaupungeissa merkittävää vesihävikkiä. Omi-
naiskulutuksen laskuun on ollut syynä mm. ener-
giakriisi, jätevesimaksulaki sekä vettä säästävien 
vesikalusteiden kehittäminen. Nykyisen ominais-
kulutuksen 240 l/as d odotetaan laskevan vuoteen 
2040 mennessä arvoon 220 l/as d. Vesijohtoverkot 
ovat levittäytyneet jo laajalle, joten liittyjämäärien 
ei odoteta oleellisesti nousevan. Siten vedenkulu-
tuksen määrä pysyy samana tai vähenee hieman. 
Lounais-Suomen alueella noin 10 % asukkaista 
eli noin 61 000 pääosin haja-asutusalueilla asuvaa 
henkilöä on yleisen vedenjakelun ulkopuolella.
Kasteluveden otto aiheuttaa pienehköillä vähä-
järvisillä valuma-alueilla paikoitellen veden riit-
tävyysongelmia. Näillä alueilla virtaamavaihtelut 
ovat hyvin suuria ja kasteluveden tarve on taval-
lisesti suurimmillaan silloin, kun jokien ja ojien 
virtaamat ovat pienimmillään.
Ilmastonmuutoksesta johtuvista äärisääilmiöis-
tä poikkeukselliset kuivat kaudet tulevat vaikutta-
maan vedenhankintaan. Kiinteistökohtaisista kai-
voista vesi loppuu kuivina kausina ensimmäisenä, 
joten kuivat kaudet lisäävät vesijohtoverkkojen 
laajentamista. Lounais-Suomessa poikkeukselli-
sen kuivat vuodet 2002-2003 osoittivat puutteita 
yhdyskuntienkin vedenhankinnassa, niin pohjave-
den kuin pintaveden kohdalla. Lähivuosien suuret 
vedenhankintahankkeet lisäävät vedenhankinnan 
varmuutta poikkeusoloissa. 
4.1.4 
Vesistöjen säännöstely ja rakentaminen
Luvussa 1 esitetyssä vesistöalueiden keskeisiä ky-
symyksiä esittävässä kartassa (kuva 4) on vesistö-
kohtaisesti mainittu säännöstely ja rakenteelliset 
muutokset niiden Satakunnan vesistöjen kohdalla, 
joissa näillä tekijöillä on merkitystä. Karttoihin on 
lisäksi merkitty merkittävimmät kalojen ja muun 
vesieliöstön vaellusesteet, jotka ovat joko voima-
laitos- tai säännöstelypatoja. 
Satakunnan kaikissa päävesistöissä on vuosien 
saatossa tehty lukemattomia tulvasuojeluun ja ve-
sivoimarakentamiseen liittyviä järjestelyjä, jotka 
ovat muuttaneet voimakkaasti vesistöjä.
Satakunnan alueen suurimmat vesivoimalai-
tokset ovat Kokemäenjoen alaosalla sijaitsevat 
Harjavallan ja Kolsin voimalaitokset, joissa to-
teutetaan myös lyhytaikaissäännöstelyä. Näiden 
lisäksi myös Karvianjoen, Loimijoen ja Eurajoen 
vesistöissä on yhteenlaskettuna viisitoista merkit-
tävää vesivoimalaitosta. Lisäksi Satakunnan vesis-
töissä on lukuisia, pääosin tulvasuojeluhankkeiden 
yhteydessä rakennettuja säännöstelypatoja. Sata-
kunnan pintavesien toimenpideohjelma-alueella 
sijaitsevat kalojen nousuun vaikuttavat vaelluses-
teet sekä säännöstellyt järvet on esitetty kuvassa 6. 
Tarkemmin Satakunnan vesistörakenteita ja sään-
nöstelyjä on tarkasteltu luvussa 4.4 Keinotekoiset 
ja muutetut vedet.




























































Kuva 6.  Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-alueella olevat kalojen nousuun ja vaellukseen 
               vaikuttavat vaellusesteet ja järvien säännöstely.
0 2010 km
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4.1.5 
Muu kuormitus ja muuttava toiminta
Maaperän happamuus
Satakunnan rannikon maankohoamisalueilla 50 
metrin korkeuskäyrän alapuolella sijaitsee hap-
pamia sulfaattimaita, joilta huuhtoutuvien hap-
pamoittavien yhdisteiden vaikutuksesta jokive-
sien ja purojen vesi on ajoittain hapanta. Vesissä 
alhainen pH aiheuttaa ongelmia eliöstölle ja voi 
aiheuttaa jopa kala- ja rapukuolemia. Happamuu-
den vuoksi savimineraalien metallit liukenevat ja 
huuhtoutuvat valumaveden mukana vesistöihin. 
Monien myrkyllisten metallien, kuten alumiinin, 
kadmiumin ja nikkelin huuhtoutumat alunamailta 
voivat olla monikertaisia tausta-arvoihin verrat-
tuina.
Sisäinen kuormitus
Sisäisellä kuormituksella tarkoitetaan pohjasedi-
menttiin kertyneiden ravinteiden vapautumista 
takaisin veteen. Sisäinen kuormitus on seuraus-
ta pitkään jatkuneesta ulkoisesta kuormituksesta, 
jonka seurauksena kuollutta eloperäistä ainesta 
kerrostuu pohjaan. Sisäinen kuormitus on voi-
makkainta yleensä keski- ja loppukesällä. Etenkin 
fosforia vapautuu hapenpuutteen seurauksena, 
mutta ravinteita tulee pohjasta takaisin veteen 
myös hapellisissa olosuhteissa sekä syvillä et-
tä matalilla vesialueilla, kun aallokko ja kalojen 
pöyhintä irrottavat sedimentin ravinteita veteen. 
Vaikka ravinteita hapellisissa oloissa vapautuu vä-
hemmän kuin hapettomissa olosuhteissa, on niillä 
rehevyyttä ylläpitävä vaikutus etenkin matalilla 
vesialueilla, missä ravinteet kulkeutuvat helposti 
tuottavaan vesikerrokseen ja levien ja muiden ve-
sikasvien käyttöön. 
Sisäisen kuormituksen suuruutta ei ole lähdet-
ty arvioimaan järvi- tai rannikkovesimuodostu-
makohtaisesti tässä toimenpideohjelmassa, sillä 
se edellyttää tapauskohtaista selvittelyä. Sisäistä 
kuormitusta voidaan arvioida karkeasti laskennal-
lisilla menetelmillä huuhtouma- ja sedimentoitu-
mismallien avulla. Sisäisen kuormituksen määrä 
voi joissakin järvissä ylittää ulkoisen kuormituk-
sen jopa moninkertaisesti. Sisäisen kuormituksen 
arviointi edellyttää tapauskohtaista selvittelyä. 
Saaristomerellä on BEVIS tutkimuksessa vuonna 
2007 (Kohonen & Mattila 2007) arvioitu, että si-
säinen kuormitus saattaa olla suurempi kuin ul-
koinen kuormitus. Saaristomeren osalta sisäisen 
kuormituksen merkitystä Saaristomerellä selvite-




Vesienhoidon suunnittelussa otetaan huomioon 
erityisesti sellaiset pinta- ja pohjavedet, joissa on 
erityisiä käyttötarkoituksia. Tällaisia ovat esimer-
kiksi Natura 2000 –alueet, vedenhankintavesistöt 
ja uimavedet. Satakunnan toimenpideohjelma-
alueella sijaitsevat pintavedenottamot, EU-uima-




hankinnan kannalta tärkeitä pohjavesialueita ovat 
Säkylä-Köyliö-Ulvilan harjujakso, Säkylä-Virttaan-
kankaan alue sekä Hämeenkankaan-Pohjankan-
kaan alue. Satakunnassa vedenhankinnan kannalta 
tärkeitä pintavesiä ovat Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, 
Lapinjoki ja Eurajoki. Rauman vedenottovesistöt 
ovat Lapinjoki ja Eurajoki. Turun vedenottamon 
valmistuttua Huittisiin Kokemäenjoesta otetaan 
vettä 1,1 m3/s tekopohjaveden valmistukseen. 
Paikallisen pohjavedenoton kannalta tärkeitä poh-




Suojelualueiden määrittely ja kartoitus
Suomen ympäristökeskuksessa on tehty yhteis-
työssä ympäristöministeriön ja alueellisten ympä-
ristökeskusten kanssa Natura 2000 –alueiden valin-
ta (Leikola ym. 2006). Vesienhoitolain (1299/2004) 
5 §:n 2 momentin mukaan Suomen ympäristökes-
kus ylläpitää näistä tiedoista laadittua rekisteriä. 
Rekisteriin kuuluvat näiden alueiden lisäksi EU 
uimavedet ja vedenottovedet. Rekisteri on toistai-
seksi useana osarekisterinä. 
Rekisteriin liittäminen ei tuo uusia juridisia lisä-
suojeluvelvoitteita Natura 2000 -alueille.  Natura-
alueen ottaminen rekisteriin korostaa kuitenkin 
alueen merkitystä ja huomioon ottamista vesien-
hoitosuunnittelussa ja lupaprosesseissa. Luonto- ja 
lintudirektiivin suojelutavoitteet on myös otettava 
erityisesti huomioon ympäristötavoitteiden aset-
tamisessa. Rekisteriin liitettäviin Natura-alueisiin 
liittyy myös toiminnallisen seurannan velvoite, mi-
käli artikla 4 mukaiset ympäristötavoitteet eivät 
toteudu.
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Kuva 7.  Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-alueen erityisalueet 
              (vedenottoalueet, EU-uimarannat ja Natura-alueet). 
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Suojelualueiden valintaperusteet
Elinympäristöjen ja lajien suojeluun määriteltyjen 
alueiden valinnassa on otettu huomioon keskeiset 
yhteisön lainsäädännön, eli ns. luontodirektiivin 
(92/43/ETY) ja ns. lintudirektiivin (79/409/ETY) 
mukaiset suojelualueet eli Natura 2000 -alueet, jot-
ka ovat merkittäviä vedestä riippuvaisten  elinym-
päristöjen ja lajien suojelun kannalta.
Rekisteriin valittavilla Natura-alueilla tulee olla 
suuri luonnonsuojelullinen merkitys niillä esiinty-
vien suoraan vedestä riippuvaisten luontotyyppi-
en ja lajien kannalta. Natura-alueiden keskinäises-
sä arvottamisessa on otettu huomioon seuraavat 
tekijät:
Päävalintakriteerit:
1) Natura-alueella (SCI-alueet) esiintyvät luonto-
direktiivin (92/43/ETY) liitteen I vesiluontotyypit 
ja vesistä suoraan riippuvaiset luontotyypit sekä 
Natura-alueen merkitys kyseisten luontotyyppien 
suojelulle.
2) Natura-alueella (SCI-alueet) esiintyvät luontodi-
rektiivin liitteen II vesissä esiintyvät ja vesistä suo-
raan riippuvaiset lajit sekä Natura-alueen merkitys 
kyseisten lajien suojelulle.
3) Natura-alueella (SPA-alueet) esiintyvät lintu-
direktiivin (79/409/ETY) vesistä riippuvaiset la-
jit, ja lajit, joille vesielinympäristöt ovat tärkeitä 
muuttoaikaisia ruokailu- ja levähdyspaikkoja sekä 
Natura-alueen merkitys kyseisten lajien suojelulle: 
-  direktiivin liitteen I lintulajit
-  liitteeseen I kuulumattomat Suomessa 
säännöllisesti esiintyvät muuttolintulajit.
4) Kansallisesti uhanalaiset kalalajit.
Muut käytetyt valintakriteerit:
1) Natura-alueen suojelun taustalla olevat kansal-
liset ja kansainväliset suojeluohjelmat, ym. huo-
mattaviin vesiluonnon suojeluarvoihin viittaavat 
tiedot.
2) Muut kansallisesti uhanalaiset ja silmälläpidet-
tävät vesilajit ja Suomen kansalliset vastuulajit, 
jotka elävät vesiympäristössä.
Yllä esitettyjen kriteerien lisäksi valintaprosessiin 
vaikuttivat maantieteellinen kattavuus, luontotyy-
pin sisäisen vaihtelun kattavuus, olemassa oleva 
tai suunnitteilla oleva seuranta, Natura-alueen 
vesiin kohdistuvat ympäristöpaineet ja Natura-
alueen yhteys I-III -luokan pohjavesialueisiin.
Vesienhoidon tavoitteet suojelualueilla
Vesienhoitolain 21 §:n 2 momentin mukaan suojel-
tavaksi määritellyn alueen vesien tilan tulee olla 
suojelun edellyttämällä tasolla viimeistään vuonna 
2015. Natura-alueilla tarkastellaan pinta- ja poh-
javesien tilaa suhteessa alueen suojeluperusteina 
oleviin vesiluontotyyppeihin ja lajeihin. Pinta- ja 
pohjavesien tilan tulee olla sellaisella tasolla, että 
se kykenee ylläpitämään alueen suojeluarvoja. 
Vesistä riippuvaisten luontotyyppien ja lajien 
vaatimukset asetetaan siis etusijalle tilatavoitteita 
ja toimenpiteitä suunniteltaessa. Niissä tapauksis-
sa, joissa suojeluperusteena on esimerkiksi vesi-
en luonnontilaisuus tai karuus ja kirkasvetisyys, 
vesienhoitolain mukainen hyvän tilan tavoite ei 
välttämättä ole riittävä. Myös jonkin erityisesti 
suojellun lajin elinolot voivat edellyttää hyvää pa-
rempaa tilaa. Joissakin tapauksissa vesienhoitolain 
ja luonto- ja lintudirektiivin tavoitteet vesien tilan 
suhteen voivat olla yhtenevät.
Natura-verkostoon kuuluvassa rehevöityneessä 
järvessä, jonka suojeluperusteena on runsas lin-
nusto, linnuston esiintymisen edellytyksenä voi 
olla järven korkeahko rehevyystaso. Vesienhoi-
tolain perusteella järvi luokiteltaisiin hyvää huo-
nompaan tilaan ja olisi tehtävä toimenpiteitä tilan 
parantamiseksi. Koska suojeluarvojen turvaamisen 
edellytyksenä on kuitenkin korkeahkon rehevyys-
tason ylläpitäminen, on vesienhoidon tilatavoite 




eella on 23 elinympäristöjen ja lajien suojeluun 
määriteltyjä Natura 2000-alueita, jotka ovat mer-
kittäviä vesiluontotyyppien ja lajien suojelun kan-
nalta (taulukko 18). Valittujen Natura-alueiden 
pinta-ala maa-ala mukaan lukien on noin 5 400 ha.
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Taulukko 18. Satakunnan toimenpideohjelma-alueeseen liittyvät Natura-kohteet.


























3838 Lähteiköt. x Vedenotto, metsätalo-
uden toimenpiteet.


















säinen kuormitus ja 
hajakuormitus.









FI0200035 Inhottujärvi 604 Linnusto. Umpeenkasvu, rehe-
vöityminen ja sään-
nöstely.








Ulkoinen kuormitus. Ei Vesiensuojelun tehos-
taminen.













































































seuranta ja ylläpito 
huomioitu eri hank-
keissa ja niiden toteu-
tuksessa.








alueen hoidon puute, 
ruoppaukset, maanko-
hoaminen, vedenalai-
set muutokset, jotka 
vaikuttavat dyynidyna-
miikkaan.




































FI0200119 Pukanluoma - Edustava läh-
depuro.
x Hajakuormitus Ehkä Alueen ennallista-
minen. Alueen herk-
kyys tulee huomioida 
metsänhoitotoimissa, 
lähdepuro, tammukka.





x Ei Tilan seuranta.
FI0200148 Kokemäen-
joki
























Yleisimmät vesiluontotyypit Satakunnan pintave-
sien toimenpideohjelma-alueella ovat karut kirkas-
vetiset järvet, jokisuistot ja keidassuot (taulukko 
19). Kohteiden luontotyyppien tila vaihtelee. Kai-
killa kohteilla ei voida saavuttaa vesienhoitolain-
mukaisia ympäristötavoitteita vuoteen 2015 men-
nessä. Taulukossa 18 on esitelty lisätoimenpiteitä 
eräille Natura-alueille, joita tarvitaan vesienhoi-




alueella on useita paikallisia uimarantoja sisäve-
sissä ja merialueella. EU-uimarantoja alueella on 
yhteensä 15 kpl (v. 2007) (taulukko 20). Suomessa 
EU-uimarannaksi luokitellaan ranta, jonka suurin 
päivittäinen kävijämäärä on vähintään 100 hen-
kilöä. Satakunnan toimenpideohjelma-alueella 
sijaitsevien EU-uimarantojen vedenlaatu ei anna 
erityisiä tavoitteita vesien tilan parantamiselle. 
Pinta-alaltaan alle 50 ha:n kokoisia järviä ja hiek-
kakuoppia ei ole otettu mukaan erikseen tarkastel-
taviin vesimuodostumiin. 
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Taulukko19. Suojelualuerekisterin Natura-alueilla esiintyvät vesiluontotyypit, pinta-ala ja luontotyyppien esiintyminen. 
Luontotyypit Pinta-ala (ha) Alueiden lkm, joilla luontotyyppiä 
esiintyy
Jokisuistot 2818 3
Rannikon laguunit 420 6
Riutat 780 6
Karut kirkasvetiset järvet 15558 2
Niukka- ja keskiravinteiset järvet 49 2
Luontaisesti runsasravinteiset järvet 1170 1
Humuspitoiset lammet ja järvet 58 3
Luonnontilaiset jokireitit 308 3
Pikkujoet ja –purot 140 4
Keidassuot 2217 4
Vaihettumissuot ja rantasuot 55 1
Lähteet ja lähdesuot 280 4
Metsäluhdat 29 2
Puustoiset suot 163 4
Tulvametsät 43 4
Taulukko 20. Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-alueen EU-uimarannat (2007).


































































* Pinta-ala alle 50 ha
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4.3.
Pintavesien tila osa-alueittain
Vesien tilan luokittelun perusteena on aiemmin ol-
lut niiden yleinen käyttökelpoisuus ihmisen kan-
nalta. Vesipolitiikan puitedirektiivin seurauksena 
luokitteluperusteet ovat muuttuneet ja pintavesien 
tilan arvioinnin lähtökohtana on niiden luontai-
nen tila. Vesistöt luokitellaan sen mukaan, kuinka 
paljon ihmistoiminta on niitä muuttanut. Luokit-
telu perustuu vesistöjen ekologiseen tilaan, jota 
arvioidaan pääasiassa biologisten muuttujien pe-
rusteella. Luokittelun tukena käytetään fysikaalis-
kemiallista vedenlaatua. Vesien tilan arvioinnissa 
otetaan huomioon myös vesistöihin kohdistuvat 
paineet, kuten kuormitus sekä tehdyt hydrologis-
morfologiset muutokset.
Vesistöt luokitellaan niiden ekologisen tilan 
perusteella viiteen luokkaan: erinomainen, hyvä, 
tyydyttävä, välttävä ja huono. Jokivedet luokitel-
laan koskipaikkojen pohjaeläimistön, piilevien ja 
kalaston perusteella. Järvien luokittelussa otetaan 
huomioon kasviplankton (biomassa, haitallisten si-
nilevien osuus, a-klorofylli), pohjaeläimet, vesikas-
vit ja kalasto. Rannikkovesissä luokittelumuuttujia 
ovat a-klorofylli, rakkolevän kasvusyvyys ja poh-
jaeläimet. Myös veden fysikaalis-kemiallisia omi-
naisuuksia (ravinteet, näkösyvyys, happamuus) 
käytetään apuna luokittelussa. Niiden merkitys 
on suuri varsinkin ensimmäisessä luokittelussa v. 
2008.
Koska olemassa olevan tiedon määrä ja laatu 
vaihtelevat vesimuodostumittain ja koska var-
sinkin biologisista muuttujista on toistaiseksi vain 
vähän aineistoa, kirjataan kullekin vesimuodostu-
malle myös luokituksen taso, joka kertoo millai-
seen aineistoon luokittelu perustuu.
Luokituksessa on viisi tasoa:
0) Ei luokittelua
1) Vedenlaatuluokitus (fysikaalis-kemiallinen, 
järvissä ja rannikkovesissä myös a-klorofyl-
li)
2) Suppeaan aineistoon perustuva ekologisen 
tilan luokittelu
3) Laajoihin aineistoihin perustuva ekologisen 
tilan luokittelu
4) Arvio muiden vesimuodostumien tietoihin 
perustuen
 
Varsinainen ekologinen luokitus tehdään vain 
niille vesimuodostumille, joista on tasojen 2 tai 3 
tietoa. Muille vesimuodostumille tehdään muu 
asiantuntija-arvio tilasta (luokituksen taso 1 tai 4). 
Sekä varsinaisessa ekologisessa luokituksessa et-
tä asiantuntija-arviossa otetaan huomioon kaikki 
olemassa oleva luokittelutieto sekä tiedot kuormi-
tuksesta, hydromorfologisista muutoksista sekä 
muista paineista ja riskeistä. Ekologista luokitusta 
ja asiantuntija-arviota käytetään perusteena valit-




Osa-alueen suurimmat vesistöalueet ovat Lapin-
joen ja Eurajoen vesistöalueet. Edellä mainittu-
jen vesistöalueiden lisäksi osa-alueeseen kuuluu 
joukko pienempiä Selkämereen laskevia rannikon 
valuma-alueita. Alueen suurimpien jokien tyy-
pittely ja veden laadun tunnuslukuja on esitetty 
taulukossa 21.
Taulukko 21. Eurajoen-Lapinjoen osa-alueen tarkasteltavien jokien tyypittely ja veden laadun tunnuslukuja vuosilta 
2000-2007. Pitoisuudet on esitetty kyseisen havaintojakson mediaanina (ellei toisin mainita) tai mediaanien mediaanina, 
jos on käytetty useampaa havaintopistettä.









min max ka (n)
Lapinjokia Kk 42 (120) 1425 (120) 130 (120) 9 (120) 5,2 7,4 6,4 (120)
Eurajokib Ksa/Ssa 55 (228) 1400 (229) 25 (55) 11 (210) 5,2 7,7 7,1 (212)
Köyliönjokic Ksa 77 (87) 1500 (87) 60 (28) 12 (87) 6,8 9,6 7,3 (87)
Yläneenjokid Ksa 99 (218) 1800 (218) 180 (93) 27 (95) 6,4 8,6 7,0 (218)
n = otosmäärä, 1) Kk = Keskisuuret kangasmaiden joet, Ksa = keskisuuret savimaiden joet, Ssa = Suuret savimaiden joet
Näytteenottopisteet:
a) =Lapi 8 Uki-Eura, Lapi 12 Rauma-Lkylä, Lapi 16 Murtamo ja Lapi 26 r-r pato 
b) = Eura 42 Pori-Rma va6900, Eura 34 Vännin silta ja Eura 32 Köyliönj ap
c) = Köyl 4 järven luus, Köyl 5 Kliö-Kmäki va6800 ja Köyl 20 suu 
d)= Yläneenjoki P2 Vanhakart
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Lapinjoen vesistö alkaa Säkylän Pyhäjärven län-
sipuolisista järvistä, joista suurin on Koskeljärvi. 
Vesistön pääuomat ovat yläjuoksulla Hinnerjoki 
ja alajuoksulla mereen laskeva Lapinjoki, joihin 
yhtyy useita pienehköjä sivu-uomia eri puolilta 
vesistöaluetta. Lapinjoen uoma kulkee lähes um-
peenkasvaneen Saarnijärven läpi. Lapinjoen valu-
ma-alueella maanviljelystä kohdistuu merkittävä 
ravinnekuormitus vesistöön. Lapinjoki kuuluu 
pintavesityypiltään keskisuuriin kangasmaiden 
jokiin ja sen ekologinen luokka on tyydyttävä (tau-
lukko 22). Alueella on myös happamia sulfaatti- ja 
turvemaita, joiden vuoksi jokivesi voi ajoittain olla 
hapanta.
Eurajoki saa alkunsa Pyhäjärvestä Euran Kaut-
tualta ja laskee Selkämereen Eurajoensalmeen Eu-
rajoella. Eurajoen ylä- ja alaosa ovat ekologisesti 
tyydyttävässä tilassa (taulukko 22). Eurajoen ve-
sistön tärkeimmät latvajoet ovat Pyhäjärveen las-
kevat Yläneenjoki ja Pyhäjoki, joista Yläneenjoki on 
keskisuuri ja Pyhäjoki pieni savimaan joki. Molem-
mat kuuluvat tyydyttävään ekologiseen luokkaan. 
Eurajoen merkittävin sivujoki on Köyliönjärvestä 
laskeva Köyliönjoki. Eurajoen yläosa kuuluu Pyhä-
järvestä Köyliönjoen yhtymäkohtaan asti keskisuu-
riin savimaiden jokiin ja Köyliönjoen alapuolella 
suuriin savimaiden jokiin. Eurajoen ekologinen 
luokka on tyydyttävä (taulukko 22). Köyliönjoki 
puolestaan on keskisuuri savimaiden joki, jonka 
luokka on tyydyttävä (taulukko 22). 
Asutuksen ja teollisuuden jätevedet ja etenkin 
maataloudesta johtuva hajakuormitus heikentävät 
jokien tilaa. Myös rehevöityneen Köyliönjärven ve-
si tuo ravinteita Köyliönjokeen. Eurajoen alueella 
on paikoin happamia sulfaattimaita, jotka aiheut-
tavat ajoittain jokiveteen happamuuspiikkejä. 
Järvet
 
Lapinjoen pienellä vesistöalueella on melko lu-
kuisasti järviä, mutta useimmat niistä ovat alle 50 
hehtaarin kokoisia. Yli 100 ha kokoisia järviä on 
vain kaksi: Koskeljärvi (mukaan lukien Suomenpe-
ränjärvi) ja Narvijärvi. Vesistöalueelle on ominais-
ta pintavesien suuri humuspitoisuus. Alueella on 
myös karuja ja kirkasvetisiä järviä, mutta toisaal-
ta myös useita hajakuormituksen rehevöittämiä 
vesiä. Eurajoen vesistöalue on vähäjärvisempää, 
mutta siellä sijaitsee Lounais-Suomen suurin järvi 
Säkylän Pyhäjärvi, joka yksistään nostaa alueen 
järvisyys-% merkittävästi. Toinen alueen merkit-
tävä järvi on Köyliönjärvi. Eurajoen vesistöalueen 
pienet järvet ovat tyypillisesti matalia, ruskeaveti-
siä ja melko ravinteikkaita.
Seuraavassa lyhyt kuvaus osa-alueen tarkaste-
luun valituista järvistä. Kyseisten järvien tyypit-
tely ja veden laadun tunnuslukuja on esitetty tau-
lukossa 23.
Taulukko 22. Eurajoen-Lapinjoen osa-alueen tarkasteltavien jokien ekologinen luokitus / muu asiantuntija-arvio tilasta.
Joki Luokitus Fys.-kem. 
arvio


















Hy T Hyvää 
huonompi
T
Köyliönjoki T T Hy T
Yläneenjoki T T T Hy T
E = erinomainen, Hy = hyvä, T = tyydyttävä, V = välttävä ja Hu = huono
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Taulukko 23. Eurajoen-Lapinojen osa-alueen tarkasteltavien järvien tyypittely ja veden laadun tunnuslukuja vuosilta 2000-2007. Näyt-














Vaaljärvia Mh 34 (3) 950 (3) 200 (3) 43 (1) 7 (3) - -
Koskeljärvib Mh 18 (41) 570 (41) 80 (5) 3 (4) 6 (38) 95 (52) 1
Narvijärvic Mh 29 (16) 580 (8) 50 (13) 1 (8) 19 (8) 66 (18) 28
Köyliönjärvid RrRk 120 (46) 1115 (46) 40 (19) 4 (6) 58 (46) 81 (54) 1
Pyhäjärvie SVh 20 (108) 450 (112) 20 (38) 1 (11) 7 (94) 92(134) 1
n = havaintojen määrä 
1) Mh = Matalat humusjärvet, RrRk = Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet, SVh = Suuret vähähumuksiset järvet 
2) Kasvukausi (1.6.-30.9.) 
3) Talvikausi (1.1.-15.4.) 
4) Pohjanläheinen vesikerros
Näytteenottopisteet: a) Vaaljärvi b)= Koskeljärvi Isoluoto c) Narvijärvi d)= Köyliönjärvi 94 va94  e)= Pyhäjärvi 93 va93
Vaaljärvi (85 ha) on Lapinjoen vesistön latvajärviä, 
ja kuuluu Natura 2000 –verkostoon Koskeljärven 
kanssa. Järvi on hyvin matala humusjärvi (tauluk-
ko 21). Vaaljärveä on laskettu yhdessä Koskeljär-
ven kanssa, ja Koskeljärvi laski vetensä Vaaljär-
ven kautta Hinnerjokeen ennen vesistöjärjestelyjä. 
Vaaljärvi on ekologisesti hyvässä tilassa (taulukko 
24).
Koskeljärvi (780 ha) on Lapinjoen vesistöalueen 
suurin järvi ja Lounais-Suomen tärkeimpiä lintuve-
siä Natura 2000-ohjelmassa. Koskeljärven eteläpää-
hän sisältyy Suomenperänjärvi. Koskeljärvi on ma-
tala ja sokkeloinen, melko erämainen järvi. Järven 
hajakuormitus on poikkeuksellisen vähäistä, koska 
vesistöön ei valu juurikaan ravinteita maataloudes-
ta. Järvi on kunnostettu vedenpintaa nostamalla. 
Pintavesityypiltään Koskeljärvi kuuluu mataliin 
humusjärviin, ja sen ekologinen luokka on hyvä 
(taulukko 24). 
Narvijärvi (407 ha) on matala humusjärvi, jo-
ka laskee Narviojan kautta Lapinjokeen.  Järvi on 
merkittävä virkistyskäyttökohde, ja sen rannoilla 
on huomattava määrä vapaa-ajan asuntoja ja EU-
uimaranta. Narvijärven ravinnetaso on noussut, 
mutta järven ekologinen tila on kuitenkin luoki-
teltu hyväksi. Narvijärvi on tärkeä Lapinjoen ja si-
ten myös Rauman seudun vedenhankintavesistön 
latvajärvi.
Köyliönjärven (1250 ha) ongelmana on ollut 
rehevöityminen, veden laadun heikkeneminen ja 
voimakas sisäinen kuormitus. Järveä kuormitta-
vat pääasiassa erikoiskasviviljelyyn otetut pellot. 
Aikaisemmin järveä on kuormittanut myös elintar-
viketeollisuus (Meijerin toiminta vuosina 1913–74). 
Osa järvestä kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien 
suojeluohjelmaan. Köyliönjärvi on huonoon ekolo-
giseen luokkaan kuuluva runsasravinteinen järvi 
(taulukot 23 ja 24). 
Pyhäjärvi (154 km2) on Lounais-Suomen suurin 
järvi. Rantaviivaa järvellä on 80 km ja keskisyvyyt-
tä 5,4 metriä suurimman syvyyden ollessa 26 met-
riä. Järvellä ilmenee ajoittain sisäistä kuormitusta. 
Pyhäjärvi on hyvään ekologiseen luokkaan kuulu-
va suuri vähähumuksinen järvi (taulukot 23 ja 24).
Taulukko 24. Eurajoen-Lapinjoen osa-alueen tarkasteltavien järvien ekologinen luokitus / muu asiantuntija-arvio tilasta.















Vaaljärvi Hy Hy Hy Hy
Koskeljärvi E E E Hy Hy
Narvijärvi T Hy Hy Hy Hy
Köyliön-
järvi
V V Hu Hy Hu
Pyhäjärvi Hy T E Ty Hy Hy
E = erinomainen, Hy = hyvä, T = tyydyttävä, V = välttävä ja Hu = huono
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Kokemäenjoen alaosan-Loimijoen osa-alue
Joet 
Kokemäenjoen alaosan-Loimijoen osa-alueen suu-
rimmat vesistöalueet ovat Kokemäenjoki ja Loimi-
joki. Alueeseen kuuluu myös muita pieniä mereen 
rajoittuvia valuma-alueita.
Kokemäenjoki (121 km) on Lounais-Suomen 
suurin joki, joka saa alkunsa Vammalan Liekove-
deltä virraten läpi Satakunnan peltoaukeiden ja las-
kien lopulta Selkämereen Porin Pihlavanlahdella. 
Kokemäenjoen jokivesistö on maamme viidennek-
si suurin jokivesistö, jota ihminen on muuttanut 
voimakkaasti tukinuiton, tulvasuojelun ja vesivoi-
marakentamisen tarpeita varten. Huittisissa Ko-
kemäenjokeen yhtyvät Loimijoki ja Sammunjoki. 
Kokemäenjoki haarautuu Huittisten ja Kokemäen 
alueella kahdeksi uomaksi ja yhtyy alempana jäl-
leen yhdeksi joeksi. Ulvilassa joki haarautuu jäl-
leen kahdeksi uomaksi, jotka yhtyvät Porin rajoilla. 
Porin keskustassa joki haarautuu useiksi uomiksi 
ja purkautuu laajaan suistoon Pihlavanlahdelle. 
Kokemäenjoen veden laatu on parantunut huo-
mattavasti taajamien ja teollisuuden jätevesikuor-
mituksen vähentymisen seurauksena 1970-luvul-
ta lähtien. Ongelmina ovat talviset happivajeet ja 
etenkin suurien virtaamien aikoina korkeat ravin-
ne-, kiintoaine- ja bakteerimäärät. Joen pohjasedi-
menttiin on teollisen toiminnan johdosta kertynyt 
paikoin raskasmetalleja ja muita haitta-aineita, 
jotka saattavat aiheuttaa ongelmia. Kokemäenjo-
en yläosan kemiallista tilaa ei ole voitu luokitella, 
koska sedimentissä ja kaloissa on havaittu korkeita 
elohopeapitoisuuksia ja asia vaatii lisätutkimuksia 
sedimentistä, eliöstöstä ja vesifaasista (taulukko 
26). Kokemäenjoki kuuluu pintavesityypiltään 
erittäin suuriin kangasmaiden jokiin (taulukko 25). 
Kokemäenjoki kuuluu kokonaisuudessaan luok-
kaan tyydyttävä (taulukko 25).
Harjunpäänjoki (34 km), jonka latva- ja kes-
kiosat tunnetaan nimellä Kullaanjoki ja Kaas-
markunjoki, saa alkunsa Joutsijärven eteläosasta 
Joutsijokena virraten läpi Ulvilan ja laskee Koke-
mäenjokeen Porin keskustassa. Jokeen laskevat 
vetensä myös Palusjärvi ja Pyhäjärvi. Joen vesi on 
humusväristä, ja alajuoksulla peltojen eroosio ai-
heuttaa veden samentumista. Harjunpäänjoki on 
hyvään ekologiseen luokkaan kuuluva keskisuuri 
kangasmaan joki (taulukot 25 ja 26).
Kauvatsanjoen valuma-alueen latvaosat ulottu-
vat Pirkanmaalle. Valuma-alueen latvaosista vedet 
virtaavat Leppijoen kautta Kourajärveen, josta joki 
jatkuu Kourajokena Mouhijärveen.  Leppijokeen 
yhtyvät Sävijoki ja Taipaleenjoki. Mouhijärvestä 
lähtee Kiikoisjoki eli Mouhijoki Kiikoisjärveen ja 
siitä joki jatkaa Jaara- ja Piilijokena Sääksjärveen. 
Kauvatsajoen valuma-alueen yläosaan kohdistuu 
pistemäistä kuormitusta jätevedenpuhdistamoista, 
joka kuitenkin on vähäistä. Kauvatsanjoki saa al-
kunsa Sääksjärvestä laskien Puurijärveen, josta jo-
ki jatkuu Ala-Kauvatsanjokena Kokemäenjokeen. 
Kauvatsanjokeen laskevat myös Lievijärven vedet. 
Kauvatsajoen valuma-alueen alaosissa ei ole piste-
kuormitusta, joten kuormitus on pääosin peräisin 
maa- ja metsätaloudesta. Kauvatsanjoki on ekolo-
giselta tilaltaan tyydyttävään luokkaan kuuluva 
keskisuuri kangasmaan joki (taulukot 25 ja 26).
Sammunjoki (ylempänä Sammaljoki, 47 km) 
saa alkunsa Vammalasta virraten läpi Huittisten 
Kokemäenjokeen. Joen virtaamat vaihtelevat suu-
resti kuivista kausista rantapeltojen tulvimisiin. 
Vesi on sameaa ja runsasravinteista johtuen voi-
makkaasta hajakuormituksesta. Sammunjoki on 
pintavesityypiltään keskisuuri kangasmaan joki, 
jonka ekologinen tila on välttävä (taulukot 25 ja 26).
Loimijoen valuma-alue on maamme intensii-
visimpiä maatalousalueita ja maatalouden haja-
kuormituksen vaikutukset alueen vesistöihin ovat 
merkittäviä. Jokien vesi on savisameaa ja runsasra-
vinteista. Maatalouden lisäksi jokia kuormittavat 
haja-asutus ja taajamien jätevedenpuhdistamot. 
Metsätalouden osuus kuormituksesta on pieni. 
Loimijoen valuma-alue on vähäjärvistä aluetta, 
joten tulvahaittoja esiintyy toistuvasti. Loimijoen 
valuma-alueen joet kuuluvat savimaiden jokityyp-
peihin. Loimijoen tila on välttävä (taulukko 26).
Punkalaitumenjoki on peltovaltaisen valuma-
alueen halki laskeva savimaiden joki. Joki saa 
alkunsa Punkalaitumen Vehkajärvestä ja laskee 
Loimijokeen Huittisissa. Joessa on noin 30 koskea, 
jotka on aikojen kuluessa perattu. Jokivesi on luon-
taisesti savisameaa ja runsasravinteista. Kuitenkin 
voimaperäinen maatalous ja asutuksen jätevedet 
ovat kuormittaneet vesistöä. Joki on keskisuuri 
savimaiden joki, ja sen ekologinen tila on välttävä 
(taulukot 25 ja 26).
Kojonjoki (Koenjoki, Koijoki) saa alkunsa kuu-
luisasta lintujärvestä, Koijärvestä ja laskee Loi-
mijokeen Alastaron alapuolella. Voimakkaan ha-
jakuormituksen lisäksi Kojonjokea kuormittavat 
Humppilan kunnan puhdistetut jätevedet, jotka 
laskevat jokeen Aronojan kautta. Kojonjoki kuu-
luu Keskisuuriin savimaiden jokiin, ja sen tila on 
välttävä (taulukot 25 ja 26).
Kourajoki tunnetaan myös nimellä Palojoki, 
joka yhtyy Loimijokeen Huittisten ja Vampulan 
välillä. Joki virtaa Vampulan ja Huittisten etelä-
osan viljelymaiden halki. Jokivesi on sameaa ja 
runsasravinteista. Joen suurimpina kuormittajina 
on hajakuormitus ja vesistön latvoilla sijaitsevat 
turvetuotantoalueet. Palojoen yläosa kärsii sään-
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nöllisesti tulvista. Kourajoki kuuluu keskisuuriin 
savimaiden jokiin ja sen tila on välttävä (taulukot 
25 ja 26). 
Niinijoki laskee Loimijokeen Alastaron yläpuo-
lella. Jokeen kohdistuva kuormitus on nykyään 
pääsääntöisesti hajakuormitusta. Niinijoki kuuluu 
keskisuuriin savimaiden jokiin ja sen tila on välttä-
vä (taulukot 25 ja 26).
Taulukko 25. Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alueen tarkasteltavien jokien tyypittely ja veden laadun tunnuslukuja vuosilta 2000-
2007. Pitoisuudet on esitetty kyseisen havaintojakson mediaanina (ellei toisin mainita) tai mediaanien mediaanina, jos on käytetty useampaa 
havaintopistettä.









min max md (n)
Kokemäenjokia Esk 34 (317) 1080 (318) 60 (259) 10 (359) 6,6 7,8 7,1 (312)
Joutsijoki Kk - - - - - - -
Harjunpäänjokib Kk 29 (64) 775 (64) 135 (64) 5 (64) 5,2 7,2 6,6 (64)
Sävijoki Kk - - - - - - -
Kourajoki-Leppi-
jokic
Kk 53 (19) 1255 (19) 148 (19) 8 (19) 6,1 7,0 6,6 (19)
Mouhijoki Kk - - - - - -
Jaaranjoki-Piilijoki Kk - - - - - -
Kauvatsanjokid Kk 35 (6) 1500 (6) 110 (2) 8 (6) 5,8 6,5 6,4 (6)
Ala-Kauvatsanjokie Kk 33 (33) 740 (31) 100 (7) 7 (33) 6,0 7,2 6,6 (33)
Sammunjokif Kk 64 (21) 1375 (21) 150 (16) 22 (21) 6,2 7,3 6,6 (21)
Loimijokig Ssa 87 (261) 2080 (261) 120 (33) 24 (262) 6,6 7,8 7,1 (262)
Punkalaitumen-
jokih
Ksa 105 (114) 1460 (114) 160 (45) 48 (114) 6,5 7,8 7,1 (114)
Kourajokii Ksa 130 (37) 1780 (37) 200 (35) 39 (37) 6,5 7,4 7,1 (37)
Kojonjokij Ksa 120 (44) 2280 (44) 200 (37) 54 (44) 6,7 7,6 7,1 (44)
Niinijokik Ksa 160 (79) 1905 (79) 240 (44) 47 (79) 6,8 7,7 7,1 (79)
n = havaintojen määrä 1) Esk = Erittäin suuret kangasmaiden joet, Kk = Keskisuuret kangasmaiden joet, Ssa = Suuret savimaiden joet, 
Ksa = Keskisuuret savimaiden joet  
Näytteenottopisteet: 
a)= Kojo 35 Pori-Tre, Kojo 15 Kolsin vl ja Kojo 06 Karhiniemi 
b)= Harj 20 Leineperi, Harj 13 Rannan talo, Harj 24 Harjunpää ja Palus 905 Paluksen koulu 
c)= Leppijoki alav mts ja Kourajoki mts 
d)= Kauv Kyttälä-kauv mts 
e)= Kauv Puurijärven luus 
f)= Sammaljoki Langenoja mts, Sammunjoki Sampu mts, Sammaljoki Hietalahti ja Sammaljoki Kaunistonkos 
g)= Lojo 68 suu va8700, Loimijoki 92,7, Loimijoki 81,3, Loimijoki 101,0 ja Loimijoki 106,8 
h)= Punkalaitumenjo Teikarla, Punkalaitumenjo pappilan ja Punkal 20 Tku-Tre 
i)= Palojoki suu 
j)= Koenjoki suu 
k)= Niini 12 teur yp, Niini 13 Koopeli ja Niini 16 2 km suusta
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Taulukko 26. Kokemäenjoen-Loimijoen osa-alueen tarkasteltavien jokien ekologinen luokitus / muu asiantuntija-arvio tilasta. 
Joki Luokitus Fys. kem. 
arvio
















Joutsijoki T Hy Hy Hy
Harjunpäänjoki Hy Hy Hy Hy
Sävijoki V Hy V
Kourajoki, Leppijoki V Hy V
Mouhijoki Hy T
Jaaranjoki-Piilijoki V Hy T
Kauvatsanjoki Hy T Hy T
Ala-Kauvatsanjoki Hy Hy T
Sammaljoki/ Sammunjoki V V Hy V






T Hy T V Hy V
Kourajoki Hu Hy V
Palojoki V Hy V
Kojonjoki V Hy V
Niinijoki V Hy V
E = erinomainen, Hy = hyvä, T = tyydyttävä, V = välttävä ja Hu = huono
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Järvet
Alueen järvet keskittyvät Kokemäenjoen valuma-
alueelle, kun taas Loimijoen valuma-alue on hyvin 
vähäjärvinen. Yleisin ongelma järvillä on vesistöjen 
umpeenkasvu, mataloituminen ja rehevöityminen. 
Osa-alueelta tarkasteluun valittujen järvien tyy-
pittely ja veden laadun tunnuslukuja on esitetty 
taulukossa 27.
Kiimajärvi (146 ha) sijaitsee Pirkanmaan ym-
päristökeskuksen alueella ja sen rannalla on EU-
uimaranta. Järvi kuuluu mataliin humusjärviin ja 
se on luokiteltu luokkaan hyvä (taulukko 28).
Joutsijärvi (1039 ha) ja samaan vesimuodostu-
maan sisältyvä Tuurujärvi ovat Porin kaupungin 
raakavesilähteinä. Harjakankaan vesilaitoksen ve-
denottopaikka on Tuurujärvessä, josta vesi siirre-
tään putkea pitkin Harjakankaalle. Järven valuma-
alue on lähes kokonaan metsämaata. Peltojen osuus 
alueesta on hyvin vähäinen ja loma-asutustakin on 
järven rantamilla niukasti. Joutsijärvi on ruskea-
vetinen ja kuuluu mataliin runsashumuksisiin jär-
viin. Järven tila on hyvä (taulukko 28). Järven vedet 
purkautuvat Joutsijoen kautta Kullaanjokeen.
Puurijärvi (365 ha) on Puurijärven ja Isosuon 
kansallispuistoon ja Natura 2000 -verkostoon kuu-
luva kansainvälisesti arvokas lintujärvi. Järvi on 
erittäin matala ja umpeenkasvanut humusjärvi, 
jossa on tulva-aikoja lukuun ottamatta hyvin vähän 
avovettä.  Koko kosteikon pinta-ala on noin 500 ha. 
Puurijärvellä on käynnissä lintuvesikunnostus, jo-
hon sisältyy vedenpinnan nosto pohjapadolla sekä 
uomien ja allikoiden kaivutöitä. Vedenpinnan nos-
to vaikuttaa lähinnä järven eteläpäähän. Puurijär-
vi sijaitsee Pirkanmaalle ulottuvan Kauvatsanjoen 
reitin alaosassa, ja järveen tulee hajakuormitusta 
etenkin yläpuolisilta Kauvatsanjoen peltoalueilta. 
Puurijärven ekologinen tila on arvioitu hyväksi.
Mouhijärvi (687 ha) sijaitsee Pirkanmaan maa-
kunnassa, ja kuuluu runsashumuksisiin järviin. 
Järven tila on hyvä (taulukko 28). Mouhijärvi on 
säännöstelyjärvi.
Palusjärvi (511 ha) on osittain umpeenkasva-
nut, ja järven pohjoispäähän laskeva Tyvijoki tuo 
mukanaan humuspitoista vettä. Palusjärvi kuuluu 
mataliin runsashumuksisiin järviin ja sen tila on 
hyvä (taulukot 27 ja 28). Järvi sijaitsee Porin ve-
denottovesien läheisyydessä.
Aurajärvi (50 ha) sijaitsee Pirkanmaan ELY-
keskuksen alueella ja myös se on tarkasteltavien 
järvien joukossa siihen sijoittuvan EU-uimarannan 
vuoksi. Järvi on erinomaisessa tilassa oleva pieni 
humusjärvi.
Sääksjärvi (3318 ha) on Kauvatsanjoen reitin 
suurin järvi ja alueen tärkeä virkistyskäyttökohde. 
Järvi on alkanut rehevöityä 1980-luvun alun tilan-
teeseen verrattuna, mihin ovat osaltaan vaikutta-
neet mm. valuma-alueella tehdyt toimenpiteet ja 
järven runsas loma-asutus. Järven vedenpintaa on 
nostettu v. 2006 järven tilan parantamiseksi. Sääks-
järvi on tyydyttävässä ekologisessa tilassa oleva 
matala humusjärvi (taulukot 27 ja 28).
Taulukko 27. Kokemäenjoen alaosan -Loimijoen osa-alueen tarkasteltavien järvien tyypittely ja veden laadun tunnuslukuja vuosilta 2000-
2007. Näytteenottosyvyydet ovat 1 m, 0-2 m tai pohja. Pitoisuudet on esitetty kyseisen havaintojakson mediaanina tai mediaanien mediaa-













Kiimajärvia Mh 29 (2) 670 (2) 80 (4) 3 (1) 17 (2) 15 (4) 0
Joutsijärvib MRh 33 (13) 590 (13) 110 (16) 1(8) 17 (13) 58 (19) 0
Puurijärvic Mh 34 (8) 585 (8) 100 (7) 8 (11) - - -
Mouhijärvid Rh 34 (4) 593 (4) 100 (7) 5(1) 18 (4) 20 (6) 3
Palusjärvie MRh 27 (8) 605 (8) 100 (16) 3(8) 12 (8) 56 (15) 16
Aurajärvi Ph - - - - - - -
Sääksjärvif Mh 42 (10) 625 (10) 60 (6) 3 (6) 18 (10) 89 (23) 6
n = havaintojen määrä 1) Mh = Matalat humusjärvet, MRh = Keskikokoiset humusjärvet, Rh = Runsashumuksiset järvet, Ph = Pienet humusjärvet 
2) Kasvukausi (1.6.-30.9.) 3) Talvikausi (1.1.-15.4.) 4) Pohjanläheinen vesikerros
Näytteenottopisteet: 
a) = Kiimajärvi 
b) = Joutsijärvi 491 
c) = Kauv Puurijärven luus 
d)= Mouhijärvi Löyttykivi ja Mouhijärvi Haikarannokka 
e)= Palusjärvi 381 
f)= Sääksjärvi syv va123
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Taulukko 28. Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alueen tarkasteltavien järvien ekologinen luokitus / muu asiantuntija-arvio tilasta.















Kiimajärvi Hy Hy Hy Hy
Joutsijärvi Hy Hy Hy Hy Hy
Puurijärvi Hy Hy Hy
Mouhijärvi Hy Hy Hy Hy
Palusjärvi E E Hy Hy
Aurajärvi E Hy E
Sääksjärvi Hy T T Hy T Hy T
E = erinomainen, Hy = hyvä, T = tyydyttävä, V = välttävä ja Hu = huono
Karvianjoen osa-alue
Joet 
Karvianjoen vesistö on hydrologialtaan poikkeuk-
sellinen, sillä se laskee Selkämereen kolmen las-
kujoen kautta. Nämä ovat Merikarvianjoki, Ete-
läjoki ja Pohjajoki. Vedet kulkevat näihin mereen 
laskeviin jokiin useiden jokien ja järvien kautta. 
Tarkasteltavien jokien tyypittely ja veden laadun 
tunnuslukuja on esitetty taulukossa 27.
Karvianjoki saa alkunsa Karvianjärven etelä-
päästä ja virtaa läpi Karvian, Honkajoen ja Kan-
kaanpään laskien Kynäsjärveen. Kynäsjärvestä joki 
jatkaa matkaansa Kynäsjokena kohti Inhottujär-
veä, joka on toinen vesistön keskusjärvistä. Joen 
kokonaispituus on noin 110 km, ja siihen laskee 
useita sivu-uomia. Varsinaisen Karvianjoen tila on 
tyydyttävä (taulukko 30). Joen yläosa edustaa Va-
tajankoskelle asti keskisuuria turvemaiden jokia ja 
siitä alaspäin suuria turvemaiden jokia.
Yllä mainittuun Inhottujärveen tulee vesiä myös 
idästä Karhijärven (3335 ha) suunnalta Lassilanjo-
kea pitkin. Inhottujärvellä on kaksi lasku-uomaa, 
joista pohjoisempi on Isojärveen laskeva Pomar-
kunjoki ja eteläisempi Noormarkunjoki (alem-
pana Eteläjoki ja Ahlaistenjoki). Myös Isojärvellä 
(3882 ha) on kaksi lasku-uomaa mereen: järven 
luoteispäästä alkava Merikarvianjoki sekä järven 
eteläpäästä laskeva Salmusoja, jota pitkin vesi vir-
taa järvien ja jokien kautta Pohjajokeen. Pohjajo-
ki kuuluu turvemaiden jokiin, ja sen tila on hyvä 
(taulukot 29 ja 30).
 Merikarvianjoki saa alkunsa Isojärven luoteis-
päästä Kurikanniskalta. Joen kokonaispituus on 27 
km. Jokivarren kuormitus on pääosin hajakuormi-
tusta, sillä Siikaisten kalkkilouhoksen aiheuttama 
kuormitus on hyvin vähäistä, ja Merikarvian puh-
distetut jätevedet johdetaan merelle. Merikarvian-
joki on merkittävä etenkin virkistyskalastuksen ja 
kalastusmatkailun kohteena. Tummavetinen joki 
kuuluu suuriin turvemaiden jokiin, ja sen tila on 
hyvä (taulukot 29 ja 30).
Lassilanjoki alkaa Karhijärvestä ja virtaa Las-
silan kylän kautta Inhottujärveen. Humusvetinen 
joki kulkee pääosin viljelymaiden lävitse. Kuivina 
kausina joki on vähävetinen. Jokivarresta tuleva 
kuormitus on hajakuormitusta, mutta yläpuoliseen 
Karhijärveen lasketaan puhdistettuja jätevesiä. Joki 
kuuluu pintavesityypiltään keskisuuriin turvemai-
den jokiin ja sen tila on tyydyttävä (taulukot 29 ja 
30). Lassilanjoen valuma-alueen yläosassa sijaitse-
vat Susikosken ja Sampasjoen jokivesistöt. 
Otamonjoki saa vetensä Siikaisjärven, Siikais-
joen ja useiden pienehköjen järvien kautta kul-
kevista vesistä ja laskee Isojärven pohjoispäähän. 
Joen kuormitus on pääasiassa hajakuormitusta. 
Siikaisjokeen kohdistuu toistaiseksi vähäistä pis-
tekuormitusta, kunnes Siikaisten jätevedet lähiai-
koina johdetaan Merikarvialle. Otamonjoen vedet 
ovat alueelle tyypillisesti runsashumuksisia, ja joki 
kuuluu keskisuuriin turvemaiden jokiin. Joen tila 
on tyydyttävä (taulukko 30).
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Taulukko 29. Karvianjoen osa-alueen tarkasteltavien jokien tyypittely ja veden laadun tunnuslukuja vuosilta 2000-2007. Pitoisuudet on 
esitetty kyseisen havaintojakson mediaanina (ellei toisin mainita) tai mediaanien mediaanina, jos on käytetty useampaa havaintopistettä.









min max ka (n)
Karvianjokia Kt/St 70 (156) 1233 (156) 173 (156) 7 (154) 5,6 7,0 6,5 (156)
Kynäsjokib St 66 (13) 1300 (13) 200 (13) 9 (13) 6,1 7,0 6,7 (13)
Nummijokic Kt 61 (17) 913 (17) 160 (17) 10 (17) 6,0 6,9 6,6 (17)
Merikarvianjokid St 43 (101) 1000 (101) 160 (100) 7 (99) 5,8 7,8 6,6 (102)
Noormarkunjoki/
Eteläjokie
St 52 )90) 1100 (90) 140 (88) 10 (88) 6,0 7,5 6,8 (89)
Pohjajokif Kt 37 (28) 725 (28) 120 (6) 5 (28) 6,4 7,3 6,8 (28)
Pomarkunjokig St 62 (56) 1270 (56) 180 (56) 8 (56) 6,0 7,3 6,6 (56)
Sampasjoki Kt - - - - - - -
Susikoskih,2) Kt 49 (12) 810 (12) 160 (12) 11 (12) 6,2 6,9 6,8 (12)
Lassilanjoki i,2) Kt 47 (12) 960 (12) 100 (12) 11 (12) 6,2 7,0 6,7 (12)
Otamonjoki j,2) Kt 36 (12) 860 (12) 280 (12) 7 (12) 5,7 6,5 6,3 (12)
n = havaintojen määrä 1) St = Suuret turvemaiden joet, Kt = Keskisuuret turvemaiden joet 2) Tulokset vuodelta 2007 
Näytteenottopisteet: 
a)= Karvianjo Pitäjänojan yp, Karvianjo Hapuan silta, Karvianjo Patolank 4 mts, Karvianjo Lankoski, Karvianjo 2 A Marjakylä ja Karvianjo Paasto M1 
b)= Kynäsjoki Harjakoski yp 
c) Nummijoki ja Nummijoki myllypato 
d)= Merikarvianjoki Vaadinni 
e)= Eteläjoki Paloheimonkoski 
f) = Pohjajoki Isokoski 
g)= Pomarkunjoki 1, Pomarkunjoki 2 ja Pomarkunjoki 2A 
h) = Susikoski mts 
i)= Lassilanjoki padon yp 
j)= Otamonjoki
Taulukko 30. Karvianjoen osa-alueen tarkasteltavien jokien ekologinen luokitus / muu asiantuntija-arvio tilasta.  
Joki Luokitus Fys-kem. 
arvio








T V Hy T
Karvianjoen 
alaosa
Hy V Hy T
Kynäsjoki Hy V Hy T




Eteläjoki T T Hy T
Pohjajoki T Hy Hy Hy
Pomarkunjoki Hy T Hy T
Sampasjoki Hy T
Susikoski T Hy T
Nummijoki V Hy V




E = erinomainen, Hy = hyvä, T = tyydyttävä, V = välttävä ja Hu = huono
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Järvet
Karvianjoen osa-alue on Satakunnan toimenpide-
ohjelma-alueen runsasjärvisin alue. Yli 50 hehtaa-
rin kokoisia järviä on yhteensä 34 kpl ja yli 100 
hehtaarin kokoisia järviä 18 kpl. Alueen useimmille 
järville on ominaista suuri humuspitoisuus. Osa-
alueelta tarkasteluun valittujen järvien tyypittely ja 
veden laadun tunnuslukuja on esitetty taulukossa 
31.  
Isojärvi (3882 ha) sijaitsee Pomarkun ja Siikais-
ten rajalla ja se on Pohjois-Satakunnan suurin jär-
vi.  Järven suurin syvyys on 8 metriä, mutta suuri 
osa avovesialueesta on alle metrin syvyistä. Saaria 
järvessä on runsaasti. Lähivaluma-alueelta tuleva 
kuormitus on pääasiassa rantakiinteistöistä pe-
räisin olevaa ravinnekuormitusta ja metsäalueilta 
tulevaa hajakuormitusta. Ravinteita tulee järveen 
erityisesti Pomarkunjoen kautta. Järvi kuuluu ma-
taliin runsashumuksisiin järviin ja on ekologiselta 
tilaltaan hyvässä luokassa (taulukot 31 ja 32).
Inhottujärvi (449 ha) on matala ja runsashumuk-
sinen Karvianjoen vesistön säännöstelty keskusjär-
vi. Järveen laskevat Karvianjoen vedet Kynäsjoen 
kautta ja Karhijärven vedet Lassilanjoen kautta. 
Lasku-uomia ovat Pomarkunjoki ja Noormarkun-
joki.  Osittain umpeenkasvava järvi on arvokas lin-
tujärvi ja kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Järven 
ekologinen tila on tyydyttävä.
Karvianjärvi (920 ha) on matala ja rehevöitynyt 
runsasravinteinen humusjärvi. Järvivesi on usein 
sameaa ja sinilevien massaesiintymiset ovat taval-
lisia. Turvetuotannon ja maatalouden aiheuttamal-
la kuormituksella on merkittävä vaikutus järven 
tilaa. Karvianjärvi on pintavesityypiltään matala 
runsashumuksinen järvi, jonka tila on välttävä 
(taulukot 31 ja 32).
Nummijärvi (478 ha) sijaitsee Kauhajoella Län-
si-Suomen ympäristökeskuksen puolella. Järvi 
kuuluu mataliin runsashumuksisiin järviin ja se on 
luokiteltu tyydyttäväksi (taulukot 31 ja 32). Järven 
rannalla sijaitsee EU-uimaranta.
Karhijärvi (3335 ha) on matala ja runsasravin-
teinen järvi, joka on voimakkaan hajakuormituk-
sen kohteena. Valuma-alueella on viljelysmaita ja 
rannoilla on runsaasti asutusta. Järveen lasketaan 
myös puhdistettuja jätevesiä järven itärannalla si-
jaitsevasta Karvian kunnan taajamasta. Saven sa-
mentama järvi kuuluu mataliin runsashumuksisiin 
järviin, ja sen tilaluokka on tyydyttävä (taulukot 
31 ja 32).
Taulukko 31. Karvianjoen osa-alueen tarkasteltavien järvien tyypittely ja veden laadun tunnuslukuja vuosilta 2000-2007. Näytteenotto-














Isojärvia MRh 68 (46) 805 (46) 140 (16) 6 (7) 19 (41) 88 (58) 44
Inhottujärvib Lv 82 (3) 910 (3) 160 (3) 7 (3) 20 (3) - -
Karvianjärvic MRh 84 (9) 1300 (9) 160 (15) 4 (7) 41 (9) 7 (17) 0
Nummijärvid MRh 45 (5) 770 (5) 100 (10) 1 (2) 33 (5) - -
Karhijärvie MRh 62 (23) 720 (23) 80 (5) 8 (7) 23 (20) 76 (27) 2
n = havaintojen määrä 
1) MRh = Matalat runsashumuksiset järvet, Lv = Hyvin lyhytviipymäiset järvet 
2) Kasvukausi (1.6.-30.9.) 
3) Talvikausi (1.1.-15.4.) 
4) Pohjanläheinen vesikerros
Näytteenottopisteet: 
a) Isojärvi Sotamiehenluoto 
b) Inhottujärvi 
c) Karvianjärvi 
d) Nummijärvi eteläpää, Nummijärvi Lähderanta ja Nummijärvi Nummenniemi 
e) Karhijä 124 (XA320 maat)
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Taulukko 32. Karvianjoen osa-alueen tarkasteltavien järvien ekologinen luokitus / muu asiantuntija-arvio tilasta.
















Isojärvi Hy Hy T Hy Hy Hy
Inhottujärvi Hy Hy T
Karhijärvi Hy T V Hy T
Nummijärvi T T Hy Hy T
Karvianjärvi T V Hy V
E = erinomainen, Hy = hyvä, T = tyydyttävä, V = välttävä ja Hu = huono
Eteläisen Selkämeren osa-alue
Eteläinen Selkämeri kattaa tässä tarkastelussa Sata-
kunnan rannikkovesialueet saaristoineen Raumal-
ta Merikarvialle asti. Veden vaihtuvuus on heikkoa 
erityisesti suojaisissa ja irtikuroutuvissa lahdissa. 
Matalat rannikkovedet altistavat merialueen re-
hevöitymiselle. Vesi on rehevöityneintä erityisesti 
kaupunkien ja asutustaajamien lähivesillä ja suur-
ten jokien laskulahdissa ja lähialueilla. Selkämeren 
ulappa-alueet ovat tuotannoltaan luokiteltavissa 
karuiksi, mutta rannikon lähivesissä on havaitta-
vissa rehevöitymisen oireita.
Selkämereen kohdistuvasta kuormituksesta 
melko suuren osan arvellaan tulevan pintavesivir-
tojen mukana Saaristomereltä. Suurin osa mereen 
kohdistuvasta kuormituksesta on hajakuormitusta 
ja tästä maatalouden osuus on selvästi suurin. Mui-
ta hajakuormituslähteitä ovat haja- ja loma-asutus 
sekä metsätalous. Yhdyskuntien ja teollisuuden 
jätevedet vaikuttavat erityisesti asutuskeskusten 
lähistön rannikkovesien tilaan. Teollisuuslaitosten 
kuormitus on Selkämeren alueella nykyään vähäis-
tä, mutta paikallisesti merkittävää.
Vaikka suuri osa Selkämereen kohdistuvasta 
kuormituksesta on paikallista alkuperää, vaikut-
tavat veden laatuun oleellisesti myös muualta vir-
tausten mukana ja ilman kautta kulkeutuvat ra-
vinteet. Suomenlahdelta ja etelämpää Itämereltä 
virtausten mukana tulevat ravinteet rehevöittävät 
Selkämeren eteläisintä osaa. Ilmalaskeuma, joka on 
pääosin peräisin muualta, on keskeinen erityisesti 
typpikuormituksen osalta. Paikallisesti vakavan 
ongelman Selkämeren eliöyhteisöille muodosta-
vat haitalliset ja myrkylliset aineet, kuten viime 
vuosina esille nousseet orgaaniset tinayhdisteet, 
raskasmetallit ja dioksiinit, joita on kertynyt sekä-
pohjasedimentteihin että eliöstöön (silakka). Selkä-
meren vesiliikenteellä ja siihen liittyvällä väylien ja 
satamien ylläpitotoiminnalla on merkitystä vesien 
tilaan. Öljyn ja vaarallisten aineiden kuljetuksiin 
liittyvät mahdolliset onnettomuudet luovat uhkan 
Selkämeren tilalle ja eliöyhteisöjen hyvinvoinnil-
le. Myös paikalliset pienruoppaukset aiheuttavat 
ongelmia erityisesti sulkeutuvilla lahdilla ja karik-
koisilla ja matalilla rannoilla. Rauman ja Porin sata-
mien liikenne on kansainvälistä rahtiliikennettä, ja 
Itämeren ulkopuolelta saapuvien alusten mukana 
kulkeutuvat tulokaslajit voivat luoda uhkan Selkä-
meren alkuperäisille eliöyhteisöille.
Selkämeri jakautuu kahteen tyyppiin: ulom-
paan ja sisempään rannikkoveteen (taulukko 33). 
Alueen luokitus näkyy taulukosta 34 sekä kuvasta 
8. Selkämeren uloimmat rannikkovedet kuuluvat 
luokkaan erinomainen. Sisemmissä rannikkovesis-
sä luokka vaihtelee välttävän ja hyvän tilan välillä. 
Selkämeren tila on säilynyt melko hyvänä vielä 
viime vuosikymmeninä, vaikka rehevöitymisen 
ensimerkkejä onkin havaittavissa. Ravinnepitoi-
suudet, varsinkin fosforipitoisuus, ja plankton-
levien määrä on kasvanut. Matalien rantavesien 
rehevöityminen on näkynyt erityisesti kalastossa 
särkikalojen runsastumisena. Mikäli hajakuormi-
tusta saadaan huomattavasti vähennettyä, voi Sel-
kämeren tila säilyä hyvänä ja osittain sisempien 
rannikkovesien tilan parantua.
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Taulukko 33. Eteläisen Selkämeren merialueen tarkasteltavien vesimuodostumien tyypittely ja veden laadun tunnuslu-
kuja vuosilta 2000-2006. Tarkastelukausi on kokonaisfosforin (Kok-P) ja kokonaistypen (Kok-N) osalta tammi-helmikuu, 
a-klorofyllin ja näkösyvyyden osalta 1.7. – 7.9. Näytteenottosyvyys on 0-5 m ja pitoisuudet on esitetty kyseisen havainto-
jakson mediaanina, ellei toisin mainita.








Ses_25 16* 440* 5,1** 1,8
Merikarvian edustan saaristo Ses_26 - - 3,5** 2,4
Peipunlahti Ses_27 - - 7,1** 1,7
Pokrunninlahti-Keikvesi Ses_28 - - 6,3**
Gummandooran saaristo Ses_29 19,0 3,9 2,6
Baablinginlahti Ses_30 29,0 832,5 15,0 1,0
Kuuskarinselkä Ses_31 29,0 765 2,4 2,3
Reposaaren-Outoorin alue Ses_32 18,0 395 3,7 2,9
Eteläselkä Ses_33 22,5 797,5 10,5 1,1
Pihlavanlahti-Kolpanselkä Ses_34 27,5 1135 12,0 1,0
Preiviikinlahti-Viasvedenlahti Ses_35 16,5 - 1,2 3,1
Luvian ulkosaaristo Ses_36 - - 2,5 2,2
Luvian sisäsaaristo Ses_37 - - 3,8 1,1
Rauman ja Eurajoen saaristo Ses_38 20,0 360 2,2 3,8
Eurajoensalmi Ses_39 25,3 722,5 4,6 2,3
Olkiluodonvesi-Haapasaarenvesi Ses_40 22 390 2,8 2,3
Merirauma-Nurmes Ses_41 - - 3,4 2,0
Rauman edusta Ses_42 27 420 4,4 2,2
Merikarvian avomeri Seu_80 - - 3,9 4,5
Porin avomeri Seu_90 17,5 527,5 3,9 3,5
Luvian-Rauman avomeri Seu_110 18,5 340 2,1 4,4
*= tarkastelukausi 1996-1997, **=tarkastelukausi 2000-2007, Ses = Selkämeren sisemmät rannikkovedet, Seu = Selkämeren ulommat 
rannikkovedet
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Taulukko 34. Eteläisen Selkämeren merialueen vesimuodostumien ekologisen tilan luokittelu / muu asiantuntija-arvio 
tilasta.

















T T Hy T
Merikarvian edustan 
saaristo
T T Hy T
Peipunlahti T Hy T
Pokrunninlahti-
Keikvesi
T Hu T Hy T
Gummandooran 
saaristo
T T Hy T
Baablinginlahti V V Hy V
Kuuskajaskarinselkä Hy T Hy T
Reposaaren-Outoo-
rin alue
T Hy Hy T
Eteläselkä V T Hy V
Pihlavanlahti-Kol-
panselkä
V V Hy V
Preiviikinlahti-Vias-
vedenlahti
E Hy Hy Hy
Luvian ulkosaaristo Hy T Hy Hy
Luvian sisäsaaristo T V Hy T
Rauman ja Eurajoen 
saaristo
Hy Hy Hy Hy Hy
Eurajoensalmi T T Hy T
Olkiluodonvesi-
Haapasaarenvesi
T T Hy T
Merirauma-Nurmes T T Hy T
Rauman edusta T Hy T Hy T
Merikarvian avomeri Hy T Hy Hy




E = erinomainen, Hy = hyvä, T = tyydyttävä, V = välttävä ja Hu = huono














































Kuva 8.  Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-alueen pintavesimuodostumien ekologinen luokka.




Ekologinen luokittelu sekä 
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Yhteenvedot Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-alueen tarkasteltavien jokien, järvien ja ran-
nikkovesien tilaluokituksesta on esitetty taulukoissa 35 – 37. Toimenpideohjelma-alueen tarkasteltavien 
jokien, järvien ja rannikkovesien luokitus näkyy myös kuvassa 8.












Tyydyttävä 5 7 10
Välttävä 10 1
Huono















Järvet > 500 ha Erinomainen




Taulukko 37. Yhteenveto rannikkovesien tilaluokituksesta Satakunnan toimenpideohjelma-alueella.
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4.4
Keinotekoiset ja muutetut vedet
4.4.1
Nimeämisen perusteet
Voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien 
nimeämisessä ja ekologisen tilan arvioinnissa on 
tarkasteltu erityisesti sellaisia pintavesien hydrolo-
gisiin olosuhteisiin tai uoman morfologiaan tehtyjä 
muutoksia, jotka muuttavat olennaisesti eliöyhtei-
söjen lisääntymiseen ja elinkiertoon välttämättö-
miä elinympäristöjä. 
Vesistön nimeäminen voimakkaasti muutetuk-
si on vesienhoitoa koskevan lain perusteella 
mahdollista seuraavien edellytysten valli-
tessa:
•	 Vesimuodostumaa	on	rakentamalla	tai	sään-
nöstelemällä muutettu ja siitä on seurannut 
vesiekosysteemin tilan huonontuminen.
•	 Hyvää	ekologista	tilaa	ei	voida	saavuttaa	
aiheuttamatta merkittäviä haitallisia vaiku-
tuksia vesistön tärkeille käyttötavoitteille 
(esim. tulvasuojelu, vesivoiman tuotanto, 
virkistyskäyttö) tai ympäristön tilaan laa-
jemmin. 
•	 Vesistön	rakentamisella	saatua	hyötyä	ei	
voida saavuttaa muilla teknisesti ja talou-
dellisesti toteuttamiskelpoisilla sekä ympä-
ristön kannalta merkittävästi paremmilla 
keinoilla.
Vesien nimeämistä keinotekoisiksi tai voimakkaas-
ti muutetuiksi on käsitelty vuonna 2005 pohtineen 
ympäristöministeriön asettaman jaoksen työssä 
(Suomen ympäristö 8/2006). Työryhmä esitti kri-
teerit, joilla voidaan tunnistaa sellaiset vesistöt, 
joissa hydrologiset ja morfologiset muutokset ovat 
niin suuria, että vesistö voidaan suoraan nimetä 
voimakkaasti muutetuksi. Työryhmä esitti myös 
kriteerit keinotekoisten vesien tunnistamiseksi.
Keinotekoisiksi vesiksi voidaan nimetä:
 1)  maalle rakennetut kanavat sekä
 2)  tekojärvet, joiden pinta-alasta yli puolet   
 on muodostunut maalle.
Voimakkaasti muutetuiksi järviksi voidaan 
nimetä järvet, joiden säännöstelyssä
 1) talven aikainen vedenpinnan alenema on 
 yli 3 m
 2) tai vähintään puolet järven keskisyvyy-
  destä tai
 3) säännöstely pienentää vesipinta-alan   
 vähintään puoleen.
Voimakkaasti muutetuiksi jokimuodostumiksi 
voidaan nimetä, jos
 1)  yhteensä vähintään puolet pituudesta on  
 muutettu (patoamalla, perkaamalla, 
      pengertämällä tai siirtämällä) tai
 2)  vähintään puolet sen luontaisesta pu-  
 touskorkeudesta on padottu
Rannikkovesien osalta jaos esittää, että padoilla 
eristettyjä merenlahtia voidaan pitää voimakkaasti 
muutettuina vesimuodostumina, mikäli rannikko-
vesi on padottu niin, että luontainen yhteys meri-
veteen on katkennut.
Suorien kriteerien lisäksi hydrologisten ja mor-
fologisten muutosten yhteisvaikutuksia on arvioi-
tu valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Voi-
makkaasti muutetuksi vesistöksi voidaan nimetä 
vesistö, jossa kahden arviointitekijän muutos on 
suuri tai kaikkien arviointitekijöiden muuttunei-
suuden yhteisvaikutus on erittäin suuri.
Nimeämisen periaatteita on esitelty tarkemmin 
oppaassa ”Voimakkaasti muutettuja ja keinote-
koisia pintavesiä koskevat erityiskysymykset ja 
hydrologis-morfologisen tilan arviointi.”
Joen ekologinen tila ja harkinnanvaraisuus
Mikäli ekologinen tila on hyvä tai mikäli hydrolo-
gisia ja morfologisia muutoksia on mahdollisuus 
pienentää niin, että hyvä ekologinen tila on mah-
dollista saavuttaa, vesimuodostumaa ei nimetä 
voimakkaasti muutetuksi, vaikka sen hydrologis-
morfologinen muutosaste olisikin huomattava. 
Ekologinen tila määräytyy vesikasvillisuuden 
koostumuksen ja runsaussuhteen, pohjaeläimis-
tön koostumuksen ja runsaussuhteen ja kalaston 
koostumuksen, runsaussuhteen ja ikärakenteen 
perusteella (ks. luku 4.3.).
Annetut raja-arvot ovat ohjeellisia ja nimeä-




Jokien ja järvien nimeämisessä on hyödynnetty voi-
makkaasti muutettuja ja keinotekoisia pintavesiä 
koskevan arviointioppaan pisteytysjärjestelmää. 
Jokiosuudet ja järvet voidaan nimetä voimakkaas-
ti muutetuiksi suorien kriteerien perusteella tai jos 
kaikkien arviointitekijöiden muuttuneisuuspistei-
64  Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 7 | 2010
den summa on vähintään 10 tai kahden arviointi-
tekijän muuttuneisuus on vähintään 3. 
Järvet
Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-alu-
eella ei ole voimakkaasti muutettuja tai keinote-
koisia järviä. Tehdyissä tarkasteluissa muuttunei-
suuspisteet jäivät selvästi pienemmiksi kuin valta-
kunnallisen ohjeistuksen nimeämistä edellyttävät 
muuttuneisuuspisteet.
Joet
Arvioinnin pohjana oleva pisteytys näkyy kuvasta 
9.
Eurajoen-Lapinjoen osa-alue
Lapinjoella patorakenteiden padottava vaikutus 
on alle puolet joen luontaisesta putouskorkeudes-
ta. Joen pituudesta sen sijaan huomattava osa on 
padon takana. Jokea on myös perattu. Muuttu-
neisuuden määrä ei kuitenkaan ole erittäin suuri. 
Tarkastelun perusteella Lapinjokea ei nimetä voi-
makkaasti muutetuksi vesistöksi.
 Eurajoella padotus on lähes puolet luontaisesta 
putouskorkeudesta. Perkausten määrä tai voima-
laitosten aiheuttamat allastukset eivät ylitä puolta 
uoman pituudesta.
Kuva 9. Satakunnan jokien hydrologis-morfologisten muutosten pistearvoja.
Arvioinnin perusteella ei padotuksen ja perka-
usten määrän vaikutukset Eurajoella ylitä voimak-
kaasti muutettujen vesistöjen kriteeriä. Eurajoelle 
on kuitenkin suositeltavaa tehdä selvitys kunnos-
tusmahdollisuuksista.
Yläneenjoen padotuksen määrä on alle puo-
let luontaisesta putouskorkeudesta. Muuttunei-
suuden kokonaismäärä on pieni. Yläneenjokea ei 
nimetä voimakkaasti muutetuksi.
Köyliönjoessa on jonkin verran padotusta ja jo-
kea on perattu. Padotuksen määrä ei ylitä puolta 
luontaisesta putouskorkeudesta eikä perkausten ja 
oikaisujen määrä puolta uoman pituudesta. Muut-
tuneisuuden yhteisvaikutuksetkaan eivät ole erit-
täin suuria. Tarkastelun perusteella Köyliönjokea 
ei nimetä voimakkaasti muutetuksi.
Kokemäenjoen alaosan-Loimijoen osa-alue
Kokemäenjoella on putouskorkeudesta padottu 
yli puolet, merkittävä osa joesta on allastettu ja kos-
kiosuudet ovat hävinneet, joen alaosalla on käy-
tössä voimakas lyhytaikaissäännöstely ja yläosalla 
viikkosäännöstely. 
Muuttuneisuus: padotuksen aiheuttamat muu-
tokset 3 pistettä, rakennettu putouskorkeus 4 pis-
tettä, rakennettu osuus 1-2 pistettä, lyhytaikais-
säännöstelyn voimakkuus 4 pistettä ja muutos 
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Arvioinnin perusteella HyMo-muuttuneisuus täyt-
tää voimakkaasti muutetun vesistön nimeämiskri-
teerit suorien nimeämiskriteerien osalta (raken-
nettu putouskorkeus), kahden tekijän yhteisvai-
kutuksena (padotuksen aiheuttamat muutokset ja 
rakennettu putouskorkeus) sekä muuttuneisuuden 
kokonaisvaikutusten perusteella (kokonaisarvio 
yli 10 pistettä).
Harjunpäänjoen valuma-alue
Vaikka Harjunpäänjoen/Kullaanjoen alueella 
on tehty melko isoja järjestelyjä ei perkausten ja 
pengerrysten määrä ylitä puolta koko jokiuoman 
pituudesta ei muuttuneisuustekijöiden yhteisvai-
kutuskaan ole erittäin suuri. Harjunpäänjokea ei 
hydrologis-morfologisen muuttuneisuuden mää-
rän arvioinnin perusteella ole tarvetta nimetä voi-
makkaasti muutetuksi.
Kauvatsanjoen valuma-alue
Kauvatsanjoella padotusta sekä merkittäviä perka-
uksia, pengerryksiä ja uoman oikaisuja. Perkausten 
määrä on noin puolet uoman pituudesta. Viimei-
simmät perkaukset ovat parin vuoden takaisia Pii-
lijoen perkauksia.
Kauvatsanjokea ei harkinnanvaraisuuteen pe-
rustuen nykytietämyksellä nimetä voimakkaasti 
muutetuksi ennallistamistoimenpiteiden toteut-
tamisen (aiheuttamatta merkittävää haittaa maa-
talouden kuivatukselle ja tulvasuojelulle) osalta 
epäselvänä kohteena. Kauvatsanjoella (sisältäen 
Jaaranjoen/Piilijoen) tehdään joen ennallistamis-
mahdollisuuden ja sen hydrologisen ja morfolo-
gisen vaikutuksen selvitys. Kauvatsanjoen tilanne 
muuttuneisuuden osalta arvioidaan selvityksen 
perusteella uudestaan seuraavalla vesienhoito-
kierroksella.
Sammunjoella perkausten ja oikaisujen hyd-
rologisten ja morfologisten muutosten vaikutus 
on merkittävä. Sammunjokea on perattu paikoin, 
etenkin yläosasta, voimakkaasti vielä 1990-luvun 
lopullakin, sekä uomaa on oikaistu. 
 Sammunjokea ei harkinnanvaraisuuteen pe-
rustuen nykytietämyksellä nimetä voimakkaasti 
muutetuksi ennallistamistoimenpiteiden toteut-
tamisen (aiheuttamatta merkittävää haittaa maa-
talouden kuivatukselle ja tulvasuojelulle) osalta 
epäselvänä kohteena. Sammunjoella tehdään joen 
ennallistamismahdollisuuden ja sen hydrologisen 
ja morfologisen vaikutuksen selvitys. Sammunjoen 
tilanne muuttuneisuuden osalta arvioidaan selvi-
tyksen perusteella uudestaan seuraavalla vesien-
hoitokierroksella.
Loimijoki on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
toimialueella voimakkaasti padottu ja voimalaitok-
silla harjoitetaan jossain määrin lyhytaikaissään-
nöstelyä (ei tarkkaa tietoa). Joki on myös voimak-
kaasti allastunut. Jokea on myös perattu tulvasuo-
jelutarkoituksessa.
Muuttuneisuus: padotuksen aiheuttamat muu-
tokset 4 pistettä, rakennettu putouskorkeus 4 pis-
tettä, rakennettu osuus 1-2 pistettä, lyhytaikais-
säännöstelyn voimakkuus 1-2 pistettä, muutos ke-
vään ylivirtaamassa 1 piste, yhteensä 11-13 pistettä.
Loimijoen hydrologiset ja morfologiset muutok-
set täyttävät voimakkaasti muutetuksi vesis-öksi 
suoran nimeämisen kriteerien osalta (padotuksen 
aiheuttamat muutokset ja rakennettu putouskorke-
us), kahden tekijän yhteisvaikutuksena sekä muut-
tuneisuuden kokonaisvaikutusten (yli 10 pistettä) 
perusteella.
Punkalaitumenjoella ei tunnistettu merkittäviä 
hydrologisia tai morfologisia muutoksia, vain van-
hoja padonjäänteitä. Punkalaitumenjokea ei nime-
tä voimakkaasti muutetuksi.
Kourajokea (Palojoki) on todennäköisesti jonkin 
verran perattu. Kourajokea ei nimetä voimakkaasti 
muutetuksi.
Kojonjoella on padotusta ja uomaa on perat-
tu. Vaikutukset eivät ole kuitenkaan merkittäviä. 
Kojonjokea ei nimetä voimakkaasti muutetutuksi 
vesistöksi.
Niinijoella ei tunnistettu hydrologisia tai mor-
fologisia muutoksia.
Karvianjoen osa-alue
Oravajoki/ Noormarkunjoki/ Eteläjoella on sään-
nöstelyä, vesistörakenteita ja jokiuoman perkausta. 
Padotuksen määrä on alle puolet luontaisesta pu-
touskorkeudesta. Perkausten aiheuttamat hydro-
logiset ja morfologiset muutokset ovat kuitenkin 
merkittäviä. Jokijakson perkausten määrä on run-
saasti yli puolet koko jokijakson pituudesta. 
Muuttuneisuus: padotuksen aiheuttamat muu-
tokset 3 pistettä, rakennettu putouskorkeus 1 piste, 
rakennettu osuus 4 pistettä, lyhytaikaissäännöste-
lyn voimakkuus 0 pistettä, muutos kevään ylivir-
taamassa 2 pistettä, yhteensä 11 pistettä. Oravajo-
en/Noormarkunjoen/Eteläjoen hydrologiset ja 
morfologiset muutokset ovat niin merkittäviä, et-
tä jokijakso voitaisiin suoran kriteerin (rakennettu 
osuus) ja kahden tekijän perusteella (rakennettu 
osuus, padotuksen aiheuttamat muutokset) sekä 
muutosten yhteisvaikutusten (summa 10 pistettä) 
perusteella nimetä voimakkaasti muutetuksi ve-
sistöksi.
Jokijaksoa ei harkinnanvaraisuuteen perustuen 
nykytietämyksellä nimetä voimakkaasti muute-
tuksi ennallistamistoimenpiteiden toteuttamisen 
(aiheuttamatta merkittävää haittaa maatalouden 
kuivatukselle ja tulvasuojelulle) osalta epäselvänä 
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kohteena. Jokijaksolle tehdään joen ennallistamis-
mahdollisuuden ja sen hydrologisen ja morfologi-
sen vaikutuksen selvitys. 
 Tilanne muuttuneisuuden osalta arvioidaan 
selvityksen perusteella uudestaan seuraavalla ve-
sienhoitokierroksella.
Salmusoja/Poosjoki/Pohjajoen jokijaksolla pa-
dotuksen määrä jokijaksolla on selvästi alle puolet 
luontaisesta putouskorkeudesta. Myöskään sään-
nöstelyn vaikutukset eivät ole erityisen merkittä-
viä. Perkausten määrä on selvästi yli puolet joen 
pituudesta. Tarkemman tarkastelun perusteella 
Salmusojan padotuksen määrä ylittää voimakkaas-
ti muutetun vesistön nimeämisen kriteerit. 
Muuttuneisuus: padotuksen aiheuttamat muu-
tokset 1 piste, rakennettu putouskorkeus 1 piste, 
rakennettu osuus 4 pistettä, muutos kevään yli-
virtaamassa 2 pistettä, yhteensä 8 pistettä. Vesistö 
voitaisiin nimetä voimakkaasti muutetuksi suoran 
nimeämiskriteerin perusteella (rakennettu osuus).
Jokijaksoa ei harkinnanvaraisuuteen perustuen 
nykytietämyksellä nimetä voimakkaasti muute-
tuksi ennallistamistoimenpiteiden toteuttamisen 
(aiheuttamatta merkittävää haittaa maatalouden 
kuivatukselle ja tulvasuojelulle) osalta epäselvänä 
kohteena. Jokijaksolle tehdään joen ennallistamis-
mahdollisuuden ja sen hydrologisen ja morfolo-
gisen vaikutuksen selvitys. Tilanne muuttunei-
suuden osalta arvioidaan selvityksen perusteella 
uudestaan seuraavalla vesienhoitokierroksella.
Merikarvianjokea on perattu voimakkaasti 
lähes koko jokiuoman matkalta ja jolla on pato-
rakenteita.
Muuttuneisuus: padotuksen aiheuttamat muu-
tokset 2 pistettä, rakennettu putouskorkeus 2 
pistettä, rakennettu osuus 4 pistettä, lyhytaikais-
säännöstelyn voimakkuus 1 piste, muutos kevään 
ylivirtaamassa 2 pistettä, yhteensä 11 pistettä. 
Merikarvianjoki voitaisiin nimetä voimakkaasti 
muutetuksi vesistöksi suoran nimeämiskriteerin 
perusteella (rakennettu osuus) sekä muutosten yh-
teisvaikutusten perusteella (yli 10 pistettä). 
Merikarvianjokea ei harkinnanvaraisuuteen pe-
rustuen nykytietämyksellä nimetä voimakkaasti 
muutetuksi ennallistamistoimenpiteiden toteut-
tamisen (aiheuttamatta merkittävää haittaa maa-
talouden kuivatukselle ja tulvasuojelulle) osalta 
epäselvänä kohteena. Merikarvianjoelle tehdään 
joen ennallistamismahdollisuuden ja sen hydrolo-
gisen ja morfologisen vaikutuksen selvitys. Tilan-
ne muuttuneisuuden osalta arvioidaan selvityksen 
perusteella uudestaan seuraavalla vesienhoitokier-
roksella.
Karvianjokea on perattu paljon, yli puolet jokiu-
oman pituudesta. Viimeksi suuria perkauksia on 
toteutettu 1950-1960-luvulla. Padotuksen määrä on 
alle puolet luontaisesta putouskorkeudesta. Lyhyt-
aikaissäännöstelyä käytetään vähäisessä määrin.
Muuttuneisuus: padotuksen aiheuttamat muu-
tokset 3 pistettä, rakennettu putouskorkeus 1 piste, 
rakennettu osuus 4 pistettä, lyhytaikaissäännös-
telyn voimakkuus 1 piste, muutos kevään ylivir-
taamassa 1 piste, yhteensä 10 pistettä. Karvianjoki 
voitaisiin nimetä voimakkaasti muutetuksi vesis-
töksi suoran nimeämiskriteerin (rakennettu osuus) 
perusteella sekä kahden tekijän (rakennettu osuus, 
padotuksen aiheuttamat muutokset) yhteisvaiku-
tuksen perusteella. 
Karvianjokea ei harkinnanvaraisuuteen perus-
tuen nykytietämyksellä nimetä voimakkaasti muu-
tetuksi ennallistamistoimenpiteiden toteuttamisen 
(aiheuttamatta merkittävää haittaa maatalouden 
kuivatukselle ja tulvasuojelulle) osalta epäselvänä 
kohteena. Karvianjoelle tehdään joen ennallista-
mismahdollisuuden ja sen hydrologisen ja morfo-
logisen vaikutuksen selvitys. Tilanne muuttunei-
suuden osalta arvioidaan selvityksen perusteella 
uudestaan seuraavalla vesienhoitokierroksella.
Kynäsjoella on myös merkittävää padotusta ja 
allastumista. Kynäsjokea on perattu voimak-kaasti 
ja rakennettu tulvauoma. Isoja perkauksia on to-
teutettu viimeksi 1960-luvulla. Perkausten määrä 
suhteessa jokiuoman pituuteen ja perkausten hyd-
rologis-morfologiset vaikutukset ovat merkittäviä. 
Muuttuneisuus: padotuksen aiheuttamat muu-
tokset 2 pistettä, rakennettu putouskorkeus 3 pis-
tettä, rakennettu osuus 4 pistettä, lyhytaikaissään-
nöstelyn voimakkuus 0 pistettä, muutos kevään 
ylivirtaamassa 2-3 pistettä, yhteensä 10-11 pistettä. 
Kynäsjoki voitaisiin nimetä voimakkaasti muute-
tuksi suoran nimeämiskriteerin perusteella (raken-
nettu osuus) sekä kahden tekijän yhteisvaikutuk-
sen perusteella (rakennettu osuus ja rakennettu 
putouskorkeus). 
Kynäsjokea ei harkinnanvaraisuuteen perustu-
en nykytietämyksellä nimetä voimakkaasti muute-
tuksi ennallistamistoimenpiteiden toteuttamisen 
(aiheuttamatta merkittävää haittaa maatalouden 
kuivatukselle ja tulvasuojelulle) osalta epäselvänä 
kohteena. Kynäsjoelle tehdään joen ennallistamis-
mahdollisuuden ja sen hydrologisen ja morfolo-
gisen vaikutuksen selvitys. Tilanne muuttunei-
suuden osalta arvioidaan selvityksen perusteella 
uudestaan seuraavalla vesienhoitokierroksella.
Lassilanjoella on padotusta ja jokiuomaa on 
perattu laajasti. Padotuksen määrä on alle puolet 
luontaisesta putouskorkeudesta. Jokiuoman on 
perattu lähes koko matkalta (asiantuntija-arvio) ja 
suuressa määrin myös oikaistu. Perkausten seu-
rauksena kosket ovat vähentyneet merkittävästi ja 
uoman muuttuneisuus ovat merkittävää. 
67Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja  7 | 2010
Muuttuneisuus: padotuksen aiheuttamat muu-
tokset 2 pistettä, rakennettu putouskorkeus 3 pis-
tettä, rakennettu osuus 4 pistettä, lyhytaikaissään-
nöstelyn voimakkuus 0 pistettä, muutos kevään 
ylivirtaamassa 1-2 pistettä, yhteensä 9-10 pistettä.
Lassilanjoen yläosa (padon yläpuoli) on pado-
tuksen takia suvantomaista ja keski- ja alaosalla on 
laajoja peltoalueita, jotka ovat alavia. Lassilanjoen 
ennallistaminen suvantojen ja tulvatasankojen pa-
lauttamiseksi siinä määrin, että luonnontilan joessa 
voisi sanoa olevan vallitseva, ei todennäköisesti ole 
mahdollista aiheuttamatta maatalouden kuivatuk-
selle ja tulvasuojelulle merkittävää vahinkoa. Las-
silanjoki nimetään voimakkaasti muutetuksi suo-
ran kriteerin (rakennettu osuus) ja kahden tekijän 
yhteisvaikutuksen perusteella (rakennettu osuus 
ja rakennettu putouskorkeus).  
Pomarkunjoella on padotusta ja jokea on myös 
perattu ja oikaistu voimakkaasti. 
Muuttuneisuus: padotuksen aiheuttamat muu-
tokset 3 pistettä, rakennettu putouskorkeus 4 pis-
tettä, rakennettu osuus 4 pistettä, lyhytaikaissään-
nöstelyn voimakkuus 0 pistettä, muutos kevään 
ylivirtaamassa 1-2 pistettä, yhteensä 12-13 pistettä.
Pomarkunjoella ei todennäköisesti ole mahdol-
lista tehdä ennallistamisia siinä määrin, että joessa 
voisi luonnontilan sanoa olevan vallitseva, aihe-
uttamatta maatalouden kuivatukselle merkittävää 
taloudellista haittaa. Joen yläosa on padotuksen 
takia muodostunut suvantomaiseksi ja jokivarren 
pellot ovat alavia, paikoin kuivattuja järviä. Pomar-
kun keskusta on nykyisessä tilassaankin tulvaherk-
kää aluetta, eikä alueella voida lisätä tulvariskiä.
Pomarkunjoki nimetään voimakkaasti muute-
tuksi vesistöksi suorien nimeämiskriteerien perus-
teella (rakennettu osuus ja rakennettu putouskor-
keus), kahden tekijän yhteisvaikutuksen perusteel-
la (rakennettu osuus, rakennettu putouskorkeus 
ja padotuksen aiheuttamat muutokset) sekä muu-
tosten yhteisvaikutuksen perusteella (yhteensä yli 
10 pistettä). 
Koirajoki (Siikaisjoki)/ Otamonjoella tunnis-
tettiin padotusta, mutta padotuksen määrä on 
vähäinen. Jokea on myös perattu voimakkaasti 
vesistöhankkeiden yhteydessä.
Jokijaksoa ei harkinnanvaraisuuteen perustuen 
nykytietämyksellä nimetä voimakkaasti muute-
tuksi ennallistamistoimenpiteiden toteuttamisen 
(aiheuttamatta merkittävää haittaa maatalouden 
kuivatukselle ja tulvasuojelulle) osalta epäselvänä 
kohteena. Jokijaksolle tehdään joen ennallistamis-
mahdollisuuden ja sen hydrologisen ja morfolo-
gisen vaikutuksen selvitys. Tilanne muuttunei-
suuden osalta arvioidaan selvityksen perusteella 
uudestaan seuraavalla vesienhoitokierroksella.
Sampasjoki / Susikoski – jokijaksolla on padotus-
ta, säännöstelyä ja todennäköisesti jokea on myös 
perattu järvien laskujen yhteyksissä. Tarkennetus-
sa tarkastelussa padotuksen määrä on alle puolet 
luontaisesta putouskorkeudesta. Susikosken pado-
tus ei erikseen tarkasteltunakaan ylitä puolta kos-
kiosan putouskorkeudesta. Jokea on myös perattu.
Nummijokea on perattu, mutta perkausten 
määrä ei ylitä puolta jokiuoman pituudesta. Joes-
sa ei ole tiedossa olevia patoja. Tunnistettujen hyd-
rologisten ja morfologisten muutosten perusteella 
Nummijokea ei nimetä voimakkaasti muutetuksi.
Yhteenveto (jokivesistöt)
Hydrologis-morfologisten tekijöiden perusteella 






Hydrologisten ja morfologisten muutosten osalta 
tehdään ”Hydroloisten ja morfologisten muutos-
ten ennallistamismahdollisuus ja ennallistamisen 











Lisäselvitystä tarvitsevien vesistöjen nimeäminen 
voimakkaasti muutetuksi vesistöiksi arvioidaan 
selvitysten perusteella uudestaan seuraavalla ve-
sienhoitokierroksella (2010-2015).
Selkämeren osa-alue
Rannikkovesien nimeäminen on tehty voimak-
kaasti muutettuja ja keinotekoisia pintavesiä 
koskevan arviointioppaan pisteytysjärjestelmän 
perusteella. Rannikkovesi on mahdollista nimetä 
voimakkaasti muutetuksi, jos arviointitekijöiden 
muuttuneisuuspisteiden summa on yli 8 pistettä. 
Voimakkaasti muutetuksi on mahdollista nimetä 
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myös kohteet, joissa kahden tekijän osalta muutos 
on vähintään suuri (3 pistettä tai enemmän). Sata-
kunnan alueella on nimetty kaksi vesimuodostu-
maa voimakkaasti muutetuiksi.
Eteläselän kokonaispistemäärä on 10, joka 
muodostuu muutetun rantaviivan osuudesta 41 % 
(3 pistettä), muutetun alueen pinta-alasta 8 % 
(4 pistettä) sekä siltojen ja penkereiden vaikutuk-
sesta (3 pistettä).
Arvioinnin perusteella hydrologis-morfologi-
nen muuttuneisuus täyttää voimakkaasti muute-
tun vesistön nimeämiskriteerit kokonaispistemää-
rän perusteella. Muutetun rantaviivan osuus on 
arvioitu pisteytyksessä melko suureksi ja muu-
tetun alueen pinta-ala erittäin suureksi. Siltojen 
ja penkereiden vaikutus vesimuodostumassa on 
myös suuri.
Rauman edustan kokonaispistemäärä on 7, jo-
ka muodostuu muutetun rantaviivan osuudesta 
45 % (3 pistettä) ja muutetun alueen pinta-alasta 
19 % (4 pistettä).
Nimeämiskriteerien perusteella voidaan vesistö 
nimetä voimakkaaksi muutetuksi, jos kaksi tekijää 
on muuttuneisuudeltaan vähintään suuria. Rau-
man edustan vesimuodostumassa laivaliikenne ja 
satamatoiminta on niin voimakasta, että alue on 
syytä nimetä voimakkaasti muutetuksi, vaikka ko-
konaispistemäärä jää alle 9 pisteen. Alueen poh-
jasedimenttien haitta-ainepitoisuudet ovat erittäin 
suuria.
Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-
alueen voimakkaasti muutetuiksi nimetyt vesi-
muodostumat on esitetty kuvassa 10.















































© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/10




Kuva 10.  Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-alueen voimakkaasti muutetut pintavesimuodostumat.
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5.1 
Vesienhoidon kehittämiskohteet
Tila-arvioinnin perusteella Satakunnan toimenpi-
deohjelmassa tarkastellut jokialueet, järvet tai ran-
nikkovedet eivät kokonaisuudessaan ole hyvässä 
ekologisessa tilassa. Näin ollen vesienhoidon riski-
kohteita, jotka eivät vesien tila-arvion mukaan ole 
v. 2015 vähintään hyvässä tilassa tai niiden hyvä 
tila on uhattuna, ovat osa-alueittain (suluissa ve-














alaosa, keskiosa ja yläosa) 
•	 Kauvatsanjoen	alue	(Ala-Kauvatsanjoki,	
Kauvatsanjoki, Jaaranjoki/Piilijoki, Mouhi-




laitumenjoen alaosa, Punkalaitumenjoen 
yläosa, Kourajoki, Palojoki, Kojonjoki ja 
Niinijoki)




 Joet:  
	 •	Karvianjoen	pääuoman	alue	(Kynäsjoki,	Kar	
  vianjoen alaosa ja yläosa, Nummijoki)
•	 Merikarvianjoen	alue	(Noormarkunjoki/














Yleiset tilatavoitteet ja 
vesienhoidon tavoitteet 
pintavesille
Satakunnan vesistöjen heikentynyttä ekologista 
tilaa ilmentävät eliöyhteisössä tapahtuneet muu-
tokset ja rehevöityminen sekä jokivesistöissä ajoit-
tain esiintyvät kohonneet metallipitoisuudet. Re-
hevöityminen näkyy sekä korkeina ravinne- että 
klorofyllipitoisuuksina.
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Hyvän ekologisen tilan saavuttaminen edellyttää 
Satakunnan toimenpideohjelma-alueen vesistöissä 
ja niiden valuma-alueilla seuraavaa:
1. Vesistöjen ravinne- ja kiintoainepitoisuudet 
tulee alentua selvästi nykyisestä
2. Sisäisen kuormituksen määrää ja vaikutuk-
sia tulee selvittää ja vähentää järvivesistöis-
sä
3. Vaelluskalojen liikkuminen tulee olla mah-
dollista osassa Satakunnan jokivesistöjä ja 
kaloilla tulee olla riittävästi lisääntymisalu-
eita. Merialueella merikutuinen harjuskanta 
tulee turvata.
4. Vesifaasissa olevien raskasmetallien ja 
muiden haitta-aineiden esiintymistä tulee 
selvittää ja alentaa nykyisestä
5. Sedimentteihin ja eliöstöön kertyneitä haitta-
aineiden aiheuttamia riskejä tulee selvittää 
ja vähentää
6. Merialueen merenkulun ja satamien sekä 
teollisuuden haittoja ja riskejä tulee vähen-
tää
7. Tulokaslajien vaikutuksia merialueen ekolo-
giseen tilaan tulee seurata
Satakunnan toimenpideohjelmaan sisältyvät tar-
kemmat vesienhoidon tilatavoitteet osa-alueittain 




Vesienhoidon tilatavoitteet on asetettu vaiheittai-
siin tavoitteisiin niin, että hyvä tila tai paras mah-
dollinen saavutettava oleva tila (voimakkaasti 
muutettujen tai keinotekoisten vesimuodostumien 
osalta) saavutetaan kaikkialla Satakunnan toimen-
pideohjelma-alueen vesistöissä viimeistään vuon-
na 2027. Rehevyyteen liittyvät tavoitteet on esitelty 
osa-aluetasolla (taulukukot 38, 40, 41, 44 ja 46 - 47) 
tavoitekuormituksena vuoteen 2015 mennessä se-
kä lopullisena hyvän tilan tavoitekuormituksena. 
Jokiosuuksien rehevyyteen liittyvissä tavoitteissa 
on huomioitu kyseisen jokityypin hyvän ja tyy-
dyttävän luokan välinen raja-arvo sekä vastaavat 
tavoitteet järvivesistöissä. Tilatavoitteet ovat re-
hevyyden osalta vuosimediaani ja happamuuden 
osalta pidemmän jakson minimien mediaani. Eri-
tyisalueiden osalta (uimarannat ja vedenotto) ta-
voitteet ovat yhtenäiset yleis- ja erityistavoitteiden 
osalta. Natura 2000-kohteiden tavoitteet ja toimen-
piteet on esitelty taulukossa 18.
Päävesistöjen (33, 34, 35, 36) ravinnekuormi-
tuksen vähentämistavoitteet on arvioitu lasken-
nallisesti ainevirtaamatietoina. Ainevirtaamat 
on laskettu vuosittain neljänä virtaamajaksona 
(tammi-maaliskuu, huhtikuu, touko-syyskuu ja 
loka-joulukuu). Aikasarja-aineistona on käytetty 
vähintään kymmentä vuotta. Vuosien 2000-2006 
ainevirtaamien keskiarvoa on käytetty nykyisenä 
kuormitusarviona. Rannikon valuma-alueiden (83) 
kuormitus on laskettu VEPS- ja VAHTI-ohjelmilla. 
Näiden alueiden kuormituksen vähentämismäärät 
vaihtelevat osa-alueittain 20-30 % välillä. Rannik-
koalueiden kuormituksen vähentämismäärät on 
saatu vertailemalla osa-alueen jokivesistöjen kuor-
mituspainekarttoja. 
Kuormituksen vähentämistavoite on saatu las-
kemalla uusi ainevirtaamatieto havaituista virtaa-
matiedoista ja uudesta laskennallisesta pitoisuus-
jakaumasta. Uusi pitoisuusjakauma on laskettu 
havaittujen pitoisuusaineistojen perusteella siten, 
että jokivesistötyypin tavoitearvon (luokka hyvä) 
ympärille on laskettu winsoroituja havaintoarvoja 
vuosittaiselle keskiarvolle ja mediaanille. Tämän 
jälkeen on laskettu uusi ainevirtaamatieto, johon 
on lisätty 10 % kuormituslisä ilmastonmuutoksen 
epävarmuustekijöistä johtuen.
Laskennallisesti arvioiden Satakunnan toi-
menpideohjelmassa käsiteltävät vesistöt voisivat 
saavuttaa hyvän tilan rehevyyden osalta, jos ra-
vinnekuormitusta vähennetään huomattavasti 
nykyisestä. Kuormituksen vähentämistavoitteet 
vaihtelevat huomattavasti sekä osa-alueittain että 
vesimuodostumakohtaisesti. Ravinnekuormitusta 
tulisi vähentää keskimäärin 10-60 % jokivaluma-
alueilla. Kuormituksen vähentämistarpeet osa-
alueittain on esitetty taulukoissa 39, 42, 43, 45 ja 48.
Eurajoen-Lapinjoen osa-alue
Laskennallisesti arvioituna kuormituksen vähen-
tämistavoitteet Eurajoen-Lapinjoen osa-alueen jo-
kivesistöissä rehevyydelle annettujen hyvä tilan 
tavoitteiden saavuttamiseksi vaihtelevat eri vesi-
muodostumissa (taulukko 38). Tavoitteellisten ra-
vinnepitoisuuksien saavuttamiseksi koko Lapinjo-
en vesistöalueelta tulevaa fosforikuormitusta tulee 
vähentää noin 20 % ja typpikuormitusta noin 50 
%. Vastaava vähentämistarve fosforikuormituksel-
le koko Eurajoen vesistöalueella  38 %. Savijoille, 
joihin Eurajoki, Köyliönjoki ja Yläneenjoki kuulu-
vat, ei ole määritetty typelle pitoisuusrajoja, mutta 
alapuolisen merialueen tilan parantamiseksi typ-
peä tulisi vähentää 30-40 %. Rannikon välialueilla 
kuormitusvähentämisen arvioidaan olevan noin 
20-30 %. 
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Taulukko 38. Eurajoen-Lapinjoen osa-alueen vesienhoidon tavoitteet joki- ja järvivesistöissä. Pitoisuusraja-arvot jokivesissä vuosimediaa-
neina ja järvivesissä kesä-syyskuun mediaaneina ja pH minimikeskiarvona.
Vesimuodostuma Tavoitetila 
(nykytila)
Tilatavoitteen saavuttamiseksi asetetut yksilölliset tavoitteet
















Hyvä  (tyydytt.) Fosfori < 35 µg/l










Yläneenjoki Hyvä  (tyydytt.) Fosforikuorm. 
vähennys 45 %




Eurajoen yläosa Hyvä (tyydytt.) Fosfori < 60 µg/l Veden virtaus-
olojen paranta-
minen ja veden 
riittävyyden 
turvaaminen





Köyliönjoki Hyvä (tyydytt.) Fosforikuorm. 
vähennys 39 %
Pyhäjärvi Hyvä tila säilyy Fosfori < 18 µg/l
Fosfori < 60 µg/l
Natura-alue
Raakavesi
Köyliönjärvi Hyvä (huono) Fosfori < 55 µg/l







1) Luokittelussa käytettävä kyseisen pintavesityypin hyvän/tyydyttävän tilan raja-arvo (vuosittaisten pH-minimien keskiarvo), P = Fosfori, N = Typpi 
2) Natura 2000-kohteiden tavoitteet ja toimenpiteet on esitelty taulukossa 18
Rehevyyden vähentämisen lisäksi joissa elävien 
eliöiden elinoloihin vaikuttavat hydrologiset, tyy-
pillisesti rakenteisiin liittyvät tekijät. Tämän lisäksi 
pohjaeläinten, kasvillisuuden ja kalojen esiintymi-
seen vaikuttavat jokivesistöissä esiintyvät sopivat 
elin- ja lisääntymisympäristöt sekä jokivesistöjen 
happipitoisuus. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
vesistöjen ravintoverkon toimivuuteen ja ekosys-
teemin kannalta ns. avainlajien esiintymiseen alu-
eella.
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Vesienhoidon tavoitteet jokivesistöittäin
Lapinjoen vesistöalueella tulee keskittyä maa-
talouden vesiensuojelutoimien toteuttamiseen ja 
haja-asutuksen vesihuollon kehittämisen etenkin 
vesistöjen varsilla kuormituksen vähentämiseksi. 
Näiden sektoreiden kuormitusta tulee vähentää 
kolmanneksella nykyisestä vuoteen 2015 mennes-
sä. Etenkin Hinnerjoen ja Lapinjoen varsilla sekä 
Narvijärven lähivaluma-alueella tulee toteuttaa 
maa- ja metsätalouden sekä haja- ja loma-asutuk-
sen vesiensuojelutoimia. Turvetuotannon kuor-
mitusta vähennetään ja ne kohdistuvat Lapinjoen 
latvavesistöihin. Alueella ei nykyään ole merkittä-
vää ravinnekuormitusta aiheuttavaa teollisuutta 
tai jäteveden puhdistamoita. Kalojen nousuesteet 
tulee ohittaa kalateillä mahdollisuuksien mukaan.
Eurajoen kuormituksen vähentämistoimet tu-
lee keskittää maatalouden kuormituksen vähen-
tämiseen. Maatalouden kuormitusta tulee vä-
hentää kolmanneksella nykyisestä vuoteen 2015 
mennessä. Maatalouden vesiensuojelutoimia tulee 
toteuttaa koko vesistöalueella. Haja-asutuksen jä-
tevesihuollon parantamista tulee painottaa vesis-
töjen varsilla. Turvetuotannon kuormitusta vähen-
netään monipuolisin vesiensuojelutoimin. Jätevesi-
en puhdistuksen toimintavarmuutta parannetaan 
teollisuuden satunnaispäästöjen ja puhdistamoi-
den ohijuoksutusten osalta. Eurajoen yläosaa tulee 
kunnostaa säännöstelyn tarpeet huomioon ottaen. 
Eurajoen kalaston vaellusesteet tulee ohittaa ka-
lateillä niissä paikoissa missä se on mahdollista, 
kuten esim. Pappilankoskella ja Paneliankoskella. 
Lisäksi jatketaan kalataloudellisia kunnostuksia 
joen keskiosalla. Turvetuotannon kuormitusta vä-
hennetään.
Köyliönjoen kuormitusta tulee vähentää maata-
louden vesiensuojelutoimenpiteiden toteutuksella 
joen sekä järven lähivaluma-alueella. Haja-asu-
tuksen vesihuollon parantamista tulee painottaa 
etenkin vesistöjen varsilla. Alueen siirtoviemäri-
hankkeet tulee toteuttaa pistekuormituksen lopet-
tamiseksi, ja kalankasvatuksen kuormitus tulee 
minimoida Köyliönjärvessä. Köyliönjärven kun-
nostustoimia tulee toteuttaa Köyliönjoen kuormi-
tuksen vähentämiseksi.
Osa-alueen järvien osalta hyvän tilan tavoittei-
den saavuttaminen edellyttää samansuuruisia vä-
hentämistavoitteita kuin alueen jokivesistöt, aina-
kin Köyliönjärven osalta. Pyhäjärven hyvä tila voi-
daan saavuttaa vähemmän vaativilla tavoitteilla.
Köyliönjärven valuma-alueella tulee toteut-
taa monipuolisesti maatalouden vesiensuojelu-
toimenpiteitä. Järven kuormitukseen vaikuttavat 
siirtoviemärihankkeet tulee toteuttaa pistekuormi-
tuksen lopettamiseksi, ja kalankasvatuksen kuor-
mitus tulee minimoida nykyisestä. Köyliönjärven 
kunnostustoimia tulee jatkaa ja selvittää mahdol-
lisuuksia uusien kunnostustoimien löytämiseksi. 
Sisäisen kuormituksen vaikutuksia tulee selvittää.
Pyhäjärven valuma-alueella tulee jatkaa moni-
puolisesti maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuk-
sen kuormituksen vähentämistoimia. Järven hyvää 
tilaa ylläpitävän kalastuksen jatkuvuudesta tulee 
huolehtia. Etenkin Yläneenjoen ja Pyhäjoen valu-
ma-alueilla toteutetaan maa- ja metsätalouden ve-
siensuojelutoimia tehokkaasti. Eurajoen säännöste-
lyn kehittämisessä otetaan huomioon Pyhäjärven 
hyvän tilan säilyminen.
Ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet toi-
mialoittain koko Eurajoen-Lapinjoen osa-alueen 
osalta vuoteen 2015 ja 2027 mennessä on esitetty 
taulukossa 39.
Kokemäenjoen alaosa-Loimijoen osa-alue
Hyvän ekologisen tilatavoitteen saavuttamiseksi 
Kokemäenjoen alaosassa kuormitusta tulisi vähen-
tää koko vesistöalueella fosforin osalta noin 16 % 
ja typen osalta 40 % (taulukko 40). Kauvatsanjoen 
reitillä, Sammunjoen ja Tattarinjoen valuma-alueel-
la kuormitusta tulee vähentää selvästi keskimää-
räistä enemmän noin 16-40 %. Jotta Kokemäen-
joen pääuoma voisi saavuttaa rehevyyden osalta 
hyvän tilan, merkitsee se yläpuolisen Loimijoen 
kuormituksen vähentämistä merkittävästi (tau-
lukko 41). Laskennallisesti arvioituna Loimijoen 
alaosan vesistöalueella fosforikuormitusta tulee 
vähentää noin 50-60 %. Savimaiden jokityypeille 
ei ole määrätty typelle pitoisuustavoitetta. Koke-
mäenjoen tilan parantamiseksi Loimijoen typpi-
kuormitusta tulee alentaa selvästi. Laskennallisena 
lähtökohtana on vähintäänkin 25 %:n fosfori- ja 
typpikuormituksen vähentäminen vuoteen 2015 
mennessä.
Rannikon vesistöalueilla kuormituksen vähen-
tämistavoite on 20-30 %. Pienentämällä ravinne-
kuormitusta voitaneen saavuttaa myös huomatta-
va kiintoainekuormituksen väheneminen. 
Kuormituksen vähennystavoitteiden lisäksi 
ekologista tilaa voidaan parantaa kunnostamalla 
eliöstön kannalta tärkeitä elin- ja lisääntymisympä-
ristöjä sekä parantamalla jokivesistöjen happipitoi-
suutta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää eliöstön 
monipuolisuuteen ja ravintoverkon toimivuuteen 
ekosysteemitasolla. Kunnostamalla jokiekostee-
miä voidaan ekologinen hyvä tilatavoite saavuttaa 
mahdollisesti pienemmillä kuormituksen vähentä-
mistavoitteilla kuin laskennallisesti on osoitettu. 
Tällaiset toimet tulevat kyseeseen erityisesti Har-
javallan voimalapadon alapuolisissa vesistöissä ja 
Kokemäenjoen ja Loimijoen latvavesistöissä.
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Taulukko 39. Eurajoen-Lapinjoen osa-alueen ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet toimialoittain vuoteen 2015 ja 
2027 mennessä.  Kuormitus on kerätty VEPS- ja Vahti-tiedoista. Kuormitustavoitteet vuoteen 2015 mennessä on arvioi-
tu soveltamalla julkaisun Vesiensuojelun suuntaviivat 2015 antamia tavoitteita. Lopullinen kuormitustavoite vuoteen 2027 
















Maatalous 31,06 20,81 - 10,25 17,08 - 3,73
Metsätalous 1,61 1,21 - 0,40 1,13 - 0,08
Haja-asutus 7,55 2,64 - 4,91 3,78 0
Luonnonhuuh-
touma
10,44 10,44 0 10,44 0
Laskeuma 1,79 1,79 0 1,79 0
Yhdyskunnat 1,77 0,81 (- 0,96) 0,81 0
Teollisuus 0,71 0,71 0 0,71 0
Hulevesi 0,01 0,01 0 0,01 0
Turvetuotanto 0,20 0,16 (-0,04) 0,16 0
Kalankasvatus 0,05 0,04 (-0,01) 0,04 0
Yhteensä 55 39 - 16 36 - 3
TYPPI
Maatalous 609,48 365,69 - 243,79 243,79 - 121,9
Metsätalous 23,40 17,55 - 5,85 16,38 - 1,17
Haja-asutus 48,57 29,14 - 19,43 29,14 0
Luonnonhuuh-
touma
304,44 304,44 0 304,44 0
Laskeuma 112,47 112,47 0 112,47 0
Yhdyskunnat 77,06 43,80 (- 33,26) 43,80 0
Teollisuus 17,04 17,04 0 17,04 0
Hulevesi 5,58 5,58 0 5,58 0
Turvetuotanto 7,56 6,05 (- 1,51) 6,05 0
Kalankasvatus 0,49 0,39 (- 0,10) 0,39 0
Yhteensä 1206 902 - 304 779 - 123
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Taulukko 40. Kokemäenjoen alaosan vesienhoidon tavoitteet joki- ja järvivesistöissä. Pitoisuusraja-arvot jokivesissä vuosimediaa-
neina ja järvivesissä kesä-syyskuun mediaaneina ja pH minimikeskiarvona.
Vesimuodos-
tuma
Tavoitetila Tilatavoitteen saavuttamiseksi asetetut yksilölliset tavoitteet















tavissa oleva tila 
(tyydytt.)
Fosfori < 35 µg/l















tavissa oleva tila 
(tyydytt.)









tavissa oleva tila 
(tyydytt.)
Fosfori < 35 µg/l








P 16 % ja N 40 %
Ala-Kauvatsan-
joki
Hyvä Fosfori < 35 µg/l




Hyvä (tyydytt.) Fosfori < 35 µg/l












Hyvä (tyydytt.) Fosfori < 35 µg/l Säännöstelykäy-
täntö edesaut-





Mouhijoki Hyvä  (tyydytt.) Fosfori < 35 µg/l
Typpi < 800 µg/l
Kourajoki/
Leppijoki
Hyvä (välttävä) Fosfori < 35 µg/l
Typpi < 800 µg/l
Sävijoki Hyvä (välttävä) Fosfori < 35 µg/l
Typpi < 800 µg/
Sääksjärvi Hyvä (tyydytt.) Fosfori < 40 µg/l









Hyvä (välttävä) Fosfori < 35 µg/l









20 – 30 %
1) Luokittelussa käytettävä kyseisen pintavesityypin hyvän/tyydyttävän tilan raja-arvo (vuosittaisten pH-minimien keskiarvo), P = Fosfori, 
N = Typpi, 2) Natura 2000-kohteiden tavoitteet ja toimenpiteet on esitelty taulukossa 18, (V) = Voimakkaasti muutettu vesistö, (S) = Hymo-selvitystarve
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Taulukko 41. Loimijoen alaosan ja sen sivujokien vesienhoidon tavoitteet joki- ja järvivesistöissä. Pitoisuusraja-arvot jokivesissä vuosimedi-





Tilatavoitteen saavuttamiseksi asetetut yksilölliset tavoitteet



















tavissa oleva tila 
(välttävä)





















Hyvä (välttävä) Fosfori < 60 µg/l
Kourajoki Hyvä (välttävä) Fosfori < 60 µg/l
Palojoki Hyvä (välttävä) Fosfori < 60 µg/l




Niinijoki Hyvä (välttävä) Fosfori < 60 µg/l
1) Luokittelussa käytettävä kyseisen pintavesityypin hyvän/tyydyttävän tilan raja-arvo (vuosittaisten pH-minimien keskiarvo), P = Fosfori, N = Typpi 
2) Natura 2000-kohteiden tavoitteet ja toimenpiteet on esitelty taulukossa 18, (V) = Voimakkaasti muutettu vesistö
Vesienhoidon tavoitteet jokivesistöittäin
 
Kokemäenjoen tilan parantamiseksi vähennetään 
Kokemäenjoen alaosan ja Loimijoen suunnalta tu-
levaa maatalouden kuormitusta neljänneksellä ny-
kyisestä vuoteen 2015 mennessä. Kauvatsanjoen 
vesistöalueelta tulevaa kuormitusta vähennetään 
tehostamalla maa- ja metsätalouden vesiensuo-
jelutoimia valuma-alueella sekä kehittämällä 
säännöstelyä tulvariskien vähentämiseksi. Koke-
mäenjokilaakson siirtoviemäri toteutetaan piste-
kuormituksen vähentämiseksi joen pääuomassa. 
Kokemäenjoen vesistön järvireiteiltä varsinaiseen 
Kokemäenjokeen päätyvää kuormitusta vähenne-
tään monipuolisin vesiensuojelutoimin. Tampe-
reen seudun jätevesien käsittelyratkaisuissa ote-
taan huomioon Kokemäenjoen tilan parantaminen 
sekä tekopohjavesihanke. Likaantuneiden pohjase-
dimenttien haittavaikutuksia pyritään selvittä-
mään ja vähentämään ympäristöriskejä tekemällä 
haitta-ainekartoituksia eliöstöstä ja sedimenteistä. 
Kehitetään joen säännöstelyä tulvariskit huomioon 
ottaen. Harjunpäänjoella tehdään kalataloudellisia 
kunnostuksia ja ohitetaan nousuesteitä.
Kauvatsanjoen valuma-alueella toteutetaan 
monipuolisesti maa- ja metsätalouden vesien-
suojelutoimia sekä haja-asutuksen jätevesihuollon 
toimenpiteitä. Maatalouden kuormitusta vähen-
netään noin 30 %. Kehitetään Kauvatsanjoen ve-
sistöreitin säännöstelyä ja vesimäärien ennustet-
tavuutta tulvariskien vähentämiseksi. Toteutetaan 
kalataloudellisia kunnostuksia.
Sammunjoen valuma-alueella vähennetään 
maa- ja metsätalouden hajakuormitusta moni-
puolisin ja tehokkain vesiensuojelutoimin ravin-
ne- ja kiintoainepitoisuuksien vähentämiseksi. 
Maataloudesta tulee ravinnekuormitusta vähen-
tää kolmanneksella vuoteen 2015 mennessä. Myös 
pistekuormitusta vähennetään turvetuotannon 
vesiensuojelutoimin. Haja-asutuksen vesistökuor-
mitusta vähennetään toteuttamalla ja kehittämällä 
vesihuoltotoimenpiteitä. Parannetaan vesieliöstön 
liikkumis- ja lisääntymismahdollisuuksia.
Ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet toi-
mialoittain Kokemäenjoen alaosan ja rannikon ve-
sistöalueiden osalta vuoteen 2015 ja 2027 mennessä 
on esitetty taulukossa 42.
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Taulukko 42. Kokemäenjoen alaosan ja rannikon vesistöalueiden (83.024-83.54) ravinnekuormituksen vähentämista-
voitteet toimialoittain vuoteen 2015 ja 2027 mennessä.  Kuormitus on kerätty VEPS- ja Vahti-tiedoista. Kuormitusta-
voitteet vuoteen 2015 mennessä on arvioitu soveltamalla julkaisun Vesiensuojelun suuntaviivat 2015 antamia tavoitteita. 















v. 2015 jälkeen 
(t/a)
FOSFORI
Maatalous 46,64 36,64 - 10,00 36,64 0
Metsätalous 2,43 2,07 - 0,36 2,07 0
Haja-asutus 11,06 7,19 - 3,87 7,15 0
Luonnonhuuhtouma 16,15 16,15 0 16,15 0
Laskeuma 1,25 1,25 0 1,25 0
Yhdyskunnat 7,32 6,69 (-0,63) 6,69 0
Teollisuus 1,77 1,77 0 1,77 0
Hulevesi 0,14 0,14 0 0,14 0
Turvetuotanto 0,04 0,03 (-0,01) 0,03 0
Kalankasvatus 0,02 0,02 0 0,02 0
Yhteensä 87 72 - 15 72 0
TYPPI
Maatalous 860,51 576,54 - 283,97 304,87 - 271,67
Metsätalous 34,73 27,78 - 6,95 19,10 - 8,68
Haja-asutus 71,33 35,67 - 35,66 35,67 0
Luonnonhuuhtouma 470,06 470,06 0 470,06 0
Laskeuma 76,55 76,55 0 76,55 0
Yhdyskunnat 408,24 277,44 (-138,80) 235,82 - 41,62
Teollisuus 32,57 32,57 0 27,68 - 4,89
Hulevesi 8,81 8,81 0 8,81 0
Turvetuotanto 1,58 1,26 (-0,32) 1,26 0
Kalankasvatus 0,18 0,18 0 0,18 0
Yhteensä 1965 1507 - 458 1180 - 327
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Loimijoen vesistöalueella vähennetään maa-
talouden hajakuormitusta monipuolisin ja tehok-
kain vesiensuojelutoimin ravinne- ja kiintoainepi-
toisuuksien vähentämiseksi. Maatalouden kuormi-
tusta tulee vähentää runsaalla 30 % vuoteen 2015 
mennessä. Myös pistekuormitusta vähennetään. 
Haja-asutuksen vesistökuormitusta vähennetään 
toteuttamalla ja kehittämällä jätevesihuoltotoi-
menpiteitä. Loimijoen tulvimisriskiä ja tulvien 
aiheuttamaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta 
vähennetään. 
Punkalaitumenjoen, Kourajoen, Kojonjoen ja 
Niinijoen valuma-alueilla maa- ja metsätalouden 
hajakuormitusta vähennetään monipuolisin ja te-
hokkain vesiensuojelutoimin ravinne- ja kiintoai-
nepitoisuuksien vähentämiseksi. Myös pistekuor-
mitusta vähennetään. Haja-asutuksen vesistökuor-
mitusta vähennetään toteuttamalla ja kehittämällä 
vesihuoltotoimenpiteitä.
Ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet 
toimialoittain Loimijoen alaosan ja sen sivujokien 
osalta vuoteen 2015 ja 2027 mennessä on esitetty 
taulukossa 43.
Taulukko 43. Loimijoen alaosan ja sen sivujokien (35.91, 35.94-35.96, 35.99) ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet 
toimialoittain vuoteen 2015 ja 2027 mennessä.  Kuormitus on kerätty VEPS- ja Vahti-tiedoista. Kuormitustavoitteet vuo-
teen 2015 mennessä on arvioitu soveltamalla julkaisun Vesiensuojelun suuntaviivat 2015 antamia tavoitteita. Lopullinen 















v. 2015 jälkeen 
(t/a)
FOSFORI
Maatalous 50,35 33,73 - 16,62 17,50 - 16,23
Metsätalous 1,04 0,83 - 0,21 0,52 - 0,31
Haja-asutus 4,51 1,58 - 2,93 1,58 0
Luonnonhuuhtouma 9,98 9,98 0 9,98 0
Laskeuma 0,11 0,11 0 0,11 0
Yhdyskunnat 0,74 0,64 (-0,10) 0,64 0
Teollisuus 0,01 0,01 0 0,01 0
Hulevesi 0,04 0,04 0 0,04 0
Turvetuotanto 0,28 0,24 (-0,04) 0,24 0
Yhteensä 67 47 - 20 34-27 -13…-20
TYPPI
Maatalous 859,10 575,60 - 283,50 389,25 - 186,35
Metsätalous 14,81 11,02 - 3,79 10,37 - 0,65
Haja-asutus 29,45 17,67 - 11,78 17,67 0
Luonnonhuuhtouma 291,44 291,44 0 291,44 0
Laskeuma 6,66 6,66 0 6,66 0
Yhdyskunnat 28,05 18,79 (-9,26) 18,79 0
Teollisuus 0,83 0,83 0 0,83 0
Hulevesi 2,66 2,66 0 2,66 0
Turvetuotanto 10,30 8,24 (-2,06) 8,24 0
Yhteensä 1243 933 - 310 746 - 187
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Karvianjoen osa-alue
Karvianjoen vesistöalueelta tulevaa kuormitusta 
tulee vähentää fosforin osalta 26 % ja typen osalta 
18 %, jolloin ekologisen tila tavoitteet rehevyydelle 
voidaan saavuttaa Karvianjoen vesistössä (tauluk-
ko 44). Kuormituksen vähentämistarpeet vaihtele-
vat jokiosuuksien osalta merkittävästi toisistaan. 
Vesistöihin joutuva kiintoaine koostuu sekä or-
gaanisesta että epäorgaanisesta aineksesta. Suurin 
osa turvetuotannon ja metsätalouden valumavesi-
en kiintoaineesta on orgaanisessa muodossa. Rehe-
vyyden vähentämisen lisäksi Karvianjoen vesistös-
sä tilatavoitteen saavuttamiseksi on tehtävä laa-
joja habitaattikunnostuksia, joissa pohjaeläinten, 
vesikasvien ja kalaston elinolosuhteet paranevat 
huomattavasti nykyisestä ja vesistörakentamisen 
haitat vähenevät merkittävästi.
Taulukko 44. Karvianjoen osa-alueen vesienhoidon tavoitteet joki- ja järvivesistöissä. Pitoisuusraja-arvot jokivesissä vuosimediaaneina ja 
järvivesissä kesä-syyskuun mediaaneina ja pH minimikeskiarvona.
Vesimuodostuma Tavoitetila 
(nykytila)
Tilatavoitteen saavuttamiseksi asetetut yksilölliset tavoitteet


























Hyvä (tyydytt.) Fosfori < 40 µg/l







Eteläjoki (S) Hyvä (tyydytt.) Fosfori < 40 µg/l







Pomarkunjoki (V) Paras saavutet-
tavissa oleva 
tila (tyydytt.)
Fosfori < 40 µg/l









Isojärvi Hyvä tila säilyy Fosfori < 55 µg/l
Klorofylli < 25 µg/l
Säännöstelykäy-
täntö edesaut-





sen vähennys P 40 % 
ja N 23 %
Kynäsjoki (S) Hyvä (tyydytt.) Fosfori < 40 µg/l






Karvianjoen alaosa Hyvä (tyydytt.) Fosfori < 40 µg/l
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Karvianjoen yläosa Hyvä (tyydytt.) Fosfori < 40 µg/l







Nummijoki Hyvä (välttävä) Fosfori < 40 µg/l
Typpi < 900 µg/l
Natura-alue
Inhottujärvi Hyvä (tyydytt.) Fosfori < 40 µg/l
Klorofylli < 8 µg/l
Natura-alue
Karvianjärvi Hyvä (välttävä) Fosfori < 55 µg/l
Klorofylli < 25 µg/l
Nummijärvi Hyvä (tyydytt.) Fosfori < 55 µg/l
Klorofylli < 25 µg/l
EU-uimaranta











P 10-15 % ja N 5-10 
%
Lassilanjoki (V) Paras saavutet-
tavissa oleva 
tila (tyydytt.)
Fosfori < 40 µg/l
Typpi < 900 µg/l
Natura-alue
Susikoski Hyvä (tyydytt.) Fosfori < 40 µg/l
Sampasjoki Hyvä (tyydytt.) Fosfori < 40 µg/l
Typpi < 900 µg/l
Karhijärvi Hyvä (tyydytt.) Fosfori < 40 µg/l





Tilatavoitteen saavuttamiseksi asetetut yksilölliset tavoitteet








1) Luokittelussa käytettävä kyseisen pintavesityypin hyvän/tyydyttävän tilan raja-arvo (vuosittaisten pH-minimien keskiarvo), P = Fosfori, N = 
Typpi, 2) Natura 2000-kohteiden tavoitteet ja toimenpiteet on esitelty taulukossa 18, (V) = Voimakkaasti muutettu vesistö, (S) = Hymo-selvitystarve
Vesienhoidon tavoitteet jokivesistöittäin
Karvianjoen vesistöalueella toteutetaan monipuo-
lisesti maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimen-
piteitä ja tehostetaan turvetuotannon vesiensuoje-
lun tasoa. Toteutetaan ja kehitetään haja- ja loma-
asutuksen jätevesihuollon toimenpiteitä etenkin 
vesistöjen varsilla. Ennallistetaan ojitettuja soita 
mahdollisuuksien mukaan. Kehitetään säännös-
telyä tulvariskien vähentämiseksi ja vesimäärien 
vaihtelun tasaamiseksi. Taataan uhanalaisen joki-
helmisimpukan elinympäristöt.
Merikarvianjoen valuma-alueella toteute-
taan monipuolisia vesiensuojelutoimia valuma-
alueella hajakuormituksen vähentämiseksi. Ke-
hitetään vesistön säännöstelyä ja vesimäärien en-
nustettavuutta vesimäärien tasaamiseksi ja tulva-
riskien vähentämiseksi. Jatketaan kalataloudellisia 
kunnostuksia koski- ja virta-alueilla. 
Eteläjoella-Noormarkunjoella toteutetaan laa-
joja kalataloudellisia kunnostustöitä sekä ohitetaan 
vaellusesteitä.
Karvianjoen-Kynäsjoen valuma-alueilla to-
teutetaan monipuolisesti maa- ja metsätalouden 
vesiensuojelutoimenpiteitä etenkin jokien lähiva-
luma-alueilla ja tehostetaan turvetuotannon ve-
siensuojelun tasoa. Toteutetaan ja kehitetään haja- 
ja loma-asutuksen jätevesihuollon toimenpiteitä 
etenkin vesistöjen varsilla. Vähennetään hajakuo-
rmitusta etenkin Karvianjärveen ja Karvianjokeen 
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laskevien jokiuomien varsilla. Kehitetään säännös-
telyä tulvariskien vähentämiseksi ja vesimäärien 
vaihtelun tasaamiseksi. Karvianjoessa, Kynäsjo-
essa ja Pomarkunjoessa tehdään kalataloudellisia 
kunnostuksia ja ohitetaan nousuesteitä.
Toteutetaan Otamonjoen ja Siikaisjoen valu-
ma-alueella maa- ja metsätalouden sekä haja-asu-
tuksen vesiensuojelutoimenpiteitä etenkin järvien 
ja jokien lähivaluma-alueilla. Toteutetaan veden-
pinnan nostohankkeita kunnostusta tarvitsevissa 
järvikohteissa. Tehdään kalataloudellisia kunnos-
tuksia. Ennallistetaan vanhoja ojituskohteita mah-
dollisuuksien mukaan.
Lassilanjoen valuma-alueella toteutetaan mo-
nipuolisesti maa- ja metsätalouden sekä haja- ja 
loma-asutuksen vesiensuojelutoimenpiteitä Kar-
hijärven valuma-alueella. Kehitetään Karhijärven 
ja Inhottujärven säännöstelykäytäntöjä ja paranne-
taan vesimäärien ennustettavuutta.
Ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet 
toimialoittain koko Karvianjoen osa-alueen osal-
ta vuoteen 2015 ja 2027 mennessä on esitetty tau-
lukossa 45.
Taulukko 45. Karvianjoen osa-alueen ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet toimialoittain vuoteen 2015 ja 2027 
mennessä.  Kuormitus on kerätty VEPS- ja Vahti-tiedoista. Kuormitustavoitteet vuoteen 2015 mennessä on arvioitu 
soveltamalla julkaisun Vesiensuojelun suuntaviivat 2015 antamia tavoitteita. Lopullinen kuormitustavoite vuoteen 2027 















Maatalous 27,42 20,90 - 6,52 17,58 - 3,32
Metsätalous 3,64 2,91 - 0,73 2,37 - 0,54
Haja-asutus 5,60 1,96 - 3,64 1,96 0
Luonnonhuuhtouma 17,23 17,23 0 17,23 0
Laskeuma 1,52 1,52 0 1,52 0
Yhdyskunnat 1,21 1,04 (-0,17) 0,97 - 0,07
Hulevesi 0,07 0,07 0 0,07 0
Turvetuotanto 1,42 1,28 (-0,14) 1,21 (- 0,07)
Kalankasvatus 0,11 0,09 (-0,02) 0,09 0
Yhteensä 58 47 - 11 43 - 4
TYPPI
Maatalous 423,05 283,44 - 139,61 207,53 - 75,91
Metsätalous 52,74 39,56 - 13,18 30,79 - 8,77
Haja-asutus 34,66 20,80 - 13,86 20,80 0
Luonnonhuuhtouma 500,65 500,65 0 500,65 0
Laskeuma 95,61 95,61 0 95,61 0
Yhdyskunnat 90,06 40,53 (- 49,53) 40,53 0
Hulevesi 4,41 4,41 0 4,41 0
Turvetuotanto 52,49 39,34 (- 13,15) 34,42 (- 4,92)
Kalankasvatus 0,84 0,67 (- 0,17) 0,67 0
Yhteensä 1256 1025 - 230 936 - 89
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Eteläisen Selkämeren osa-alue
Selkämeren paikallisista lähteistä peräisin olevan 
kuormituksen vähennystarvetta on vaikea arvioi-
da tarkasti, koska ulkoisen kuormituksen lisäksi 
rannikkovesiä kuormittavat sisäinen kuormitus 
ja ilmalaskeuma. Sisäisen kuormituksen määrä 
Selkämerellä on kokonaisuudessaan vähäinen ja 
kohdistuu erityisesti sulkeutuviin ja mataloituviin 
merenlahtiin. 
Valtaosa Selkämeren omasta kuormituksesta on 
peräisin ilmalaskeumasta, jota voidaan vähentää 
vain kansainvälisillä ilmastosopimuksilla. Tässä 
vesienhoidon toimenpideohjelmassa ei ole las-
keumalle määritetty vähennystavoitteita eikä las-
kettu tavoitekuormitusta tai vähennyksestä aiheu-
tuvia vaikutuksia. Päästöjä ilmaan tulee kuitenkin 
vähentää meriliikenteen ja teollisuuden osalta 
nykyisestä. Merialueen laivaliikenteen typpiok-
sidipäästöjen rajoittamista valmistellaan parhail-
laan IMO:n toimesta. Alusten typen oksidipäästöjä 
on tarkoitus vähentää vuoteen 2011 mennessä 20 
prosenttia ja vuodesta 2016 alkaen 80 prosenttia 
nykytasosta. 
Tämän lisäksi Saaristomereltä virtausten muka-
na tulevien ravinteiden on arvioitu vaikuttavan 
Selkämeren eteläisiin osiin. Tarvittavien kuormi-
tusvähennysten arviointia vaikeuttaa myös se, että 
vähennysten vaikutuksia biologisiin muuttujiin ei 
tunneta. Selkämeren oman alueen maatalouden ja 
metsätalouden kuormitus on vähäistä, joten näi-
den kuormittajien vähennystarpeet ovat marginaa-
lisia. Sen sijaan haja-asutuksen kuormitusta voi-
daan selvästi vähentää nykyisestä haja-asutuksen 
jätevesiasetuksen mukaisesti. 
Sisempiin rannikkovesiin Satakunnan toimen-
pideohjelma-alueelta tulevasta kuormituksesta 
suurin osa on hajakuormitusta, joka on peräisin 
mantereen valuma-alueilta. Suurten jokien tuoman 
ravinnekuormituksen lisäksi tulisi kiinnittää huo-
miota myös rannikon välialueilta tulevaan kuormi-
tukseen ja sen vaikutuksiin läheisissä rannikkove-
simuodostumissa. Kuormituksen vähennystarve 
on suurinta aivan rannikon tuntumassa sijaitsevis-
sa vesimuodostumissa, joissa jokikuormituksen ja 
yhdyskuntajätevesien vaikutus on voimakkainta. 
Tärkeätä on minimoida myrkyllisten ja haitallis-
ten aineiden pääsy mereen ja vähentää pohjase-
dimenteissä olevien yhdisteiden (mm. orgaaniset 
tinayhdisteet) haittoja ja leviämistä ruoppausten ja 
läjitysten yhteydessä.
Mantereen valuma-alueelta tulevan kuormituk-
sen, erityisesti Kokemäenjoen vaikutukset ulottu-
vat monin paikoin vielä ulompiin rannikkovesiin 
ja kauaksi Selkämeren pohjoisosiin. Yhdessä rikko-
naisen ja mataloituvan rannikkoalueen kanssa Ko-
kemäenjoen ravinnekuormitus aiheuttaa Ahlaisten 
ja Merikarvian saaristoalueelle vesienhoidon osalta 
moniongelmallisen ilmiön.
Ulommaisissa rannikkovesissä mantereelta 
tulevan kuormituksen vaikutus näkyy lievimpä-
nä. Keskeisin tekijä ulommissa rannikkovesissä 
on muualta tuleva kuormitus, johon paikallisilla 
toimenpiteillä ei voida vaikuttaa. Toisaalta Suo-
menlahden ja Saaristomeren valuma-alueen toi-
menpiteiden vaikutukset voivat näkyä myös Sel-
kämerellä, erityisesti merialueen eteläosissa, koska 
päävirtaussuunta rannikolla on Suomenlahdelta 
Saaristomeren kautta Selkämerelle.
Koko Selkämeren merialueen ekologisen hy-
vän tilatavoitteen saavuttamiseksi vähennetään 
jokivaluma-alueilta tulevaa kuormitusta moni-
puolisin vesiensuojelutoimin. Kiinnitetään eri-
tyistä huomiota päävesistöjen välialueilta tulevan 
kuormituksen vähentämiseen. Kunnostetaan re-
hevöityneitä merenlahtia ja vähennetään pohjase-
dimenttien haitallisista aineista johtuvia haittoja 
satama-alueilla. Vähennetään laivojen päästöjä 
sekä ympäristövahinkojen riskiä meriliikenteessä.
Eteläisen Selkämeren vesienhoidon tavoitteet 
vuoteen 2015 ja 2027 on esitetty taulukoissa 46 - 47 
ja ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet toi-
mialoittain vuoteen 2015 mennessä taulukossa 48.
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Taulukko 46. Eteläisen Selkämeren osa-alueen vesienhoidon tavoitteet. Pitoisuusraja-arvot tammi-maaliskuun me-diaaneina.













Hyvä tila säilyy (3 kpl)
Hyvä (tyydytt.)
11 kpl
Hyvä (välttävä) 2 kpl
Paras saavutettavissa 
oleva tila (tyydytt.) 1 
kpl)
Paras saavutettavissa 






Fosfori < 21 µg/l
Typpi <405 µg/l
Klorofylli < 20 
µg/l
Fosfori <15 µg/l









1) Luokittelussa käytettävä kyseisen pintavesityypin hyvän/tyydyttävän tilan raja-arvo, P = Fosfori, N = Typpi
2) Natura 2000-kohteiden tavoitteet ja toimenpiteet on esitelty taulukossa 18
Taulukko 47. Selkämeren merialueen vesienhoidon tavoitteet ravinnepitoisuuksien osalta vesimuodostumittain. Nykyiset pitoisuudet 
ovat vuosien 2000-2006 mediaaneja (näytteenottosyvyys 0-5 m).







Merikarvian pohjoisosan sisäsaaristo Ses_25 21 405
Merikarvian edustan saaristo Ses_26 21 405
Peipunlahti Ses_27 21 405
Pokrunninlahti-Keikvesi Ses_28 21 405
Gummandooran saaristo Ses_29 21 405
Baablinginlahti Ses_30 21 29 - 28 405 832,5 - 51
Kuuskarinselkä Ses_31 21 29 - 28 405 765 - 47
Reposaaren-Outoorin alue Ses_32 21 18 + 17 405 395 + 3
Eteläselkä Ses_33 21 22,5 - 7 405 797,5 - 49
Pihlavanlahti-Kolpanselkä Ses_34 21 27,5 - 24 405 1135 - 64
Preiviikinlahti-Viasvedenlahti Ses_35 21 16,5 + 27 405
Luvian ulkosaaristo Ses_36 21 405
Luvian sisäsaaristo Ses_37 21 405
Rauman ja Eurajoen saaristo Ses_38 21 20 + 5 405 360 + 13
Eurajoensalmi Ses_39 21 25,3 - 17 405 722,5 - 44
Olkiluodonvesi-Haapasaarenvesi Ses_40 21 22 - 5 405 390 + 4
Merirauma-Nurmes Ses_41 21 405
Rauman edusta Ses_42 21 27 - 22 405 420 - 4
Merikarvian avomeri Seu_80 15 345
Porin avomeri Seu_90 15 17,5 - 14 345 527,5 - 35
Luvian-Rauman avomeri Seu_110 15 18,5 - 19 345 340 + 2
*) Ses = Selkämeren sisemmät rannikkovedet, Seu = Selkämeren ulommat rannikkovedet
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Taulukko 48. Eteläisen Selkämeren osa-alueen ravinnekuormituksen vähentämistavoitteet toimialoittain vuoteen 2015 ja 2027 mennessä. 















Maatalous 0,36 0,34 - 0,02 0,34 0
Metsätalous 0,10 0,09 - 0,01 0,09 0
Haja-asutus 0,84 0,29 - 0,55 0,29 0
Luonnonhuuhtouma 0,60 0,60 0 0,60 0
Laskeuma 12,13 12,13 0 12,13 0
Yhdyskunnat 0,71 0,71 0 0,71 0
Teollisuus 16,31 16,31 0 16,31 0
Hulevesi 0,01 0,01 0 0,01 0
Kalankasvatus 3,52 2,82 (-0,70) 2,82 0
Yhteensä 35 33 -2 33 0
TYPPI
Maatalous 5,99 5,69 - 0,30 5,69 0
Metsätalous 1,60 1,52 - 0,08 1,52 0
Haja-asutus 4,90 2,94 - 1,96 2,94 0
Luonnonhuuhtouma 18,14 18,14 0 18,14 0
Laskeuma 768,96 768,96 0 768,96 0
Yhdyskunnat 40,43 27,09 (- 13,34) 27,09 0
Teollisuus 199,94 199,94 0 199,94 0
Hulevesi 0,54 0,54 0 0,54 0
Kalankasvatus 28,30 22,64 (- 5,66) 22,64 0
Yhteensä 1069 1047 - 21 1047 0
5.3 
Voimakkaasti muutettujen ja 
keinotekoisten vesistöjen 
tilatavoitteet
Voimakkaasti muutetuissa ja keinotekoisissa vesis-
töissä tilatavoitteet on määritetty tapauskohtaisesti 
ottaen huomioon vesistön nykytila ja mahdolli-
suudet parantaa sitä. Arviot perustuvat vesistön 
rakenteellisiin ja hydrologisiin muutoksiin, koska 
tällä suunnittelukierroksella ei ole riittävästi biolo-
gista tietoa ekologisen tilan arviointiin. Toimenpi-
teiden vaikutusten arviointi on tehty suuruusluok-
katasolla asiantuntija-arviona. 
Ensin on määritelty ”paras saavutettavissa ole-
va tila”, jossa ajatellaan toteutetun kaikki teknis-
taloudellisesti toteuttamiskelpoiset hydrologista 
ja rakenteellista tilaa parantavat toimenpiteet mu-
kaan lukien eläimistön vaelluksen ja lisääntymis-
alueiden turvaaminen. ”Hyvässä saavutettavissa 
olevassa tilassa” sallitaan ”vähäisiä poikkeamia” 
parhaaseen saavutettavissa olevaan tilaan nähden. 
Vähäisellä poikkeamalla tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä 20 - 40 % muutoksia ekologisten laatuteki-
jöiden arvoissa. 
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Tilatavoitetta asetettaessa on tarkasteltu ensin 
kaikki vesistön ekologista tilaa parantavat hyd-
rologiset ja rakenteelliset parannustoimenpiteet 
(kuva 11). Seuraavaksi on poistettu tarkastelusta 
toimenpiteet, jotka aiheuttavat merkittävää haittaa 
vesien käytölle esim. maatalouden kuivatukselle, 
tulvasuojelulle tai vesivoiman tuotannolle. Vaiheit-
tain edeten vesistö on jaettu johonkin seuraavista 
ryhmistä:
Ryhmä 1 
Valitulla toimenpidekokonaisuudella on korkein-
taan vähäisiä ekologista tilaa parantavia vaikutuk-
sia. Hydrologis-morfologiset (HyMo) ominaisuu-
det eivät ole este hyvälle saavutettavissa olevalle 
tilalle.
Ryhmä 2
Valitulla toimenpidekokonaisuudella on melko 
suuria tai suuria ekologista tilaa parantavia vai-
kutuksia. HyMo –ominaisuudet voivat olla este 
hyvälle saavutetta-vissa olevalle tilalle. 
Ryhmä 3
Valitulla toimenpidekokonaisuudella on erittäin 
suuria ekologista tilaa parantavia vaikutuksia. Hy-
Mo –ominaisuudet ovat este hyvälle saavutettavis-
sa olevalle tilalle.
Voimakkaasti muutettujen vesien vesistöjen luo-
kittelua varten on määritetty toimenpidekokonai-
suuden vaikutuksen perusteella kunnostusker-
toimet. Kertoimet voivat sijoittua myös ryhmien 
raja-arvojen välille. 
Ryhmä 1
Korkeintaan vähäiset parantamismahdollisuudet  
kunnostuskerroin 0,9-1
Ryhmä 2
Melko suuret tai suuret parantamismahdollisuudet 
kunnostuskerroin 0,7-0,8
Ryhmä 3
Erittäin suuret parantamismahdollisuudet     
kunnostuskerroin 0,5-0,6 
Toimenpiteitä vesistön tilan parantamiseksi tarvi-
taan, mikäli tarkastelu osoittaa, että hydrologiaa ja 
rakenteellista tilaa parantavilla toimenpiteillä on 
merkittäviä ja laaja-alaisia myönteisiä vaikutuksia 
vesistön ekologiseen tilaan. Voimakkaasti muutet-
tujen ja keinotekoisten vesistöjen rakenteellisten 
tilatavoitteiden asettamista on kuvattu tarkemmin 
oppaassa ”Voimakkaasti muutettuja ja keinotekoi-
sia pintavesiä koskevat erityiskysymykset ja hyd-
rologis-morfologisen tilan arviointi”. 




vaikutus vähäinen => 




























vaikutus suuri => 
Vesistö ei ole hyvässä





KUVA 11. Vesistön tilan parantamistoimenpiteiden ekologisten vaikutusten ja voimakkaasti muutettujen vesistöjen tilan 
välinen yhteys.





Satakunnan voimakkaasti muutetuiksi nimetyt 
joet ovat: Kokemäenjoki, Loimijoki, Lassilanjoki 
ja Pomarkunjoki.
Kokemäenjoki
Kokemäenjoen vesistössä arvioituun toteuttamis-
kelpoiseen toimenpidekokonaisuuteen kuuluvat 
joen alaosalla alivedenkorkeuksien nosto, Ruski-
lankosken kunnostus ja sivu-uomien kunnostukset 
sekä joen keskiosalla rantaviivan monimuotoista-
mista ja sivu-uomien kunnostamista.
Toimenpidekokonaisuuteen ei kuulu kalatei-
den rakentaminen Harjavallan tai Kolsin voima-
laitoksille, voimalaitosten lyhytaikaissäännöstelyn 
lopettaminen tai lieventäminen. Säpilänniemen 
koskien kunnostus ja tulvatasanteiden palautta-
minen joen keskiosalle ovat mahdottomia toteuttaa 
aiheuttamatta merkittävää haittaa maatalouden 
kuivatukselle ja tulvasuojelulle. Ojitusten ennal-
listamiset aiheuttavat maataloudelle merkittävää 
kuivatushaittaa.
Vaikutusten perusteella Kokemäenjoki kuuluu 
vesistöryhmään, jossa valitulla toimenpideko-
konaisuudella on korkeintaan vähäisiä ekologista 
tilaa parantavia vaikutuksia (taulukko 49). Hymo 
-ominaisuudet eivät ole este hyvälle saavutettavis-
sa olevalle tilalle. Tarkastelun perusteella Kokemä-
enjoen kunnostuskerroin on 1.
Loimijoki
Loimijoen vesistössä arvioituun toteuttamiskelpoi-
seen toimenpidekokonaisuuteen kuuluu Rutavan, 
Sallilankosken, Vuolteen ja Vesikosken padoilla 
eliöstön (vähintään kalat) kulkumahdollisuuksi-
en parantaminen, Mommolankosken kunnostus, 
rantaviivan monimuotoistaminen ja sivu-uomien 
kunnostukset. Kalan kulun mahdollistaminen Ko-
kemäenjoen keskiosalta Loimijoelle lisää kalojen 
vaellus- ja lisääntymisalueita merkittävästi.
Toimenpidekokonaisuuteen ei kuulu maatalou-
den ojitusten ennallistamisia tai tulvatasanteiden 
palauttamista (maatalouden kuivatushaitta). Näi-
den edistämisessä edetään neuvottelujen pohjalta. 
Toimenpiteisiin ei kuulu minimijuoksutukset voi-
malaitospadoille, vaan juoksutus ohjataan ensisi-
jaisesti kalatiehen (voimataloushaitta). 
Vaikutusten perusteella Loimijoki kuuluu vesis-
töryhmään, jossa valitulla toimenpiteellä on melko 
suuria tai suuria ekologista tilaa parantavia vaiku-
tuksia (taulukko 49). Hymo –ominaisuudet voivat 
olla este hyvälle saavutettavissa olevalle tilalle. 
Tarkastelun perusteella Loimijoen kunnostusker-
roin on 0,85.
Lassilanjoki
Lassilanjoen vesistössä arvioituun toteuttamis-
kelpoiseen toimenpidekokonaisuuteen kuuluvat 
eliöstön (vähintään kalat) nousumahdollisuuden 
parantaminen Karhijärven padolla sekä padon ala-
puolisten koskien kunnostamiset.
Toimenpidekokonaisuuteen eivät kuulu tulva-
tasanteiden palauttamiset, uoman mutkaisuuden 
palauttaminen tai peratun uoman kunnostus. Toi-
menpiteiden toteuttaminen kasvattaisi tulvariskiä.
Vaikutusten perusteella Lassilanjoki kuuluu 
vesistöryhmään, jossa valitulla toimenpidekoko-
naisuudella on melko suuria tai suuria ekologista 
tilaa parantavia vaikutuksia (taulukko 49). Hymo 
-ominaisuudet voivat olla este hyvälle saavutetta-
vissa olevalle tilalle. Tarkastelun perusteella Lassi-
lanjoen kunnostuskerroin on 0,75.
Pomarkunjoki
Pomarkunjoen vesistössä arvioituun toteuttamis-
kelpoiseen toimenpidekokonaisuuteen kuuluvat 
eliöstön kulkumahdollisuuksien parantaminen 
(vähintään kalat) Riuttan padolla, Pomarkun neu-
lapadolla ja Laurin neulapadolla sekä mahdolli-
suuksien mukaan koskikunnostukset ja suvantojen 
kunnostukset.
Toimenpidekokonaisuuteen eivät kuulu tulva-
tasanteiden palauttamiset, uoman mutkaisuu-en 
palauttaminen tai peratun uoman kunnostus. Toi-
menpiteiden toteuttaminen kasvattaisi tulvariskiä.
Vaikutusten perusteella Pomarkunjoki kuuluu 
vesistöryhmään, jossa valitulla toimenpidekoko-
naisuudella on melko suuria tai suuria ekologista 
tilaa parantavia vaikutuksia (taulukko 49). Hymo 
-ominaisuudet voivat olla este hyvälle saavutetta-
vissa olevalle tilalle. Tarkastelun perusteella Po-
markunjoen kunnostuskerroin on 0,75.
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Taulukko 49. Arvio valitun toimenpidekokonaisuuden vaikutuksesta biologisiin laatutekijöihin ja veden laatuun.
Asteikko: 1 > 40 %, 2 > 25-40 %, 3 = 10-25 %, 4 = 2-10 %, 5 <2 %
Joki Kalat Pohjaeläimet Vesikasvit Veden laatu
Kokemäenjoki 4 4 4 5
Loimijoki 2 4 4 5
Lassilanjoki 3 4 4 5
Pomarkunjoki 2 3 4 5
Rannikkovedet
Eteläselkä
Vesimuodostumassa on satama- ja telakkatoimin-
taa ja sen veden vaihtumista on voimakkaasti ra-
joitettu tiepenkereiden, siltojen ja aallonmurtajien 
takia. Veden virtauksia estäviä penkereitä puhko-
malla voidaan jonkin verran parantaa virtauksia 
vesimuodostumassa, mutta muuten alueen muut-




Vesimuodostumassa on satama- ja telakkatoimin-
taa sekä puunjalostusteollisuutta. Maa-alaa on kas-
vatettu mereen pengertämällä. Alueella on myös 
kaksi pienvenesatamaa. Alueen muuttuneisuus on 




Vesienhoitolain 23 §:n mukaan voidaan vesien-
hoitosuunnitelman ympäristötavoitteista poike-
ta vesimuodostuman tilaa fyysisesti muuttavan 
hankkeen vuoksi edellyttäen, että hanke on yleisen 
edun kannalta erittäin tärkeä, edistää merkittävästi 
kestävää kehitystä, ihmisten terveyttä tai ihmisten 
turvallisuutta. Poikkeamisen edellytyksenä on, et-
tä haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin 
käytettävissä oleviin toimenpiteisiin ja hyötyjä ei 
saavuteta muilla teknisesti tai taloudellisesti koh-
tuullisilla ja ympäristön kannalta merkittävästi 
paremmilla keinoilla. Vesienhoitosuunnitelmassa 
on vesienhoitolain mukaan esitettävä selvitys ky-
seisten hankkeiden edellytysten toteutumisesta.  
Luvussa 3.5 on lueteltu Satakunnan toimenpi-
deohjelma-alueella vireillä olevia ja lähivuosina 
todennäköisesti toteutettavia vesien tilaa fyysisesti 
muuttavia hankkeita. Pääosa näistä hankkeista on 
sellaisia, että niiden aiheuttamat fyysiset muutok-
set joko parantavat tai eivät oleellisesti heikennä 
pintavesien tilaa, eikä tarkempi selvitys ole siis 
tarpeen. 
Tarkempi selvitys on katsottu tarpeelliseksi laatia 





Porin tulvasuojeluhankkeen tavoitteena on estää 
mitoitustulvatilanteena olevan vaikean jää- ja hyy-
depatotulvan aiheuttamat vahingot Porin keskus-
tan alueella. Hankkeessa toteutetaan ruoppauksia 
n. 500 000 -1 milj. m3 ja penkereiden rakentamis-
ta ja korottamista noin 25-30 kilometrin matkalla 
Kokemäenjoen alaosalla. Hanke on parhaillaan 
YVA-menettelyssä, jonka jälkeen lopullinen toteu-
tusvaihtoehto valitaan. 
Hankkeen kohdealueen vesimuodostuma Ko-
kemäenjoen alaosa on voimakkaasti muutettu ve-
sistö, jossa on arvioitu olevan korkeintaan vähäisiä 
parantamismahdollisuuksia hydrologis-morfolo-
gisten tekijöiden osalta. Se on nykyisellään tyy-
dyttävässä tilassa ja hyvään saavutettavissa ole-
vaan tilaan pääsemiseksi pitää ravinnepitoisuuksia 
alentaa sekä pienentää jokiveden, vesieliöstön ja 
sedimentin elohopeapitoisuuksia.
Tulvasuojeluhankkeen ruoppaustöissä todennä-
köisesti syvennetään Kokemäenjoen uomaa Porin 
keskustan alueella ja valituissa kohteissa suisto-
alueella keskimäärin noin yhdellä metrillä. Ruop-
pausmassat ovat suistoalueen työkohteissa jonkin 
verran likaantuneita metallipitoisuuksien osalta, 
minkä vuoksi imuruoppausten läjityksessä tullaan 
käyttämään kemiallista saostamista vesistöhait-
tojen minimoimiseksi. Pengerrystyöt supistavat 
vähäisessä määrin joen virtauspoikkileikkausta ja 
muuttavat jokirantoja rakenteellisesti. Joen suis-
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toalueella tehtävillä ruoppaustöillä on vaikutusta 
suiston Natura-alueeseen. Nämä vaikutukset arvi-
oidaan YVA -prosessin yhteydessä. Ruoppauskoh-
teet pyritään valitsemaan siten, että alueen Natura 
-arvot eivät vaarannu.
Porin tulvasuojeluhankkeen yhteydessä tehtä-
vät työt eivät vaaranna voimakkaasti muutetun 
vesimuodostuman hyvään saavutettavissa ole-
vaan tilaan pääsemistä, koska työt eivät vaikuta 
joen ravinnepitoisuuksiin työnaikaisia vaikutuksia 
lukuun ottamatta. Lisäksi ruoppaustöiden yhtey-
dessä poistuu joen pohjasta jonkin verran likaantu-
neita sedimenttejä, minkä voi arvioida parantavan 
jossain määrin Kokemäenjoen alaosan ja edustan 
merialueen kemiallista tilaa. Pitkällä tähtäimellä 
voidaan myös arvioida ravinteiden ja muiden hait-
ta-aineiden huuhtoutumisen vähenevän tulvasuo-
jelluilta alueilta, joihin kuuluu mm. Luotsinmäen 
jätevedenpuhdistamo ja useita teollisuuslaitoksia. 
Kokemäenjoen keskiosan tulvasuojeluhanke
Kokemäenjoen keskiosan tulvasuojeluhankkeen 
tarkoituksena on estää kerran 20 vuodessa tai sitä 
useammin esiintyvien tulvien aiheuttamat vahin-
got maa- ja metsätaloudelle sekä alueen raken-
nuksille. Kokemäenjoen keskiosalla tulvat alene-
vat enimmillään 2 500 ha:n alueella. Hankkeeseen 
sisältyy Kokemäenjoen keskiosalla Säpilänniemen 
vajaan 2 km:n mittaisen oikaisu-uoman rakentami-
nen ja merkittävimpien tulva-alueiden pengertä-
minen. Penkereillä on lainvoimainen lupa, mutta 
Säpilänniemen oikaisukanavan osalta hanke on 
parhaillaan lupakäsittelyssä. 
Hankkeen kohdealueen vesimuodostuma eli 
Kokemäenjoen keskiosa on voimakkaasti muu-
tettu ja sille on toimenpideohjelmassa määritetty 
korkeintaan vähäisiä parantamismahdollisuuksia 
hydrologis-morfologisten tekijöiden osalta. Se on 
nykyisellään tyydyttävässä tilassa ja hyvään saa-
vutettavissa olevaan tilaan pääsemiseksi pitää joki-
veden ravinnepitoisuuksia alentaa sekä pienentää 
jokiveden, vesieliöstön ja sedimentin elohopeapi-
toisuuksia.
Tulvasuojeluhankkeen toimenpiteistä kuivatyö-
nä toteutettava Säpilänniemen oikaisukanava ai-
kaansaa kokonaan uuden vesiuoman, jolloin nyky-
tilanteessa Säpilänniemen ympäri virtaava jokivesi 
jakaantuu melko tarkkaan puoliksi vanhan uoman 
ja uuden oikaisu-uoman kesken. Vedenkorkeudet 
eivät kuitenkaan oleellisesti muutu alueella tulva-
vedenkorkeuksien alenemista lukuun ottamatta.
Säpilänniemen oikaisukanava vaikuttaa Säpilän 
vedenhankintaan soveltuvalla (II-luokan) pohjave-
sialueella sekä määrää vähentävästi, käyttökelpoi-
suutta jossain määrin pienentävästi että laatua hei-
kentävästi. Tehtyjen tutkimusten perusteella pohja-
veden laadulle suurin uhka on alueen asutuksesta 
johtuvan jätevesikuormituksen korostuminen 
harjun katkaisemisen jälkeen kanavan pohjoispuo-
leisella alueella ja tämän seurauksena pohjaveden 
typpiyhdisteiden, varsinkin nitraattipitoisuuksien 
nousu mahdollisesti yli talousveden raja-arvojen. 
Tämä riski poistetaan hankkeen yhteydessä raken-
nettavalla oikaisu-uoman pohjoispuoleisen asu-
tuksen viemäriverkostolla, joten hanke ei uhkaa 
pohjavesialueen hyvän tilan säilymistä. 
Pohjavesimuodostuman mahdollinen rauta- ja 
mangaanipitoisuuksien nousu oikaisukanavan ra-
kentamisesta johtuen ei aiheuta terveydellistä ris-
kiä eikä muutenkaan estä veden käyttöä. Säpilän 
oikaisukanavan rakentamisen seurauksena tapah-
tuva pohjaveden laatumuutos sekä käyttöön saata-
van pohjaveden määrän pieneneminen arvioidaan 
olevan pohjaveden muuttamista. Kiinteistöjen 
heikentyviä vedenottomahdollisuuksia korvataan 
hankkeen yhteydessä rakennettavalla vesijohdolla.
Säpilän oikaisukanavan eteläpuoleiselle pohja-
vesialueelle mahdollisesti myöhemmin rakennet-
tavan pohjavedenottamon antoisuuden on arvioi-
tu laskevan normaalioloissa 30-40 %. Mahdollisen 
rantaimeytymisen vuoksi on arveltu myös veden 
laadun ajoittain huonontuvan. 
Hankkeesta aiheutuva pohjaveden muuttumi-
nen on ottamon oikealla käytöllä kuitenkin vain 
saatavaa vesimäärää koskeva, koska rantaimey-
tyminen voidaan estää oikein säädetyllä, luon-
nolliset pohjavesivaihtelut huomioon ottavalla 
vedenotolla. 
Kokemäenjoen keskiosan tulvasuojeluhank-
keen yhteydessä tehtävät työt eivät vaaranna koh-
dealueen voimakkaasti muutetun pintavesimuo-
dostuman hyvään saavutettavissa olevaan tilaan 
pääsemistä, koska työt eivät vaikuta työnaikaista 
tilannetta lukuun ottamatta jokiveden ravinne-
pitoisuuksiin. Pitkällä tähtäimellä voidaan myös 
arvioida ravinteiden ja muiden haitta-aineiden 
huuhtoutumisen vähenevän tulvasuojelluilta alu-
eilta.
Johtopäätökset
Edellä esitettyjen selvitysten perusteella voidaan 
todeta, että Satakunnan pintavesien toimenpide-
ohjelma-alueella ei ole tiedossa sellaisia hankkeita, 
jotka todennäköisesti edellyttäisivät poikkeamista 
pintavesien hyvän tilan tavoitteesta.




Vesipuitedirektiivissä ja vesienhoitoasetuksessa 
erotellaan perustoimenpiteet ja täydentävät toi-
menpiteet. Perustoimenpiteiksi katsotaan pääosin 
yhteisölainsäädännön pohjalta edellytetyt toi-
menpiteet. Koska kansallisen lainsäädännön so-
veltamisala on laajempi kuin yhteisösäädöksissä, 
katsotaan perustoimenpiteiksi myös kansalliseen 
lainsäädäntöön pohjautuvien säädösten mukaisia 
toimia kuten haja-asutuksen jätevesien käsittelyn 
tehostaminen. Täydentävät toimenpiteet nojautu-
vat usein taloudellisten ohjauskeinojen käyttöön ja 
ovat pääsääntöisesti vapaaehtoisia. Tällaisia ovat 
esimerkiksi maatalouden ja metsätalouden ve-
siensuojelutoimenpiteet.
Koska Suomessa vesiensuojelua toteutetaan jo 
nyt laajemmin, kuin perustoimenpiteet edellyt-
tävät, on vesienhoidon suunnittelussa tehty jako 
nykykäytännön mukaisiin ja lisätoimenpiteisiin. 
Ensin on arvioitu riittävätkö jo toteutetut ja vuo-
teen 2015 mennessä toteutettavat nykykäytännön 
mukaiset toimet vesienhoidon ympäristötavoittei-
den saavuttamiseen. Näiden toimien laajuutta on 
arvioitu niiden vuosittaisten toteuttamismäärien, 
ja niiden arvioidun kehityksen pohjalta. Mikäli ne 
eivät riitä ympäristötavoitteiden saavuttamiseen, 
on suunniteltu lisätoimenpiteitä. Nämä ovat pää-
osin samoja kuin nykykäytännön mukaiset toimet, 
mutta niitä ehdotetaan toimeenpantaviksi kohde-
alueella nykyistä laajemmin. 
Uudet toimet, joiden toteutuminen perustuu 
olemassa oleviin säädöksiin ja päätöksiin tai joihin 
toiminnanharjoittajat voidaan niiden perusteella 
velvoittaa, ovat siis nykykäytännön mukaisia. 
Muut uudet toimet ovat lisätoimenpiteitä. Lisä-
toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti sinne, missä 
niitä vesien hyvän tilan saavuttamiseksi tai säilyt-
tämiseksi tarvitaan. 
6 Vesienhoidon toimenpiteet
Kustannukset esitetään vesienhoidon seuraavan 
suunnittelukauden 2010–2015 investointeina, vuo-
sittaisina käyttökustannuksina sekä pääomitettui-
na vuosikustannuksina. 
Suunnittelukauden investoinneilla tarkoitetaan 
investointien kokonaiskustannuksia koko suun-
nittelukaudelle 2010–2015. Vuosittaisella käyttö-
kustannuksella tarkoitetaan toimenpiteen käytön 
tai ylläpidon kustannuksia vuodessa. Vuosikus-
tannuksessa otetaan toimenpiteen käyttö ja yllä-
pitokustannuksen lisäksi huomioon toimenpiteen 
investointikustannuksen yhdelle vuodelle pääomi-
tettu osuus. Pääomituksessa toimenpiteen inves-
tointikustannus kuoletetaan sen elinkaaren aikana. 
Elinkaaren pituus vaihtelee toimenpiteittäin. Esi-
merkiksi yhdyskuntapuhdistamojen pääomitetut 
vuosikustannukset on laskettu 30 vuoden elinkaa-
relle. Vuosikustannuksen laskennassa on käytetty 
5 %:in korkokantaa. Tarkemmat tiedot vesien-
hoidon suunnittelussa käytetyistä kustannusten 
arvioinnin perusteista löytyvät vesienhoidon 
kustannusten arviointiohjeesta osoitteesta www.
ymparisto.fi/vesienhoito > Vesienhoidon suunnit-
telun materiaalia > Toimenpiteet > Vesienhoidon 
kustannusten arviointi.
Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-
alueella vesistöjen vesiensuojeluongelmat ovat 
monitahoisia. Valittujen toimenpideyhdistelmien 
pohjalta on määritetty, erityisesti maatalouden 
osalta, saavutetaanko hyvän tilan tavoite vuoteen 
2015 mennessä. Mikäli ei saavuteta, on arvioitu, 
tarvitaanko määräajan pidentämistä. Tilatavoittei-
ta ei ole lievennetty, vaan koko alueen vesien tila 
tavoite on hyvä viimeistään vuoteen 2027 mennes-
sä. Lisäksi on näissä pidennettyjen määräaikojen 
tapauksissa arvioitu perusteet ja toimenpiteet, jot-
ka tukevat lisäajan määrittämistä.
Toimenpideohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä 
vesien hyvän tilan saavuttamiseksi, suojelemi-
seksi, parantamiseksi taikka ennallistamiseksi 
toteutetaan monilla eri keinoilla. Toimet eivät ole 
vesienhoitolain nojalla suoraan julkishallintoa tai 
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yksittäisiä toiminnanharjoittajia velvoittavia. Val-
tio edistää toimien toteuttamista talousarviomää-
rärahojen puitteissa ja muilla käytettävissä olevilla 
keinoilla. Eräät toimet perustuvat vapaaehtoisuu-
teen ja eri tahojen (EU, valtionhallinto, kunnat, 
toiminnanharjoittajat, yksittäiset kansalaiset) val-
miuteen kehittää ja toimeenpanna niitä. 
Vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöön 
panemiseksi Suomessa on annettu säännöksiä 
muun muassa ympäristönsuojelulaissa (86/2000, 
1300/2004) ja vesilaissa (264/1961, 1301/2004). 
Molemmissa laeissa säädetään vesienhoitosuun-
nitelmien ja toimenpideohjelmien vaikutuksista 
lupamenettelyyn. Lupamenettelyissä tulee ottaa 
tarpeellisilta osin huomioon, mitä vesienhoito-
suunnitelmassa on esitetty toiminnan vaikutusalu-
een vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. 
Vesienhoitosuunnitelma ei sellaisenaan estä yksit-
täisen luvan myöntämistä, eivätkä suunnitelmassa 
esitetyt toimenpiteet tule suunnitelman perusteella 
toiminnanharjoittajaa sitovaksi. Lisäksi voimassa 
olevien lupien tarkkailumääräyksiä voidaan joutua 
täsmentämään vastaamaan vesienhoidon seuran-
nan tarpeita. 
Jos vesienhoidon ympäristötavoitteita ei saa-
vuteta tehdyistä toimenpiteistä huolimatta suun-
nitelmassa esitetyssä aikataulussa, voi olemassa 
olevan kansallisen ympäristönsuojelulainsäädän-
nön ja/tai soveltamiskäytäntöjen kehittäminen ja 
muuttaminen olla tarpeen. Lainsäädännön muu-
tostarpeet kohdistuvat kuitenkin ensimmäisen 
suunnittelukauden jälkeiselle ajalle, kun on saatu 
arvio siitä, onko ympäristötavoitteet saavutettu.
6.2 
Sektorikohtaiset toimenpiteet 





sesti asukasvastineluvultaan vähintään 100 hen-
kilön jätevesien käsittelemiseen tarkoitetun puh-
distamon toimintaan tai vähintään 100 henkilön 
asumajätevesien johtamiseen muualle kuin ylei-
seen viemäriin on haettava ympäristölupa. Ympä-
ristönsuojelulaki edellyttää kuitenkin ympäristölu-
paa myös edellä sanottua vähäisempään jätevesien 
johtamiseen, jos siitä saattaa aiheutua vesistön tai 
vesistöä vähäisemmän uoman pilaantumista. Ym-
päristöluvat edellyttävät toimijoilta määräysten 
mukaisia puhdistamokohtaisia toimenpiteitä, tark-
kailua ja raportointia. Ympäristöluvat sisältävät 
mm. häiriötilanteisiin varautumista, kuormitusta 
ja laitosten saneeraamista koskevia määräyksiä. 
Vesihuoltolaitoksilla on myös päätöksiä jätevesi-
en siirtoviemäreiden rakentamisesta ja jäteveden 
käsittelyn keskittämisestä.
Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-
alueen jätevedenpuhdistamoilla on ympäristön-
suojelulain (86/2000) tai sitä edeltäneen ympäris-
tölainsäädännön mukaiset toistaiseksi voimassa 
olevat päästöluvat. Toiminnassa olevien jäteve-
denpuhdistamojen ympäristölupahakemukset on 
pääosin jo käsitelty puhdistamon koosta riippuen 
joko ympäristökeskuksessa tai ympäristölupavi-
rastossa. Lupamääräykset tarkistetaan tyypillises-
ti noin 10 vuoden välein, joten merkittäviä muu-
toksia ei ympäristöluvissa annettujen määräysten 
osalta ole odotettavissa vanhoilla laitoksilla ennen 
vuotta 2015. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen 
ympäristöluvissa annetaan määräykset erityisesti 
fosforin, typen ja orgaanisen aineksen (kiintoaine, 
COD ja BOD) reduktion osalta.
Yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen lupamää-
räykset erityisesti typen reduktion osalta ovat 
viime vuosina kiristyneet ja puhdistamoja ollaan 
parhaillaan laajentamassa ja tehostamassa uusien 
määräyksien mukaisiksi. Yli 10 000 asukkaan jäte-
vesipuhdistamoilla (viemärilaitoksilla) tavoitteena 
on 95 % fosforin ja 70 % typen poiston saavuttami-
nen. Kuormituksen vähentämisen lisäksi jätevesi-
en käsittelyä tullaan edelleen keskittämään raken-
tamalla jopa useita kymmeniä kilometrejä pitkiä 
siirtoviemäreitä. Satakunnan suurimmat jo toteu-
tuneet tai toteutuksessa olevat siirtoviemärihank-
keet ovat Porin seudun siirtoviemärihankkeet: 
Ulvila-Pori, Nakkila-Ulvila ja Harjavalta-Nakkila 
siirtoviemärit sekä Kaakkois-Satakunnassa aloitet-
tu Virttaa-Alastaron siirtoviemärin rakentaminen. 
Tällöin viemäröinnin piiriin kytketään asuinaluei-
ta, joiden jätevedet ovat aiemmin käsitelty pienem-
missä puhdistamoissa.
Satakunnassa jätevesien käsittelyä ollaan par-
haillaan tehostamassa mm. typen poiston osalta 
laajentamalla ja tehostamalla Porin Luotsinmäen 
jätevedenpuhdistamoa. Laajennuksen yhteydes-
sä uudistettuun puhdistamoon johdetaan uusilla 
siirtoviemäreillä Porin Pihlavan alueen, Luvian, 
Ulvilan, Nakkilan, Harjavallan ja Kiukaisten vie-
märilaitosten vedet.  Loimaan seudulla jatkuu 
edelleen suunnittelu Loimijokivarren yhdyskun-
tien jätevesien käsittelyn keskittämisestä Loimaal-
le. Rauman seudulla Rauman kaupunki, Lapin ja 
Eurajoen kunnat johtavat jätevetensä metsäteol-
lisuuden jätevedenpuhdistamolle. Tämän lisäksi 
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Köyliön puhdistamo tullaan yhdistämään Säkylän 
puhdistamoon vuoden 2012 aikana.
Vesienhoidon suunnittelussa yhdyskuntien ve-
siensuojelutarpeita on arvioitu mm. vesihuollon 
alueellisten yleissuunnitelmien, kuntien vesihuol-
lon kehittämissuunnitelmien ja tiedossa olevien in-
vestointihankkeiden perusteella. Uusien alueiden 
viemäröinti-investointien arvioinneissa on otettu 
huomioon yhdyskuntarakenteen muutos ja kaa-
voitus. 
 






sovitut vesienhoidon kannalta tarpeelliset 
siirtoviemärit
•	 aiemmin	toteutettavaksi	(ennen	1.1.2009)	
sovitut vesienhoidon kannalta tarpeelliset 
uudet puhdistamot
Viemärilaitoksen käyttö ja ylläpito kattaa perintei-
sen käytön, hoidon ja huollon lisäksi myös viemä-
reiden saneerauksen ja voimassa olevien lupien 
edellyttämät puhdistamojen ja viemäreiden paran-
tamistoimet. Viemäreiden käyttöä ja ylläpitoa on 
kuvattu siihen liittyneen asutuksen perusteella ja 
teollisuuden liittyminen viemäriin on huomioitu 
teollisuuden osuudessa. Viemäröinnin laajenta-
minen kaava-alueilla on arvioitu kokonaisuuden 
kannalta merkittäväksi vain voimakkaan väestön 
kasvupaineen alueilla, joita Satakunnan toimenpi-
deohjelma-alueella ei ole katsottu olevan. Aiemmin 
sovittuihin siirtoviemäreihin on laskettu mukaan 
Eurajoen-Lapinjoen osa-alueelle sijoittuva Köyliö 
Kepola ja Kankaanpää - Säkylä siirtoviemäri sekä 
Kokemäenjoen alaosan – Loimijoen osa-alueelle 
sijoittuva Harjavalta-Nakkila-Ulvila-Pori siirtovie-
märi (taulukot 50 ja 51). Useiden kuntien yhteisiä 
keskuspuhdistamoja on sovittuna kolme kappa-
letta: Säkylän ja Merikarvian kuntien jäteveden-
puhdistamot sekä Porin kaupungin Luotsinmäen 
jätevedenpuhdistamo. 
Lupamääräysten mukaisesti toimivat yhdys-
kuntajätevedenpuhdistamot eivät estä hyvän ti-
lan saavuttamista Satakunnan toimenpideohjelma-
alueen vesistöalueilla ja merialueella, mutta vesien 
hyvä tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi tarvi-







Uusia siirtoviemäreitä on esitetty Satakunnan toi-
menpideohjelma-alueelle 4 kpl (yhteensä 70 km), 
jotka kaikki sijoittuvat Kokemäenjoen alaosan – 
Loimijoen osa-alueelle (taulukko 51). Näihin siirto-
viemäreihin sisältyy Punkalaidun-Huittinen, Alas-
taro-Loimaa, Vampula-Huittinen ja Ypäjä-Loimaa 
siirtoviemärit.
Puhdistamojen saneeraustarpeet ratkaistaan 
tapauskohtaisesti lupakäsittelyn yhteydessä, eikä 
niitä sen vuoksi ole käsitelty erikseen lisätoimen-
piteinä. Osa Satakunnankin toimenpide-ohjelma-
alueen viemäriverkostoista vaatii saneerausta. 
Tarkkoja määriä ei tiedetä mutta vesihuoltomak-
sujen korotuspaine on keskimäärin noin 20 - 25 
%. Korotuspaine kuvaa viemäreiden saneeraus- ja 
investointitarvetta. 
Keskittämällä jäteveden käsittely suurempiin 
yksiköihin kokonaiskuormitus vähenee ja häi-
riötilanteisiin varautuminen on helpompaa kuin 
pienissä yksiköissä. Samalla myös purkupistei-
den määrä vähenee. Tällaisia merkittäviä jäteve-
denpuhdistamoiden tehostamisia Satakunnan 
toimenpideohjelma-alueella tultaneen suunnitte-
lukaudella tekemään Loimaan ja Huittisten kau-
punkien jätevedenpuhdistamoilla. 
Lisäksi suurempien puhdistamoiden toiminta-
varmuutta tulee kehittää erilaisilla suunnitelmilla 
ja niihin liittyvillä toimenpiteillä (ympäristöriskien 
hallinnan tehostaminen), joita on esitetty Satakun-
nan toimenpideohjelma-alueella Kokemäenjoen 
alaosan - Loimijoen ja Eteläisen Selkämeren osa-
alueilla molemmille kaksi kappaletta sekä Eurajo-
en-Lapinjoen ja Karvianjoen osa-alueille molem-
mille yksi kappale. Kyseisen toimenpiteen määriä 
ja kustannuksia ei ole esitetty kustannustaulukois-
sa (taulukot 50-53), koska kyseistä toimenpidettä 
kustannuksineen ei ole esitetty vesienhoitosuun-
nitelmassa.
Ehdotukset ohjauskeinoiksi
Hulevesien käsittelyn tehostaminen edellyttää var-
sinkin neuvontaa ja koulutusta. Tutkimusta ja kehi-
tystoimintaa tarvitaan sekä hulevesien käsittelyssä 
ja niiden vesistövaikutusten selvittämisessä että 
jätevesilietteen käsittelyssä ja loppusijoituksessa. 
Myös häiriötilanteiden hallintaan tulee panostaa 
entistä enemmän. Lisäksi veden ominaiskulutuk-
sen kasvua tulisi hillitä ja hallita nykyistä parem-
min.
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Yhdyskuntien osalta toimenpiteiden lisäksi tarvi-
taan seuraavia ohjauskeinoja:
•	 Vesihuollon	maksuissa	pyritään	siihen,	että	
pitkällä aikavälillä ne kattavat vesihuolto-
laitoksen investoinnit ja käyttökustannukset 
mukaan lukien myös puhdistamojen ja vesi-
huoltoverkostojen saneeraustoimenpiteet.
•	 Vesihuollon	toimenpiteitä	tuetaan	valtion	
varoilla, jos tukirahoitusta on käytettävissä 
ja jos tuen avulla saavutetaan vesiensuoje-
lullisesti parempi ratkaisu. Siirtoviemäri-
hankkeiden tukimäärärahoja pyritään 
lisäämään.
•	 Jätevesilietteen	käsittelyn,	hyötykäytön	ja	
loppusijoituksen hyvien käytäntöjen käyt-









missa osoitetaan alueet, jotka maankäytön 
kehittämisen ja vesihuollon kannalta on 
tarkoituksen mukaista saattaa verkostojen 




sekä rakentamisen yhteensovittamista 
ediste-tään. Asuntoalueiden rakentamista 
säädellään maankäytön ohjauksen avulla, 
jotta uudet kiinteistöt voidaan ensisijaisesti 









Yhdyskuntien vesihuoltolaitosten kustannukset 
katetaan pääosin liittymismaksuilla sekä vesi- ja 
jätevesimaksuilla. Kuntien omistamien vesihuol-
tolaitosten maksuperusteet ja taksat ovat melko 
yhtenäiset. Maksuilla pyritään kattamaan käyttö- 
ja ylläpitokustannusten lisäksi myös tarvittavat 
uusinvestoinnit mukaan lukien viemäreiden sa-
neeraukset ja puhdistamoiden perusparannukset. 
Vesihuoltolaitosten jätevesimaksutulojen ohella in-
vestointeja rahoitetaan myös kuntien verotuloilla 
erityisesti pienissä kunnissa, jolloin investointeihin 
käytetyt kustannukset voivat olla huomattavasti 
suurempia, kuin pelkästään jätevesimaksujen pe-
rusteella arvioituina. Tässä toimenpideohjelmassa 
on viemäriverkoston käytön ja ylläpidon kustan-
nukset arvioitu keskimääräisen jätevesimaksun 
(1,79 € /m3) ja ominaiskulutuksen (230 litraa/hlö/
vrk) perusteella. Tarkemmat tiedot vesienhoidon 
suunnittelussa käytetyistä kustannusten arvioin-
nin perusteista löytyvät vesienhoidon kustannus-
ten arviointiohjeesta osoitteesta www.ymparisto.
fi/vesienhoito > vesienhoidon suunnittelun ma-
teriaalia > toimenpiteet > Vesienhoidon kustan-
nusten arviointi.
Siirtoviemäreiden osalta kustannukset on arvi-
oitu tiedossa olevien kustannusarvioiden perus-
teella (vesihuollon kehittämissuunnitelmat). Uu-
sien puhdistamojen kustannustiedot perustuvat 
joko kustannusarvioihin tai asiantuntija-arvioihin.
Yhdyskuntien vesiensuojelun investointikus-
tannukset Satakunnan toimenpideohjelma-alueel-
la vuosina 2010 - 2015 ovat nykykäytännön mu-
kaisten toimenpiteiden osalta 43,5 milj. euroa ja 
lisätoimenpiteiden osalta reilu 34 milj. euroa. Ny-
kykäytännön mukaiset käyttökustannukset ovat 
29,6 milj. euroa. Lisätoimenpiteille ei ole arvioitu 
erillisiä käyttökustannuksia, koska viemärilaitok-
sen käyttökustannusten katsotaan kattavan myös 
esitettyjen lisätoimenpiteiden käyttökustannukset. 
Arvioidut kustannukset jakautuvat eri toimenpi-
teille taulukoiden 50 - 53 mukaisesti. Ympäristöris-
kien hallinnan tehostamisen vuosikustannuksiksi 
on Eteläi-sen Selkämeren osa-alueella (2 suunnitel-
ma) arvioitu 18 000 euroa, Kokemäenjoen alaosan 
– Loimijoen osa-alueella (2 suunnitelmaa) 5 000 
euroa sekä Eurajoen-Lapinjoen (1 suunnitelma) ja 
Karvianjoen (1 suunnitelma) osa-alueilla kummal-
lakin 3 000 euroa. 
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Taulukko 50. Yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden määrät ja investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- 
ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) 
Eurajoen-Lapinjoen osa-alueella.(Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, 11/2009).










nen 1.1.2009 päätetyt)1 
1 kpl 1 500 - 98
Uudet siirtoviemärit (en-
nen 1.1.2009 päätetyt)1
11 km 1 500 - 98
Viemärilaitoksen käyttö- 
ja ylläpito1
47 116 asukasta - 7 067 7 067
Yhteensä 3 000 7 067 7 263
LISÄTOIMENPITEET
Yhteensä - - -
KAIKKI YHTEENSÄ 3 000 7 067 7 263
1 perustoimenpide
2 täydentävä toimenpide
Taulukko 51. Yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden määrät ja investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- 
ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa)  
Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alueella.(Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, 11/2009).









Uudet siirtoviemärit (ennen 
1.1.2009 päätetyt)1
38 km 12 000 - 781
Viemärilaitoksen käyttö- ja 
ylläpito1
131 225 asukasta - 19 684 19 684
Yhteensä 12 000 19 684 20 465
LISÄTOIMENPITEET
Uudet puhdistamot 
(1.1.2009 jälkeen päätetyt)2 
2 kpl 27 000 - 1 756
Uudet siirtoviemärit 
(1.1.2009 jälkeen päätetyt)2
85 km 7 731 - 503
Yhteensä 34 731 - 2 259
KAIKKI YHTEENSÄ 46 731 19 684 22 724
1 perustoimenpide
2 täydentävä toimenpide
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Taulukko 52. Yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden määrät ja investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- 
ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Karvian-
joen osa-alueella.(Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, 11/2009).











17 433 asukasta - 2 615 2 615
Yhteensä 2 615 2 615
LISÄTOIMENPITEET
Yhteensä - - -
KAIKKI YHTEENSÄ - 2 615 2 615
1 perustoimenpide
2 täydentävä toimenpide
Taulukko 53. Yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteiden määrät ja investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- 
ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Eteläi-
sen Selkämeren osa-alueella.(Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, 11/2009).









nen 1.1.2009 päätetyt)1 
2 kpl 28 500 - 1 854
Viemärilaitoksen käyttö- 
ja ylläpito1
1 619 asukasta - 243 243
Yhteensä 28 500 243 2 097
LISÄTOIMENPITEET
Yhteensä - - -
KAIKKI YHTEENSÄ 28 500 243 2 097
1 perustoimenpide
2 täydentävä toimenpide
95Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja  7 | 2010
Kunnilla on vastuu huolehtia vesihuoltolaitos-
ten toiminta-alueiden laajentamisesta vesihuol-
tolain mukaisesti. Vesihuoltolaitoksilla on vastuu 
toteuttaa yhteinen vesihuolto toiminta-alueillaan. 
Valtion rahoitustuen osuus vesihuollon koko-
naisinvestoinneista on viime vuosina ollut noin 
10 % suuruusluokkaa. Alueellisesti ja paikallisesti 
rahoitustuella on kuitenkin ollut suuri merkitys. 
Vesihuollon tukemisesta annetun lain mukaisesti 
tuetaan alueellisen vesihuoltoyhteistyön aikaan-
saamista, vesihuollon turvaamista erityistilanteis-
sa, vesihuollon aikaansaamista maaseutuyhdys-
kunnissa ja haja-asutusalueilla sekä pinta- ja poh-
javesien pilaantumisen ehkäisemistä taikka niiden 
tilan parantamista. Taloudellisten kannustimien 
tarve lisääntyy suunnittelukaudella haja-asutuk-
sen jätevesiasetuksen vaatimusten edellyttämien 
toimenpiteiden seurauksena.
Yhdyskuntien vesienhoidon kustannukset koh-





Talousvesien käsittelystä haja-asutusalueella 
(542/2003) annetun asetuksen mukaan haja-asu-
tuksen jätevesistä tulee poistaa 85 % fosforista, 
40 % typestä ja 90 % orgaanisesta aineksesta vuo-
teen 2014 mennessä. Asetus koskee sekä pysyvää 
asutusta ja loma-asutusta. Vuoden 2004 aikana ja 
sen jälkeen rakennettujen kiinteistöjen kohdalla 
asetuksen vaatimukset on täytettävä heti. Kym-
menen vuoden siirtymäkausi (2004-2014) koskee 
ennen 2004 rakennettuja kiinteistöjä. Satakunnassa 
on noin 37 000 viemäröinnin ulkopuolella olevaa 
asuinrakennusta, joista asuinhuoneistoja on 23 000 
ja vapaa-ajan asuntoja 14 000.  
Haja-asutuksen osalta tarvittavat toimenpiteet 
ovat ensisijaisesti jätevesiasetukseen perustuvia 
nykykäytännön mukaisia toimenpiteitä. Hajajä-
tevesiasetuksen mukaisen käsittelytason saavut-











Viemäriverkostoon liittymisen arvioinnissa on 
käytetty Väestörekisterikeskuksen kiinteistö- ja 
huoneistorekisterin (2007) kiinteistömääriä, joista 
n. 30 % on arvioitu olevan mahdollisuus liittyvä 
viemäriin. Tätä arviota tukee myös Varsinais-Suo-
men ja Satakunnan potentiaalisista viemäröinti-
alueista tehdyn raportin (Ryynänen 2006) tulok-
set. Vakinaisen asutuksen osalta on arvioitu, että 
jätevesijärjestelmän tehostaminen tai liittyminen 
viemäriverkkoon on tarpeen 80 % :lla kiinteistöistä. 
Loma-asuntojen osalta on arvioitu, että tehostamis-
ta tarvitaan 20 %:lla kiinteistöistä. Loma-asuntojen 
pienempi toimenpidetarve johtuu siitä, että run-
saalla puolella loma-asunnoista ei ole vesijohtoa, 
eikä tältä osin myöskään merkittäviä jätevesien 
käsittelyjärjestelmien rakentamistarpeita. Osa-
alueittaiset toimenpide-esitykset on esitetty tau-
lukoissa 54 - 57.
Kun haja-asutuksen jätevesien käsittely saate-
taan asetuksen mukaiselle tasolle, se ei estä hy-
vän ekologisen tilan saavuttamista Satakunnan 
toimenpideohjelma-alueen vesistöissä ja merialu-
eella. Nykykäytännön mukaiset toimet riittävät 
asetuksen mukaisen tavoitteen saavuttamiseen, 
kun neuvontaa ja tehostettuja jätevesihankkeita 
toteutetaan alueella vuoteen 2015 mennessä.
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Haja-asutuksesta aiheutuvan ravinnekuormituk-
sen vähentämisessä ensisijainen lisätoimenpide on 
viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn keskittämi-
nen vesihuollon ja ympäristön kannalta järkevästi. 
Haja-asutuksen jätevesien käsittelymahdollisuuk-
sia tulee tarkastella, kun päivitetään kuntien laa-
timia vesihuollon kehittämissuunnitelmia. Suun-
nitelmissa tulee esittää ne alueet, joille keskitetty 
viemäriverkosto jatkossa rakennetaan. Tällaisia 
kohteita ovat erityisesti taajamien läheisyydessä 
olevat tiheästi asutut alueet ja jokivarsien nauha-
asutus. Kuntakohtaisten suunnitelmien lisäksi tar-
vitaan ylikunnallisia suunnitelmia ja kyläkohtaisia 
suunnitelmia. Satakunnan toimenpideohjelma-
alueelle esitetään lisätoimenpiteenä vain neuvon-
taa ja koulutusta (taulukot 54 - 57), sillä varsinaiset 
jätevesien käsittelyn tehostamistoimenpiteet ovat 
jätevesiasetuksen perusteella nykykäytännön mu-
kaisia toimenpiteitä. Neuvonta ja koulutus tar-
koittaa valtion, kuntien ja yhdistysten vetämiä/
ohjaamia tehostettuja neuvontahankkeita jäte-
vesien käsittelyn parantamiseksi sekä jätevesien 
käsittelyn tehostamiseksi tarvittavien alueellisten 
ja paikallisten jätevesisuunnitelmien laatimista  ja 
toteuttamista.
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Vapaa-ajan asutuksen osalta kuivakäymälöi-
den rakentamista ja uudistamista esitetään esisi-
jaiseksi käymäläjätevesien käsittelytavaksi. Ku-
vakäymälöitä tulee suosia uusia vapaa-ajan kiin-
teistöjä rakennettaessa ja uudistettaessa. Kunnilla 
on mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulakiin 
perustuvia tarkentavia ympäristönsuojelumäärä-
yksiä vesiensuojelun kannalta herkille vesistöille 
ja niiden valuma-alueille.
Ehdotukset ohjauskeinoiksi
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyssä tarvitaan 
tutkimusta ja kehitystoimintaa, sillä markkinoilla 
olevien menetelmien tehokkuus vaihtelee. Haja-
asutusalueiden asukkaat tarvitsevat luotettavaa 
tietoa järjestelmien tehosta ja soveltuvuudesta. 
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn neuvontaan 
tulee järjestelmällisesti suunnata aluekehitysrahoi-
tusta ja tarvittaessa järjestää muutakin rahoitusta.
Viemäriverkostojen laajentamiseen tulisi olla 
käytettävissä riittävästi tukirahoitusta. Tämä no-
peuttaa viemäriverkostojen laajentamista tiheään 
asutuilla haja-asutusalueilla, mikä on selvästi te-
hokkain ja taloudellisin tapa tällaisten alueiden 
jäteveden käsittelyssä. Viemäriverkostojen ulko-
puolelle jäävillä alueilla tulisi olla käytettävissä 
valtion rahoitusta, jotta voidaan vähentää jäteve-
sien määrää ja edistää useiden talouksien yhteisiä 
jätevesiratkaisuja. Valtion rahoituksen suuruus 
riippuu budjetista.
Kuivakäymälöiden ja muiden vedettömien tai 
vähävetisten ratkaisujen käyttöä tulisi edistää 
myös kiinteistöveron alennuksella. Kotitalousvä-
hennysten ja asuntorahaston (ARA:n) avustus-
ten käyttöä haja-asutuksen jätevesijärjestelmien 
suunnittelussa ja toteuttamisessa tulisi laajentaa. 
Loma-asutuksessa tulisi varustelutason noususta 
huolimatta suosia kuivakäymälöitä ja muita ve-
dettömiä ratkaisuja.
Haja-asutuksen aiheuttama pinta- ja pohjavesi-
en kuormitus tulee huomioida maankäytön suun-
nittelussa. Kuntien tulee huomioida herkät vesistöt 
ja niiden valuma-alueet ja antaa tällaisilla alueilla 
tarkentavia vesiensuojelumääräyksiä.
Haja-asutuksen osalta toimenpiteiden lisäksi tar-
vitaan seuraavia ohjauskeinoja:
•	 Kunnat	kehittävät	ja	järjestävät	vesihuolto-
palveluja myös niille alueille, jotka eivät ole
 vesihuoltolaitosten vastuulla. Kunnalla on 
näkemys nykyisten vesihuoltopalvelujen 
turvaamisesta, vesihuoltopalvelujen laajen-
tamisesta ja erityistilanteiden toimivuudes-
ta.
•	 Hajajätevesiasetuksen	toimeenpanon	tehos-
tamiseksi kehitetään taloudellisia ohjaus-
keinoja, kuten kotitalousvähennyksen ja 
korjausrakentamisen tuen perusteita. Haja-
asutuksen vesihuoltoa edistetään valtion 
rahoituksella käytettävissä olevien määrära-
hojen puitteissa.
•	 Edistetään	haja-asutuksen	jätevesihuollossa	
kuivakäymälöiden ja muiden vedettömien
 ratkaisujen käyttöönottoa.
•	 Tehostetaan	haja-asutuksen	jätevesihuol-
toon liittyvää neuvontaa kunnissa sekä pa-
rannetaan tietopohjaa ja ohjausta.
•	 Kiinteistökohtaisten	puhdistamoiden	huol-
toon ja ylläpitoon tulee järjestää nuohooja-
mallinen huoltotoimintajärjestelmä.
•	 Huomioidaan	haja-asutuksen	vesihuollon	
kehittäminen riittävästi vesihuollon alueelli-






Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn osalta kus-
tannustarkastelussa on huomioitu erityisesti 
viemäriverkostoon liittymisen ja vakinaisen asu-
tuksen ja loma-asutuksen jätevesien käsittelyn 
kustannukset. Yksikköhinnat perustuvat Suomen 
ympäristökeskuksen asiantuntijoiden arvioihin. 
Viemäriverkostoon liittymisen keskimääräisenä 
kustannuksena on käytetty 6000 euroa/kiinteistö. 
Pysyvän asutuksen jätevesijärjestelmän rakenta-
misen tai kunnostamisen keskimääräiseksi hin-
naksi on pääosin arvioitu 4000 euroa/kiinteistö 
ja lomakiinteistön osalta vastaavasti 2000 euroa/
kiinteistö. Tarkemmat tiedot yksikköhinnoista ja 
muista kustannuslaskennan lähtötiedoista löyty-
vät vesienhoidon kustannusten laskentaohjeesta 
(www.ymparisto.fi/vesienhoito).
Satakunnan toimenpideohjelma-alueella haja-
asutuksen jätevesien käsittelyn investointikustan-
nukset vuosina 2010 - 2015 on arvioitu 137 milj. 
euroksi ja käyttökustannukset on arvioitu 7 milj. 
euroksi vuosittain. Lisätoimenpiteeksi ehdotetun 
neuvonnan vuosikustannukset ovat noin 600 000 
euroa. Toimenpiteiden kustannukset on esitetty 
osa-alueittain taulukoissa 54 - 57.
Vastuu haja-asutukselle ehdotettujen toimenpi-
teiden toteuttamisesta on ensisijaisesti kiinteistön 
omistajilla. Osin kustannukset kohdistuvat myös 
julkiselle sektorille eli kunnille ja valtiolle. 
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Taulukko 54. Haja- ja loma-asutuksen kiinteistöjen vesiensuojelun investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustan-
nukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Eurajoen-Lapinjoen osa-alueella. 
(Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, 11/2009).










4 060 kiinteistöä 16 240 812 2 115
Nykyisten haja-asutuksen kiinteis-
tökohtaisten järjestelmien käyttö ja 
ylläpito1
1 010 kiinteistöä - 202 202
Uudet loma-asutuksen kiinteistökoh-
taiset jätevesien käsittelyjärjestelmät1 
1 020 kiinteistöä 2 040 102 266
Nykyisten loma-asutuksen kiinteis-
tökohtaisten järjestelmien käyttö ja 
ylläpito1 
4 080 kiinteistöä - 408 408
Viemäröinnin laajentaminen haja-
asutusalueille1
2170 kiinteistöä 13 020 - 847
Yhteensä 31 300 1 524 3 838
LISÄTOIMENPITEET
Koulutus ja neuvonta2 503** kpl/vuosi - 192 192
Yhteensä - 192 192
KAIKKI YHTEENSÄ 31 300 1 716 4030
*suunnittelukauden lopulla **Sisältää 3 kpl jätevesihankkeita ja 500 taloutta/vuosi
1 perustoimenpide
2 täydentävä toimenpide
Taulukko 55. Haja- ja loma-asutuksen kiinteistöjen vesiensuojelun investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja yllä-
pitokustannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Kokemäenjoen ala-
osan - Loimijoen osa-alueella. (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, 11/2009). 










10 600 kiinteistöä 42 400 2 120 5 522
Nykyisten haja-asutuksen kiinteis-
tökohtaisten järjestelmien käyttö ja 
ylläpito1
2 650 kiinteistöä - 530 530
Uudet loma-asutuksen kiinteistökoh-
taiset jätevesien käsittelyjärjestelmät1
2 450 kiinteistöä 4 900 245 638
Nykyisten loma-asutuksen kiinteis-
tökohtaisten järjestelmien käyttö ja 
ylläpito1
9 800 kiinteistöä - 980 980
Viemäröinnin laajentaminen haja-
asutusalueille1
5 680 kiinteistöä 34 080 - 2 217
Yhteensä 81 380 3 875 9 887
LISÄTOIMENPITEET
Koulutus ja neuvonta2 503** kpl/vuosi - 192 192
Yhteensä - 192 192
KAIKKI YHTEENSÄ 81 380 4 067 10 079
*suunnittelukauden lopulla **Sisältää 3 kpl jätevesihankkeita ja 500 taloutta/vuosi
1 perustoimenpide
2 täydentävä toimenpide
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Taulukko 56. Haja- ja loma-asutuksen kiinteistöjen vesiensuojelun investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustan-
nukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Karvianjoen osa-alueella. (Ympäristötie-
don hallintajärjestelmä Hertta, 11/2009).


















1 160 kiinteistöä 2 320 116 302
Nykyisten loma-asutuksen kiin-
teistökohtaisten järjestelmien 
käyttö ja ylläpito1 
4 640 kiinteistöä - 464 464
Viemäröinnin laajentaminen 
haja-asutusalueille1
1 480 kiinteistöä 8 880 - 578
Yhteensä 22 280 1 272 2 925
LISÄTOIMENPITEET
Koulutus ja neuvonta2 503** kpl/vuosi - 192 192
Yhteensä - 192 192
KAIKKI YHTEENSÄ 22 280 1 464 3 117
*suunnittelukauden lopulla **Sisältää 3 kpl jätevesihankkeita ja 500 taloutta/vuosi
1 perustoimenpide
2 täydentävä toimenpide
Taulukko 57. Haja- ja loma-asutuksen kiinteistöjen vesiensuojelun investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustan-
nukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Eteläisen Selkämeren osa-alueella. 
(Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, 11/2009).


















740 kiinteistöä 1 480 74 193
Nykyisten loma-asutuksen kiin-
teistökohtaisten järjestelmien 
käyttö ja ylläpito1 
2 960 kiinteistöä - 296 296
Viemäröinnin laajentaminen 
haja-asutusalueille1
50 kiinteistöä 300 - 20
Yhteensä 2 100 390 555
LISÄTOIMENPITEET
Koulutus ja neuvonta2 52** kpl/vuosi - 43 43
Yhteensä - 43 43
KAIKKI YHTEENSÄ 2 100 433 598
*suunnittelukauden lopulla **Sisältää 2 kpl jätevesihankkeita ja 50 taloutta/vuosi
1 perustoimenpide
2 täydentävä toimenpide
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6.2.3 




tään ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa. Ym-
päristönsuojelulain 28 §:n nojalla myös sellainen 
toiminta, josta saattaa aiheuttaa vesien pilaantu-
mista, mutta jota ei asetuksessa ole erikseen mai-
nittu, on luvanvaraista. Useimmat sellaiset teolliset 
toiminnat, joista kuormitusta vesiin muodostuu, 
on toki myös erikseen asetuksessa luvanvaraisiksi 
säädetty. Typpikuormituksen osalta merkillepan-
tavaa on myös teollisuuden omasta tai muusta 
energiantuotannosta kuten myös esimerkiksi lii-
kenteestä aiheutuvan typenoksidien päästöjen ai-
heuttama välillinen kuormitus vesiin. 
Teollisuussektorilla nykykäytännön mukaiset 
toimenpiteet tarkoittavat käytännössä laitosten 
siirtymistä yhtenäislupajärjestelmän piiriin ja par-
haan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) tason saa-
vuttamista. Varsinais-Suomen toimenpideohjelma-
alueella on kaikilla suurilla teollisuuslaitoksilla 
nykyisen järjestelmän mukainen ympäristölupa ja 
tuotannonharjoittajat ovat sitoutuneet toimimaan 
BAT -vaatimusten mukaisesti. Ympäristöluvat si-
sältävät mm. päästörajoja ja tarkkailuvelvoitteita.
Satakunnan toimenpideohjelma-alueella sijait-
sevien teollisuuslaitosten kuormitus vesiin tulee 
vähenemään jonkin verran nykytasosta. Osa alu-
een teollisuuslaitoksista tulee johtamaan tulevai-
suudessa jätevetensä suuremmille yhdyskunta-
puhdistamoille. Taloudellisen kasvun ja tuotannon 
laajentamisen seurauksena ravinne- ja haitta-aine-
kuormitus saattaa hetkellisesti kasvaa.  Vanhoja 
tuotantolaitoksia tulee alueelta poistumaan lähi-
tulevaisuudessa.
Lupamääräysten mukaisesti toimivat suurteol-
lisuuden jätevedenpuhdistamot eivät estä hyvän 
tilan saavuttamista Satakunnan toimenpideohjel-
ma-alueen vesistöalueilla ja merialueella. Kuiten-
kin vesien hyvä tilan saavuttamiseksi tarvitaan 
teollisuuden osalta varsinkin isoimmilla laitoksilla 
parempaa häiriötilanteiden hallintaa.
Energiantuotanto
Satakunnassa on monipuolista energiantuotan-
toa. Sähköä tuotetaan noin kolminkertaisesti ku-
lutukseen nähden. Vuonna 1999 sähköä tuotettiin 
ydinvoimalla 78 %, muulla lauhdevoimalla 13 %, 
vastapainevoimalla 6 %, vesivoimalla 3 % ja hie-
man myös tuulivoimalla. Satakunnassa kulutetus-
ta energiasta tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla 
33 %, ydinvoimalla 30 %, uusiutuvilla ja paikalli-
silla tuotantotavoilla (puupolttoaineet, turve, vesi-
voima) 30 % ja muilla tavoilla 7 %. Energiantuotan-
toon liittyy myös merkittäviä ympäristövaikutuk-
sia ja -riskejä. Energiantuotannon merkittävämpiä 
vaikutuksia ovat vesirakentaminen ja säännöstely, 
ydin-voimalaitosten lauhdevesien vaikutukset ja 
ilmaan kohdistuvat päästöt (esim. typpiyhdisteet) 
sekä fossiilisten polttoaineiden kuljetuksiin liitty-
vät riskit.
Satamat ja merenkulku
Merialueellamme lisääntyvien öljyn ja kemikaa-
likuljetusten aiheuttama onnettomuusriski on 
rehevöitymisen ohella merkittävin Itämeren tilaa 
uhkaava yksittäinen tekijä. Jotta vahinkoja ei ta-
pahtuisi, tulee huolehtia, että kuljetusturvallisuus 
ei heikkene vaan paranee. Maista tapahtuvaa lii-
kenteen ohjausta on tarpeen kehittää. Kansainvä-
lisen merenkulkujärjestön IMO:n v. 2001 tekemän 
päätöksen mukaan vahinkoherkimmät yksirun-
koiset säiliöalukset poistetaan liikenteestä v. 2015 
mennessä. Tahallisten öljypäästöjen ehkäisemi-
seksi tarvitaan sekä ennaltaehkäiseviä toimia että 
tehokasta valvontaa. Öljypäästöjen sanktioita ol-
laankin kehittämässä tehokkaammiksi.
Liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristömi-
nisteriö ja Merenkulkulaitos valmistelevat lain-
säädäntöä, jolla edistetään vesiliikenteen jäteve-
sien luovuttamista satamiin ja edelleen asianmu-
kaiseksi käsiteltäväksi. Satamat, erityisesti pien-
venesatamat, kehittävät vastaanottojärjestelmiään 
(septitankkien tyhjennyspisteet) ja jätehuoltosuun-
nitelmia niin, että ne vastaavat voimassa olevaa 
lainsäädäntöä.
Alusten liikkumisesta aiheutuvat vaikutukset 
ovat suurimmillaan rannikolla ja sisäsaaristossa. 
Vaikutuksia pyritään vähentämään mm. väylien 
sijoittelulla, nopeusrajoituksilla ja aallonaiheutta-
miskielloilla.
Merialueen laivaliikenteen typpioksidipääs-
töjen, joiden osuus tietyillä Itämeren alueilla on 
kokonaistyppioksidilaskeumasta lähes puolet, 
rajoittamista valmistellaan parhaillaan IMO:n toi-
mesta. Alusten typen oksidipäästöjä on tarkoitus 
vähentää kahdessa vaiheessa. Vuoden 2011 alusta 
typen oksidipäästöjen kaavaillaan vähentyvän 20 
prosenttia ja vuodesta 2016 alkaen 80 prosenttia 
nykytasosta.
Eräitä meriympäristössä tunnistettuja ongelma-
kysymyksiä ovat Itämeren kalojen dioksiinipitoi-
suudet sekä orgaanisten tinayhdisteiden kertymi-
nen pohjasedimenttiin satamissa ja veneväylillä. 
Oman ongelmansa tuo mukanaan satamien ja ve-
neväylien ruoppaukset ns. pilaantuneilla meren-
pohjilla. Tavoitteena on edellä mainituista aineista 
aiheutuvien riskien nykyistä parempi tunnistami-
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nen, riskien ehkäiseminen sekä aineiden esiintymi-
sen, käyttäytymisen ja vaikutusten tietoperustan 




Teollisuudenalasta ja toiminnan laajuudesta riip-
puen teollisuuden ympäristövaikutukset ja –riskit 
ovat hyvin erilaisia. Useimmat teollisuuslaitokset 
ovat kartoittaneet ympäristöriskinsä rakentaessaan 
vapaaehtoisia toimintajärjestelmiä. Kartoitusten 
avulla riskejä on pienennetty ja niiden varalle on 
tehty varautumissuunnitelmat. Haja-asutusalueil-
la, usein maatilojen yhteydessä, toimii pieniä elin-
tarvikealan tuotantolaitoksia. Tällaisten laitosten 
jätevedet voivat olla hyvin väkeviä ja koska niiden 
käsittely on tavallisesti erittäin puutteellista voi 
niistä aiheutuva kuormitus olla yllättävän suuri 
verrattuna yhdyskuntiin ja isompiin teollisuuslai-
toksiin, joilla on tehokkaat puhdistamot. Näiden 
laitosten jätevesien käsittelyä tulee parantaa ny-
kyisestä.
Satakunnan toimenpideohjelma-alueella ensi-
sijaisesti suositeltavia toimenpiteitä teollisuuden, 
merenkulun ja satamatoimintojen osalta ovat ym-
päristöriskien hallinnan parantaminen laaja-alai-
sesti ja huviveneilyyn liittyvien septitankkien tyh-
jennyskohteiden rakentaminen.   Ympäristöriskien 
hallinnan parantamissuunnitelmia esitetään suu-
rimmille teollisuuslaitoksille Eurajoen-Lapinjoen 
osa-alueelle (3 suunnitelmaa), Kokemäenjoen ala-
osa Loimijoen osa-alueella (4 suunnitelmaa) ja Ete-
läisen Selkämeren osa-alueella (4 suunnitelmaa). 
Porin ja Rauman satamiin kohdistuva kansainvä-
linen laivaliikenne tulee saattaa laajempaan ym-
päris-töriskien hallintaan liittyviin suunnitelmiin 
(2 kpl), jotka sisältävät sekä viranomaisselvityksiä 
ja suunnitelmia että varustamoyhtiöille kohdistu-
via toiminnan kehittämisiä. Teollisuustoiminnassa 
tulee huomioida ilmastomuutoksen aiheuttamat 
riskitekijät. Toimenpiteet vaativat sekä kansallisia 
että kansainvälisiä sopimuksia. Tämän lisäksi esi-
tetään septitankkien tyhjennyspisteiden rakenta-
mista Eteläisen Selkämeren osa-alueen pienvene-
satamiin (19 kpl) ja Kokemäenjoen alaosaan Porin 
keskustan lähettyville (1 kpl). 
Ehdotukset ohjauskeinoiksi







toituksia ja laaditaan riskienhallintasuunni-
telmia ja varautumissuunnitelmia onnetto-
muus- ja häiriötilanteiden varalle.
•	 Suunnataan	tukea	uusien	vettä	säästävien	ja	
päästöjä vähentävien innovaatioiden ke-
hittämiseen.
•	 Lisätään	neuvontaa	pienelle	ja	keskisuurelle	
teollisuudelle ja panostetaan neuvonnas-sa 





tietopohjaa ja selvitetään eri kemikaalien 
ympäristövaikutuksia.
 
Meriliikenteen vesiensuojelussa kansainvälisillä 
sopimuksilla on suuri merkitys ja keskeisiä meri-
liikenteen vesiensuojelun ohjauskeinoja ovat:
•	 Kehitetään	vastuulainsäädäntöä	ja	korva-
uskäytäntöä niin, että korvauksia voidaan 
vaatia nykyistä kattavammin myös onnetto-
muuksien välillisistä vaikutuksista.
•	 Turvataan	riittävä	rahoitus	torjuntakaluston	
hankintoihin ja ylläpitoon sekä koulutuk-
seen ja valvontaan.
•	 Hinnoitellaan	laivaliikenteen	väylä-	ja	sata-
mamaksut suhteessa laivojen päästötasoi-
hin.
•	 Vahvistetaan	vaarallisten	aineiden	esiinty-




ja hätätilannekoulutusta sekä järjestetään 
erityiskoulutusta liittyen Itämeren alueen 
merenkulun ominaispiirteisiin kuten talvi-
merenkulkuun.
•	 Kehitetään	kemikaalikuljetusten	tilastoin-
tia ja rekisteröintiä, kokonaiskartoituksen 
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Kustannukset, rahoitusjärjestelmät 
ja toteutusvastuut
Teollisuuden ja yritystoiminnan vesiensuojelu-
kustannukset on arvioitu vesienhoitoaluetasolla 
käyttäen hyödyksi Tilastokeskuksen Teollisuuden 
ympäristönsuojelumenot -tilastoa varten keräämiä 
tilastoja vuodelta 2006. Tilastossa on mm. mukana 
metsäteollisuus, kemian- ja mineraaliteollisuus, 
metalliteollisuus sekä energia- ja vesihuolto.
Investoinnit sisältävät investoinnit sekä jäteve-
sien käsittelyyn että prosessimuutoksiin, joiden 
tarkoituksena on jätevesipäästöjen ennalta eh-
käiseminen. Käyttö- ja kunnossapitokulut sisältä-
vät jätevesihuollon omassa laitoksessa, kuten ener-
gian, materiaalit, kemikaalit, palkat ja tarkkailun. 
Maksut sisältävät maksut muualla suoritetuista 
toimenpiteistä, kuten jätevesimaksut yhdyskun-
tien jätevedenpuhdistamoille sekä ulkopuolisten 
suorittaman tarkkailun. Kustannukset eivät sisäl-
lä pohjaveden suojeluun kohdistettuja maksuja, 
kalanistutusvelvoitteisiin liittyviä kustannuksia, 
kalatalousmaksuja eivätkä vesiensuojelumaksuja. 
Teollisuuden investointikustannukset on yhden-
mukaistettu muiden sektoreiden kanssa laskemalla 
investointien annuiteetti. Se on laskettu olettaen, 
että vesiensuojelua edistävien toimenpiteiden elin-
kaari on 30 vuotta ja korkokanta 5 %. Teollisuuden 
kustannukset ovat nykykäytännön mukaisia ja EU-
raportoinnissa perustoimenpiteiden kustannuksia.
Merenkulun ja öljyntorjunnan osalta vesiensuo-
jelukustannuksia ei ole pystytty arvioimaan tällä 
suunnittelukierroksella.
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren 
(Läntisen) vesienhoitoalueen teollisuuden vesien-
suojelukustannukset on esitetty taulukossa 58. 
Teollisuuden vesiensuojeluinvestoinnit jaksolla 
2010-2015 ovat arviolta 72 milj. euroa ja käyttö-
kustannukset yhteensä 66 milj. euroa vuodessa. 
Läntisen vesienhoitoalueen osuus koko Suomen 
teollisuuden vesiensuojelumenoista on noin kol-
mannes.
Satakunnan toimenpideohjelma-alueella teolli-
suuden lisätoimenpiteenä esitettyjen ympäristöris-
kien hallinnan parantamissuunnitelmien vuosikus-
tannuksiksi on Eurajoen-Lapinjoen osa-alueella (3 
suunnitelmaa) arvioitu 24 000 euroa, Kokemäenjo-
en alaosa Loimijoen osa-alueella (4 suunnitelmaa) 
32 000 euroa ja Eteläisen Selkämeren osa-alueella 
(4 suunnitelmaa) 48 000 euroa. Satamien ympä-
ristöriskien hallinnan parantamissuunnitelmien 
vuosikustannuksiksi on Eteläisen Selkämeren osa-
alueella (2 suunnitelmaa) arvioitu 13 000 euroa. 
Lisäksi satamien ja merenkulun lisätoimenpiteenä 
esitettyjen pienvenesatamien septitankkien tyhjen-
nyskohteiden investointikustannuksiksi Eteläisen 
Selkämeren osa-alueella (19 kohdetta) on arvioitu 
137 000 euroa ja käyttökustannuksiksi 10 000 eu-
roa vuosittain (kokonaiskustannukset 27 000 euroa 
vuodessa) ja Kokemäenjoen alaosan – Loimijoen 
osa-alueella (1 kohde) investointikustannuksiksi 
7 000 euroa ja vuosittaisiksi käyttökustannuksik-
si 500 euroa (kokonaiskustannukset 1 000 euroa 
vuodessa). Septitankkien kustannusarvioissa on 
käytetty pohjana Pidä Saaristo Siistinä ry:ltä saa-
tuja kustannustietoja.
Teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteet toteu-
tetaan pilaaja maksaa –periaatteen mukaisesti. Ve-
rotuksellinen ohjaus kohdistuu lähinnä energian 
käytön tehostamiseen. Osa teollisuudesta on myös 
hiilidioksidipäästökaupan piirissä. Ympäristöpe-
rusteisista valtion maksuista tärkeimpiä ovat öljy-
Taulukko 58. Teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteiden investointikustannukset, suunnittelukaudella käyttö- ja ylläpitokustannukset vuo-
dessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) läntisellä vesienhoitoalueella. Arvio perustuu tilas-
tokeskuksen tietoihin vuodelta 2006.










- 72 000 - 4 700
Teollisuuden vesiensuojelun 
käyttökustannukset1
- - 43 400 43 400
Teollisuuden vesiensuojeluun 
liittyvät maksut1
- - 23 000 23 000
Yhteensä 72 000 66 400 71 100
1 perustoimenpide
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suojamaksu, öljyjätemaksu ja ympäristölupamak-
sut. Yhteiskunnan tukea suunnataan teollisuudessa 
pääosin uusien innovaatioiden kehittämiseen sekä 
muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Tukea 
voi saada esimerkiksi hankkeille, jotka edistävät 
ympäristötekniikan kehittämistä ja vesiensuojelua. 
Vastuu teollisuuden ja yritystoiminnan vesien-





Yli 10 ha laajuiset turvetuotantoalueet ovat ym-
päristönsuojeluasetuksen nojalla luvanvaraisia. 
Pienempien turvetuotantoalueiden osalta pätee 
ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen yleinen lu-
vanvaraisuus, jos toiminnasta saattaa aiheutua ve-
sistön pilaantumista. Luvissa annetaan määräyksiä 
mm. tuotantoalueella tarvittavista kuivatus- ja ve-
sienkäsittelyrakenteista, joita ovat mm. sarkaojat, 
laskeutusaltaat ja pintavalutuskentät. Turvetuo-
tantoalueen ympäristölupa on yleensä myönnetty 
toistaiseksi voimassaolevana, mutta lupaehdot on 
määrätty tarkistettavaksi noin 10 vuoden välein. 
Lounais-Suomen turvetuotantoalueille on suurelta 
osin ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristö-
luvat myönnetty, joten suuria muutoksia ennen 
vuotta 2015 ei ole odotettavissa lupamääräysten 
johdosta. 
Tuotetusta turpeesta yli 90 % käytetään energi-
an tuotantoon. Satakunnan kasvu- ja ympäris-tö-
turpeen käyttö on kuitenkin jopa suurempaa kuin 
energiaturpeen. Vuonna 2005 tuotantoon käytetty 
ala oli noin 4000 hehtaaria (kokonaistuotantoala 
noin 5000 hehtaaria). Suomen maakunnista Sata-
kunta onkin kolmanneksi suurin kasvu- ja ympä-
ristöturpeen tuottaja. Turpeen polton kasvihuone-
kaasupäästöt tuotettua energiayksikköä kohti ovat 
jopa korkeammat kuin kivihiiltä käytettäessä, joten 
tuotantotoiminnan tulevaisuus riippuu ratkaise-
vasti poliittisista päätöksissä sekä Suomessa että 
koko EU:n alueella. Sen sijaan kasvu- ja energiatur-
peen käytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt 
ovat vähäiset. Turvetuotantotoiminnan vastustus 
on myös erittäin voimakasta luonnonsuojelupii-
reissä. Kritiikkiä on aiheuttanut varsinkin ojitta-
mattomien luonnontilaisten soiden käyttöön otto. 
Turvetuotannon määrän kehityksestä ei tässä vai-
heessa ole mahdollista esittää luotettavia arvioita. 
Mikäli turvetta ei jatkossa luokitella uusiutumat-
tomaksi luonnonvaraksi, saattaa turvetuotannossa 
oleva alue Lounais-Suomessakin kasvaa merkit-
tävästi.
Ympäristönsuojelulaki edellyttää luvanvarai-
silta toiminnoilta parhaan käyttökelpoisen tek-
niikan (BAT) ja parhaan käytännön periaatteen 
(BEP) soveltamista. Turvetuotantoalueilla BAT 
määritellään tapauskohtaisesti ottaen huomioon 
tuotantoalueen erityisolosuhteet sekä jäljellä ole-
va käyttöikä. Tuotantoalueen eristysojitus, sarka-
oja-altaat, lietteenpidättimet sekä mitoitusohjeet 
täyttävät laskeutusaltaat rakenteineen (padotta-
vat rakenteet ja pintapuomit) kuuluvat kaikkien 
tuotantoalueiden perusvesienkäsittelyyn. Nämä 
vesiensuojelumenetelmät eivät kuitenkaan ole 
riittäviä, vaan tarvitaan tehokkaampia jätevesien 
käsittelymenetelmiä, kuten pintavalutusta ja kas-
villisuus- ja ylivuotokenttiä ja virtaaman säätöä. 
Uusilta turvetuotantoalueilta vaaditaan yleensä 
aina vähintään pintavalutuskenttää tai muuta sen 
tasoista vesiensuojelua.
Turvetuotannon osalta nykykäytännön mukaisia 
toimenpiteitä ovat:
•	 Vesiensuojelun	perusrakenteet	(mm.	laskeu-










Esitetyt toimenpidemäärät on arvioitu niin, että 
kyseiseen toimenpiteeseen on laskettu mukaan 
nykyisin käytössä oleva määrä (ylläpito) sekä ar-
vioitu lisätarve (uudet toimet). Lisätarpeen arvi-
oinnin lähtökohtana on ollut se, että pintavalutus 
ja kasvillisuuskentät sekä virtaaman säätö tulee 
saada käyttöön vuoteen 2015 mennessä kaikille 
toiminnassa oleville turvetuotantoalueille, joissa 
vesiensuojelurakenteina ovat pelkästään sarkaojat 
ja laskeutusaltaat. Nykyisestä turvetuotantoalasta 
osa poistuu tuotannosta ja vastaavasti uusia tuo-
tantoalueita otetaan käyttöön vuoteen 2015 men-
nessä. Laskelmissa on arvioitu, että turvetuotan-
non kasvu alueella olisi noin 15 %, joka myös on 
otettu huomioon toimenpidemäärissä (kohdassa 
uudet toimet). Näille uusille tuotantoalueille tulee 
suunnitella ensisijaisesti kasvillisuus- ja pintavalu-
tuskenttiä sekä virtaaman säätöä, mikäli maastosta 
löytyy sopivia kohteita ja toissijaisesti pumppaa-
moilla toimivia pintavalutuskenttiä. Käytöstä pois-
tuneita turvetuotantoalueita tulee ennallistaa niin, 
että pintavesille ja pohjavesille ei aiheudu vaaraa 
esim. kosteikoiksi. Toimenpidemäärien arvioinnis-
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sa on käytetty vuoden 2006 tietoja. Vesiensuojelun 
perusrakenteiden ylläpito on esitetty koko olemas-
sa olevalle tuotantopinta-alalle ja muut toimenpi-
teet sen mukaan, miten ne ovat käytössä.
Satakunnan toimenpideohjelma-alueella turve-
tuotantoalueita on Eurajoen-Lapinjoen osa-alueella 
860 ha, Kokemäenjoen alaosan – Loimijoen osa-alu-
eella 1 420 ha ja Karvianjoen osa-alueella 3600 ha (v. 
2006). Eurajoen-Lapinjoen osa-alueelle turvetuo-
tannon vesiensuojelun perusrakenteita esitetään 
yhteensä 990 hehtaarille, joka sisältää siis nykyisen 
tuotantoalan (860 ha) ja mahdolliset uudet turve-
tuotantoalueet (130 ha). Pumppauksella toimivia 
pintavalutuskenttiä esitetään rakennettavaksi 420 
hehtaarille ja nykyisten pintavalutuskenttien yllä-
pitoa on 70 hehtaarilla. Virtaaman säätöä esitetään 
lisättäväksi 460 hehtaarilla. Toimenpiteiden määrät 
ja kustannukset Eurajoen-Lapinjoen osalta on esi-
tetty taulukossa 59.
Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alueella 
turvetuotannon vesiensuojelun perusrakenteita 
esitetään yhteensä 1 630 hehtaarille, joka sisältää 
siis nykyisen tuotantoalan (1 420 ha) ja mahdol-
liset uudet turvetuotantoalueet (210 ha). Pump-
pauksella toimivia pintavalutuskenttiä esitetään 
rakennettavaksi 500 hehtaarille ja kyseisen toimen-
piteen ylläpitoa on 210 hehtaarilla. Uusia ilman 
pumppausta toimivia pintavalutuskenttiä esite-
tään rakennettavaksi 200 hehtaarille. Virtaaman 
säätöä esitetään lisättäväksi 550 hehtaarilla ja 260 
hehtaarilla on kyseisen toimenpiteen ylläpitoa. Toi-
menpiteiden määrät ja kustannukset Kokemäenjo-
en alaosan - Loimijoen osa-alueen osalta on esitetty 
taulukossa 60.
Karvianjoen osa-alueella turvetuotannon ve-
siensuojelun perusrakenteita esitetään yhteensä 
4140 hehtaarille, joka sisältää siis nykyisen tuotan-
toalan (3 600 ha) ja mahdolliset uudet turvetuo-
tantoalueet (540 ha). Pumppauksella toimivia pin-
tavalutuskenttiä esitetään rakennettavaksi 1 170 
hehtaarille ja kyseisen toimenpiteen ylläpitoa on 
1 010 hehtaarilla. Uusia ilman pumppausta toimi-
via pintavalutuskenttiä esitetään rakennettavaksi 
110 hehtaarille ja 170 hehtaarilla on näiden pintava-
lutuskenttien ylläpitoa. Virtaaman säätöä esitetään 
lisättäväksi 1500 hehtaarilla ja 700 hehtaarilla on 
kyseisen toimenpiteen ylläpitoa. Toimenpiteiden 
määrät ja kustannukset Karvianjoen osa-alueen 
osalta on esitetty taulukossa 61.
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Satakunnan toimenpideohjelma-alueella on van-
hoja turvetuotantoalueita, joiden vesiensuojelussa 
on monin paikoin kehittämistarvetta. Näille alu-
eille esitettävät toimenpiteet on kuitenkin katsottu 
nykykäytännön mukaisiksi toimenpiteiksi, koska 
ympäristönsuojelulaki edellyttää parhaan käyt-
tökelpoisen tekniikan ja parhaan käytännön pe-
riaatteen noudattamista. Satakunnan pintavesien 
toimenpideohjelma-alueella ei siis esitetä turve-
tuotannolle lisätoimenpiteitä.
Ehdotukset ohjauskeinoiksi
Turvetuotannon osalta tarvitaan esitettyjen toi-
menpiteiden lisäksi seuraavia ohjauskeinoja:
•	 Ohjataan	uusien	turvetuotantoalueiden	
sijoittumista ensisijaisesti jo ojitetuille soille, 
tuotannossa olevien alueiden läheisyyteen 
tai käytöstä poistuneille turvepelloille.
•	 Ohjataan	uudet	turvetuotantoalueet	alueille,	
joissa ne aiheuttavat mahdollisimman
 vähän haittaa vesien tilalle. Uusia turvetuo-
tantoalueita ei sijoiteta pohjavesialueille,
 vesistön tai suojelualueen välittömään 
läheisyyteen eikä alueille, joilla toiminnasta 






turvetuotannon aluevarauksia, niiden tulee 
perustua riittäviin ympäristö- ja vesistösel-
vityksiin.
•	 Laaditaan	tarpeen	mukaan	vesistön	sieto-
kykyselvityksiä alueilla, joilla on runsaasti 
turvetuotantoa. Turvetuotannosta poistuvil-
le alueille laaditaan tarpeen mukaan alueel-
lisia käyttösuosituksia.
•	 Selvitetään	nykyisin	käytössä	olevien	mene-
telmien, kuten pintavalutuskentät, vaikut-
tavuutta ja käyttöikää ja lisätään menetel-










Turvetuotannon kustannustarkastelut on tehty 
tuotantopinta-alaa kohti ja perustuvat vesien-
hoidon kustannusten arviointiohjeeseen (www.
ymparisto.fi/vesienhoito). Olemassa oleville tur-
vetuotantoalueille on huomioitu siellä olevien 
rakenteiden käyttökustannukset ja tarvittavien li-
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särakenteiden investoinnit ja käyttökustannukset. 
Uusien turvetuotantoalueiden osalta on huomioitu 
vesiensuojelun perusrakenteiden ja pintavalutus-
kenttien kustannukset. Käytetyt investointi- ja 
käyttökustannukset perustuvat Turveteollisuus-
liitolta saatuihin tietoihin. 
Keskimääräiset laskelmissa käytetyt yksikkökus-
tannukset ovat seuraavat:
•	 Turvetuotannon	vesiensuojelun	perusraken-
teiden investointikustannukset 300 euroa/
ha ja käyttökustannukset 60 euroa/ha/vuo-
si.
•	 Pintavalutuskentän	(ilman	pumppausta)	
investointikustannukset 150 euroa/ha ja 
käyttökustannukset 10 euroa/ha/vuosi.
•	 Pumppauksella	toimivan	pintavalutusken-
tän investointikustannukset 1 100 euroa/ha 
ja käyttökustannukset 30 euroa/ha/vuosi.
•	 Virtaaman	säädön	investointikustannukset	




Turvetuotannon kustannustarkastelut on koottu 
taulukoihin 59 - 61. Arvion mukaan esitettyjen ny-
kykäytännön mukaisten toimenpiteiden investoin-
tikustannukset ovat 2,9 milj. euroa vuosina 2010 
- 2015 ja vuosittaiset käyttökustannukset 580 000 
euroa. 
Vastuu turvetuotannon toimenpiteiden toteu-
tuksesta on turvetuottajilla. Turvetuotannon ve-
siensuojelua tuetaan osin yhdyskunnan varoin 
samoin kuin teollisuutta (ks. kohta 6.2.3).
Taulukko 59. Turvetuotannon vesiensuojelun investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä 
vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Eurajoen-Lapinjoen osa-alueella. (Ympäristötiedon hallintajär-
jestelmä Hertta, 11/2009).













70 ha 420 ha 462 15 52
Turvetuotantoalueiden 
jälkihoito1
- 130 ha - 8 8
Vesiensuojelun perusraken-
teet1
860 ha 130 ha 39 59 63
Virtaaman säätö1 - 460 ha 55 3 7
Yhteensä 556 85 130
LISÄTOIMENPITEET
Yhteensä - - - - -
KAIKKI YHTEENSÄ 556 85 130
1 perustoimenpide
2 täydentävä toimenpide 
*olemassa olevien turvetuotantoalueiden vesiensuojelun tehostamistoimet/uusien turvetuotantoalueiden vesiensuojelutoimet
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Taulukko 60. Turvetuotannon vesiensuojelun investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä 
vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Kokemäenjoen alaosan – Loimijoen osa-alueella. (Ympäris-
tötiedon hallintajärjestelmä Hertta, 11/2009)















210 ha 500 ha 550 21 65
Turvetuotantoalueiden 
jälkihoito1
350 ha - 21 21
Vesiensuojelun perusra-
kenteet1
1420 ha 210 ha 63 98 103
Virtaaman säätö1 260 ha 550 ha 66 5 10
Yhteensä 709 147 203
LISÄTOIMENPITEET
Yhteensä - - - - -
KAIKKI YHTEENSÄ 709 147 203
1 perustoimenpide
2 täydentävä toimenpide 
*olemassa olevien turvetuotantoalueiden vesiensuojelun tehostamistoimet/uusien turvetuotantoalueiden vesiensuojelutoimet
Taulukko 61. Turvetuotannon vesiensuojelun investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä 
vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Karvianjoen osa-alueella. (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä 
Hertta, 11/2009).










170 ha 110 ha 17 3 4
Pintavalutuskenttä pumppaa-
malla (kesä/ympärivuotinen)1
1 010 ha 1 170 ha 1 287 65 169
Turvetuotantoalueiden jälki-
hoito1
- 300 ha - 18 18
Vesiensuojelun perusraken-
teet1
3 600 ha 540 ha 162 248 261
Virtaaman säätö1 700 ha 1 500 ha 180 13 28
Yhteensä 1 646 347 480
LISÄTOIMENPITEET
Yhteensä - - - - -
KAIKKI YHTEENSÄ 1 646 347 480
1 perustoimenpide
2 täydentävä toimenpide 
*olemassa olevien turvetuotantoalueiden vesiensuojelun tehostamistoimet/uusien turvetuotantoalueiden vesiensuojelutoimet




Kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos, jossa käyte-
tään vähintään 2 000 kg vuodessa kuivarehua tai si-
tä vastaava määrä muuta rehua, tai jossa lisäkasvu 
on vähintään 2 000 kg vuodessa, tai joka on kool-
taan vähintään 20 ha luonnonravintolammikko tai 
lammikkoryhmä on ympäristönsuojelulain perus-
teella ympäristöluvanvarainen. Lupamääräyksissä 
on yleensä annettu rajoituksia mm. allastilavuu-
teen tai pinta-alaan sekä rehujen ravintosisältöön, 
mikä suoraan vaikuttaa ravinnekuormitukseen. 
Luvat ovat yleensä määräaikaisia, joskin lähinnä 
maa-allaslaitoksille on myös toistaiseksi voimassa 
olevia ympäristölupia annettu. 
Satakunnan kalankasvatus tapahtuu lähes koko-
naan Selkämeren rannikkovyöhykkeellä. Sisä-vesi-
en kasvatus on vähäistä. Yksittäisiä pieniä poikaslai-
toksia on Karvianjoen ja Eurajoen valuma-alueilla. 
Yhden kalakilon kasvattaminen aiheuttaa vesistöi-
hin nykytilanteessa noin 6 gramman fosforikuor-
mituksen ja noin 50 gramman typpikuormituksen. 
Kalankasvatuksen vuosittainen kuormitus vuosina 
2000-2006 on Satakunnassa keskimäärin ollut noin 
4500 kiloa fosforia ja noin 37 000 kiloa typpeä. Määrä 
on noin kolmanneksen pienempi 1990-luvun alussa 
vallinneeseen tilanteeseen verrattuna. Vähenemi-
nen on johtunut pääasiassa ruokintamenetelmien 
tehostumisesta, rehujen kehittymisestä ja osin ro-
dunjalostamisesta, joiden ansiosta ominaiskuor-
mitus on alentunut merkittävästi. Kuormituksen 
vähenemiseen on jonkin verran vaikuttanut myös 
kasvatusmäärien väheneminen. Vuosina 2000-2006 
tuotanto on ollut keskimäärin 740 tonnia, vaihdellen 
615-850 tonnin välillä. 
Toimintaa edistävien tahojen tavoitteena on li-
sätä kalankasvatuksen määrää lähivuosina. Ym-
päristönsuojeluviranomaisten näkemys on, että 
toiminnasta aiheutuva kuormitus ei saa ainakaan 
kasvaa nykyisestä. Nykyisellä kasvatusmäärällä 
ravinnekuormitusta on mahdollista vähentää 20-
30 % vuoteen 2015 mennessä. Edellistä suurempi 
kuormituksen vähentäminen tai tuotannon mer-
kittävä lisääminen edellyttäisivät kuormitusta vä-
hentävän tekniikan käyttöön ottoa. 
Umpikassitekniikalla fosforin ominaiskuor-
mitusta olisi mahdollista vähentää arviolta noin 
puoleen nykyisestä, mutta typen osalta vain 
5-10 %. Umpikassitekniikka soveltuu vain fos-
forirajoitteisille alueille. Menetelmän korkeat in-
vestointi- ja käyttökustannukset rajoittavat käyt-
töönottoa. Kasvatuksen siirtäminen tapahtuvaksi 
maalaitoksissa antaisi mahdollisuuden käsitellä 
toiminnassa muodostuvia vesiä ennen vesistöön 
johtamista, mutta suurten, pitoisuudeltaan lai-
meiden vesimäärien puhdistamiseen ei ainakaan 
toistaiseksi ole kehitetty teknis-taloudellisesti kan-
nattavia menetelmiä.
Kalankasvatuksen osuus merialueen kokonais-
kuormituksesta on kuitenkin vähäinen. Laitok-
sista osa on sijoittunut vesialueille, joilla veden 
vaihtuvuus on huono ja toiminnasta aiheutuva 
kuormitus saattaa olla paikallisesti merkittävä. Jat-
kossa kasvatusta pyritään aikaisempaa enemmän 
ohjaamaan alueille, joilla veden virtausolosuhteet 
ovat hyvät ja laitosten sijainti vesien muiden käyt-
tömuotojen kannalta mahdollisimman haitaton.
Kaikilla Satakunnan toimenpideohjelma-alu-
eella sijaitsevilla toiminnassa olevilla kalankasva-
tuslaitoksilla on voimassa oleva ympäristölupa. 
Kalankasvatuksesta aiheutuva kuormitus on vä-
hentynyt selvästi viime vuosina ja se on alittanut 
valtakunnallisesti sille asetetun tavoitteen. Kuiten-
kin kalankasvatus on tietyillä alueilla paikallisesti 
niin merkittävä kuormittaja, että siihen liittyvät 
lainsäädännölliset toimenpiteet eivät välttämättä 
riitä hyvän ekologisen tilan saavuttamiseen kysei-
sillä alueilla. Kalankasvatuksen osalta tarvitaan siis 
tietyissä tapauksissa lisätoimenpiteitä mm. sijoitta-
malla kalankasvatuslaitoksia vesiensuojelun kannal-
ta kuormitusta paremmin sietäville alueille yhteis-
työssä kalankasvattajien kanssa (ns. sijainninohjaus). 
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Kalankasvatuksen kuormitusta tulee vähentää 
erityisesti niillä alueilla, joilla ekologinen tila on 
hyvää huonompi tai tila uhkaa heikentyä kalankas-
vatuksen kuormituksen johdosta ja joilla vesistön 
tilaa voidaan parantaa kalankasvatuksen kuormi-
tuksen alentamisella. 
Kalankasvatuksen lisätoimenpiteiksi esitetään 
Eteläisen Selkämeren osa-alueelle ensisijaisesti si-
jainninohjausta ja siihen liittyvää suunnitelmien 
tekoa (2 suunnitelmaa). Tämän lisäksi ruokinnan 
tehostamisella, kalojen terveyden edistämisellä ja 
elinolojen optimoimisella voidaan saavuttaa noin 
20 %:n kuormituksen väheneminen.  
Ehdotukset ohjauskeinoiksi
Uudet kalankasvatuslaitokset tulee ohjata par-
haiten soveltuville alueille, missä ne aiheuttavat 
mahdollisimman vähän kuormitusta tai haittaa 
vesien käyttäjille ja vesiluonnon suojeluarvoille. 
Rannikon kalankasvatuksen sijainninohjaukseen 
tulee Satakunnan toimenpideohjelma-alueella 
suunnata kalatalouden kehittämiseen tarkoitettua 
EU-rahoitusta. 
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 Kalankasvatuksen osalta tarvitaan seuraavia oh-
jauskeinoja:
•	 Yhteensovitetaan	kansallinen	vesiviljelyoh-
jelma 2015 ja vesienhoidon toimenpideoh-
jelmat.
•	 Laaditaan	kalankasvatuksen	sijainninoh-
jaussuunnitelmat vuoden 2010 loppuun 
mennessä.
•	 Tutkitaan	kalankasvattamoilla	käytettäviä	
rehuja ja ruokintamenetelmiä ja kehitetään 
niitä ympäristöä vähemmän kuormittaviksi.
•	 Edistetään	matalafosforisen	kuivarehun	ja	





laitostyyppejä ja jätevesien käsittelymene-
telmiä.
•	 Kehitetään	vanhojen	maa-allaslaitoksien	
vesiensuojelun tehostamista ja laitosten pe-







set (uudet rehut, atk-ohjattu ruokinta, tarkkailu 
jne.) on arvioitu tuotettua kalakiloa kohti käyttäen 
vesiensuojelukustannuksena 1,2 euro/kasvatettu 
kalakilo. Sisävesillä maalaitoksissa vastaavat ve-
siensuojelukustannukset ovat 2,65 euroa/kg. Sa-
takunnan toimenpideohjelma-alueen merialueella 
kasvatetaan vuosittain noin 240 tonnia kalaa, jol-
loin merialueen kalankasvatuksen vesiensuojelun 
kustannukset ovat noin 288 000 euroa vuodessa. 
Sisävesissä kalankasvatus on Satakunnan alueella 
huomattavasti vähäisempää, noin 11 tonnia vuo-
dessa, jonka vesiensuojelukustannukset ovat arvi-
olta noin 29 000 euroa.
Satakunnan toimenpideohjelma-alueella kalan-
kasvatuksen lisätoimenpiteenä esitetyn sijainnin 
ohjauksen (2 suunnitelmaa) kokonaiskustannuk-
siksi on arvioitu 30 000 euroa (15 000 euroa/sel-
vitys).
Kalankasvatuksen vesiensuojelua tuetaan Eu-
roopan kalatalousrahastosta (EKTR). Harkinnan 
varaista tukea voi saada uusien laitosten rakenta-
miseen tai vanhojen laitosten perusparantamiseen.
Vastuu kalankasvatuksen vesiensuojelutoimen-





ta ja haitallisista aineista annetussa asetuksessa 
(1022/2006) mainittujen aineiden tai yhdisteiden 
käyttö ja päästöt ovat vähentyneet takavuosista 
merkittävästi. Useimpien aineiden osalta ei tilas-
toitua päästöä Satakunnassa ole lainkaan, mistä 
voi päätellä ettei käyttöä merkittävässä määrin ole. 
Raskasmetallien osalta käyttö- ja päästömäärät ovat 
melko hyvin tiedossa, mutta joidenkin listan ainei-
den osalta tarkemman tiedon saaminen edellyttäisi 
maahantuojien myyntimääriin tutustumista, sillä 
mahdollinen käyttö ei rajoitu ympäristöluvanva-
raiseen toimintaan tai turvatekniikan keskuksen 
kemikaaliviranomaisen valvomaan toimintaan. 




Ensisijaisesti olisi selvitettävä pilaantumisen syyt, 
ja päästöihin olisi puututtava niiden lähteellä sekä 
taloudelliselta että ympäristön kannalta mahdolli-
simman tehokkaasti. Myös seurantaa ja tutkimusta 
haitallisten aineiden esiintymisestä ja vaikutukses-
ta tulisi selvittää nykyistä laajemmin erityisesti ns. 
riskivesistöjen osalta (haitta-ainepitoisuudet ko-
honneet vesifaasissa, eliöstössä tai sedimentissä).
Toimenpide-ehdotuksena Kokemäenjoen elo-
hopeaongelman ratkaisemiseksi ovat ensi kädessä 
kattavat tutkimukset elohopean ja sen eri muoto-
jen esiintymisestä joen sedimenteissä, vedessä ja 
kaloissa. Sedimenttinäytteitä on otettava eri sy-
vyyksistä ja pahimmat alueet on kartoitettava ti-
hennetyllä asemaverkostolla. On myös selvitettävä 
onko mahdollista, että vanhalla kemikaalitehtaan 
alueelta tulisi vielä elohopeakuormitusta jokeen. 
Kartoitusten jälkeen voidaan tehdä päätöksiä kun-
nostusruoppauksista.
Vaaralliset organotinayhdisteet ovat monin pai-
koin saastuttaneet sedimenttejä rannikkoalueilla, 
usein satamien ja telakoiden edustalla. Rauman 
merialueella on pahoin pilaantuneita pohjia. Pa-
himmat alueet on näissäkin kohteissa kartoitettava 
tihennetyllä asemaverkostolla ja laadittava suun-
nitelmat kunnostusruoppauksista.





Peltoviljelyssä ja lannoituksessa pakollisiksi katsot-
tavat lakisääteiset toimenpiteet perustuvat pääosin 
EU:n nitraattidirektiiviin. Se on Suomessa toimeen-
pantu valtioneuvoston asetuksella maataloudesta 
peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoitta-
misesta (VNa 931/2000).  Asetuksessa säädetään 
muun muassa lannan varastoinnista, lannoitteiden 
levityksestä ja levitysajankohdista, lannoitemää-
ristä, jaloittelutarhoista ja puristenesteen käsitte-
lystä. Muita viljelyyn löyhemmin liittyviä lakeja 
ovat mm. lannoitevalmistelaki (539/2006) ja laki 
kasvinsuojeluaineista (1259/2006). 
Käytännössä maatalouden ympäristönsuojelua 
toteutetaan vapaaehtoisella maatalouden ympä-
ristötukijärjestelmällä, jossa painotetaan pinta- ja 
pohjavesiin kohdistuvien päästöjen vähentämistä. 
Maatalouden ympäristötuen ja muidenkin maata-
loustukien (tilatuen ja tuotantoon sidottujen suori-
en EU-tukien sekä luonnonhaittakorvauksen) saa-
misen edellytyksenä on myös täydentävien ehtojen 
noudattaminen. Täydentävät ehdot sisältävät hy-
vän maatalouden ja ympäristön vaatimukset sekä 
lakisääteiset hoitovaatimukset. 
Ympäristötuen perusosan toimenpiteet ovat ny-
kykäytännön mukaisia toimenpiteitä kuten myös 
jo toteutetut lisätoimenpiteet ja erityistukien ve-
siensuojeluun liittyvät toimet ja luonnonmukainen 
tuotanto.
Karjatalous
Karjatalouden osalta ympäristönsuojelulain (2000) 
mukaan eläinsuojalla tulee olla ympäristölupa seu-
raavien eläinmäärien ylittyessä: 210 lihasikaa, 60 
emakkoa, 30 lypsylehmää, 10 000 broileria tai 60 
hevosta. Ympäristösuojelulain mukainen määrä-
ys koskee vuodesta 2000 lähtien tarpeellisin osin 
myös vanhoja eläinsuojia joiden kohdalla alueel-
linen ympäristökeskus tai kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen on harkinnut luvan tarpeel-
lisuuden tapauskohtaisesti. Pieniä eläinsuojia, 
joille ympäristölupaa ei vaadita, on Satakunnassa 
vielä runsaasti. Näiden toimintaa säätelevät nit-
raattidirektiivin ja haja-asutusalueiden jätevesien 
käsittelystä annetun asetuksen (542/2003) mukai-
set määräykset ja velvoitteet. Harkinnanvaraisesti 
myös kynnysarvoja pienemmille eläinmäärille on 
haettava ympäristölupa, mikäli eläinsuoja sijoittuu 
I tai II luokan pohjavesialueelle tai toiminnasta voi 
aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. 
Satakunnassa on huomattava määrä kynnysar-
von ylittäviä eläinsuojia, erityisesti sikaloita. Lu-
vat ovat yleensä voimassa toistaiseksi, ja ainakin 
suurempien eläinsuojien lupaehdot tarkistetaan 
noin 10 vuoden välein. Vakiintuneen käytännön 
mukaan eläinsuojien rakenteet ja suojaukset perus-
tuvat parhaaseen olemassa olevaan tekniikkaan. 
Eläinsuojien ympäristöluvissa määrätään mm. 
lantavarastoista ja tarvittavan peltopinta-alan suu-
ruudesta lannan levitystä varten. Lannan levitys ei 
itsessään kuitenkaan ole ympäristöluvanvaraista 
toimintaa. Kotieläintaloudesta aiheutuva kuormi-
tus muodostuu pääosin lannan levityksen kautta 
tapahtuvasta huuhtoutumisesta silloin kun eläin-
suojissa on asianmukaiset, vesitiiviit lantavarastot.
Kun lupavelvolliset tilat toimivat niille asetet-
tujen lupaehtojen mukaisesti, ei niiden pitäisi olla 
esteenä vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavut-
tamiselle Satakunnan pintavesien toimenpideoh-
jelma-alueella.
Satakunnan alueella suuntaus on karjatalou-
dessa yhä suurempiin tuotantoyksiköihin. Pienten 
eläintilojen määrä vähenee merkittävästi tulevina 
vuosina, mikä osaltaan vähentää kuormitusvaiku-
tuksia. Karjatalouden alueellinen keskittyminen ja 
tuotantoyksiköiden koon kasvu on johtanut lan-
nantuotannon ongelma-alueiden muodostumiseen 
Satakunnassa. Lannan ylituotanto on merkittävä 
ongelma erityisesti tietyillä alueilla Kaakkois-Sa-
takunnassa. Esimerkiksi Köyliössä ja Huittisissa 
vuosittain syntyvässä lannassa on 50 kg kokonais-
typpeä ja 13 kg kokonaisfosforia kunnassa olevaa 
peltohehtaaria kohden. Kotieläintalouden keskit-
tymäalueilla peltojen fosforitila on yleisesti kor-
kea tai arveluttavan korkea, mikä rajoittaa lannan 
käyttöä näillä alueilla ja edellyttää lannan kulje-
tusta muualla hyödynnettäväksi. Myös Pohjois-
Satakunnassa on kuntia, joissa lannan sisältämät 
ravinnemäärät peltohehtaaria kohti ovat korkeita. 
Näillä alueilla ei kuitenkaan esiinny runsaasti pel-
toja, joiden fosforiluku kuuluisi luokkiin korkea tai 
arveluttavan korkea. Loimaan alueella muodostuu 
runsaasti lantaa, mutta koska kyseisellä alueella 
on myös paljon peltoa, eivät hehtaaria kohden las-
ketut ravinnemäärät kohoa kovinkaan korkeiksi. 
Lannan alueellisten ylituotanto-ongelmien ratkai-
semiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä, jotta vesien 
hyvä ekologinen tila olisi saavutettavissa. Pitkien 
kuljetusmatkojen välttämiseksi lanta tulisi käsitel-
lä/ jatkojalostaa syntysijoillaan. Kyseeseen voisi 
tulla lannan käyttö biokaasun tuotantoon, kuivaus, 
rakeistus tms.
Maatalouden ympäristötuen mukaisten toimen-
piteiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on vähen-
tää ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Lähes kaik-
ki satakuntalaiset viljelijät kuuluvat maatalouden 
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ympäristötukijärjestelmän piiriin. Noin kolmannes 
maatiloista on valinnut lisätoimenpiteeksi tehos-
tetun talviaikaisen kasvipeitteen (50 % pellosta 
talvella kasvipeitteistä) ja noin kolmannes tiloista 
30 %:n talviaikaisen kasvipeitteisyyden. Lisäksi 
alueella on toteutettu myös erityistukijärjestelmän 
kuuluvia toimenpiteitä kuten suojavyöhykkeitä, 
kosteikkoja ja säätösalaojitusta. Suojavyöhykkei-
den yleissuunnitelmat on laadittu mm. Loimijoelle, 
Karvianjoen ja Eurajoen vesistöjen yläosille, Kau-
vatsanjoelle ja Vihteljärven-Karhijärven alueelle. 
Luonnon monimuotoisuussuunnitelmia on tehty 
Siikaisiin, Merikarvialle, Ahlaisiin ja Vampulaan 
sekä Pyhäjärviseudulle. Kosteikkosuunnitelmia on 
vastaavasti laadittu Eurajoen yläosan vesistöille, 
Lapinjoelle sekä Eurajoen ja Luvian rannikkoalu-
eelle. Suojavyöhykesopimuksia oli vuonna 2007 
Satakunnassa runsaan 400 hehtaarin alalla. 
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Satakunnan toimenpideohjelma-alueella on toteu-
tettava laaja-alaisesti maatalouden lisätoimenpitei-
tä ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän 
lisäksi tarvitaan tiedollista, taloudellista ja lain-
säädännöllistä ohjausta sekä maatalouden vesien-











Esitetyt vesienhoidon lisätoimenpiteet ovat käy-
tännössä samoja kuin nykykäytännön mukaiset 
toimenpiteet, mutta niitä on tarkoitus suunnata 
entistä kohdennetummin ongelmallisimmille alu-
eille ja lisätä niiden määrää. 
Ravinnepäästöjen hallinnalla tavoitellaan pel-
tojen ravinnehuuhtouman merkittävää vähentä-
mistä lannoituskäytäntöjen muutoksella siten, että 
kasvukauden päättyessä peltomaahan jäänyt ra-
vinnemäärä ei aiheuta merkittävää huuhtoutumis-
riskiä. Lannoitusta kohdennetaan peltojen omien 
ravinnevarojen ja kasvilajin ravinnevaatimusten 
mukaisesti. Tällöin lannoituksessa huomioidaan 
mm. viljavuustutkimukset ja maan typpivaras-
tot sekä sadon mukana poistuneiden ravinteiden 
määrät. Toimenpide voi koostua peltojen vähen-
netystä lannoituksesta, optimaalisesta lannoituk-
sesta ja ravinnetaseesta tai näiden erilaisista yh-
distelmistä.  Ravinnepäästöjen hallintaa esitetään 
toteutettavaksi toimenpideohjelmissa yleensä niin, 
että vuonna 2015 se kattaisi hyvää huonommassa 
tilassa ja uhatussa hyvässä tilassa olevien vesimuo-
dostumien valuma-alueiden pellot.
Ravinnepäästöjen tehostetussa hallinnassa 
hyödynnetään karjatalousvaltaisilla alueilla lan-
nan sisältämät ravinnemäärät ja pellossa jo olevat 
ravinnevarastot täysimääräisesti. Karjanlantaa 
hyödynnettäessä lannan ravinnesisältö korvaa 
täysimääräisesti keinolannoitteiden käytön. Kor-
kean fosforiluvun pelloilla ravinnemääriä voidaan 
hyödyntää esim. energiakasvien viljelyssä. Tätä 
toimenpidettä on esitetty erityisesti karjatalouskes-
kittymien alueelle ja korkean fosforiluvun pelloille.
Lannan käsittelyn tehostaminen tarkoittaa lan-
nan uuden käsittelyteknologian hyödyntämistä 
kotieläintuotannon keskittymäalueilla, missä lan-
taa ei voida levittää pelloille vaarantamatta vesien 
tilaa. Tällaisia menetelmiä voivat olla esimerkiksi 
biokaasun tuotanto ja lannan tuotteistaminen lan-
noitteiksi.
Talviaikaisen kasvipeitteisyyden määrää esite-
tään lisättäväksi nykytasosta siten, että tyydyttävää 
huonompien vesimuodostumien valuma-alueilla 
kasvipeitteisyystavoite on 50 % kokonaispeltoalas-
ta.  Tämä tarkoittaa pellon pitämistä kasvipeitteise-
nä ympäri vuoden siten, että kasvustoa ei muokata 
syksyllä, ja se voidaan toteuttaa esim. nurmen ja 
syysviljan viljelyn tai talviaikaisen sängen avulla. 
Tähän kokonaisuuteen on laskettu mukaan myös 
turvepeltojen nurmiviljely ja hoidettu viljelemätön 
pelto.
Säätösalaojituksella tarkoitetaan erityisesti sa-
laojituksen muuttamista säätösalaojitukseksi. Mu-
kaan voidaan laskea myös säätökastelu ja kuiva-
tusvesien kierrätys. Satakunnassa säätösalaojitusta 
toteutetaan erityisesti happamilla sulfaattimailla, 
mutta myös alueilla, joilla on keskittynyttä erikois-
viljelyä.
Suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen osalta 
ensisijaisena tavoitteena on yleissuunnitelmissa 
esitettyjen kohteiden toteuttaminen. Lisäksi esi-
tetään suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleis-
suunnittelun laajentamista ja tulevien suositusten 
toteuttamista.
Neuvonnalla ja koulutuksella tarkoitetaan ti-
lakohtaista neuvontaa.
Satakunnan toimenpideohjelma-alueen maa-
talouden toimenpiteiden määrät ja kustannukset 
osa-alueittain on esitetty taulukoissa 62 - 65.
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Ehdotukset ohjauskeinoiksi
Tiedollinen ohjaus
Neuvonta ja koulutus ovat maatalouden vesien-
suojelun keskeisiä ohjauskeinoja ja neuvonnan to-
teutukseen tuleekin varata riittävä rahoitus. 
Maatalouden vesiensuojelun tiedolliseen ohjauk-
seen liittyviä ohjauskeinoja ovat:
•	 Edistetään	tilakohtaista	neuvontaa	ja	kou-
lutusta erityisesti kotieläintiloille ja erikois-
kasvinviljelytiloille sekä myös ympäris-
tötuen ulkopuolella oleville tiloille, kuten 
hevostalleille.
•	 Edistetään	valuma-aluetasoista	vesiensuo-
jelun suunnittelua (mm. kosteikkojen ja 
suojavyöhykkeiden yleissuunnittelu) sekä 




tekijöitä koskevan tiedon välittämistä pai-
kallisella tasolla.
•	 Lisätään	maan	kasvukunnon	ja	rakenteen	
parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden 
houkuttelevuutta neuvonnan ja koulutuk-
sen avulla.
•	 Tehostetaan	yhteistyötä	ja	tiedon	kulkua	
viranomaisten ja viljelijöiden sekä muiden 
vesiensuojelun toimijoiden kesken.
•	 Parannetaan	ravinnekuormituksen	arvioin-
timenetelmiä kehittämällä seurantaa ja edis-
tämällä mallien käyttöä vesiensuojelutyössä.
Taloudellinen ohjaus
Nykyistä maatalouden ympäristötukijärjestelmää 
tulee kehittää niin, että tukijärjestelmä entistä pa-
remmin edistää vesistöjen tilan parantamista. Tu-
kijärjestelmän tulee edistää erityisesti talviaikaisen 
kasvipeitteisyyden lisäämistä, maan rakenteen pa-
rantamiseen tähtääviä toimia sekä kasvien tarpeen-
mukaista lannoitusta. Tukea tulee voida entistä te-
hokkaammin suunnata erityisille ongelma-alueille, 
kuten kalteville rantapelloille, korkean fosforilu-
vun pelloille ja tulva-alueiden pelloille. Tukijärjes-
telmän tulee myös huomioida erikseen happamat 
sulfaattimaat, joiden alueella säätösalaojituksen ja 
kuivatussyvyyttä pienentävien järjestelmien tulee 
olla ei-tuotannollisen investointituen piirissä.
Tukijärjestelmää tulee mahdollisuuksien mu-
kaan täydentää ympäristötehokkaampaan suun-
taan jo nykyisellä vuoteen 2013 ulottuvalla kau-
della. Samalla tulee valmistella tuen suuntaamista 
erityisesti vesienhoidon painopistealueille seuraa-
valla tukikaudella. Tukijärjestelmää tulee myös ra-
kentaa niin, että se monipuolistaa tuotantoraken-
netta ja viljelyä sekä tehostaa lannan käyttöä. Myös 
maatalouden luontoarvokauppaa tulisi selvittää.
Maatalouden tukijärjestelmän uudistamisessa 
tulee huomioida myös joustavuus ja pitkäjäntei-
syys. Vähemmän byrokraattinen tukijärjestelmä 
edistää tukien käyttöä ja siten myös vesiensuoje-
lua. Myös nykyisen tukijärjestelmän ulkopuolella 
olevien tilojen vesiensuojelun rahoitusratkaisuja 
tulee selvittää.
Maatalouden taloudellisia ohjauskeinoja ovat:
•	 Tehostetaan	ympäristötuen	toimenpiteitä	
kohdentamalla niitä nykyistä paremmin 
alueellisesti ja vesiensuojelullisin perus-





merkittävä osa kohdennetaan maantie-
teellisesti ja tilatasolla kaikkein kuormit-
tavimmille alueille. Pyritään siihen, että 
kohdennettujen erityistukien osuus kasvaa. 
Varmistetaan, että vesiensuojelullisesti 
tehokkaista toimenpiteistä maksettava kor-
vaus on riittävä, jotta järjestelmä kannustaa 
vesiensuojelun edistämiseen.
•	 Selvitetään	Neuvoston	maaseudun	kehittä-
misasetuksen (artikla 38) mahdollistaman 
VPD-tuen käyttöönottoa vuonna 2014 alka-
valla ohjelmakaudella esimerkiksi pohja-
vesialueilla sijaitseville pelloille, happamien 
sulfaattimaiden pelloille, kotieläintalouden 




lussa ja ohjataan investointitukia uusiin 
kotieläintalouden vesiensuojelua edistäviin 
sekä maan rakennetta ja vesitaloutta paran-
taviin toimiin.
•	 Kehitetään	maatalouden	ympäristötukeen	
liittyviä toimenpiteitä tilatasolla eroosion, 
pintavalunnan ja happamuuskuormituksen 
vähentämiseksi.
•	 Varmistetaan	kotieläintiloilla	lannan	ra-
vinteiden tehokas ja ympäristön kannalta 
kestävä käyttö. Kehitetään tiloilla teknisiä 
ratkaisuja lannan prosessoimiseksi ja lannan 
hyötykäytön edistämiseksi. Edistetään 
tilojen välistä yhteistyötä ja lantapörssin toi-
mintaa. Etsitään ratkaisuja lannan kuljetuk-
seen ja työhuippujen tasaamiseen liittyviin 
ongelmiin.
•	 Kehitetään	maaseudun	kehittämisohjelman	
tarjoamia mahdollisuuksia vesienhoidon 
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man yritys-, kehittämis- ja koulutushankkei-




Maatalouden vesiensuojelun lainsäädännöllisiä 
ohjauskeinoja ovat:
•	 Uudistetaan	ja	selkeytetään	nykyistä	nit-




nettelyä sekä sen yhteensovittamista maan-
käytön ohjauksen kanssa.
•	 Uudistetaan	maatalousmaan	vuokralainsää-
däntöä ja kannustetaan näin pellon perus-




alueella on monia kotieläinvaltaisia alueita, joilla 
muodostuu lantaa enemmän kuin lähipeltojen lan-
noitukseen tarvitaan ravinteita. Alueelliset lantata-
seet tulee huomioida lannan hyödyntämisessä ja 
jatkojalostuksessa. Tarvitaan uusia innovatiivisia 
ratkaisuja. Lannan käsittelyn, tuotteistamisen, bio-
kaasun tuotannon ja lannan polton kehittämiseen 
tulee panostaa. Lannan sisältämät ravinteet tulee 
saada entistä tehokkaammin kasvien hyödyn-
nettäväksi ja lanta pitää jalostaa siellä missä sitä 
tuotetaan. Kehitystyön lisäksi tarvitaan myös alan 
lainsäädännön ja verotuskäytännön muutoksia. 
Lannan syyslevityksen vähentämisen mahdolli-
suuksia ja vaikutuksia tulee selvittää. Myös puh-
distamolietteen hyötykäyttöä tulee kehittää.
Pelloilta huuhtoutuvien ravinteiden saostus-
menetelmiä tulee kehittää edelleen. Esimerkiksi 
kipsin käyttöä fosforin sitojana peltomaassa ja 
lannan fraktioinnissa tulee selvittää. Uusia kemi-
allisia menetelmiä tulee ottaa käyttöön koekentillä 
eri puolella Suomea, jotta niistä saadaan riittävästi 
tutkimustietoa ja käyttökokemuksia. Myös pelto-
jen käyttötarkoituksen muutosta tulee selvittää ja 
soveltuvissa kohteissa ottaa myös käyttöön.
Maatalouden vesiensuojelun pääasiallinen oh-
jauskeino on jatkossakin maatalouden ympäristö-
tuki, johon käytetään läntisellä vesienhoitoalueella 
vuosittain yli 160 miljoonaa euroa. Maatalouden 
kuormituksen vähentämiseksi tarvitaan runsaasti 
lisätoimenpiteitä, minkä vuoksi myös maatalou-
den vesiensuojelun rahoitusta tulisi lisätä ja sitä 
tulisi voida kohdentaa vesiensuojelun kannalta 
ongelmallisille alueille. Ympäristöministeriön ja 
maa- ja metsätalousministeriön tarkoituksena on 
käynnistää eri toimijoiden yhteinen jatkoselvitys 
maatalouden ravinnekuormituksen vähentämisek-
si. Samalla arvioidaan toimien ja keinojen taloudel-
liset vaikutukset sekä ohjauskeinojen riittävyys.
Keskeisiä maatalouden vesiensuojelun tutkimusta 
ja kehittämistä koskevia ohjauskeinoja ovat:
•	 Selvitetään	ilmastomuutoksen	vaikutuksia	
maatalouden aiheuttamaan kuormitukseen 
(ravinteet ja happamuus) ja edistetään il-
mastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin 
sopeutumista.
•	 Hankitaan	tutkimus-	ja	kehittämishankkei-
den avulla lisätietoa maatalouden ohjaus-
keinojen kehittämiseen ja uusien vesiensuo-
jelumenetelmien löytämiseen ja käyttöön-
ottoon.
•	 Tehostetaan	ravinnehuuhtoumien	seurantaa	
mm. lisäämällä automatiikkaa seurannassa 
ja perustamalla lisää koekenttiä vaihtoeh-
toisten viljely- ja muokkausmenetelmien 
vaikutusten tutkimiseksi. Kehitetään käy-
tössä olevia kuormitusmalleja.
•	 Selvitetään	maatalouden	kuormituksen	vä-
hentämistoimenpiteiden ja keinojen talou-
dellista vaikutusta ja kustannustehokkuutta.
•	 Hyödynnetään	käynnissä	olevien	tutkimus-	
ja kehittämishankkeiden (MYTVAS, TEHO, 
Hyötylanta, jne.) tulokset maatalouden 
vesiensuojelun suunnittelussa.
•	 Käynnistetään	rannikon	integroiva	yleis-
suunnittelu (luonnon monimuotoisuus, 
ve-siensuojelu, virkistyskäyttö, yrittäjyyden 
kehittäminen) valtakunnallisen ruovikkos-
tra-tegian, kansallisen rannikkostrategian 








Maatalouden nykykäytännön mukaisten toimen-
piteiden kustannukset on lasketettu käyttäen hy-
väksi maataloudelle maksettuja ympäristö- ja in-
vestointitukia. Ympäristötuesta on otettu mukaan 
vuonna 2006 maksetun maatalouden ympäristö-
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tuen perustoimenpiteet, lisätoimen-piteet ja vesi-
ensuojelua edistävät erityistuet, kuten suojavyö-
hykkeet, kosteikot, pohjavesialueiden peltoviljely, 
valumavesien käsittelymenetelmät ja luomutuo-
tanto. Investointien osalta on huomioitu lantaloi-
den ja jaloittelutarhojen rakentamisesta maksettu 
investointituki (30 %), joka on laskettu vain koko 
vesienhoitoaluetta koskien. Maatalouden nyky-
käytännön mukaiset kustannukset Satakunnan 
toimenpideohjelma-alueella ovat 31 milj. euroa 
(maatalouden ympäristötuki). Lantaloiden sekä 
jaloittelutarhojen vuosien 2010 - 2015 investoin-
tituki on ollut koko läntisellä vesienhoitoalueella 
18 milj. euroa.
Maatalouden lisätoimenpiteiden laskennassa 
on käytetty yksikkökustannuksia, jotka perustu-
vat maatalouden ympäristötukijärjestelmää varten 
tehtyihin taustalaskelmiin ja asiantuntija-arvioihin. 
Yksikköhinnat sisältävät siis ympäristötuen lisäksi 
muutkin toimenpiteestä aiheutuvat menot. Käy-
tetyt laskentaperusteet ovat esitetty vesienhoidon 
kustannusten laskentaohjeessa osoitteessa www.
ymparisto.fi/vesienhoito. Keskeisten lisätoimen-










kpl ja hoito 450 euroa/ha/vuosi
•	 salaojituksen	muuttaminen	säätösalaojituk-









la vuosina 2010 - 2015 ovat yhteensä vajaa 4 milj. 
euroa. Käyttökustannukset ovat 16,5 milj. euroa 
vuodessa, joista yli puolet kohdistuu ravinnepääs-
töjen hallintaan. Kustannusten jakautuminen eri 
toimenpiteille ja osa-alueille on esitetty taulukoissa 
62 - 65.
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Taulukko 62. Maatalouden toimenpidemäärät ja investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa 
sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Eurajoen - Lapinjoen osa-alueella. (Ympäristötiedon hal-
lintajärjestelmä Hertta, 11/2009).















5 849 5 849 5 849
Yhteensä 5 849 5 849 5 849
LISÄTOIMENPITEET
Kasvipeitteisyys2  6 925 ha - 346 346 208
Kosteikot2 35 kpl 490 16 63 57
Koulutus ja neuvonta2 245 tilaa/vuosi - 74 74 74
Lannan jatkokäsittelyn te-
hostaminen2
101 200 t/vuosi - 101 101 50
Ravinnepäästöjen hallinta2 35 940 ha - 1 797 1 797 719
Ravinnepäästöjen tehos-
tettu hallinta2
1 400 ha - 630 630
Suojavyöhykkeet2 195 ha - 88 88 88
Säätösalaojitus2 350 ha 350 53 98 20
Yhteensä 840 3 105 3 197 1 405
KAIKKI YHTEENSÄ 840 8 954 9 046 7 254
1 perustoimenpide 2 täydentävä toimenpide
* nykykäytännön mukaiset kustannukset sisältävät vain toimenpiteiden julkisen sektorin osuuden, lisätoimenpiteille julkisen sektorin osuus on 1,4 
milj. €/vuosi
Taulukko 63. Maatalouden toimenpidemäärät ja investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa 
sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alueella. 
(Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, 11/2009).















18 707 18 707 18 707
Yhteensä 18 707 18 707 18 707
LISÄTOIMENPITEET
Kasvipeitteisyys2 23 840 ha - 1 192 1 192 715
Kosteikot2 88 kpl 1 232 40 158 142
Koulutus ja neuvonta2 520 tilaa/vuosi - 156 156 156
Lannan jatkokäsittelyn te-
hostaminen2
401 900 t/vuosi - 402 402 201
Ravinnepäästöjen hallinta2 120 695 ha - 6 035 6 035 2 414
Ravinnepäästöjen tehos-
tettu hallinta2
4 000 ha - 1800 1 800 540
Suojavyöhykkeet2 1 633 ha - 735 735 735
Säätösalaojitus2 500 ha 500 75 140 28
Yhteensä 1 732 10 435 10 618 4 931
KAIKKI YHTEENSÄ 1 732 29 142 29 325 23 638
1 perustoimenpide 2 täydentävä toimenpide
* nykykäytännön mukaiset kustannukset sisältävät vain toimenpiteiden julkisen sektorin osuuden, lisätoimenpi-teille julkisen sektorin osuus on 4,9 milj. 
€/vuosi
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Taulukko 64. Maatalouden toimenpidemäärät ja investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa 
sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Karvianjoen osa-alueella. (Ympäristötiedon hallintajärjes-
telmä Hertta, 11/2009).















- 5 052 5 052 5 052
Yhteensä - 5 052 5 052 5 052
LISÄTOIMENPITEET
Kasvipeitteisyys2 2 795 ha - 140 140 84
Kosteikot2 45 kpl 630 20 81 73
Koulutus ja neuvonta2 200 tilaa/vuosi - 60 60 60
Lannan jatkokäsittelyn 
tehostaminen2
131 900 t/vuosi - 132 132 66
Ravinnepäästöjen hallinta2 26 600 ha - 1 330 1 330 532
Ravinnepäästöjen tehos-
tettu hallinta2
1 100 ha - 495 495 149
Suojavyöhykkeet2 195 ha - 88 88 88
Säätösalaojitus2 150 ha 150 23 42 8
Yhteensä 780 2 288 2 368 1 060
KAIKKI YHTEENSÄ 780 7 340 7 420 6 112
1 perustoimenpide 2 täydentävä toimenpide
* nykykäytännön mukaiset kustannukset sisältävät vain toimenpiteiden julkisen sektorin osuuden, lisätoimenpiteille julkisen sektorin osuus on 
1,1 milj. €/vuosi
Taulukko 65. Maatalouden toimenpidemäärät ja investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa 
sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Eteläisen Selkämeren osa-alueella. (Ympäristötiedon 
hallintajärjestelmä Hertta, 11/2009).















- 1 590 1 590 1 590
Yhteensä - 1 590 1 590 1 590
LISÄTOIMENPITEET
Kasvipeitteisyys2 1 480 ha - 74 74 44
Kosteikot2 30 kpl 420 14 54 49
Koulutus ja neuvonta2 150 tilaa/vuosi - 45 45 45
Lannan jatkokäsittelyn te-
hostaminen2
3 600 t/vuosi - 4 4 2
Ravinnepäästöjen hallinta2 8 240 ha - 412 412 165
Ravinnepäästöjen tehos-
tettu hallinta2
200 ha - 90 90 27
Yhteensä 420 639 679 332
KAIKKI YHTEENSÄ 420 2 229 2 269 1 922
1 perustoimenpide
2 täydentävä toimenpide
* nykykäytännön mukaiset kustannukset sisältävät vain toimenpiteiden julkisen sektorin osuuden, lisätoimenpiteille julkisen sektorin osuus on 
0,3 milj. €/vuosi
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Maatalouden vesiensuojelutoimia rahoitetaan 
pääasiassa Manner-Suomen maaseudun kehittä-
misohjelman 2007–2013 varoilla. Muita ohjelman 
vesiensuojelua edistäviä tukijärjestelmiä on kos-
teikkojen perustaminen ei-tuotannollisten inves-
tointien tuella. Myös maaseudun kehittämisohjel-
man linjan 3 yritys-, kehittämis- ja koulutushank-
keiden sekä Leader-toimintatavan kautta voidaan 
toteuttaa vesiensuojelua edistäviä hankkeita.
EU:n neuvoston maaseudun kehittämisasetuk-
sessa (1698/2005 EY) artiklan 38 mukaisen tuen eli 
ns. VPD-tuen avulla on jatkossa mahdollista koh-
dentaa tukitoimenpiteitä niiden vesistöjen valuma-
alueilla, joilla vesien tila ei saavuta asetettua tavoi-
tetilaa. Tuella korvattaisiin VPD:n toimeenpanosta 
aiheutuvia kustannuksia ja tulonmenetyksiä. Tuki 
on tarkoitettu niiden toimenpiteiden aiheuttamien 
kustannusten korvaamiseen, jotka jäsenmaat ovat 
asettaneet viljelijöille pakollisiksi vesienhoitosuun-
nitelmissa. Tuen toimeenpanosäännösten käsittely 
on komissiossa vielä kesken.
Vuonna 2014 alkavista uusista maatalouden ym-
päristötuen vesiensuojelutoimenpiteistä valtaosa 
esitetään kohdennettavaksi maantieteellisesti ja 
tilatasolla kaikkein kuormittavimmille alueille ja 
lohkoille ja kohdennettujen erityistukien osuus tu-
lee kasvamaan. Mahdollisimman kattavien vesis-
tövaikutusten takaamiseksi tarvitaan myös kaikille 
ympäristötuessa mukana oleville pakollisia perus-
tason toimenpiteitä, joiden vesiensuojeluvaikutuk-
sia pyritään tehostamaan. Ympäristötukea uudis-
tettaessa varmistetaan, että vesiensuojelullisesti 
tehokkaista toimenpiteistä maksettava korvaus on 
riittävä, jotta toimenpiteet kannustavat viljelijöitä 
sitoutumaan vesiensuojelutoimenpiteisiin.
Ympäristön tilan parantamiseen tähtäävän neu-
vonnan, koulutuksen ja tutkimuksen rahoitus py-
ritään turvaamaan. Kuormituksen vähentämistoi-
menpiteiden ja niiden ekologisen ja yhteiskunnal-
lisen vaikuttavuuden sekä ympäristö- ja maaseutu-
politiikan tutkimusta tulee tehostaa muun muassa 
sektoritutkimuslaitosten tiiviimmällä yhteistyöllä, 
ohjaamalla rahoitusta esimerkiksi TEKESin ve-
siohjelmasta sekä aikaansaamalla myös Suomen 
Akatemiaan vesitutkimusohjelma. Kansainvälistä 
tutkimusrahoitusta, erityisesti EU:n tutkimus- ja 
kehittämisrahoitusta pyritään suuntaamaan kysei-
siin aiheisiin.
Vastuu maataloudelle esitettyjen vesiensuo-
jelutoimenpiteiden käytännön toteutuksesta on 
viljelijöillä. Vastuu maatalouden tukijärjestelmän 
kehittämisestä on maa- ja metsätalousministeriöllä 
yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Neu-





Metsälaki (1093/1996) edellyttää kestävää metsien 
hoitoa ja ympäristöasioiden huomiointia metsäta-
loudessa. Ympäristönsuojelulaki ja vesilaki koske-
vat vain vähäisiltä osin metsätalouden vesiensuo-
jelua. Metsätalouden toimenpiteet eivät yleensä 
edellytä ympäristölupaa, vaan esim. valtion tuen 
saamiseksi metsäojituksiin edellytetään ilmoitus-
menettelyä ympäristöviranomaiselle. Suurin osa 
Satakunnan toimenpideohjelma-alueen metsä-
alan toimijoista ja metsänomistajista on sitoutunut 
yleismaailmalliseen PEFC- metsäsertifiointijärjes-
telmään. Sertifioinnissa sitoudutaan noudatta-
maan yhteisesti sovittuja kestävän metsätalouden 
kriteerejä ja ulkopuolinen valtuutettu tarkastaja 
seuraa kriteereiden noudattamista vuosittaisissa 
katselmuksissa.
Yleisesti metsätalouden vesiensuojelu perustuu 
tarkkaan toimenpidekohtaiseen suunnitteluun. 
Toimenpidekohtaisesti harkitaan vesiensuojelu-
ratkaisut, jolloin maaston kaltevuuteen, maalajin 
eroosioherkkyyteen, virtaamiin ja vesistöjen lähei-
syyteen liittyvät seikat tulevat parhaiten huomioi-
duiksi. Yksityiskohtaisempia vesiensuojelusuun-
nitelmia tehdään tällä hetkellä mm. kunnostusoji-
tushankkeiden yhteydessä. Kunnostusojituksissa 
eroosion ehkäisemiseksi ja kiintoaineksen kulkeu-
tumisen rajoittamiseksi tehtäviä toimenpiteitä ovat 
mm. kaivukatkot, lietekuopat, pohjapadot, laskeu-
tusaltaat, kosteikot ja pintavalutuskentät. Pääte-
hakkuiden, maanmuokkauksen ja lannoitusten 
yhteydessä vesiensuojelumenetelminä käytetään 
metsäsertifioinnin mukaisesti suojavyöhykkeitä ja 
–kaistoja, laskeutusaltaita sekä kevyempiä maan-
muokkausmenetelmiä. 
Metsätalouden osalta nykykäytännön mukaisia 
toimenpiteitä ovat:
•	 Kunnostusojituksen	vesiensuojelun	perusra-
kenteet (lietekuopat, kaivu- ja 





(pohja- ja putkipadot, kosteikot)
Toimenpidemäärien laskennassa on käytetty 
Lounais-Suomen metsäkeskuksen asiantuntijan 
antamia määräarvioita. Kunnostusojituksen ve-
siensuojelun perusrakenteet on kohdistettu koko 
kunnostusojituspinta-alalle, joka koko Lounais-
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Suomessa on noin 4000 ha/vuosi (Lounais-Suomen 
metsäohjelma 2006 - 2010). Kunnostusojituspinta-
ala on jaettu osa-alueille niiden metsäpinta-alan 
suhteessa. Hakkuualueiden suojavyöhykkeissä on 
otettu huomioon vain uudishakkuut, joita tehdään 
Lounais-Suomessa noin 10 000 hehtaaria vuodes-
sa (Lounais-Suomen metsäkeskus). Uudishakkuun 
määrä on suhteutettu osa-alueiden vesipinta-alaan 
ja metsäpinta-alaan.
Satakunnan toimenpideohjelma-alueen met-
sätalouden nykykäytännön mukaiset toimenpi-
demäärät ja kustannukset on esitetty taulukoissa 
66 - 69.
Eniten vaikutusta metsätaloudella on Pohjois-
Satakunnan laajoilla metsäalueilla. Metsätalouden 
nykykäytännön mukaisten perustoimenpiteiden 
avulla voidaan vähentää jonkin verran metsäta-
loudesta aiheutuvaa ravinne- ja kiintoainekuor-
mitusta, mutta ei riittävästi sellaisten Satakunnan 
vesistöjen osalta, joissa metsätalouden paikalliset 
kuormitusvaikutukset voivat olla merkittäviä. 
Metsätalouden osalta tarvitaan lisätoimenpiteitä.
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Satakunnan metsien harvennus- ja uudishakkui-
den tavoitteelliset määrät seuraavan 10 vuoden 
aikana ovat 181 300 ha harvennushakkuita ja 
71 360 ha uudishakkuita. Satakunnan kunnissa 
suunniteltujen tavoitteellisten harvennus- ja uu-
dishakkuiden painopiste kohdistuu Kokemäen, 
Kankaanpään, Merikarvian ja Siikaisten kuntiin, 
joissa harvennushakkuiden esitetään toteutetta-
van yli 10 000 ha seuraavan 10 vuoden aikana. Yli 
4 000 ha uudishakkuu suunnitelmia esitetään to-
teuttavaksi Kankaanpäässä. Satakunnassa ojitus-
tarve on melko vähäinen seuraavan 20 vuoden 
aikana. Yli 4 000 ha ojitusmääriä on esitetty Karvi-
aan ja Pomarkkuun. Lannoitettavan metsäalueen 
pinta-ala on noin 6 500 ha seuraavan 10 vuoden 
aikana. (Alahuhta 2008). 
Metsätalouden osalta lisätoimenpiteitä ovat:
•	 Kunnostusojituksen	tehostettu	vesiensuoje-





Lounais-Suomen metsäkeskuksen antaman arvi-
on mukaan Lounais-Suomessa tehdään tehostettua 
vesiensuojelusuunnittelua (sisältää valuma-alue-
kohtaisen suunnittelun ja luonnonhoitohankkei-
den suunnittelun) tällä hetkellä vuosittain n. 5 000 
hehtaarilla ja sen määrää on tarkoitus nostaa noin 
20 % vuodessa. Kyseinen määrää on jaettu osa-
alueiden metsäpinta-alan suhteessa.
Satakunnan toimenpideohjelma-alueella met-
sätalouden lisätoimenpiteinä esitetään Eurajo-
en-Lapinjoen osa-alueelle kunnostusojituksen 
vesiensuojelun tehostamista ja metsätalouden 
eroosiohaittojen vähentämistä yhteensä 54 vesien-
suojelurakenteella (taulukko 66). Tehostettua ve-
siensuojelusuunnittelua esitetään 830 hehtaarille 
vuodessa ja tilakohtaista neuvontaa 300 kpl/vuosi.
Kokemäenjoen alaosan – Loimijoen osa-alueelle 
esitetään kunnostusojituksen vesiensuojelun te-
hostamista ja metsätalouden eroosiohaittojen vä-
hentämistä yhteensä 42 vesiensuojelurakenteella 
(taulukko 67). Tehostettua vesiensuojelusuunnit-
telua esitetään 1 760 hehtaarille vuodessa ja tila-
kohtaista neuvontaa 600 kpl/vuosi.
Karvianjoen osa-alueelle metsätalouden lisätoi-
menpiteinä esitetään metsätalouden eroosiohait-
tojen torjuntaan ja kunnostusojituksen vesiensuo-
jelun tehostamiseen yhteensä 72 vesiensuojelura-
kennetta, tehostettua vesiensuojelusuunnittelua 1 
860 hehtaarille/vuosi ja tilakohtaista neuvontaa 
300 kpl/vuosi (taulukko 68).
Lisäksi arvokkaiden metsälain mukaisten 
pienvesien tila tulee turvata metsätaloudellisten 
toimenpiteiden yhteydessä. Vesistöjen varsille jä-
tettävissä leveissä suojavyöhykkeissä tulee jättää 
maanpinta rikkomatta. 
Eteläisen Selkämeren osa-alueen metsätalouden 
vaikutukset vesien tilaan ovat vähäiset, joten erityi-
siä lisätoimenpiteitä tälle alueelle ei esitetä.
Metsätaloudelle esitetyt lisätoimenpiteet ja kus-
tannukset on esitetty osa-alueittain taulukoissa 66 
– 69).
Ehdotukset ohjauskeinoiksi
Valtion rahoituksen laajamittainen käyttö metsä-
talouden vesiensuojeluhankkeiden suunnitteluun 
ja toteutukseen tulee turvata. Kestävän metsäta-
louden rahoituslain säädökset tulevat mahdolli-
sesti muuttumaan siten, että kunnostusojituksien 
vesiensuojelurakenteiden toteutukseen tulee lisää 
valtion tukea. Tämä mahdollistaa entistä laajem-
pien ja laadukkaampien vesiensuojelurakenteiden 
toteuttamisen valtion tukemissa kunnostusojituk-
sissa.
Tukijärjestelmien yhteensopivuutta tulee kehit-
tää niin, että esimerkiksi vaihtelevasti metsä- ja 
peltovaltaisilla alueilla virtaavan puron kunnostus 
ja puronvarsikosteikot voidaan joustavasti ottaa 
tukijärjestelmien piiriin. Luonnonhoitohankkeiden 
toteutukseen tulee olla käytettävissä riittävästi ra-
hoitusta. Luonnonhoitohankkeiden rahoitusta 
tulee suunnata myös happamilla sulfaattimailla 
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tehtäviin metsätalouden toimenpiteisiin ja myös 
näillä alueilla toteuttamatta jätettävien toimenpi-
teiden korvaamiseen.
Metsätaloudessa on tarpeen kehittää ja ottaa 
käyttöön menetelmiä, joilla ojitushankkeiden yh-
teydessä voidaan pienentää virtaaman vaihteluja 
ja vähentää vesieliöstölle haitallisten alivirtaama-
tilanteiden esiintymistä. Metsätalouden vesistö-
kuormituksen tutkimustieto on melko vanhaa ja 
siinä ei ole huomioitu viime vuosina metsätalou-
den vesiensuojelussa kehitettyjen uusien menetel-
mien kuten esim. kosteikkojen vesiensuojelua te-
hostavaa vaikutusta. Toiminnan jatkuvan paranta-
misen kannalta on tärkeää perustaa metsätalouden 
vesistökuormituksen seurantaverkosto, jossa sään-
nöllisesti seurattaisiin metsätaloustoimenpiteiden 
kuormituksen kehittymistä sekä vesiensuojelura-
kenteiden toimivuutta. Seurantaverkoston kehittä-
miseen tulisi osoittaa riittävä valtion rahoitus.
Metsätalouden osalta tarvitaan seuraavia ohjaus-
keinoja:
•	 Koulutetaan	ja	neuvotaan	metsätalouden	
toimijoita ohjeistusten ja suositusten käytän-
nön toteuttamiseksi.
•	 Selvitetään	mahdollisuus	muuttaa	vesilain-
säädäntöä niin, että pintavalutuskenttien, 
kosteikkojen ja muiden vesiensuojeluraken-
teiden toteuttaminen olisi mahdollista myös 
passiivisten maanomistajien alueella.
•	 Laaditaan	valtakunnalliset	kunnostusoji-
tuksen hankkeiden ilmoitus- ja lausuntome-
nettelyohjeet ottaen huomioon vesilakiin 
mahdollisesti lisättävä ilmoitusvelvollisuus 
sekä hallinnollinen menettelymalli uusjako-
toimituksia varten.
•	 Laaditaan	yhtenäiset	metsätalouden	ym-
päristönsuojeluohjeet, joita sovelletaan 
yksityisten, valtion, yhtiöiden ja yhteisöjen 
metsiin. Kehitetään turvemaiden metsänuu-
distamista koskevia vesiensuojeluohjeita ja 
-menetelmiä.
•	 Kehitetään	metsäsertifiointia	ottaen	huomi-




nus- ja omavalvontamalli toimijoille.
•	 Laajennetaan	luonnonhoitohankkeiden	so-
veltamispiiriä ja huolehditaan toimenpitei-
den riittävästä rahoituksesta. Kohdennetaan 
luonnonhoitohankkeita myös happamien 










dessa ja laaditaan yleissuunnitelmia erityi-
sesti kunnostusojituksen painopistealueille.
•	 Arvioidaan	ilmastomuutoksen	vaikutusta	











valuma-alueet, joissa markkinoidaan ja 
toteutetaan luonnon monimuotoisuutta 
(METSO-ohjelma), vesiensuojelua ja metsä-
taloutta samanaikaisesti tukevaa integroivaa 
met-säyleissuunnittelua ja valuma-alueiden 
toimenpiteiden seurantaa. Aloitetaan integ-




Metsätalouden toimenpiteiden kustannusten ar-
vioinnissa on käytetty yksikkökustannuksia, jotka 
perustuvat Kehittämiskeskus Tapiosta, metsäkes-
kuksista, metsähallitukselta ja metsänhoitoyhdis-
tyksiltä saatuihin kustannustietoihin. Toimenpitei-
den määrien arvioinnissa on käytetty metsäkes-
kuksilta saatuja tietoja ja Lounais-Suomen metsä-
ohjelmassa (2006 – 2010) esitettyjä tietoja. 
Keskimääräiset käytetyt yksikkökustannukset ovat 
seuraavat:
•	 Kunnostusojituksen	vesiensuojelun	inves-
tointikustannukset 20 euroa/ojitushehtaari 




kustannus 3 500 euroa/vuosi ja käyttökus-
tannus 47 euroa/ha/vuosi.










eella metsätalouden toimenpiteiden nykykäytän-
nön mukaiset investoinnit vuosina 2010 - 2015 ovat 
2 milj. euroa ja käyttökustannukset 63 000 euroa. 
Lisätoimenpiteiden investoinnit ovat puolestaan 
420 000 euroa ja käyttökustannukset 219 000 eu-
roa/vuosi. Kustannukset on esitetty osa-alueittain 
taulukoissa 69 - 72.
Taulukko 66. Metsätalouden vesiensuojelun investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä 
vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Eurajoen - Lapinjoen osa-alueella. (Ympäristötiedon hallinta-
järjestelmä Hertta, 11/2009).










2 500 ha 50 5 10
Hakkuualueiden suojavyöhyke 2 140 ha 490 7 54
Lannoitusten suojakaistat2 9 ha - 1 1
Metsätalouden eroosiohaittojen 
torjunta2
36 kpl 90 4 12




24 kpl 60 2 8
Metsätalouden eroosiohaittojen 
torjunnan tehostaminen2
30 kpl 75 3 10
Tehostettu vesiensuojelusuun-
nittelu2
830 ha/vuosi - 4 4
Koulutus ja neuvonta2 300 kpl/vuosi - 45 45
Yhteensä 135 54 67
KAIKKI YHTEENSÄ 765 71 144
1 perustoimenpide 2 täydentävä toimenpide
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Taulukko 67. Metsätalouden vesiensuojelun investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä 
vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alueella. (Ympäristö-
tiedon hallintajärjestelmä Hertta, 11/2009).










5 300 ha 106 11 21
Hakkuualueiden suojavyöhyke 2 100 ha 350 5 38
Lannoitusten suojakaistat2 12 ha - 2 2
Metsätalouden eroosiohaittojen 
torjunta2
30 kpl 75 3 10




24 kpl 60 2 8
Metsätalouden eroosiohaittojen 
torjunnan tehostaminen2
18 kpl 45 2 6
Tehostettu vesiensuojelusuun-
nittelu2
1 760 ha/vuosi - 9 9
Koulutus ja neuvonta2 600 kpl/vuosi - 90 90
Yhteensä 105 103 113
KAIKKI YHTEENSÄ 636 124 184
1 perustoimenpide 2 täydentävä toimenpide
Taulukko 68. Metsätalouden vesiensuojelun investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä 
vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Karvianjoen osa-alueella. (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä 
Hertta, 11/2009).










5 600 ha 112 11 22
Hakkuualueiden suojavyöhyke 2 160 ha 560 8 61
Lannoitusten suojakaistat2 6 ha - 1 1
Metsätalouden eroosiohaittojen 
torjunta2
48 kpl 120 5 16




36 kpl 90 4 12
Metsätalouden eroosiohaittojen 
torjunnan tehostaminen2
36 kpl 90 4 12
Tehostettu vesiensuojelusuunnit-
telu2
1 860 ha/vuosi - 9 9
Koulutus ja neuvonta2 300 kpl/vuosi - 45 45
Yhteensä 180 62 78
KAIKKI YHTEENSÄ 972 87 178
1 perustoimenpide 2 täydentävä toimenpide
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Taulukko 69. Metsätalouden vesiensuojelun investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa sekä 
vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Eteläisen Selkämeren osa-alueella. (Ympäristötiedon hallintajärjes-
telmä Hertta, 11/2009).










170 ha 3 0 1
Yhteensä 3 0 1
LISÄTOIMENPITEET
Yhteensä - - -
KAIKKI YHTEENSÄ 3 0 1
1 perustoimenpide 2 täydentävä toimenpide
Osaa toimenpiteistä tuetaan julkisin varoin. Kes-
tävän metsätalouden rahoituslain (Kemera-lain) 
asettamien ehtojen mukaan maksettavat tuet 
muodostavat nykyisin keskeisen metsätalouden 
vesiensuojelua tukevan rahoitusjärjestelmän. Met-
sän uudistamista, suometsien kunnostusojitusta 
ja metsäteiden rakentamista sekä kunnostamista 
koskevat suunnittelukustannukset maksetaan met-
sänomistajille kokonaan maa- ja metsätalousmi-
nisteriön määräämin perustein. Yhteishankkeina 
toteutetuissa kunnostusojitushankkeissa tuetaan 
vesiensuojelutoimenpiteiden toteutusta.
Metsätalouden vesiensuojelua on mahdollista 
tehostaa yksityisten metsänomistajien mailla met-
säluonnon hoitohankkeisiin myönnettävällä tuella, 
jos toimenpiteellä on tavanomaista laajempi mer-
kitys vesien ja vesiluonnon hoidon kannalta eikä 
kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle. 
Luonnonhoitohankkeen kustannukset voidaan ra-
hoittaa kokonaan rahoituslain mukaisella tuella. 
Tukea voidaan myöntää yksityisten maanomista-
jien metsien kestävää hoitoa ja käyttöä edistävään 
valtakunnallisesti merkittävään kokeilu- ja selvi-
tystoimintaan.
Vastuu metsätalouden toimenpiteiden toteu-
tuksesta on metsätalouden toimijoilla, mutta myös 
maa- ja metsätalousministeriöillä, metsäkeskuksil-
la ja neuvontajärjestöillä on keskeinen rooli.
6.2.9 
Vedenotto
Vesilain (264/1961) mukaan vaaditaan lupa pohja-
vedenottoon, joka on suurempi kuin 250 m3 vuoro-
kaudessa. Kasteluveden ottoon vesistöstä tarvitaan 
ympäristölupaviraston lupa, mikäli toiminnasta 
aiheutuu haittaa tai vahinkoa vesistön alapuoli-
sen osan vedenkäyttäjille tai jos yleistä etua louka-
taan. Luvat sisältävät määräyksiä mm. vedenoton 
määrästä ja tarkkailusta. Luvat ovat yleensä py-
syviä, mutta uusien lupahakemusten yhteydessä 
lupaehtoja voidaan tarkistaa. Satakunnan alueel-
la merkittävillä pintavedenottamoilla on vesilain 
mukaiset luvat ja mikäli vedenottajat noudattavat 
heille annettuja lupaehtoja, ei vedenoton pitäisi ol-
la esteenä hyvän tilan saavuttamiselle Satakunnan 
pintavesien toimenpideohjelma-alueella. 
6.2.10 
Vesistöjen kunnostus, säännöstely 
ja rakentaminen
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet 
Vesistöjen kunnostus
Vesienhoidon suunnittelun mukaisen vesistöjen 
kunnostamisen keskeisenä päämääränä on ve-
sistöjen ekologisen tilan parantaminen. Vesistöjä 
kunnostetaan ja hoidetaan myös mm. vesi- ja ran-
taluonnon, virkistysmahdollisuuksien, kalakan-
tojen ja arvokkaiden maisemien palauttamiseksi 
ja säilyttämiseksi. Vesien tilan pysyvien tulosten 
saavuttamiseksi tulee tehdä toimenpiteitä sekä 
valuma-alueella että itse vesistössä. Tietyt kun-
nostustoimenpiteet (esim. vedenpinnan nosto) 
edellyttävät yleensä vesilain mukaista lupaa. Usein 
rehevien järvien kunnostuksessa on myös kysymys 
ns. sisäisen kuormituksen vähentämisestä. Tällöin 
hyvän tilan saavuttaminen edellyttää sekä ulkoisen 
että sisäisen kuormituksen vähentämistä.
Jokien ja purojen kunnostuksessa tavoitteena on 
useimmiten palauttaa kaloille ja muille vesieliöille 
suotuisat olosuhteet virtapaikkoihin. Samoin py-
ritään ennallistamaan pienvesistöjä vesioloiltaan 
takaisin luonnonmukaisemmiksi. 
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Käytetyimpiä järvien kunnostusmenetelmiä ovat 
vedenkorkeuden nosto, hapetus, kasvillisuuden 
poisto, ravintoverkkokunnostus ja ruoppaus. Kun-
nostuksilla voidaan parantaa järvien ja jokien ve-
den laatua ja elinympäristöjä pysyvästi vain, jos 
samalla huolehditaan ongelmia aiheuttavan sekä 
sisäisen että ulkoisen kuormituksen riittävästä vä-
hentämisestä.
Vesistöjen kunnostuksen osalta nykykäytännön 
mukaisiksi toimenpiteiksi on katsottu lupavelvoit-
teiden piirissä olevat kunnostukset ja sellaiset va-
paaehtoiset kunnostukset, joilla on jo vesioikeudel-
linen lupa ja/tai rahoituspäätös.
 Satakunnan toimenpideohjelma-alueella täl-
laisia nykykäytännön mukaisia toimenpiteitä on 
katsottu olevan Eurajoen-Lapinjoen osa-alueella 
Säkylän Pyhäjärven kunnostus (ravintoketjukun-
nostus) ja Eurajoen alaosan koskikunnostushanke 
(sisältää Irjanteenkosken, Saharin-kosken ja Pane-
liankosken) (taulukko 70).
Kokemäenjoen alaosan – Loimijoen osa-alueella 
nykykäytännön mukaisia toimenpiteitä ovat Har-
junpäänjoen/Kaasmarkunjoen/Kullaanjoen kos-
kikunnostushankkeet (Holminkoski, Harjunpään 
pohjapato, Jokipolven pohjapato, Vääräkoski ja 
Tehtaankosket) sekä Jaaranjokeen/Piilijokeen ra-
kennettavat neljä pohjapatoa vedenkorkeuksien 
nostamiseksi alivirtaamakausina (taulukko 71).  
Karvianjoen osa-alueella nykykäytännön mu-
kaisia toimenpiteitä ovat virtavesien elinympäris-
tökunnostukset Kynäsjoessa (Kynäskosken, Sau-
kuan, Vääräkosken, Piippukosken ja Kukonkosken 
koskikunnostukset), Noormarkunjoessa/Oravajo-
essa (16 koskea sisältävä koskikunnostushanke), 
Eteläjoessa (koskikunnostukset Sahikoskessa, 
Laununkoskessa, Haarakoski-Pärkilänkoskessa, 
Rytökoskessa ja Paloheimonkoskessa), Merikar-
vianjoessa (kunnostushanke sisältää noin 20 kos-
kialuetta, joista osa kunnostetaan kalastuskohteik-
si, osa lisääntymisalueiksi), Karvianjoen alaosassa 
(Majankosken, Mateenpalokosken, Veneskosken, 
Paattikosken ja Kavokosken koskikunnostukset) 
sekä Pomarkunjoessa (Pomarkun kyläkoski) (tau-
lukko 72).
Vesistöjen säännöstely ja rakentaminen
Vesilain mukaan vesien tilaan vaikuttaviin raken-
tamishankkeisiin tarvitaan ympäristölupaviraston 
lupa. Satakunnan vesistöalueilla on myönnetty ai-
kojen kuluessa lukuisia lupia vesistön järjestelyyn, 
säännöstelyyn sekä patojen ja voimalaitosten ra-
kentamiseen. Satakunnan kaikki merkittävimmät 
vesistöt (Eurajoki, Kokemäenjoki, Karvianjoki) 
ovat säännösteltyjä ja käytännössä kaikki viljelys-
alueiden läpi virtaavat joet on perattu kuivatuksen 
tehostamiseksi. 
Vesistörakentamista koskevat luvat ovat joko py-
syviä (esim. voimalaitos- ja säännöstelyluvat) tai 
määräaikaisia (esim. perkaukset ja ruoppaukset). 
Hankkeiden lupapäätökset sisältävät tavallisesti 
velvoitteen tarkkailla toimenpiteen vaikutuksia 
vesien tilaan ja kalastoon. Pysyviin lupiin sisältyy 
vain harvoin kalataloudellisia tarkkailuvelvoittei-
ta, mutta määräaikaisiin lupiin sen sijaan melko 
säännönmukaisesti. Säännöstelyä koskevat luvat 
ovat yleensä pysyviä, mutta niitä voidaan vesilain 
muutoksen (1994) mukaan tarvittaessa muuttaa. 
Säännöstelyä voidaan lieventää, mikäli siitä aiheu-
tuu kohtuutonta haittaa. Valmisteilla olevan uuden 
vesilain ehdotuksen mukaan vanhoja, alkuperäi-
sen merkityksensä menettäneitä lupia voitaisiin 
jatkossa määrätä raukeamaan. Vesilain mukais-
ten lupahakemusten käsittelyssä tullaan jatkossa 
ottamaan huomioon vesienhoitosuunnitelmien 
tavoitteet, joten vesirakentamishankkeiden toteu-
tus ei jatkossa ole esteenä pintavesien hyvän tilan 
saavuttamiselle.
Satakunnassa on parhaillaan vireillä useita 
merkittäviä suunnittelu- ja lupakäsittelyvaiheessa 
olevia tulvasuojeluun liittyviä hankkeita, joilla on 
myös positiivista vesiensuojelullista merkitystä, 
koska niillä vähennetään tulvatilanteiden aikaista 
ravinteiden ja muiden haitta-aineiden huuhtou-
tumista vesistöihin. Porin tulvasuojeluhankkeen 
tarkoituksena on estää vaikean jääpatotulvan ai-
heuttamat vahingot Porin keskustassa ja myös 
Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolla. Kokemäen-
joen keskiosan ja Loimijoen alaosan tulvasuojelu-
hankkeen tarkoituksena on vähentää merkittävästi 
maataloudelle ja asutukselle tulvista aiheutuvia 
vahinkoja. Lisäksi Kokemäenjoen alaosalla on vi-
reillä Kirkkojuovan kunnostushanke, jolla on sekä 
ekologisia että tulvasuojelullisia hyötyjä. Eurajoen 
yläosalla on vireillä Eurajoen yläosan perkaushan-
ke, joka liittyy Pyhäjärven säännöstelyyn ja sitä 
kautta tulvasuojeluun.
 Satakunnassa on toteutettu 1900- luvun loppu-
puolelta lähtien virtavesien kalataloudellisia kun-
nostuksia Karvianjoen vesistössä Salmusoja-Poh-
jajoella, Merikarvianjoella ja Karvianjoen yläosalla 
sekä Eurajoen vesistössä joen alaosalla. Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen suunnitelmissa on jatkaa 
kalataloudellisia kunnostuksia näissä vesistöissä. 
Parhaillaan on lupakäsittelyssä tai suunnittelun 
loppuvaiheessa useita Satakunnan kohteita: Kar-
vianjoen alaosa Vatajankoskelta Kynäsjärveen, Ky-
näsjoki, Pomarkunjoki, Etelä- ja Noormarkunjoki, 
Harjunpäänjoen alaosa ja Eurajoen keskiosa. 
Säännöstelyn kehittämisen osalta on käynnistet-
ty Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimesta 
(nyk. Varsinais-Suomen ELY-keskus) Karvianjoen 
säännöstelyn kehittämishanke, jonka tarkoituk-
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sena on lieventää säännöstelyn haittavaikutuksia 
ottaen huomioon vesistön eri käyttömuodot.
Istutukset ovat kalakantojen yleisin hoitomuoto. 
Merkittävä osuus istutuksista on velvoiteistutuk-
sia, jotka on määrätty vesistön kuormittajalle, ra-
kentajalle tai säännöstelijälle ympäristö- ja vesilain 
mukaisessa lupapäätöksessä. Velvoiteistutusten 
määrää tai kustannuksia ei ole arvioitu toimenpi-
deohjelmatasolla, vaan ne on esitetty alueemme 
vesienhoitosuunnitelmassa. Kokemäenjoen-Saa-
ristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella käyte-
tään vuosittain velvoiteistutuksiin noin 1,14 milj. 
euroa. Merkittävä osa näistä istutuksista tehdään 
kalastukselle aiheutuneiden menetysten korvaa-
miseksi. 
Eurajoen-Lapinjoen osa-alueella nykykäytän-
nön mukaisina säännöstelyyn ja vesirakentami-
seen liittyvinä toimenpiteinä ovat Eurajoen ala-
osassa sijaitsevien Pappilankosken voimalaitoksen 
luonnonmukainen kalatie ja Panelian säännöstely-
padon kalatie. 
Kokemäenjoen alaosan-Loimijoen osa-alueella 
nykykäytännön mukaisia toimenpiteitä ovat Loi-
mijoen Mommolankosken vanhan padon luon-
nonmukaistaminen ja Kullaanjoen järjestelyyn 
liittyvien säännöstelypatojen (4 kpl) muuttaminen 
luonnonmukaisiksi pohjapadoiksi.
Karvianjoen osa-alueella puolestaan nykykäy-
tännön mukaisia toimenpiteitä säännöstelyn ja 
vesirakentamisen osalta ovat Karvianjoen sään-
nöstelykäytännön kehittäminen (suunnittelu), 
Hanhijoen kalatie, Eteläjoen Sahakosken padon ja 
alakynnyksen kalatiet sekä Kynäsjoen Harjakos-
ken säännöstelypadon kalatie.
Nykykäytännön mukaiset toimenpiteet ja nii-
den kustannukset osa-alueittain on esitetty tau-
lukoissa 70 - 72.
Ehdotukset lisätoimenpiteiksi
Edellä esitetyn mukaisesti vesistöjen kunnostuk-
sen, rakentamisen ja säännöstelyn toimenpiteitä 
on pidetty nykykäytännön mukaisina, jos niiden 
perustana on velvoittava tai mahdollistava lupa ja 
rahoituskin on varma tai erittäin todennäköinen. 
Muilta osin kunnostukset, kuten myös säännöste-
lyn muutokset ovat lisätoimenpiteitä.
Kalojen ja muiden vesieliöiden vapaan liikkumi-
sen turvaaminen on yksi vesienhoidon keskeisistä 
tavoitteista. Vesirakenteisiin liittyvät lisätoimen-
piteet kohdistuvatkin yleensä olemassa olevien 
vanhojen vesistörakenteiden ekologisten haittojen 
vähentämiseen. Vesieliöstön vaellusesteinä olevat 
virtavesien patorakenteet aiheuttavat useissa koh-
teissa selvää haittaa. Vesien ekologisen tilan kan-
nalta useimmiten paras tapa vapaan liikkumisen 
turvaamiseen olisi poistaa vaelluseste vesistöstä. 
Esteen poistaminen on mahdollista vain harvoin, 
koska poistamisesta aiheutuu yleensä merkittävää 
haittaa padon käyttötarkoitukselle. Yleisin tapa es-
teellisyyden vähentämiseksi onkin kalankulku-
mahdollisuuden järjestäminen kalateiden avulla. 
Uusille padoille haettavissa luvissa otetaan kantaa 
mm. kalateiden rakentamisvaatimuksiin, mutta 
alueella on myös vanhoja patorakenteita, joihin 
tulisi rakentaa kalatiet tai muuttaa ne luonnon-
mukaisiksi pohjapadoiksi, mikäli tämä pystytään 
tekemään aiheuttamatta vesistön käyttömuodoil-
le merkittävää haittaa. Kalatalouden ja -ekologian 
kannalta pato, joka on täydellinen vaelluseste, es-
tää yleensä kyseisen vesistön hyvän tilan saavut-
tamisen. 
Ulkoisen kuormituksen vähentäminen on ensi-
arvoisen tärkeää järvien hyvän tilan saavuttamisen 
tai sen turvaamisen kannalta. Useissa tapauksissa 
pelkkä ulkoisen kuormituksen vähentäminen ei 
kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan järviin kohdistu-
via kunnostustoimenpiteitä. Näin on esimerkiksi 
voimakkaasti kuormitetuilla alueilla ja sisäkuor-
mitteisissa järvissä. Vesienhoidon suunnittelussa 
kunnostustoimenpiteiden arvioinnissa on pyritty 
tarkastelemaan vain kohteita, joissa kunnostus-
toimet parantavat ensisijaisesti järven ekologista 
tilaa, eikä pelkkää virkistyskäyttöarvoa tai muita 
käyttömahdollisuuksia.
Satakunnan toimenpideohjelma-alueella ensisi-
jaisia toimenpiteitä ovat kalojen kulkumahdol-li-
suuksien parantaminen, habitaattikunnostukset ja 
muut ekologista tilaa parantavat toimenpiteet sekä 
merialueella virtausolojen parantaminen. Alueel-
la tullaan lisäksi toteuttamaan useita pienempiä 
vesistökunnostustöitä, jotka liittyvät pääasiassa 
rehevöityneiden järvien ja merenlahtien kunnos-
tamiseen. Ensisijaisena ja vaikuttavimpina toi-
menpiteinä ovat valuma-alueella tehtävät toimet, 
toissijaisena vesialueen ruoppaukset, niitot, veden-
nostot, ravintoverkkokunnostukset jne. Vesistöjen 
tilaa ja käyttöä parantavia hankkeita suunnitellaan 
ja kohdennetaan vesienhoidon sekä alueellisten ja 
paikallisten tarpeiden pohjalta tarkemmalla tasolla 
SATAVESI –ohjelman neljässä vesistöalueryhmäs-
sä, joiden kautta hankkeet pyritään saamaan mah-
dollisuuksien mukaan myös toteutukseen.
Vesirakenteisiin liittyvät lisätoimenpiteet koh-
distuvat olemassa olevien vanhojen vesistöra-
kenteiden ekologisten haittojen vähentämiseen. 
Alueella on runsaasti vanhoja patorakenteita, 
joihin tulisi rakentaa toimivat kalatiet tai muut-
taa ne luonnonmukaisiksi pohjapadoiksi, mikäli 
tämä pystytään tekemään, aiheuttamatta vesistön 
käyttömuodoille merkittävää haittaa. Kalatalou-
den kannalta pato, joka on täydellinen vaelluseste, 
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estää yleensä kyseisen vesistön hyvän tilan saa-
vuttamisen.
Lisätoimenpiteinä vesistökunnostuksiin, sään-
nöstelyyn ja rakentamiseen liittyen Eurajoen-La-
pinjoen osa-alueella esitetään Köyliönjärven kun-
nostusta (ravintoketjukunnostus, vesikasvillisuu-
den niitto, virtausolojen parantaminen ja veden 
pinnan nosto), Yläneenjoen virtavesien elinym-
päristökunnostuksen suunnittelua, Köyliönjoen 
Harolankosken padon kunnostusta luonnonmu-
kaiseksi sekä Eurajoen yläosan perkausta virtaus-
olojen parantamiseksi ja tulvien vähentämiseksi. 
Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen osa-alueella 
lisätoimenpiteenä esitetään Kourajoessa sijaitse-
van Kourajärven säännöstelypadon kunnostuksen 
suunnittelua, Kokemäenjoen Harjavallan voima-
laitospadon alapuolista kalataloudellista kunnos-
tushanketta sekä Sammaljoen/Sammunjoen kala-
taloudellisen kunnostuksen suunnittelua.
Karvianjoen osa-alueella lisätoimenpiteenä 
vesistöjen kunnostuksen, säännöstelyn ja raken-
tamisen osalta esitetään järvikunnostuksia kahteen 
kohteeseen (Karvianjärvi ja Isojärvi) sekä Pomar-
kunjoen Kyläkosken ja Inhottujärven luusuassa 
sijaitsevan Riuttansalmen säännöstelypadon kala-
teiden rakentamista. 
Satakunnan toimenpideohjelma-alueelle esi-
tetyt lisätoimenpiteet vesistöjen kunnostuksiin, 
säännöstelyyn ja rakentamiseen liittyen ja niiden 
kustannukset on esitetty osa-alueittain taulukoissa 
70 - 72. Satakunnan toimenpideohjelma-alueelle 
esitetyt kalatiet (nykykäytännön mukaiset ja lisä-
toimenpiteet) näkyvät myös kuvassa 12.
Ehdotukset ohjauskeinoiksi
Jotta vesien hyvä tila voidaan Satakunnan toimen-
pideohjelma-alueella saavuttaa, vesistöjen kun-
nostuksen suunnitteluun tulee varata riittävästi 
kaikkien osapuolten ja hyödynsaajien rahoitusta. 
Vesistöjen kunnostustarve tulee kasvamaan tule-
vaisuudessa merkittävästi. Järvien kunnostusme-
netelmiä tulee tutkia ja kehittää kokonaisuutena. 
Esimerkiksi yhtenä menetelmänä on käytetty 
kalojen tehokasta poistopyyntiä, jonka tulokset 
ovat olleet vaihtelevia. Pikaisesti tuleekin kehit-
tää toiminta- ja rahoitustapoja vähempiarvoisen 
kalan poistopyyntiin ammattikalastuksen avulla. 
Lisää tietoa tarvitaan tehokalastusmenetelmistä, 
kalastuksen kohdentamisen ja tehon optimoinnis-
ta sekä tehokalastuksen pitkäaikaisvaikutuksista 
ekosysteemissä. Jatkossa on myös tarvetta panos-
taa sisäisen kuormituksen prosessien ja vähentä-
mistoimien tutkimukseen ja kehittämiseen, koska 
sisäinen kuormitus muodostaa merkittävän uhan 
vesien hyvän tilan saavuttamiselle.
Vesilain säädöksiä on tarvetta muuttaa vesilain 
uudistuksessa siten, että vedenpinnan nostohank-
keet voidaan toteuttaa nykyistä yksinkertaisem-
min. Vanhojen vesistörakenteita koskevien lupa-
päätösten muuttamista tulisi helpottaa.
Voimakkaasti rakennettujen jokien, kuten esi-
merkiksi perattujen uomien ja ns. kuivien uomien, 
ekologisen tilan parantamismahdollisuuksia tulisi 
selvittää ja kehittää toimivia ja taloudelisia kunnos-
tusmenetelmiä. Virtavesien kalataloudellisen kun-
nostuksien seurantaa tulee tehostaa. Lisää tietoa 
tarvitaan mm. kutualueiden ja poikashabitaattien 
optimaalisista ominaisuuksista ja mitoituksesta, 
purokunnostusten menetelmistä, talvehtimisalu-
eiden kunnostuksesta ja kalateiden toimivuudesta. 
Kalateiden rakentamistarpeesta kalatalouskunnos-
tuksesta tulee laatia valtakunnallinen strategia ja 
siihen liittyvät alueelliset toimintasuunnitelmat. 
Kunnostusten ja kalatierakentamisen seurantaa, 
tutkimusta ja menetelmäkehitystä tulee tehostaa 
kalatalous- ja ympäristöhallinnon yhteistyönä ka-
lataloudellisten kunnostusten kehittämistyöryh-
män raportissa vuonna 2004 esitettyjen suuntavii-
vojen mukaisesti.
Vesistöjen kunnostamisen, säännöstelyn ja raken-














kevissa selvitysvelvoitteissa otetaan huo-
mioon vesien ekologisen tilan ja luonnon 
monimuotoisuuden tavoitteet.
•	 Pyritään	kehittämään	vesilain	mukaisten	
lupavelvoitteiden joustavuutta ja tarkistus-
mahdollisuuksia vesienhoidon tavoitteiden 
turvaamiseksi.
•	 Selvitetään	arvokkaiden	luontotyyppien	
(mm. luonnontilaiset purot) suojelua koske-
vien säädösten tarkistamistarvetta ja säädös-
ten suhdetta vesilainsäädäntöön luonnon-
suojelu- ja metsälainsäädäntöä kehitettäessä.
•	 Parannetaan	tulvavesien	pidättymishank-
keiden toteuttamisedellytyksiä tulvadirek-
tiivin mukaisia säädöksiä laadittaessa sekä 
maankäyttöön liittyvää lainsäädäntöä kehi-



























































Kuva 12. Satakunnan pintavesien toimenpideohjelmassa ehdotetut kalatiet.
0 2010 km
© Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/10
© Varsinais-Suomen ELY-keskus 
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tettäessä ottaen huomioon ekologisen tilan 
ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet.
•	 Selvitetään	mahdollisuus	lisätä	vesilainsää-
däntöön vesistön kunnostusyhtiön perus-
taminen.
•	 Laaditaan	ympäristövastuudirektiivin	
mukaiset säädökset siten, että tarvittaessa 
voidaan edellyttää korvausbiotooppien ja –
habitaattien järjestämistä, mikäli hanketta ei 
voida toteuttaa elinympäristöjä ja ekologista 
tilaa olennaisesti vaarantamatta.
•	 Otetaan	käyttöön	uusia	rahoitusinstrument-
teja ja toimintamalleja yksityisen ja julkisen 




siin, jotka edistävät vesienhoidon tavoittei-
den saavuttamista.
•	 Pidetään	vesienhoidon	tavoitteiden	saa-
vuttamista edistäviä toimenpiteitä tuen 
ehtona julkista tukea saavissa rakentamis- ja 
säännöstelyhankkeessa ja suunnataan tukea 
näihin toimenpiteisiin.
•	 Varataan	riittävä	rahoitus	kunnostusten	
seurantaan ja tuloksellisuuden arviointiin.
•	 Kehitetään	säännöstelyä	huomioiden	ilmas-
tonmuutos ja koko vesistöalueen tulvariski-
en hallinnan tarpeet sekä vesienhoidon 
tavoitteet.
•	 Tulvariskien	hallinnan	suunnittelussa	




suuksia vaikuttaa siihen hydrologisen 
kunnostamisen avulla.
•	 Edistetään	kunnostuksen	suunnitteluun	




talkoovoimin ja kehitetään kunnostuksen 
vaihtoehtoisia toiminta-, osallistumis- ja 
rahoitusmalleja.
•	 Kehitetään	kunnostusmenetelmiä	ja	eri	
menetelmien vaikuttavuuden, tehokkuuden 
ja pysyvyyden seurantaa.
•	 Selvitetään	sedimenttien	haitta-aineiden	




Vesistöjen kunnostuksen, säännöstelyn ja raken-
tamisen kustannustarkastelua on vaikeuttanut se, 
että tarvittavat toimenpiteet ja niiden kustannuk-
set vaihtelevat suuresti vesistöjen olosuhteiden ja 
haittaa aiheuttavien tekijöiden vuoksi. Ilman han-
kesuunnittelua on ollut usein mahdotonta tehdä 
edes kohtuullisen luotettavaa kustannustarkas-
telua. Satakunnan toimenpideohjelma-alueella 
kustannusten arvioinnissa on käytetty hankekoh-
taisia kustannustietoja lähinnä kalataloudellisissa 
kunnostustoimenpiteissä. Muuten toimenpiteiden 
kustannustarkasteluissa on hyödynnetty ns. kus-
tannusten arviointiohjeessa (www.ymparisto.fi/
vesienhoito) esitettyjä suuntaa-antavia keskimää-
räisiä lukuja ja asiantuntija-arviota. 
Varsinkin vesistökunnostusten osalta taulu-
koissa esitetyt kustannukset ovat todennäköisesti 
alakanttiin ja voivat nousta hankkeesta riippuen 
huomattavasti korkeammaksi kunnostuksen to-
teutusvaiheessa. Esimerkiksi Säkylän Pyhäjärven 
osalta on tiedossa, että tehokalastus oikein toteu-
tettuna maksaa siellä noin 150 000 €/vuosi. Nämä 
arviot tulee ottaa toimenpiteiden toteutusvaihees-
sa huomioon. 
Toimenpiteille on pyritty arvioimaan sekä in-
vestointi- ja käyttökustannukset. Virtavesien kun-
nostuksen osalta käyttökustannukset on kuitenkin 
jätetty arvioimatta, koska asiasta ei ollut käytet-
tävissä kustannustietoja. Kalateiden ja vastaavien 
rakenteiden aiheuttama energian menetys on huo-
mioitu käyttökustannuksena. Vesistöjen kunnos-
tukseen, rakentamiseen ja säännöstelyyn liittyen 
esitetään joissakin kohteissa vuoteen 2015 mennes-
sä vasta selvityksiä tai suunnittelua. Tällaiset suun-
nittelukustannukset on katsottu investoinneiksi.
Satakunnan toimenpideohjelma-alueella vesis-
töjen kunnostuksen, rakentamisen ja säännöste-
lyn nykykäytännön mukaiset investoinnit vuosina 
2010 - 2015 ovat arviolta 1,4 milj. euroa vuodessa 
ja lisätoimenpiteiden investoinnit 932 000 euroa 
vuodessa. Nykykäytännön käyttökustannuksiksi 
on arvioitu 64 000 euroa vuodessa ja lisätoimen-
piteiden käyttökustannukset 40 000 euroa/vuo-
si. Vesistöjen kunnostukseen, säännöstelyyn ja 
rakentamiseen liittyvät toimenpiteet Satakunnan 
toimenpideohjelma-alueella on esitetty osa-alueit-
tain taulukoissa 70 - 72.
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Taulukko 70. Vesistöjen kunnostuksen, säännöstelyn ja rakentamisen investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokus-
tannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Eurajoen - Lapinjoen osa-alueella. 
(Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, 11/2009).











1 kpl 150 20 32
Virtavesien elinympäristö-
kunnostus2
1 kpl 80 - 6
Kalankulkua helpottavat 
toimenpiteet2
2 kpl 100 4 8




1 kpl 150 20 32
Virtavesien elinympäristö-
kunnostus2
1 kpl 20 - 2
Kalankulkua helpottavat 
toimenpiteet2
1 kpl 50 - 4
Muut kunnostustoimenpi-
teet2
1 kohde 300 - 24
Yhteensä 520 20 62
KAIKKI YHTEENSÄ 850 44 108
1 perustoimenpide
2 täydentävä toimenpide
* ensimmäisellä vesienhoitokaudella tehdään vain selvityksiä tai suunnittelua
Taulukko 71. Vesistöjen kunnostuksen, säännöstelyn ja rakentamisen investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokus-
tannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Kokemäenjoen alaosan - Loimijoen 
osa-alueella. (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, 11/2009).












2 kpl 165 - 13
Kalankulkua helpottavat 
toimenpiteet2
5 kpl 140 - 11
Muut kunnostustoimenpi-
teet2
1 kohde 50 - 4




1 kpl 1 kpl 160 - 13
Kalankulkua helpottavat 
toimenpiteet2
1 kpl 2 - -
Yhteensä 162 - 13
KAIKKI YHTEENSÄ 517 - 41
1 perustoimenpide 2 täydentävä toimenpide
* ensimmäisellä vesienhoitokaudella tehdään vain selvityksiä tai suunnittelua
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Taulukko 72. Vesistöjen kunnostuksen, säännöstelyn ja rakentamisen investointikustannukset suunnittelukaudella, käyttö- ja ylläpitokus-
tannukset vuodessa sekä vuosikustannus (käyttökustannusten ja investoinnin annuiteetin summa) Karvianjoen osa-alueella. (Ympäristö-
tiedon hallintajärjestelmä Hertta, 11/2009).











6 kpl 645 - 52
Kalankulkua helpottavat 
toimenpiteet2
4 kpl 70 6
Säännöstelykäytännön ke-
hittäminen2
1 kpl - - 40 40




2 kpl 150 20 32
Kalankulkua helpottavat 
toimenpiteet2
2 kpl 100 - 8
Yhteensä 250 20 40
KAIKKI YHTEENSÄ 965 60 138
1 perustoimenpide 2 täydentävä toimenpide
* ensimmäisellä vesienhoitokaudella tehdään vain selvityksiä tai suunnittelua
Valtion osuus kunnostustoimenpiteiden ja sään-
nöstelyn kehittämishankkeiden rahoittajana on ol-
lut arviolta noin 70 %. Valtion lisäksi kunnostustoi-
menpiteitä ja säännöstelyn kehittämistä rahoittavat 
EU, kunnat, yritykset sekä säätiöt. Etenkin pienten 
kunnostusten vireillepanossa, suunnittelussa ja to-
teutuksessa ranta-asukkailla ja vesien käyttäjillä 
on merkittävä rooli. Koska kunnostuskustannuksia 
ei ole usein siirrettävissä haitan aiheuttajille eikä 
hankkeille ole löydettävissä muita rahoittajia, on 
valtion rahoituksen merkittävä osuus vesienhoi-
tosuunnitelmissa esitettyjen kunnostusten toteut-
tamisessa perusteltua.
Rakennetuissa ja säännöstellyissä vesissä lu-
vanhaltijoilla tulisi olla nykyistä suurempi rooli 
ekologisen tilan parantamiseen tähtäävien toimen-
piteiden toteutuksessa. Yksi mahdollinen rahoi-
tuskeino olisi muuttaa selvästi kannattamattomat 
luvanhaltijoiden kalanistutusvelvoitteet asteittain 
tai määräajaksi toimenpidevelvoitteiksi esimerkik-
si kalateiden, virtavesikunnostusten sekä säännös-
telyn kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Myös 
muita rahoituskeinoja tulisi kehittää.
Joissakin toimenpiteiden kohteena olevissa 
vesistöissä tehdään ensimmäisellä hoitokaudella 
vasta selvityksiä tai suunnittelua, varsinaisten toi-
menpiteiden jäädessä toisella tai kolmannelle hoi-
tokaudelle. Kunnostustoimien toteuttaminenkin 
saattaa kestää pitempään kuin yhden hoitokauden. 
Näin ollen lisärahoituksen tarve jatkuu vähintään 





eella esiintyy happamia sulfaattimaita lähinnä Eu-
rajoen ala- ja keskiosan alueella, Kokemäenjoen 
alaosan alueella sekä muilla rannikon läheisillä 
alavilla viljelysalueilla, jotka ovat Litorina-meren 
aikaista merenpohjaa. Happamia huuhtoumia syn-
tyy maankuivatussyvyyden alentuessa, kun uusia 
pelkistyneessä tilassa olevia sulfidirikkikerrostu-
mia hapettuu. Nykykäytännön mukaisia, happa-
muusongelmia lieventäviä toimia ovat lähinnä pe-
ruskuivatushankkeiden toteuttamisen yhteydessä 
ongelma-alueille rakennettavat pohjapadot, jotka 
estävät pohjavesipintojen laskemista ja uusien sul-
fidikerrostumien hapettumista. Myös säätösalaoji-
tuksella saadaan aikaan sama vaikutus.
Vesistöjen happamuusongelma ei ole Satakun-
nan toimenpideohjelmassa tarkasteltavien ve-
simuodostumien osalta niin merkittävä, että olisi 
tarpeen esittää happamuushaittojen vähentämi-
seen liittyviä toimenpiteitä. Happaman maaperän 
aiheuttamia haittoja esiintyy kuitenkin joissakin 
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pienemmissä vesistöissä, kuten Kiikoisjärven valu-
ma-alueella (Kokemäenjoen ala-osan – Loimijoen 
osa-alue), Leväsjoessa (Karvianjoen osa-alue) ja Sa-
takunnan rannikkoalueella. Näiden osalta toimen-
pidetarpeita happamuushaittojen vähentämiseksi 
tulee arvioida seuraavalla suunnittelukaudella. 
6.3
Ehdotukset toimenpide-




Satakunnan pintavesien toimenpideohjelmassa on 
pääosin keskitytty ravinnekuormituksen vähen-
tämiseen ja siihen liittyviin toimenpiteisiin, koska 
ulkoinen ravinnekuormitus on suurimmilta osin 
syynä alueen pintavesien hyvää huonompaan ti-
laan. Turve- ja metsävaltaisilla alueilla tarvitaan 
myös kiintoainekuormituksen vähentämistä. 
Ravinnekuormituksen vähentämisessä koros-
tetaan maatalouden lisätoimenpiteitä, kuten op-
timaalista lannoitusta ja talviaikaista kasvipeit-
teisyyttä sekä suojavyöhykkeitä ja kosteikkoja. 
Näiden lisäksi tarvitaan tilakohtaista neuvontaa. 
Lisäksi maataloussektorilla tarvitaan monipuoli-
sesti eri ohjauskeinoja. Erityisesti tulee panostaa 
maatalouden tukijärjestelmän ohjaamiseen ym-
päristönsuojelua enemmän tehostavaan suuntaan 
sekä tutkimukseen ja kehitystoimintaan.
Asutuksen osalta tulee panostaa varsinkin siir-
toviemäreiden rakentamiseen ja viemäriverkosto-
jen laajentamiseen. Haja-asutuksen kohdalla jäte-
vesiasetuksen mukaisen käsittelytason saavutta-
minen on merkittävä haaste. Tältä osin tarvitaan 
lisätoimenpiteinä neuvontaa, taloudellista tukea 
sekä tutkimusta ja kehitystoimintaa.
Metsätaloudessa keskeisiä toimenpiteitä ovat 
kiintoainesta ja ravinteita pidättävien kosteikkojen, 
pintavalutuskenttien ja pohjapatojen rakentami-
nen sekä hakkuiden suojavyöhykkeet ja lannoi-
tuksen suojakaistat.
Turvetuotannon toimenpiteet painottuvat ve-
siensuojelun tason nostamiseen niin, että vähin-
tään kasvillisuus- tai pintavalutuskenttien tehoi-
nen puhdistus on kaikilla tuotantoalueilla vuonna 
2015. 
Teollisuuden ja satamien osalta lisätoimenpi-
teeksi esitetään ensisijaisesti ympäristöriskien 
hallinnan parantamista. Toimenpiteet keskittyvät 
pääasiassa rannikkoalueille. Kalankasvatuksessa 
ehdotetaan sijainninohjaussuunnitelmien laatimis-
ta merialueelle. 
Karvianjoen osa-alueelle esitetään säännöstelyn 
kehittämistä ja siihen liittyvää suunnittelua, jossa 
huomioidaan sekä vesienhoidon että tulvasuojelun 
tarpeet. Kalojen kulkumahdollisuuksien paranta-
mista esitetään suunniteltavaksi ja toteutettavak-
si useissa Satakunnan jokivesistöissä. Samalla on 
yleensä mahdollista toteuttaa myös muita kalojen 
elinympäristön parannustoimia.
Vesistökunnostuksia esitetään etenkin Eurajoen-
Lapinjoen osa-alueelle ja Karvianjoen osa-alueelle. 
Vesistökunnostukset kohdistuvat pääasiassa rehe-
vöityneiden järvien kunnostukseen ja sisältävät 
lähinnä vesikasvillisuuden niittoa ja ravintoverk-
kokunnostuksia. Sisäinen kuormituksen määrän ja 
vaikutusten arvioimiseksi tarvitaan lisää tutkimus-
ta niin sisävesissä kuin merialueellakin.
6.3.2 
Toimenpiteiden kohdentaminen
Vesienhoidon toimenpiteet on tässä ohjelmassa 
arvioitu laajoina kokonaisuuksina, eikä toimenpi-
teitä ole suunnittelun yhteydessä yleensä kohden-
nettu suoraan vesimuodostumiin. Maatalouden 
osalta lisätoimenpiteitä on erityisesti kohdennettu 
niiden vesimuodostumien valuma-alueille, jotka 
ovat hyvää huonommassa tilassa tai joiden hy-
vä tila on uhattuna. Muiden hajakuormittajien 
osalta toimenpiteet kohdistuvat pääosin kaikkiin 
Satakunnan toimenpideohjelma-alueen vesimuo-
dostumiin. Tarkempaa tietoa toimenpiteiden koh-
dentumisesta on ollut lähinnä vesistörakenteiden, 
säännöstelyn ja vesistökunnostuksen sekä yhdys-




Toimenpiteiden kustannukset on esitetty inves-
tointeina vuosille 2010 - 2015 ja vuosittaisina 
käyttökustannuksina. Käyttökustannus kuvaa 
sen vuoden (yleensä vuosi 2015) tilannetta, kun 
kaikki ehdotetut investoinnit on suoritettu. Kus-
tannusten arviointiin liittyy paljon epävarmuutta 
ja monen sektorin kustannusten arvioinnissa on 
jouduttu tyytymään suuruusluokan arviointiin. 
Kustannusten arvioinnissa on käytetty pääasiassa 
valtakunnallisten kustannusten arviointiohjeiden 
mukaisia yksikkökustannuksia (www.ymparisto.
fi/vesienhoito > Vesienhoidon suunnittelun ma-
teriaalia > Toimenpiteet > Vesienhoidon kustan-
nusten arviointi).  
129Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja  7 | 2010
Satakunnan toimenpideohjelma-alueelle esitet-
tyjen nykykäytännön mukaisten ja lisätoimen-
piteiden arvioidut vuosikustannukset on kerätty 
taulukkoon 73. Kustannukset ovat toimenpideoh-
jelma-aluekohtaisia, eivät maakunnallisia. Toimen-
piteiden vuosikustannusten jakautuminen osa-alu-
eittain Satakunnan toimenpideohjelma-alueella on 
esitetty liitteessä 1.
 Nykykäytännön mukaisten toimenpiteiden 
laskennalliset vuosikustannukset on Satakunnan 
toimenpideohjelma-alueella arvioitu 82,4 miljoo-
naksi euroksi. Kustannuksista puuttuvat teollisuu-
den sekä merenkulun ja satamien nykykäytännön 
mukaiset kustannukset. Merkittävä osa nykykäy-
tännön mukaisista kustannuksista koostuu yhdys-
kuntien, haja-asutuksen ja maatalouden vesiensuo-
jelullisista toimenpiteistä. Suurimmat yksittäiset 
kustannuserät aiheutuvat hajajätevesiasetuksen 
toimeenpanosta, yhdyskuntien viemäriverkoston 
käytöstä ja ylläpidosta ja rannikkoalueella myös 
puhdistamoiden tehostamisesta aiheutuneista in-
vestoinneista sekä maatalouden nykykäytännön 
mukaisista kustannuksista (ympäristötuki).
Myös lisätoimenpiteiden kustannukset on py-
ritty arvioimaan sektoreittain. Lisätoimenpiteiden 
laskennalliset vuosikustannukset ovat nyt käyte-
tyillä laskentaperusteilla suuruusluokaltaan 20 
miljoonaa euroa. Erityisesti lisätoimenpiteiden ar-
viointiin liittyy runsaasti epävarmuutta. Lisätoi-
menpiteiden investointikustannukset aiheutuvat 
suurelta osin maataloudelle osoitetuista tarkenne-
tuista toimenpiteistä (erityisesti ravinnepäästöjen 
hallinnasta ja talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä) 
sekä yhdyskuntien siirtoviemärihankkeista ja puh-
distamoiden tehostamisesta.
Taulukossa 73 esitetyissä toimenpidekustan-
nuksissa ei ole huomioitu osaa välillisistä kustan-
nuksista. Esimerkiksi maatalouden peltoviljelyyn 
suositeltu peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys 
sisältää uusia koneinvestointeja, jos peltojen suora-
kylvöä lisätään nykyisestä huomattavasti. Vähim-
millään arvioituna tilakohtainen koneinvestointi-
kustannus olisi noin 75 500 €. On huomioitavaa, 
että osa tässä toimenpideohjelmassa esitetyistä 
toimenpiteistä on selvityksiä ja suunnitelmia, 
jotka toteutuessaan tulevat nostamaan huomat-
tavasti vesiensuojelullisia kustannuksia. Myös 
vesistökunnostusten kustannukset voivat nousta 
huomattavasti korkeammiksi, kuin nyt on arvioitu.
Tässä toimenpideohjelmassa esitetyt kustan-
nukset kohdistuvat sekä yksittäisiin kansalaisiin, 
toiminnanharjoittajiin että julkishallintoon. Julkisia 
kustannuksia ovat osittain mm. vesistö-kunnos-
tukset, maatalouden ympäristötuki, metsätalou-
den luonnonhoitohankkeet sekä valtion avustukset 
jätevesien käsittelyyn. Satakunnan toimenpideoh-
jelma-alueella myös säännöstelyyn ja vesistöraken-
teisiin kohdistuvien toimenpiteiden kustannukset 
maksetaan pääosin julkisista varoista.
Taulukko 73. Yhteenvetotaulukko toimenpiteiden vuosikustannusten suuruusluokasta Satakunnan pintavesien toimen-
pideohjelma-alueella (korkona on käytetty 5 %). 
Sektori Nykykäytäntö € Lisätoimenpiteet € Yhteensä €
Maatalous, julkinen kustannus 31 198 000  7 728 000 38 926 000 
Maatalous, toiminnanharj. 
kustannus
ei arvioitu 9 134 000 9 134 000 
Metsätalous 249 000 258 000 507 000 
Haja-asutus 17 205 000 619 000 17 824 000 
Turvetuotanto 813 000 - 813 000 
Yhdyskunnat1 32 440 000 2 288 000 34 728 000 
Teollisuus2 - 104 000 -
Merenkulku ja satamat3 - 41 000 -
Kalankasvatus4 317 000 30 000 347 000 
Vesistökunnostukset ym. 172 000 115 000 287 000 
Yhteensä 82 394 000 20 317 000 102 566 000 
1 Lisätoimenpiteiden kustannukset sisältävät myös ympäristöriskien hallinnan tehostamisen arvioidut kustannukset (29 000 €/v)
2 Teollisuuden nykykäytännön mukaiset kustannukset arvioitu vain vesienhoitoalueen tasolla, ei toimenpideohjelma-aluekohtai-
sesti. Lisätoimenpiteet sisältävät ympäristöriskien hallinnan parantamisen kustannukset (104 000 €/v).
3 Merenkulun ja satamien nykykäytännön mukaisia kustannuksia ei ole arvioitu tällä suunnittelukaudella. Lisätoimenpiteet sisäl-
tävät ympäristöriskien hallinnan parantamisen ja pienvenesatamien septitankkien tyhjennyskohteiden kustannukset (41 000 €/v).
4 Lisätoimenpiteet sisältävät sijainnin ohjauksen kustannukset (30 000 €/v).




eella vuoteen 2015 mennessä tehtävien toimenpi-
teiden vaikutukset on arvioitu laskennallisia me-
netelmiä käyttäen ja asiantuntijatyönä. Vesistöön 
tulevaa fosfori- ja typpikuormitusta arvioitiin sekä 
ainevirtaamalaskelmilla että Suomen ympäristö-
keskuksen selvittämien valtakunnallisten ominais-
kuormituskertoimien avulla.
Vuoteen 2015 mennessä suunnitelluilla toimen-
piteillä voidaan vähentää Satakunnan toimen-
pideohjelma-alueenn vesistöihin kohdistuvaa ra-
vinnekuormitusta 20 - 30 %. Tämä ei kuitenkaan 
riittäne hyvän tilan saavuttamiseen vielä vuonna 
2015 (taulukko 74). Lisäpanostusta tarvitaan jat-
kossa ainakin maatalouden toimenpiteissä.
Satakunnan toimenpideohjelma-alueen joki-
vesistöjen rakenteellista tilaa voidaan parantaa 
nyt esitetyillä toimenpiteillä. Toimenpiteiden 
vaikutuksia ei kuitenkaan voida vielä kokonai-
suudessaan arvioida, sillä toimenpiteet edellyt-
tävät pääosin tarkempaa suunnittelua. Esitetyillä 
toimenpiteillä kuitenkin mahdollistetaan kalojen 
vaellus Eurajoella, Kokemäenjoen ala-osassa ja 
Karvianjoella.
Taulukko 74. Arvio toimenpideohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden vesien tilaan liittyvistä vaikutuksista keskeisimmissä vesimuodostu-
missa. Pitoisuudet esitetty alimman vesimuodostuman perusteella (vuosien 2000-2007 mediaani).
Osa-alue/ Vesistö Mahdollinen ravinnepitoisuusmuutos 














74     65 (40) 1290     1150 (900) - osin Tyyd.      tyyd.
Noormarkunjoki/ 
Oravajoki-Eteläjoki
47     44 (40) 1215     1100 (900) - osin Tyyd.      tyyd.
Pomarkunjoki 61     52 (40) 1215     1050 (900) - osin Tyyd.      tyyd.
Otamonjoki-Siikaisjoki 42     40 (40) 889     889 (900) - - Tyyd.      hyvä
Lassilanjoen alue 
(Lassilanjoki, Susikoski ja 
Sampasjoki)
47     44 (40) 990     940  (900) - - Tyyd.      tyyd.
Isojärvi 66     61 (55) - - Hyvä      hyvä
Karhijärvi 62     58 (55) - - Tyyd.      tyyd.
Karvianjärvi 84     78 (55) - - Vältt.      tyydyt.
Kokemäenjoen alaosa – Loimijoki
Kokemäenjoki 36     35 (35) 1100     1060  
(800)




rajoki, Leppijoki ja Sävijoki)




- - Vältt. - tyyd.  
vältt. - tyyd.
Sammunjoki 67     60 (35) 1415     1240 (800) - - Vältt.     tyydyt.
Loimijoki 
(Loimijoen alaosa)
92     85  (60) - osin Vältt.     tyydyt.
Punkalaitumenjoki 105     98 (60) - - Vältt.     tyydyt.
Kourajoki 130    110 (60) - - Vältt.      tyydyt.
Niinijoki 150     130  (60) - - Vältt.      tyydyt.
Sääksjärvi 42    40  (40) - - Tyyd.      tyydyt.
Eurajoki - Lapinjoki
Lapinjoki 42     39 (35) 1525 1310 (800) - osin Tyyd.      tyyd.
Eurajoki 55      55 (60) ei osin Tyyd.      tyyd./
hyvä
Yläneenjoki 99    85 (60) - - Tyyd.   tyyd.
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Köyliönjoki 77       74 (60) - - Tyyd.     tyyd.
Köyliönjärvi 120     95 (55) - - Huono  vältt.








- - Vältt.   tyyd.
Tyyd.       tyyd.
Hyvä        hyvä
Selkämeren ulommat 
rannikkovedet




- - Tyyd.   tyyd.
Hyvä        hyvä
Osa-alue/ Vesistö Mahdollinen ravinnepitoisuusmuutos 










muutosKok-P (µg/l) Kok-N (µg/l)
* Kok-P = kokonaisfosfori, Kok-N = kokonaistyppi
Taulukko 75. Satakunnan toimenpideohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden ympäristövaikutuksia.
Toimenpideohjelman 
osa-alue






Karvianjoki 0 + ++ + +/- ++
Kokemäenjoen alaosa 
-Loimijoki
+ ++ + +/- +/- +
Eurajoki-Lapinjoki + + ++ + 0 ++
Eteläinen Selkämeri 0 0 + + 0 +
++ = suuri positiivinen vaikutus /+ = positiivinen vaikutus / 0= ei vaikutusta / - = negatiivinen vaikutus / -- = suuri negatiivinen vaikutus
Satakunnan toimenpideohjelma-alueelle suun-
nitelluilla vesienhoidon toimenpiteillä pyritään 
parantamaan alueen vesimuodostumien ja Selkä-
meren ekologista tilaa. Toimenpiteiden vaikutuk-
set vesien käyttötarkoituksin ja ominaispiirteisiin 
on arvioitu seuraaviksi (taulukko 75).
Vedenhankinta: vesienhoidon toimenpiteet pa-
rantavat selkeästi vedenhankintavesistöjen käyttö-
kelpoisuutta raakavetenä. Positiivinen vaikutus.
Tulvasuojelu: Esitettyjen vesienhoidon toi-
menpiteiden vaikutukset tulvasuojeluun ovat vä-
häiset. Kosteikkojen ja vastaavien toimenpiteiden 
lisääminen voi hieman vähentää tulvasuojelun 
tarvetta. Toisaalta säännöstelyn kehittäminen voi 
osin vähentää tulvasuojelun mahdollisuuksia. Po-
sitiivinen vaikutus. 
Virkistyskäyttö: Vesienhoidon toimenpiteet 
parantavat alueen vesistöjen virkistyskäyttömah-
dollisuuksia. Esimerkiksi uintimahdollisuudet pa-
ranevat, kun vesistöjen tila paranee. Selvä vaikutus 
positiiviseen suuntaan, mutta mahdollisesti myös 
lieviä negatiivisia vaikutuksia.
Luonnon monimuotoisuus: Kosteikot, suo-
javyöhykkeet, elinympäristöjen kunnostukset ja 
eräät muutkin  vesienhoidon toimenpiteet lisäävät 
luonnon monimuotoisuutta. Kohtalainen vaikutus 
positiiviseen suuntaan.
 Uhanalaiset lajit: Vesienhoidon toimenpiteet 
parantavat uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien ja 
kantojen elinolosuhteita. Satakunnan toimenpide-
ohjelma-alueella vesienhoidolla parannetaan vael-
luskalojen elinolosuhteita. Kohtalainen vaikutus 
positiiviseen suuntaan, mutta mahdollisesti myös 
lieviä negatiivisia vaikutuksia.
Vesivoiman tuotanto: Satakunnan toimenpi-
deohjelmassa esitetään toimenpiteitä, jotka voivat 
vähentää vesivoiman tuotantomahdollisuuksia. 
Tällaisia toimenpiteitä mm. ovat säännöstelyn ke-
hittäminen ja kalataloudelliset kunnostukset. Lievä 
negatiivinen vaikutus.
Kalastus: Vesienhoidon toimenpiteet parantavat 
selkeästi alueen kalaston elinolosuhteita ja antavat 
pohjaa alueen kalataloudelliselle kehittämiselle. 
Selvä vaikutus positiiviseen suuntaan.
Vesienhoidon toimenpiteillä on vesien käyttö-
muotojen lisäksi laajempiakin vaikutuksia. Sata-
kunnan toimenpideohjelman yhteiskunnallisia 
vaikutuksia on arvioitu seuraavasti (taulukko 76):
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Taulukko 76. Satakunnan  toimenpideohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden muita vaikutuksia.
Toimenpideohjelman osa-
alue





Eurajoki-Lapinjoki +/- + +/- + +
Kokemäenjoen alaosa-
Loimijoki 
+/- ++ +/- + +
Karvianjoki +/- + +/- + +
Eteläinen Selkämeri +/- + +/- + +
++ = suuri positiivinen vaikutus /+ = positiivinen vaikutus / 0= ei vaikutusta / - = negatiivinen vaikutus / -- = suuri negatiivinen vaikutus
Työllisyys: Vesienhoidon toimenpiteet lisäävät 
alueen työllisyyttä. Erityisesti haja-asutuksen jäte-
vesien käsittelyn, maatalouden, metsätalouden ja 
turvetuotannon vesiensuojelutoimet sekä kunnos-
tukset työllistävät alan toimijoita. Toisaalta toimen-
piteillä voi olla myös negatiivinen vaikutus, jos 
toiminta alueella vähenee voimakkaasti tai siirtyy 
muualle. Positiivinen ja mahdollisesti negatiivinen 
vaikutus.
Toimeentulo: Vesienhoidon toimenpiteiden 
kustannukset kohdistuvat erityisesti haja-asutus-
alueiden kiinteistön omistajiin ja alueen elinkeino-
elämään. Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmi-
en kunnostaminen jätevesiasetuksen mukaiseksi 
johtaa suurin kustannuksiin sekä kokonaistasolla 
että saavutettuihin kuormitusvähenemiin nähden. 
Ohjelman mukaiset toimenpiteet voivat osin hei-
kentää alueen asukkaiden toimeentuloa, mutta 
erilaiset tukijärjestelmät vähentävät kustannusten 
kohtuutonta kohdistumista. Ohjelman mukaiset 
toimenpiteet edellyttävät elinkeinoelämältä mer-
kittävää panostusta. Hyvässä tilassa oleva vesistö 
luo myös toimentulomahdollisuuksia esim. mat-
kailun ja virkistyskalastuksen kautta. Vaikutus se-
kä negatiiviseen että positiiviseen suuntaan.
Terveys: Vesienhoidon toimenpiteet vaikuttavat 
positiivisesti alueen asukkaiden terveyteen, kun 
muun muassa talousvedenlaatu ja uimavedet pa-
ranevat. Vaikutus positiiviseen suuntaan.
Yhdyskuntarakenne: Vesienhoidon toimenpi-
teiden vaikutukset ovat vähäisiä sekä negatiiviseen 
että positiiviseen suuntaan. Vaikutukset saattavat 
välittyä työllisyyden ja toimeentulon kautta. Li-
sääntyvä ajanvietto vapaa-ajan asunnolla saattaa 
lisätä liikennettä, ja osittain mahdollistaa yhdys-
kuntarakenteen hajoamista.
Asuinympäristö ja viihtyvyys: Vesienhoidon 
toimenpiteet lisäävät alueen asukkaiden viihty-
vyyttä, kun virkistyskäyttömahdollisuudet lisään-
tyvät. Vaikutus positiiviseen suuntaan.
Maisema: Vesienhoidon toimenpiteistä ainakin 
suojavyöhykkeet ja kosteikot vaikuttavat maise-
maan. Myös paikalliset kunnostukset esim. vesi-





Arvio toimenpiteiden riittävyydestä 
ja jatkoajan tarpeesta Satakunnan 
toimenpideohjelma-alueella
Haja-asutusjätevesien kuormitusta voidaan sel-
keästi vähentää, jos kaikki potentiaaliset viemä-
röintialueet rakennetaan alustavien suunnitelmien 
pohjalta ja viemäröintialueilla olevat kiinteistöt liit-
tyvät viemäriverkkoon. Tämän lisäksi edellytykse-
nä on, että viemärien ulkopuolella olevat vakituiset 
asuinkiinteistöt uusivat tarvittaessa kiinteistökoh-
taiset jäteveden käsittelylaitteet tai liittyvät useam-
man kiinteistön perustamiin kyläpuhdistamoihin. 
Kuiva- ja kompostikäymälöiden käyttöä tulee li-
sätä merkittävästi vapaa-ajan asutuksen piirissä. 
Tavoitteen mukainen kuormituksen 65 % vähenty-
minen vuoteen 2015 mennessä voidaan saavuttaa 
nykykäytännön mukaisilla toimenpiteillä, jos tar-
jolla on tehokasta neuvontaa, tarkkoja alueellisia 
suunnitelmia ja taloudellista tukea.
Yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn tehostami-
sella  ja puhdistamoiden laajentamisella voidaan 
Satakunnan toimenpideohjelma-alueella vähen-
tää yhdyskuntajätevesikuormitusta 10-30 %, kun 
siirtoviemärihankkeet toteutuvat alueella. Alueen 
yli 10 000 asukkaan puhdistamot tulevat myös 
saavuttamaan 95 % fosforinpoiston ja 70 % typen 
poiston vuoteen 2015 mennessä. Alueelle tulee jää-
mään muutamia pienehköjä syrjäkunnissa sijait-
sevia puhdistamoja, joiden kuormitus vesistöihin 
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tulee olemaan vähäinen. Kun näihin toimenpitei-
siin vielä yhdistetään puhdistamojen hyvä hoito ja 
huolto sekä toimintavarmuus, niin ekologisen tilan 
kannalta puhdistamoiden kuormitus ei estä tila-
tavoitteen saavuttamista vuoteen 2015 mennessä. 
Turvetuotannossa voidaan periaatteessa esi-
tetyillä vesiensuojelutoimenpiteillä voidaan saa-
vuttaa noin 10-15 %:n kuormitusvähennys, kun 
perustoimenpiteet, kuten sarkaojarakenteet ja 
laskeutusaltaat ovat kunnossa alueen kaikilla tur-
vetuotantoalueilla. Tämän lisäksi niillä turvetuo-
tantoalueilla, joissa vesiensuojelutoimenpiteenä on 
pelkästään laskeutusallas, tulee siirtyä vähintään 
kasvillisuus- ja pintavalutuskenttien kautta tapah-
tuvaan vesien puhdistukseen. Pintavalutuksen ja 
kasvillisuuskenttien edellyttämää kaltevuutta ja ti-
laa ei kuitenkaan ole käytettävissä kaikilla alueilla. 
Virtaaman säätöä toteutetaan siihen soveltuvilla 
alueilla. Näillä vesiensuojelun tehostamistoimen-
piteillä turvetuotannon kuormituksen vähennysta-
voite voitaneen saavuttaa vuoteen 2015 mennessä.
Teollisuudessa, merenkulussa ja satamatoi-
minnoissa ekologisen tilan kannalta tarpeellinen 
ravinteiden poistotavoite voidaan saavuttaa vuo-
teen 2015 mennessä. Mikäli teollisuuden tuotan-
nossa ja liikennemäärissä ei tapahdu merkittäviä 
muutoksia säilyy kuormitus todennäköisesti nykyi-
sellä tasolla. Satakunnassa suurteollisuuden osalta 
kuormituksen vähentämiseen ei ole erityistavoitet-
ta vaan vesiensuojelulliset toimenpiteet keskittyvät 
ympäristöriskien hallintaan ja vaaratilanteiden vä-
hentämiseen. Teollisuuden kuormituksen hallinnas-
sa on keskeisellä sijalla toimintahäiriöihin liittyvät 
riskit, jotka tulee minimoida selkeillä ympäristöris-
kisuunnitelmilla. Rannikkoalueella teollisuuden tu-
lee varautua ilmastomuutoksen mukanaan tuomiin 
haasteisiin. Sen sijaan pienteollisuuden, erityisesti 
pienten elintarvikeyritysten kuormitusta tulee vä-
hentää nykyisestä. Merenkulun ja satamatoiminto-
jen osalta tulee tehdä laajoja kansallisia ja kansain-
välisiä toimenpiteitä, jotta ympäristöriskit ja vaa-
ratilanteet toteutuessaan eivät aiheuta paikallisesti 
tai alueellisesti vesien tilan selvää heikkenemistä. 
Toimenpiteet vaativat kansallisia ja kansainvälisiä 
sopimuksia ja yhteisiä ohjauskeinoja.
Maataloudessa ensisijaisilla toimenpiteillä eli 
optimaalisella lannoituksella, talviaikaisella kasvi-
peitteisyydellä (peltopinta-alasta 50 %), maan kas-
vukunnon ylläpitämisellä, lannoitteiden oikealla 
käytöllä ja erityistuen toimenpiteillä (suojavyöhyk-
keet, laskeutusaltaat, pohjapadot ja kosteikot) saa-
vutetaan optimistisesti arvioiden noin 10-20 %:n 
ravinnekuormituksen vähenemä, jos toimenpiteet 
lähtevät etupainotteisesti liikkeelle vuoden 2010 
aikana. Nämäkään toimenpiteet eivät kuitenkaan 
riitä vuoteen 2015 mennessä asetettuihin kuormi-
tustavoitteisiin. Koska peltoviljelyn vesiensuoje-
lutoimenpiteiden vaikutukset näkyvät vesistössä 
melko hitaasti, on perusteltua esittää jatkoaikaa 
ainakin vuoteen 2021 - 2027 asti ongelmavesistöjen 
osalta. Käytännön toimenpiteiden lisäksi peltovilje-
lyn tavoitteiden toteutuminen edellyttää tehostettua 
neuvontaa, tutkimusta ja taloudellista tukea sekä 
uusien ohjauskeinojen ja lainsäädännön muutoksia.
Metsätaloudessa suojavyöhykkeet ja kosteikot 
pienentävät selkeästi metsätalouden ravinne- ja 
kiintoainekuormitusta, kun ne otetaan täysimit-
taisesti käyttöön. Eroosioherkillä alueilla nämä 
toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvi-
taan esim. pohjapatoratkaisuja ja pintavalutusta. 
Vaikka kaikki metsätaloudelle esitetyt toimenpi-
teet otettaisiin käyttöön, metsätaloutta koskevaa 
tavoitetta (15 - 20 % kuormitusvähennys) ei voida 
kaikkialla täysin saavuttaa vuoteen 2015 mennes-
sä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää neuvontaa 
ja taloudellista tukea sekä täsmätoimenpiteitä met-
sätalouden vesiensuojelussa.
Vaellusesteiden poistaminen, säännöstelyn ke-
hittäminen sekä muut ennallistamiset/kunnosta-
miset vesistöissä vaikuttavat myönteisesti alueen 
kalataloudelliseen ja vesieliöstön tilaan edellyttä-
en, että toimenpiteet ovat riittävän laajamittaisia. 
Satakunnan jokivesistössä kalojen kulkumahdol-
lisuuksia parannetaan ja kunnostustoimenpiteitä 
toteutetaan. Järvien ja jokien säännöstelyn kehit-
tämismahdollisuuksia selvitetään, koska säännös-
telyt vaikuttavat osaltaan pääuoman virtaamiin. 
Vesistökunnostuksia toteutetaan virtavesissä, jär-
vissä ja merenlahdissa. Kalojen kulkumahdolli-
suuksien turvaaminen, habitaattikunnostukset ja 
mahdollinen säännöstelyn kehittäminen vaativat 
neuvotteluineen ja lupakäsittelyineen runsaasti 
aikaa ja jatkoaika vuoteen 2021- 2027 on tarpeen.
6.4.2
Poikkeavat tavoitteet
Satakunnan toimenpideohjelma-alueella oleville 
vesimuodostumille ei aseteta rehevyydelle tai eko-
logiselle tilalle lievennettyjä tavoitteita. Sen sijaan 
voimakkaasti kuormitetuille ja muutetuille vesi-
muodostumille esitetään jatkoaikaa vuosille 2021-
2027. Taulukossa 77 on esitelty, missä määräajoissa 
vesimuodostumien arvioidaan saavuttavan hyvän 
tilan. Pidennetyistä jatkoajoista huolimatta kulle-
kin vesimuodostumalle on esitetty vaiheittainen 
välitavoite kohti hyvää ekologista/saavutettavissa 
olevaa tilaa. Tarkemmat suunnitelmat kuormituk-
sen vähentämisestä ja ekologista tilaa heikentävien 
hydrologis-morfologisten vaikutusten lieventämi-
sestä esitetään seuraavalla suunnittelukierroksella 
(2010 – 2015) niille vesimuodostumille, jotka eivät 
saavuta hyvää tilaa tässä toimenpideohjelmassa 
esitetyillä toimenpiteillä.
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Taulukko 77. Satakunnan pintavesien toimenpideohjelmassa tarkasteltavien vesimuodostumien tilatavoitteet.
Vesimuodostuma Nykytila Tilatavoite
2015 2021 2027
EURAJOEN – LAPINJOEN OSA-ALUE
Lapinjoki Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Hinnerjoki Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Yläneenjoki Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Eurajoen yläosa Tyydyttävä Hyvä
Eurajoen alaosa Tyydyttävä Tyydyttävä/ Hyvä Hyvä
Köyliönjoki Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Pyhäjärvi Hyvä Hyvä tila säilyy
Köyliönjärvi Huono Välttävä Tyydyttävä Hyvä
KOKEMÄENJOEN ALAOSAN – LOIMIJOEN OSA-ALUE
Kokemäenjoen alaosa* Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Kokemäenjoen keskiosa* Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Kokemäenjoen yläosa* Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Kauvatsanjoen alue
Ala-Kauvatsanjoki Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Kauvatsanjoki Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Jaaranjoki/Piilijoki Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Mouhijoki Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Kourajoki/Leppijoki Välttävä Välttävä/Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä
Sävijoki Välttävä Välttävä/Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä
Sääksjärvi Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Sammunjoen va
Sammaljoki/Sammunjoki Välttävä Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Loimijoen va
Loimijoen alaosa* Välttävä Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Punkalaitumenjoen alaosa Välttävä Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Punkalaitumenjoen yläosa Välttävä Välttävä/Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä
Kourajoki Välttävä Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Palojoki Välttävä Välttävä/Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä
Kojonjoki Välttävä Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Niinijoki Välttävä Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
KARVIANJOEN OSA-ALUE
Merikarvianjoen va
Noormarkunjoki/Oravajoki Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Eteläjoki Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Pomarkunjoki* Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Isojärvi Hyvä Hyvä tila säilyy
Karvianjoen pääuoman alue 
Kynäsjoki Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
 Karvianjoen alaosa Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Karvianjoen yläosa Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Nummijoki Välttävä Välttävä/Tyydyttävä Tyydyttävä Hyvä
Inhottujärvi Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä/Hyvä Hyvä
Karvianjärvi Välttävä Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Nummijärvi Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä/Hyvä Hyvä




Lassilanjoki* Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Susikoski Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Sampasjoki Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
Karhijärvi Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä/ hyvä Hyvä
ETELÄISEN SELKÄMEREN OSA-ALUE
Selkämeren sisemmät rannikkovedet 
(18 kpl)
(Voimakkaasti muutettuja 2 kpl)
Hyvä (3 kpl)

















*Voimakkaasti muutettu vesimuodostuma -> tavoitteena paras saavutettavissa oleva ekologinen tila
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6.5 
Toimenpiteiden toteutuksen  
seuranta
Satakunnan toimenpideohjelman toteutumista 
seurataan sekä veden tilan että toimenpiteiden 
avulla. Satakunnan toimenpideohjelma-alueella 
veden tilaa seurataan vesipuitedirektiivin edel-




lat, kasviplankton, pohjaeläimet ja kasvilli-
suus
•	 Köyliönjärvi/	94	va94:	fys-kemia,	kalat,	












vesikasvit, pohjaeläimet ja piilevät
Kokemäenjoen alaosa - Loimijoen osa-alue
•	 Joutsijärvi/	491:	fys-kemia	ja	kasviplankton
•	 Sääksjärvi/syv	va123:	fys-kemia,	kalat,	kas-
viplankton, pohjaeläimet ja vesikasvit
•	 Kokemäenjoki/	Kojo	35	Pori-Tre	mts:	fys-




kalat, pohjaeläimet ja piilevät
Karvianjoen osa-alue
•	 Isojärvi/Sotamiehenluoto:	fys-kemia,	kas-
viplankton, pohjaeläimet ja vesikasvit
•	 Karhijärvi/124	(XA320):	fys-kemia,	kalat,	






























viplankton, pohjaeläimet ja vesikasvit
•	 Pome	235	Säppi	koill:	fys-kemia,	kas-







Vedenlaatua seurataan vuosittain ja biologisia 
muuttujia 1 - 6 vuoden välein. Haitallisia aineita 
seurataan määräaikaisin tutkimuksin. Toimenpi-
deohjelma-alueella tehdään lisäksi laajoja velvoite-
tarkkailututkimuksia yhdyskuntien ja teollisuuden 
jäteveden puhdistamoilla, turvetuotantoalueilla ja 
vesistörakenteisiin liittyvillä kohteilla.
Myös vesien tilaa parantavia toimenpiteitä 
seurataan. Asutukseen liittyvien toimenpiteiden 
seurantavastuu on kunnilla, maatalouden toimen-
piteiden seurannassa hyödynnetään ELY-keskuk-
sessa kerättäviä tietoja, metsätalouden seurannassa 
metsäkeskuksessa kerättäviä tietoja ja turvetuotan-
non seurannassa turvetuottajien ja teollisuuden 
ELY-keskukselle toimittamia tietoja. Viimeistään 
vuonna 2012 tehdään kattava yhteenveto toteutu-
neista toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta. 
Satakunnan pintavesien toimenpideohjelman to-
teutumista käsitellään Satakunnan vesienhoidon 
yhteistyöryhmässä vuosina 2010-2015.
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7.1
Yleistä
Satakunnan alueella on päätetty laatia oma pintave-
sien toimenpideohjelma, koska alue on merkittävä 
kokonaisuus, jonka vedet eivät ole hyvässä ekologi-
sessa tilassa. Toimenpideohjelma on laadittu osittain 
alueellisena yhteistyönä, ja sen sisältöä on käsitelty 
Satakunnan vesienhoidon yhteistyöryhmässä.
Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-
alueella on 38 jokimuodostumaa ja 17 järvimuo-
dostumaa sekä 21 rannikkovesimuodostumaa. Toi-
menpideohjelma-alue on jaettu luonnonoloiltaan 
samankaltaisiin osa-alueisiin. Osa-aluejaon lisäksi 
jokimuodostumat on ryhmitelty suuremmiksi ko-
konaisuuksiksi. Osa-alueita ovat Eurajoki-Lapinjo-
ki osa-alue, Kokemäen-joen alaosa - Loimijoen osa-
alue, Karvianjoen osa-alue ja Selkämeren osa-alue.
Satakunnan toimenpideohjelma-alueella ei ole 
keinotekoisia vesimuodostumia. Voimakkaasti 
muutetuiksi vesimuodostumiksi on nimetty Ko-
kemäenjoki, Loimijoki, Pomarkunjoki, Lassilan-
joki, Etelänselkä ja Rauman edusta. Osalle joki-
vesistöistä ei ole tehty hydrologis-morfologiseen 
muuttuneisuuteen liittyvää nimeämistä voimak-
kaasti muutetuksi vesimuodostumaksi. Näiden jo-
kien osalta nimeäminen tehdään ennen seuraavaa 
vesienhoidon suunnittelukierrosta. Tällaisia jokia 
ovat Karvianjoki (Kynäsjoki, Karvianjoen alaosa 
ja Karvianjoen yläosa), Noormarkunjoki (Eteläjo-
ki, Noormarkunjoki/Oravajoki), Merikarvianjoki, 
Pohjajoki (Pohjajoki, Poosjoki, Salmusoja), Ota-
monjoen reitti (Siikaisjoki/Otamonjoki), Kauvat-
sanjoen reitti (Ala-Kauvatsanjoki, Kauvatsanjoki, 
Jaaranjoki-Piilijoki ja Mouhijoki) ja Sammunjoki 
(Sammunjoki/Sammaljoki, Sammaljoki). 
Satakunnan toimenpideohjelma-alueen vesimuo-
dostumat on pääosin arvioitu ekologiselta tilaltaan 
tyydyttäviksi ja välttäviksi. Merkittävin syy vesi-
muodostumien hyvää huonompaan tilaan on ve-
sistöjen rehevyys ja hydrologis-morfologiset syyt.
 
7 Yhteenveto tarvittavista toimista
7.2
Tavoitteet
Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvän tilan 
saavuttaminen ja hyvän tilan ylläpitäminen. Sata-
kunnan toimenpideohjelma-alueen lähes kaikkien 
vesimuodostumien tilaa heikentää hajakuormituk-
sesta tulevat ravinteet. Monissa jokivesistöissä ja 
rannikkovesissä tehdyt hydrologis-morfologiset 
muutokset sekä metallikuormitus Kokemäenjoella 
heikentävät vesien tilaa. Tämän lisäksi happamuu-
della saattaa olla vaikutuksia Eurajoen ja osittain 
myös Lapinjoen tilaan.
Toimenpideohjelma-alueella olevia vedenhan-
kintavesistöjä ovat Kokemäenjoki, Pyhäjärvi, La-
pinjoki ja Eurajoki. Vedenhankintavesistöt lisää-
vät veden ekologinen ja kemiallisen tilan paran-
tamistarvetta. Vedenottoalueet tai EU-uimarannat 
eivät aiheuta erityisiä tavoitteita vesienhoitoon. 
Sen sijaan Natura 2000-kohteiden osalta tarvitaan 
vesienhoidon ja luonnon monimuotoisuuden yh-
distäviä suunnitelmia, luonnonsuojelualueiden 
kunnostusta, hoitoa ja seurantaa.
Satakunnan toimenpideohjelma-alueella vesis-
töjen hyvän tilan saavuttaminen vaatii fosfori- ja 
typpikuormituksen vähentämistä merkittävästi 
nykyisestä. Eurajoen-Lapinjoen osa-alueella kuor-
mitusta tulisi vähentää fosforin osalta 20-40 % 
ja typen osalta 30-50 %. Kokemäenjoen alaosan-
Loimijoen osa-alueella Loimijoen fosforin vähen-
tämistarve on noin 50-60 % ja vastaavasti Koke-
mäenjoen alaosan vesistöissä ravinnekuormitusta 
tulee vähentää 20-40 %.  Karvianjoen vesistössä 
fosforikuormitusta tulisi vähentää 20-30 % ja typ-
pikuormitusta noin 20 %. Selkämeren rannikkove-
sien hyvä tila turvataan, kun jokivaluma-alueiden 
kuormitusta vähennetään yllämainittujen tavoit-
teiden mukaisesti ja itse merialueella noin 5-10 
%.  Nämä tilatavoitteet edellyttävät merkittäviä 
toimia erityisesti maataloudessa, mutta myös haja-
asutuksessa, metsätaloudessa, turvetuotannossa ja 
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yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoissa. Haitta-
aineiden esiintymistä, seurantaa ja vaikutuksia 
tulee selvittää. Tämän lisäksi tarvitaan selkeitä ja 
kattavia suunnitelmia teollisuuden, meriliiken-
teen, satamatoimintojen ja yhdyskuntien jäteve-
denpuhdistamoiden ympäristöriskien hallintaan.
Satakunnan toimenpideohjelma-alueella on 
kuusi voimakkaasti muutettua vesistöä ja niiden 
vesistörakenteisiin ja hydrologiaan kohdistuvat ti-
latavoitteet on määritelty erikseen. Erilaisilla kun-
nostustoimilla ei voida juuri parantaa voimakkaas-
ti nimettyjen vesistöjen ekologista tilaa nykyisestä. 
Muille hyvää huonommassa tilassa oleville vesi-
muodostumille on esitetty rakenteellisia ja sään-
nöstelyyn liittyviä toimenpiteitä hyvän tai parhaan 
mahdollisen ekologisen tilan saavuttamiseksi. 
7.3
Tarvittavat toimenpiteet
Satakunnan toimenpideohjelmassa esitettyjen 
vesimuodostumien tavoitetilojen saavuttaminen 
edellyttää monipuolisia ja laajoja toimenpideyh-
distelmiä kaikilla sektoreilla. Sektorikohtaiset toi-
menpiteet on esitelty taulukossa 78.
 Satakunnan toimenpideohjelmassa tarkasteltu-
jen vesimuodostumien tavoitetilan saavuttaminen 








kehittämistä niin, että toimenpiteet voidaan 
kohdentaa maantieteellisesti ja tilatasolla 
kaikkein kuormittavimmille alueille. 
•	 Riittävää	julkisen	sektorin	rahoituksen	va-
raamista haja-asutuksen jätevesien käsitte-
lyn avustamiseen.
•	 Sijainnin	ohjauksen	(maankäytön	suunnitte-
lua vesiensuojelussa) käyttöä uusia kuor-
mittavia toimintoja perustettaessa.
•	 Lisätiedon	hankintaa	pienempien	vesistöjen	
ekologisesta tilasta, sisäisen kuormituksen, 
haitta-aineiden esiintymisestä vesiluonnossa 
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Taulukko 78. Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma-alueen nykykäytännön mukaiset toimenpiteet sekä esitetyt lisätoimenpiteet 
vuoteen 2015 sektoreittain.




















Viemäröinnin laajentaminen haja-asutusalueille 9 350
kiinteistöä
Koulutus ja neuvonta 1 560 kpl/vuosi
Yhdyskunnat Viemärilaitoksen käyttö- ja ylläpito 197 390
kiinteistöä
Uudet/tehostetut puhdistamot 3 kpl 2 kpl
Uudet siirtoviemärit 49 km 85 km
Suurten puhdistamoiden ympäristöriskien hallintasuunnitelmat 6 kpl
Teollisuus Teollisuuslaitosten ympäristöriskien hallintasuunnitelmat 11 kpl
Merenkulku ja sata-
matoiminta
Ympäristöriskien hallintasuunnitelmat 2 kpl
Pienvenesatamien septitankkien tyhjennyskohteet 19 kohdetta
Turvetuotanto Vesiensuojelun perusrakenteet (ylläpito + uudet toimet) 6 760 ha
Pintavalutuskenttä pumppaamalla (kesä/ympärivuotinen) 3 380 ha
Pintavalutuskenttä (ei pumppausta) 480 ha
Virtaaman säätö 3 470 ha
Turvetuotantoalueiden jälkihoito 780 ha
Kalankasvatus Sijainnin ohjaus 2 suunnitelmaa
Maatalous Kasvipeitteisyys ei arvioitu 18 940 ha
Kosteikot ei arvioitu 118 kpl
Lannan jatkokäsittelyn tehostaminen ei arvioitu 638 600 t/vuosi
Ravinnepäästöjen hallinta ei arvioitu 184 100 ha
Ravinnepäästöjen tehostettu hallinta ei arvioitu 6 700 ha
Suojavyöhykkeet ei arvioitu 510 ha
Säätösalaojitus ei arvioitu 1 000 ha
Koulutus ja neuvonta 1 100 tilaa/vuosi
Metsätalous Kunnostusojituksen vesiensuojelun perusrakenteet 13 570 ha
Hakkuualueiden suojavyöhyke 400 ha
Lannoitusten suojakaistat 27 ha
Metsätalouden eroosiohaittojen torjunta 114 kpl
Kunnostusojituksen tehostettu vesiensuojelu 84 kpl
Metsätalouden eroosiohaittojen torjunnan tehostaminen 84 kpl
Tehostettu vesiensuojelusuunnittelu 4 450 ha/vuosi
Koulutus ja neuvonta 1 200 tilaa/vuosi
Vesistörakenteet ja 
säännöstely
Kalankulkua helpottavat toimenpiteet 11 kpl 4 kpl
Säännöstelykäytännön kehittäminen 1 kpl
Vesistökunnostukset Järvikunnostukset 1 kpl 3 kpl
Virtavesien elinympäristökunnostus 9 kpl 3 kpl
Muut kunnostustoimenpiteet 1 kohde 1 kohde
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Vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää yh-
teistyötä kaikilla hallinnon tasoilla, sidosryhmien 
ja yksittäisten kansalaisten kanssa. Jäsenvaltioita 
kehotetaan kannustamaan kaikkia osapuolia osal-
listumaan vesipolitiikan puitedirektiivin täytän-
töönpanoon, erityisesti hoitosuunnitelmien laati-
miseen. Vesienhoitosuunnitelmien laadintaan kuu-
luu kolme kuulemiskierrosta 1) hoitosuunnitelman 
laatimisaikataulu ja sitä koskevan työohjelma, 2) 
katsaus vesienhoitoa koskevista keskeisistä ky-
symyksistä ja 3) vesienhoitosuunnitelmaehdotus. 
Vesienhoitosuunnitelmien valmistelusta, osallis-
tumisesta ja tiedottamisesta on kansallisella ta-
solla säädetty laissa vesienhoidon järjestämisestä 
(1299/2004).  Alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen on järjestettävä vesienhoitosuun-
nitelman valmistelun aikana riittävä yhteistyö ja 
vuorovaikutus toimialueensa eri viranomaisten ja 








Vuonna 2006 kuulutettiin vesienhoidon suunnit-
telun työohjelmasta ja aikataulusta. Kuulemisaika 
oli 22.6. - 22.12.2006. Lausuntopyyntöjä lähetettiin 
yhteensä 130 viranomaiselle, kunnalle ja yhteistyö-
ryhmätaholle. Kuulutuksesta ja mahdollisuudesta 
antaa palautetta ilmoitettiin alueen lehdissä (Turun 
Sanomat, Satakunnan Kansa, Länsi-Suomi ja Åbo 
Underrättelser) ja asiasta annettiin lehdistötiedote. 
Työohjelma ja aikataulu oli esillä myös ympäristö-
hallinnon verkkosivuilla.
8 Selostus vuorovaikutuksesta
Lausuntoja ja mielipiteitä tuli Lounais-Suomen 
ympäristökeskukseen (nykyisin Varsinais-Suomen 
ELY-keskus) yhteensä 40 kappaletta, joista 23 oli 
kuntien, 13 yhteistyöryhmätahojen ja kaksi mui-
den yhteisöjen lähettämiä sekä kolme kansalais-
mielipidettä. Palautteesta laadittiin yhteenveto ja 
ympäristökeskuksen vastaus, joka julkaistiin verk-
kosivuilla (www.ymparisto.fi/los/vesienhoito > 
Kuuleminen vesienhoidosta > Vesienhoidon työ-
ohjelma ja aikataulu).
Kuuluttamisprosessia koskeva palaute pyrittiin 
huomioimaan keskeisten kysymysten kuuluttami-
sessa ja toimenpideohjelman valmistelussa. Kaik-
kia vesistöjä ei pystytä käsittelemään erillisinä osi-
oina, mutta pienet vesistöt tulevat huomioiduksi 
valuma-alueille kohdistuvien hoitotoimien kautta.
8.1.2 
Vesienhoidon keskeiset kysymykset
Vuonna 2007 kuulutettiin vesienhoidon keskeiset 
kysymykset. Kuulemisaika oli 21.6. - 21.12.2007. 
Lausuntopyyntöjä lähetettiin yhteensä 129 viran-
omaiselle, kunnalle ja yhteistyöryhmätaholle. Alu-
een lehdissä (Turun Sanomat, Satakunnan Kansa, 
Länsi-Suomi ja Åbo Underrättelser) ilmoitettiin 
asian vireilläolosta ja mahdollisuudesta ilmaista 
mielipiteensä. Keskeisten kysymysten asiakirja on 
esillä ympäristöhallinnon verkkosivuilla (www.
ymparisto.fi/los/vesienhoito > Kuuleminen ve-
sienhoidosta > Keskeiset kysymykset). 
Lausuntoja ja mielipiteitä tuli Lounais-Suomen 
ympäristökeskukseen (nykyisin Varsinais-Suomen 
ELY-keskus) yhteensä 72 kpl, joista kansalaismie-
lipiteitä oli 25 kpl. Kannanottojen yhteenveto ja 
vastaukset yleisiin palautteessa esitettyihin kysy-
myksiin ovat myös ympäristöhallinnon verkkosi-
vuilla edellä mainitussa osoitteessa.
Kuulemisaikana saatu palaute otettiin huomi-
oon vuoden 2008 aikana valmisteltujen alueellisten 
vesienhoidon toimenpideohjelmien ja vesienhoito-
suunnitelman laatimisessa. 
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8.1.3
Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi
Vuosina 2008 - 2009 kuulutettiin ehdotus vesien-
hoitosuunnitelmaksi. Kuulemisaika oli 31.10.2008 
- 30.4.2009. Lausuntopyyntöjä lähetettiin yhteensä 
129 viranomaiselle, kunnalle ja yhteistyöryhmä-
taholle. Kuulutuksesta ja mahdollisuudesta antaa 
palautetta ilmoitettiin alueen lehdissä (Turun Sa-
nomat, Satakunnan Kansa, Länsi-Suomi ja Åbo 
Underrättelser). Kuulutettu versio ehdotuksesta 
vesienhoitosuunnitelmaksi on esillä ympäristöhal-
linnon verkkosivuilla (www.ymparisto.fi/los/ve-
sienhoito > Kuuleminen vesienhoidosta > Ehdotus 
vesienhoitosuunnitelmaksi).
 Kuulemisaikana Lounais-Suomen ympäristö-
keskukseen (nykyisin Varsinais-Suomen ELY-kes-
kus) tuli lausuntoja ja kannanottoja yhteensä 63 
kpl, joista kansalaismielipiteitä oli 5 kpl. Kuulemis-
palautteen yhteenveto löytyy ympäristöhallinnon 
verkkosivuilla edellä mainitusta osoitteesta.
Kuulemisen kautta saatu palaute otettiin huo-
mioon vesienhoitosuunnitelman ja tämän toimen-




Keskeinen tekijä vesienhoidon yhteistyössä on 
laajapohjainen yhteistyöryhmä. Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen alueella toimivan Satakunnan ve-
sienhoidon yhteistyöryhmän ensimmäinen kokous 
pidettiin 10.5.2005. Yhteistyöryhmässä on yhteensä 
55 jäsentä ja varajäsentä, jotka edustavat 28 tahoa 
(liite 2). Vuosina 2005 - 2009 on pidetty 13 kokousta 
(taulukko 79). Satakunnan vesienhoidon yhteis-
työryhmän kommentteja on huomioitu toimenpi-
deohjelmaa valmisteltaessa. Ohjelmassa on myös 
huomioitu työryhmän kannanottoja vesienhoidon 
toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista.
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Taulukko 79. Satakunnan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokoukset vuosina 2005-2009.
Kokous päivä-
määrä
Paikkakunta Osallistujamäärä Kokouksessa käsiteltyjä aiheita
I 10.5.2005 Pori 22 Katsaus EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanon tä-
män hetken tilanteeseen
Yhteistyöryhmän tehtävät ja toimintatavat
Vesienhoitotyön eteneminen
II 17.5.2006 Pori 19 Ryhmän kokoonpano ja mahdolliset muutokset
Katsaus vesienhoitotyön etenemiseen
- Pintavesien tyypittely ja luokittelu
- Seurantaohjelmat
- SATAVESI-ohjelman vesistöalueiden kehittämisohjelmat
- Keinotekoisesti ja voimakkaasti muutettujen vesistöjen ni-
meämisperiaatteet
- Eurajoen-Lapinjoen VPD-pilottihanke
Vesienhoitosuunnitelman laatimisen työohjelma ja aikataulu
III 14.2.2007 Pori 18 Katsaus vesienhoitotyön etenemiseen
- Pintavesien tyypittely ja luokittelu
- Ekologinen luokittelu
- Suojelualueiden rekisteri
- Keinotekoisesti ja voimakkaasti muutetut vesistöt
Vesienhoitoalueen seurantaohjelma
Toimenpideohjelmien ohjeistus ja valmistelu
Vesienhoitosuunnitelman työohjelmasta ja aikataulusta saadut 
kommentit ja lausunnot
Vesienhoidon keskeiset kysymykset
IV 10.5.2007 Pori 17  Katsaus vesienhoitotyön etenemiseen
- Ekologinen luokittelu
- Pintavesien tyypittely
- Haitalliset ja vaaralliset aineet




V 17.10.2007 Pori 17 Katsaus vesienhoitotyön etenemiseen
- Keskeisten kysymysten kuuleminen
- Pintavesien luokittelutilanne
Toimenpideohjelmien laatiminen
VI 14.2.2008 Pori 22 Katsaus vesienhoitotyön etenemiseen
Keskeisten kysymysten lausuntoyhteenvedot ja vastine
Luokittelu
- Pintavedet








VIII 20.5.2008 Pori 19 Katsaus vesienhoitotyön etenemiseen
Tavoitteiden asettelu
Toimenpideohjelmaluonnosten käsittely
IX 12.8.2008 Pori 21 Katsaus vesienhoitotyön etenemiseen
Toimenpideohjelmien yhteenvedon esittely
Vesienhoitosuunnitelman tilannekatsaus
X 13.3.2009 Pori 18 Ajankohtaiset vesienhoidon asiat
Kuuleminen ehdotuksesta vesienhoitosuunnitelmaksi (lausun-
toyhteenveto)
Vuoden 2009 aikataulu ja tehtävät vesienhoidossa
Yhteistyö SATAVESI -ohjelman kanssa
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XI 27.5.2009 Pori 18 Ajankohtaiset vesienhoidon asiat
Seurantaohjelmat (pintavedet ja pohjavedet)
Poikkeavien tila- ja aikatavoitteiden perustelut




XII 21.9.2009 Pori 20 Ajankohtaiset vesienhoidon asiat
Toimenpideohjelmien päivitys
Merkittävät vesien tilaa heikentävät tekijät
Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus
XIII 24.11.2009 Pori 16 Ajankohtaiset vesienhoidon asiat
Vesienhoitosuunnitelma
Toimenpideohjelmat
Palaute ja yhteenveto ensimmäisestä suunnittelukaudesta
Yhteistyöryhmän toiminnan jatko vuonna 2010
Kokous päivä-
määrä
Paikkakunta Osallistujamäärä Kokouksessa käsiteltyjä aiheita
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Yhteenvetotaulukko toimenpiteiden vuosikustannusten suuruusluokasta osa-

















Nykykäytäntö 5 849 000 18 707 000 5 052 000 1 590 000 
48 060 000 Lisätoimenpide 3 197 000 10 618 000 2 368 000 679 000 
Metsätalous
Nykykäytäntö 77 000 71 000 100 000 1 000 
507 000 Lisätoimenpide 67 000 113 000 78 000 -
Haja-asutus
Nykykäytäntö 3 838 000 9 887 000 2 925 000 555 000 
17 824 000 Lisätoimenpide 192 000 192 000 192 000 43 000 
Yhdyskunnat
Nykykäytäntö 7 263 000 20 465 000 2 615 000 2 097 000 
34 728 000 Lisätoimenpide 3 000 2 264 000 3 000 18 000 
Teollisuus*
Nykykäytäntö - - - -
-Lisätoimenpide 24 000 32 000 - 48 000 
Merenkulku ja sata-
mat**
Nykykäytäntö - - - -
-Lisätoimenpide - 1 000 - 40 000 
Turvetuotanto
Nykykäytäntö 130 000 203 000 480 000 -
813 000 Lisätoimenpide - - - -
Kalankasvatus
Nykykäytäntö - - - 317 000 




Nykykäytäntö 46 000 28 000 98 000 -
287 000 Lisätoimenpide 62 000 13 000 40 000 -
Yhteensä 20 745 000 62 594 000 13 948 000 5 400 000 102 566 000 
* Teollisuuden nykykäytännön mukaiset kustannukset arvioitu vain vesienhoitoalueen tasolla, ei toimenpideohjelma-aluekohtaisesti. 
**Merenkulun ja satamien nykykäytännön mukaisia kustannuksia ei ole arvioitu tällä suunnittelukaudella.
LIITE 1.
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LIITE 2. 
Satakunnan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokoonpano (2009)
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